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Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения порого
вой освещенности электронно-оптических преобразователей 
(ЭОП), предназначенных для применения в приборах видения.

Общие требования к проведению измерений и требования бе
зопасности по ГОСТ 21815.0—86.

1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения пороговой освещенности состоит в оп
ределении минимальной освещенности на входном отверстии объ
ектива, проектирующего на центр фотокатода точечный источник 
света, при которой на экране ЭОП через окулярную оптику раз
личается на пределе изображение этого источника.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Для измерения пороговой освещенности следует приме
нять измерительные приборы и вспомогательные устройства, вхо
дящие а установку, функциональная схема которой приведена 
на чертеже.

2.2. Параметры объектива и окулярной оптики должны быть 
указаны в стандартах или технических условиях на ЭОП кон
кретного типа.

Для рабочей пластины диффузного рассеивания должно быть 
определено значение коэффициента яркости путем сличения ее с 
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рабочей поверочной •пластиной коэффициента яркости. Погреш
ность определения значения коэффициента яркости не должна 
быть более 0,5 %.

d < m j ’ (*>
где — фокусное расстояние объектива, мм;

L — расстояние между диафрагмой и входным отверстием 
объектива, мм;

.V— предел разрешения ЭОП. штр./мм.
При выборе расстояния L необходимо соблюдать условие, при 

котором Lz>\00fc4. Если это условие не выполнимо, следует 
применять коллиматор. При использовании коллиматора диаметр 
калиброванного отверстия выбирают в соответствии с условием

’ <2)
гд« f*<* — фокусное расстояние объектива коллиматора, мм.

2.3. При измерении пороговой освещенности со светофильтром 
в схему (см. чертеж) дополнительно вводят светофильтр, кото
рый устанавливают между диафрагмой с калиброванным отвер
стием и пластиной диффузного рассеивания. Характеристики све
тофильтра указывают в стандартах или технических условиях на 
ЭОП конкретного типа.
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з. п о д г о т о в к а  к  измерениям

3.1. Испытуемый ЭОП устанавливают в светонепроницаемую 
камеру, соединяют с источником питания. На ЭОП подают на
пряжения, указанные в стандартах «ли технических условиях на 
ЭОП конкретного типа.

Фиксируют температуру окружающей среды. Погрешность из
мерения температуры не должна быть более 1.0 %.

3.2. Пороговую освещенность измеряют три наблюдателя.
3.3. Перед началом измерений наблюдатели адаптируются к 

темноте не менее 20 мин. Вспомогательные операции проводят 
при красном свете.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

4.1. Лампу накаливания устанавливают в ближнее положение 
/min (см. чертеж) и при помощи объектива фокусируют изобра
жение отверстия диафрагмы на фотокатод испытуемого ЭОП. 
Измененном расстояния / между лампой накаливания и пласти
ной диффузного рассеивания достигают предела видимости изо
бражения светящейся точки. Фиксируют значение 1п . соответ
ствующее этому положению. Далее измерения повторяют в об
ратном порядке. Лампу устанавливают в дальнее положение 
/шах. затем плавно приближают ее к пластине диффузного рас
сеивания до обнаружения светящейся точки.

Значения /„, соответствующие этому положению, фиксируют.
Каждый наблюдатель проводит три цикла измерений. Значе

ния /„  и 1п по данным всех наблюдателей усредняют.
4.2. Методику приведения значения пороговой освещенности 

при фиксированной температуре окружающей среды к заданной 
указывают в стандартах или технических условиях на ЭОП кон
кретного типа.

S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Пороговую освещенность вычисляют по формуле

£ п JQd*

'  4 ’ (3)

где У — сила света лампы, кд;
Р — коэффициент яркости пластины диффузного рассеивания; 

1п — усредненное расстояние между лампой накаливания и 
пластиной диффузного рассеивания, соответствующее 
предельной видимости, м.
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При применении коллиматора Ея вычисляют по формуле

£„
4/кол

(4 )

где т ,вд — коэффициент пропускания оптики коллиматора для 
рабочей спектральной области;

/►«л — фокусное расстояние коллиматора, мм.
5.2. Суммарная относительная погрешность измерения поро

говой освещенности (е£л ) при соблюдения требований настоя
щего стандарта при доверительной вероятности Р = 0,95 не бо
лее 11,0%.

57

ГОСТ 21815.11-86

http://files.stroyinf.ru/Index/122/12282.htm

