
Ц
ен

а 
20

 к
оп

.
- ж

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 21482— 76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
М о с к о а

обследование конструкций

http://www.mosexp.ru
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ

Технические условия 21482— 76*
Single-layer measuring metal bellows. 

Specifications
Взамен

ГОСТ 11915—72. 
ГОСТ 17210-71. 
ГОСТ 17211—71

ОКГ1 42 1293

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 20 января 1976 г. N9 140 срои введения установлен

с 01.01.77
Постановлением Госстандарта от 23.06.06 И® 1662
срок действия продлен до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на однослойные изме
рительные сильфоны (применяемые в качестве упругих чувстви
тельных элементов) из сплава марки 36НХТЮ по ГОСТ 10994—74, 
бериллиевой бронзы марки БрБ2 но ГОСТ 18175—78, нержа
веющей стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т по ГОСТ 
5632—72. предназначенные для работы в средах, не вызываю
щих коррозии материала при температуре:

от 213К (минус 60Х) до 473К (плюс 200ЭС) — для сильфонов 
нз сплава марки 36НХТЮ;

от 213К (минус 6(РС) до 373К (плюс 100°С) -  для сильфонов 
из бериллиевой бронзы марки БрБ2;

от 73К (минус 200Х) до 673К (плюс 400°С) — для сильфо
нов нз нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т. 

(Измененная редакция, Изм. As 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. (Исключен, Изм. ЛЬ 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★ ★

• Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями Л? I. 2, цтвержденмыми 
в мае 198] г.. Пост. Л5 2345 от I3.05.8t. июне 1986 г. (ЯУС 7—81. 9—86).

£ Г № )  ©  Издательство стандартов, 1987
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Стр. 2 ГОСТ 21482—76

V ( v )

* Размеры обеспечиваются инструментом.

П р и м е ч а н и е .  У сильфонов с наружным диаметром 0 < 1 4  мм г не более 
0.5 ми. с D >  14 мм — г не более lv0 мм.

1.2. Основные параметры и размеры сильфонов при темпера
туре (298±10)К [(2о±10)°С] должны соответствовать указанным 
на чертеже и в табл. 2—11.

Малогабаритные сильфоны малой жесткости из сплава мар
ки ЗбНХТЮ, основные параметры и размеры которых указаны 
в табл. 10 и 11, изготовляются по согласованию с потребителем.
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Стр. 12 ГОСТ 21432—Ц

Таблица 3

Жесткость сильфоиоа м  сплава марки 36НХТЮ

иX я •

f t *
D. км

Жесткость по спае о д н о ю  гофра Cq. Н/ыи при зл ны
Пред.
ОТГ.Д..

%0.08 0.10 0.13 0.16 030 634

0.10 4.5 19С0.С — 7000.0 ± 40
0.16 5.5 1800.0 — 6000.0 _ ___

0.25 7.0 ___ 750.0 щщщ 2900.0 _ — .

± 3 5
0.40 9.0 220,0 450,0 850.0 2000.0 _ ___

0.63 11.0 105.0 210.0 370.0 800.0 15Б0.0 ___

1.00 14.0 70,0 140.0 230.0 560.0 1000 0 1950.0

1.25 16.0 45.0 90.0 160.0 380.0 650.0 1400.0

± 30

1.60 18.0 40.0 85.0 145.0 350.0 620.0 1200.0 •

2.00 20.0 31.0 60.0 105.0 240.0 450.0 950.9

2.50 22.0 35.0 65.0 120.0 300.0 550.0 1050.0

3.15 25.0 26.0 50.0 95.0 200.0 380.0 750.0

4.00 28.0 21.0 40,0 70.0 165.0 320.0 620,0

5.00 30.0 25.0 45.0 80.0 180.0 340.0 650.0

6.30 34.0 15.0 28.0 50,0 110.0 220.0 420,0

8.00 38.0 18,0 33.0 56.0 130.0 240,0 500.9

10.00 42.0 13,0 22.0 39.0 85,0 170.0 340.0

12.50 48.0 9.5 17.0 30.0 75.0 130.0 260,9

16.00 55.0 8.5 14.0 24.0 55,0 100,0 210,0

± 2 5

20.00 60.0 16.0 27.0 60.0 115.0 230.0

25,00 65.0 15.0 24.0 55.0 105.0 200,0

31.50 75,0 . . . 9.5 16.0 40.0 70.0 140.0

40.00 85.0 ___ 15.0 33.0 65.0 130.0

63.00 105.0 _ 11.0 24.0 45.0 90.0

100.00 130.0 20.0 34.0 65.0

160.00 160.0

1

— — 17,0 28.0 54,0
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Т а б л и ц а  8

Жесткость сильфонов ит нержавеющей стали марок 08XI8HI0T и I2XI8H10T

I f
Д  ~  о

ш

D. и м

Ж е с т к о г г »  я о  с и л е  о д н о го  г о ф р а  Cq . Н .'м и . 
о р я  tf. м и i>•

о

3
о .се 0.12 0.16 0.» о д а

0.63 11.0 90.0 300.0 _ 1450,0 ± 3 5
1.00 14.0 60.0 190.0 __ 9500 __

I J K 16.0 40.0 130.0 6ОЭ.0

1.60 18.0 36.0 125.0 580.0 __

2.00 20.0 28.0 90.0 __ 420.0 __

2.50 22.0 29.0 100.0 . . . 500.0 __ .

3.15 25.0 80.0 180.0 360.0 700.0

4.00 28.0 __ 60.0 150.0 300.0 581X0
2T O v

5.00 30.0 70.0 160.0 320.0 610.0

6.30 34.0 __ 43.0 100.0 200.0 400.0

8.00 38.0 __ 48.0 115.0 220.0 470.0

10.00 42.0 75.0 160.0 320.0

12.50 48.0 __ __ 65,0 120.0 230.0

± 25

16.00 55.0 48.0 95.0 200.0

20.00 60.0 __ __ 52.0 220.0

25.00 65.0 45.0 190.0

31.50 75.0 32.0 __ 130,0

40.00 85.0 _ _ 28.0 120.0

63.00 105.0 __ 21.0 __ 85.0

100.00 130.0 _ __ __ 77,0

160.00 160.0 — — — — 69.0
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Т а б л и ц а  9

Максимальный рабочий ход и максимальное рабочее давление сильфонов 
ил нержавеющей стали марок 08XI8HI0T и I2X18HI0T

ОТтг •

6 8  . 
s l S
Л

О. им

Макскиольяый рабочий ход (сжа
тие ид* растяжение) одного гофра 

о1ге, , .  ни. пр* »>. ии

Максимальное рабочее давление 
(внутреннее или наружное) />а , х. 

МП*, ори л.. ни

0.08 0.12 0.16 0J0 0.25 0.08 0,12 0,16 0.20 055

0.63 11 0.15 о.ю _ 0.06 2.00 4.30-
1

1650 __

1.00 14 0.25 0.15 _ 0.10 _ 1.20 2.80 _ 9.50 —

1.25 16 0.35 0.23 0.15 — ОАО 1.80 6.00 —

1.60 18 0.40 0.25 0.15 _ 0.70 1,60 5.20 —

2.00 20 0.50 0.33 _ 0.20 0.55 1.20 3.80 —

2.50 22 0.53 0.35 0.20 _ 0.55 1.20 тии 3.30 _

3.15 25 — 0.45 0.35 0.25 0J2O _ 0,90 1.80 2.80 4.60

4.00 28 _ 0.55 0.45 0.35 0,25 0.70 1.40 2.20 3.53

5.00 30 _ 0.55 0.45 0.35 0.25 0,75 1.50 2.30 3.80

6.30 34 _ 0.75 0.65 0.50 0.40 0.45 0,95 1,50 2.40

8.00 38 _ 0.85 0.70 0.55 0,43 0.45 0.95 1.50 2.40

10,00 42 _ __ 0.91) 0.70 0.55 ._ _ 0.70 1.10 1.70

12.50 48 - 1.20 0.95 0.75 _ . 0.60 0.80 1.20

16,00 55 _ 1.35 1.20 0.95 _ 0.40 0.60 1.00

20.00 60 _ _ 1.45 _ 0.95 0.40 м 1.00

25.00 65 __
1“

1.50 1.10 _ _ 0.35 __ 0.90

31.50 75 __ _ 1.70 _ 1.55 0.25 _ 0.55

40.00 85 _ __ 1.85 _ 1.85 __ _ 0.20 — 0.50

63.00 105 _ __' 2,00 _ 2.00 __ 0.13 — 0,30

100.00 130 __ __ — 2.35 _. __ « 1

160,00 160 — — — — 2.35 - — — — 0,16
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Т а б л и ц а  II

Параметры малогабаритных сильфоио» малой жесткости изсплааа марай 36НХТЮ

h
I s  ■ ®v-U,
■С А
I f

я
>

о

Ж
ж

л

Жесткое гь 
сихифэнд по

СИЛС
Ход

сильфоне
Наружное
давление

Внутреннее давле
ние

* 1 5

9
2

*

КVа
Е *

ф  
| s  s  

0л ;

| 5

г  ?и » о а 
а  и

z h
Й s
3 8 в

5 !* е .

|

| & 
Is:С а.

,  с  п
W
а 2 :

Н г

8

I s
г г .

0.06 3.5 0,056 25.0 ±50 0.20 0.5 16,0 30 _ _
о . п о 140.0 0.15 0.3 60.0 80 — _

0.16

0,25

5.5
0.052

14,0

П .О
± 45

0.30

1.7 6,0 12 _ _
7.0 1.8 4,0 8 4.0 6.0

0.10 9.0 8.5 ± 10
2.2 2.5 5 2.5 5.0

0.63 П.О 0.070 6.0 4.2 1.6 6 1.6 3.5

П р и м е н а  н и с .'П р и  воздействии предельного хода или предельного даз- 
ления сильфон может получать осевую остаточную деформацию более 0.5% Дли
ны гофрированной части,

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).

1-.2.1. Но согласованию с потребителем допускается изготов
лять сильфоны из сплава марки ЗбНХТЮ и бериллиевой бронзы 
марки БрБ2 из трубок-заготовок с предельным отклонением по 
толиише стенки минус 20%. Применение этих сильфонов должно 
быть оформлено протоколом в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.124-85.

1.3. Сильфоны должны изготовляться из тонкостенных бес
шовных или продольношовных (сварных) трубок-заготовок.

1.2.1. 1.3. (Измененная редакция, Изм. J* 1).
1.3.1. Материал, применяемый для изготовления трубок-за

готовок. должен иметь документ, удостоверяющий его качество.
1.3.2. Сплав марки ЗбНХТЮ, предназначенный для изготов

ления трубок-заготовок, должен быть элсктрошлакового перепла
ва (36НХТЮ -Ш ). , cUVT<rt

Допускается изготовлять сильфоны из сплава марки ЗбНХТЮ 
обычной дуговой плавки (ЗбНХТЮ—ОДП).

Трубки-заготовки из сплава марки ЗбНХТЮ должны изго
товляться: из ленты по ГОСТ 14117—85, повышенной точно
сти по толщине в соответствии с ГОСТ 503—81; из проволоки 
но ГОСТ 14118—85 (для изготовления сильфонов диаметром 
D<7,0 мм); из труб, поставляемых по техническим условиям.
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Состояние материала при поставке должно быть мягким 
(после термической обработки).

Допускается изготовлять трубки-заготовки из материала, 
поставляемого в нагартованном состоянии (без термической об
работки).

1.3.3. Трубки-заготовки из бериллиевой бронзы марки БрБ2 
должны изготовляться из лент и полос повышенной точности по 
ГОСТ 1789—70; прутков по ГОСТ 15835—70 (для изготовления 
сильфонов диаметром /><7,0 мм); труб, поставляемых по ТУ.

Состояние материала при поставке должно быть мягким (пос
ле термической обработки).

1.3.4. Трубки-заготовки из нержавеющей стали марок 
08X18HI0T и 12Х18Н10Т должны изготовляться из листов по
вышенной точности Л по ГОСТ 5582—75 и ленты повышенной 
точности ПТ по ГОСТ 4986—79. Листы должны быть холодно- 
катанные, термически обработанные (мягкие), второй группы 
поверхности — М2а. Лента должна быть мягкая — М, группа 
поверхности — 3.

Допускается изготовлять трубки-заготовки из материала, 
поставляемого в нагартованном состоянии. Листы должны быть 
холоднокатанные нагартованные с поверхностью группы 1 и HI, 
лента — нагартованная с поверхностью групп 1 или 2 — Н1 
или Н2. '

Стали и сварной шов трубки-заготовки должны обладать 
стойкостью к межкристаллнтной коррозии при испытании по ме
тоду AM в соответствии с требованиями, установленными 
ГОСТ 6032—84.

1.3.1 —1.3.4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
1.4. Формулы для расчета параметров, методика расчета кри

тического давления, номограммы циклической прочности, мето
дика расчета остаточной деформации при релаксации напряжений 
и ползучести, резонансных частот и амплитуд вынужденных коле
баний при гармонических возмущениях, расчетная масса сильфо
нов приведена в приложениях 1—6.

1.5. Сильфоны из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т, 
С8Х18Н10Т должны поставляться после термического старения. 
Режимы старения приведены в приложении 7.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
1.6. Сильфоны должны поставляться нестабилизировапными. 

Стабилизацию сильфонов проводит потребитель в приборе (изде
лии) по методике, приведенной в приложении 7.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Сильфоны должны быть изготовлены в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по технической документации, 
утвержденной в установленном порядке.

2.2. Разностенность трубок-заготовок не должна превышать по
ля допуска на толщину стенки.

2.3. Поверхности сильфонов должны быть гладкими, чистыми, 
без трещин, расслоений, раковин, окалины и следов коррозии.

Нс допускаются заусенцы на торцах бортиков и засветленные 
места на поверхности сильфонов после продольной зачистки тру
бок-заготовок общей площадью более 25% поверхности сильфона.

Не допускаются: разнотонность поверхностей сильфонов, де
фекты формы выступов и впадин гофров, забоины, вмятины, цара
пины, следы разъема пресс-форм и полуколец для дисперсионно
го твердения или для калибровки бортиков, подсадка крайних 
гофров, нсплоскостность прямолинейного участка гофров, следы 
роликов после обкатки выступов и впадин гофров, перекос гоф
ров и неравномерность шага гофрировки более чем у контрольных 
образцов.

Контрольные образцы должны быть согласованы предпрняти- 
ем-нзготовнтелем с разработчиком сильфонов.

2.3.1. Не допускаются овальность и конусообразность бортика 
более предельных отклонений размера d„ для So—0,16; 0,20 
и 0,25 мм и более удвоенных предельных отклонений размера d, 
для So=0.08; 0,10 и 0,12 мм.

(Введен дополнительно, Изм. J'ft 1).
2.4. Г1о требованию потребителя сильфоны должны постав

ляться с указанием фактического значении жесткости.
2.5. Величина зерна материала сильфонов должна быть не 

более 0,04 мм. По толщине стенки сильфона должно быть не ме
нее трех зерен.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. Микротвердость материала сильфонов должна быть не ме

нее:
3,92 ГПа (400 кге/мм2) — для сильфонов из сплава марки 

36НХТЮ;
3,43 ГПа (350 кге/мм2) — для сильфонов из бериллиевой брон

зы марки БрБ2.
2.7. Сильфоны должны быть герметичны.
2.8. Остаточная деформация не допускается для сильфонов нз 

сплава марки 36НХТЮ и из бериллиевой бронзы марки БрБ2 при 
сжатии их на величину максимального рабочего хода.

2.9. Значение гистерезиса сильфонов нз сплава марки 36НХТЮ 
и из бериллиевой бронзы марки БрБ2 не должно превышать 
0,5% рабочего хода.
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2.10. Вероятность безотказной работы сильфонов должна быть 
не менее 0,99 за 60 000 циклов при нагружении их переменным 
внутренним давлением, изменяющимся от нуля до 0,5 Яшах, при 
отсутствии хода.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки сильфонов на соответствие требованиям на
стоящего стандарта устанавливаются следующие категории ис
пытаний:

приемо-сдаточные, проводимые после изготовления каждой 
партии сильфонов;

периодические, проводимые не реже одного раза в год (для 
испытаний отбирают сильфоны, изготовленные в текущем месяце 
и прошедшие приемо-сдаточные испытания);

типовые, проводимые при внесении изменений в технологию 
изготовления сильфонов, влияющих на их качество.

Под партией понимают группу сильфонов одного типоразмера, 
изготовленных из материала одной плавки за один производст
венной цикл.

3.2. Последовательность проверки параметров и размеров силь
фонов приведена в табл. 12.

Т а б л и ц а  !2

Промряаиы* 
■орамгсры и

размеры

Номера пункте» 
р»тлело» Проверяемые перамет- 

ры и оауме- 
ры

Мойера пунктов 
разделов

Технические
требования

Методы
испытаний

Технические
требования Металиионитам*!»

Величина 25 4.1 Размеры 1.2 4.6
зерна сильфонов

Мнкротвер- 2.6 4.2 Жесткость 12; 4-7
АОСТЬ 2.4

Проверка по- 2.3 4Л
1

Остаточ- 2.8 48
всрхиости СИль- ная дефор-
фона мацня

Гсркетич- 2.7 4.4 Гисгерс- 2.9 4.9
иость зис

Толщина 1.2; 4.5 Падеж- 2.10 4.10
трубок-заюто- 2.2 ность сядь-
BOX фонов

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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3.3. Величину зерна материала сильфонов определяют на труб
ках-заготовках от каждой партии после окончательпой закалки их 
(перед формовкой сильфонов).

Если закалка трубок-заготовок одной партии проводится в те
чение нескольких смен, контролю подвергают трубки-заготовки, 
изготовленные в течение каждой смены.

3.4. Если при испытаниях хотя бы одна трубка-заготовка не • 
соответствует требованиям, указанным в п. 2.5, то партию тру
бок-заготовок одного типоразмера, изготовленную за смену, бра
куют или проверяют все трубки-заготовки.

3.5. Микротвердость определяют на сильфонах (образцах сви- 
детелях) от каждой загрузки в печь для дисперсионного твердения.

3.6. Если при испытаниях хотя бы один сильфон (образец-сви
детель) не соответствует требованиям, указанным в п. 2.6, то все 
сильфоны .одного типоразмера, одновременно прошедшие диспер
сионное твердение, бракуют.

3.7. Если при приемо-сдаточных испытаниях сильфонов (тру
бок-заготовок) хотя бы один сильфон (трубка-заготовка) не со- 
ответствует требованиям, указанным в пп. 1.2 и 2.2, то всю партию 
сильфонов (трубок-заготовок) возвращают в цех для разбраковки.

Трубки-заготовки и сильфоны, нс выдержавшие испытания на 
соответствие требованиям, указанным в пп. 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 
бракуют.

3.8. Периодические испытания сильфонов на соответствие тре
бованиям, указанным в пп. 2.8—2.10, допускается проводить „на 
одной выборке.

3.9. При неудовлетворительных результатах периодических ис
пытаний на соответствие требованиям, указанным в пп. 2.8 н 2.9, 
хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания 
по пунктам несоответствия удвоенного количества сильфонов, взя
тых из той же партии. Результаты повторных испытаний являются 
окончательными.

3.8. 3.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.10. Периодические испытания проводят на всех типоразмерах 

сильфонов с годовой программой выпуска каждого не менее 
1000 шт.

3.11. (Исключен, Изм. Л> 2).
3.12. План испытаний на надежность предусматривает:
приемочный уровень вероятности безотказной работы р„ =  0,99:
браковочный уровень вероятности безотказной работы

Р е =0.90;
риск изготовителя а —0,1;
риск потребителя р—0,2;
экспоненциальный закон распределения.
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3.13. Если при испытаниях на надежность не произошло ни 
одного отказа, сильфоны считают отвечающими требованиям, ука
занным в п. 2.10. При наличии отказов во время испытаний заме
на сильфонов не допускается, а испытания продолжают, увеличив 
количество сильфонов до объема, определяехюго в соответствии с 
требованиями, установленными в ГОСТ 27.401—84, ГОСТ 
27.410—81, и обеспечивающего приемку партии сильфонов при 
наблюдаемом числе отказов.

Если в процессе испытаний увеличенного количества сильфонов 
не наступит ни одного отказа, то результаты испытаний считают 
удовлетворительными.

(Измененная редакция, Изм. Ля 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Величину зерна материала сильфона определяют при уве
личении 170х на металлографическом микроскопе типа МИМ-7 
(или МИМ-8) по методике, приведенной в приложении 8.

4.2. Микротвердость материала сильфона проверяют на приборе 
типа ПМТ-3 при нагрузке 1 Н (100 гс) по методике, приведенной 
в приложении 8, и определяют как среднее арифметическое зна
чение результатов 10 измерений на выступах трех любых гофров 
(по 3—4 на каждом выступе). При разбросе значений мнкротвер- 
дости >0,39 ГПа (40 кге/мм3) количество измерений удваивают.

4.3. Качество поверхности сильфонов проверяют внешним ос
мотром.

4.4. Герметичность сильфона проверяют путем подачи в силь
фон под избыточным давлением сжатого воздуха (азота) н по
гружения сильфона в дистиллированную воду или конденсат на 
время не менее 1 мин и не более 2 мни. Давление сжатого воздуха 
(азота) должно быть 0,39 МПа (4 кгс/см3); для сильфонов, у ко
торых максимальное рабочее давление менее 0,39 МПа (4 кгс/см3) , 
давление должно быть равно максимальному рабочему давлению.

Отсутствие пузырьков воздуха в воде и на поверхности силь
фонов свидетельствуют об их герметичности.

Сильфон необходимо предохранить от растяжения упорами.
Допускается проверка герметичности другими методами, обес

печивающими достоверность проверки и не ухудшающими работо
способность сильфонов (например, проверкой вакуумной плотно
сти).

(Измененная редакция, Изм. J6 2).
4.5. Толщину трубок-заготовок измеряют в четырех диаметраль

но противоположных точках на расстоянии 10—20 мм от края.
Погрешность измерения нс должна превышать ±0,004 мм. Все
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значения измерений должны находиться в поле допуска на толщи
ну трубки-заготовки.

4.6. Размеры сильфонов проверяют специальным или универ
сальным измерительным инструментом с точностью, обусловлен
ной заданными предельными отклонениями.

4.7. Жесткость сильфонов проверяют сжатием их нагрузкой 
(силой) на 1 мм хода от величины поджатия, которая не долж
на превышать 20% максимального рабочего хода.

Жесткость сильфонов, имеющих максимальный рабочий ход 
менее 1 мм. проверяют сжатием их на 0.75 А х ^ 1Х от величины 
предварительного поджатия.

Жесткость определяют как отношение величины нагрузки в 
ньютонах к величине хода сильфона.

Допускаемая погрешность измерения жесткости — не более 
±5%  от номинального значения жесткости.

Допускаются другие методы проверки и определения жест
кости, обеспечивающие точность проверки и не снижающие ра
ботоспособность сильфонов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.8. Остаточную деформацию сильфонов проверяют сжатием 

их на величину максимального рабочего хода, указанного в 
табл. 4, 6.

В сжатом положении сильфон должен быть выдержан не менее 
2 мин. Через 5 мип после снятия нагрузки измеряют отстаточную 
деформацию сильфона катетометром типа КМ-6 или другим конт
рольно-измерительным прибором, обеспечивающим измерение пе
ремещения с погрешностью не более 0.2% максимального рабо
чего хода.

Для сильфонов, имеющих максимальный рабочий ход не более 
0.5 мм. допускается измерять остаточную деформацию с погреш
ностью не более 1.0% максимального рабочего хода.

Перед испытанием сильфон должен быть стабилизирован ме
ханическим сжатием на величину максимального рабочего хода. 
При стабилизации должно быть 10 циклов нагружения при ско
рости нагружения не более 10 циклов в минуту.

Допускаются другие методы проверки остаточной деформации, 
обеспечивающие се достоверность.

4.9. Гистерезис сильфонов проверяют снятием упругой 
характеристики, представляющей зависимость хода от нагрузки 
по силе. Снимают упругую характеристику нс менее чем по пяти 
точкам как при увеличении нагрузки (прямой ход), так и при 
умепьшенин нагрузки (обратный ход).

Гистерезис сильфонов с >0.045 проверяют на макси-
С

мальном рабочем ходе Ддст**, сильфонов с —р— г^0,045 — на хо-
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де, равном 0,5 Ахга1Х. Перед испытанием си.пьфои должен быть 
стабилизирован механическим сжатием на величину хода, на 
котором проверяют гистерезис. При стабилизации должно быть 
10 циклов нагружения при скорости нагружения не более 10 цик
лов в минуту. Гистерезис определяют как отношение наибольшей 
разности между перемещениями сильфона при одинаковой на
грузке прямого и обратного ходов к ходу, совершенному силь
фоном при максимальной нагрузке.

За гистерезис сильфона принимают среднее арифметическое 
значение результатов трех измерений.

Допускаемая погрешность измерения гистерезиса — не более 
С,2% от значения хода, на котором проверяют гистерезис.

Сильфоны, имеющие максимальный ход менее 1 мм, конт
ролю не подлежат.

4.8, 4.9. (Измененная редакция, Изм. № I, 2).
4.10. Надежность сильфонов определяют методом однократной 

выборки при числе отказов, равном пулю.
Под отказом понимают разрушение сильфонов (разгермети

зацию).
При испытаниях сильфоны нагружают в соответствии с требо

ваниями, указанными в п. 2.10, со скоростью не более 100 циклов 
в минуту.

После наработки необходимого количества циклов определяют 
число отказов в испытываемой партии сильфонов. Сильфоны до
пускается контролировать без снятия их с испытательного стенда.

Примечания:
1. Стабилизацию и испытания сильфонов нз соответствие требованиям, 

указанным в пп. 2.8—210. длина гофрированной части которых более наружно
го диаметра, проводят с применением направляющих, обеспечивающих осевую 
устойчивость сильфонов.

2 Сильфоны, подвергаемые испытаниям на соответствие требованиям, при
веденным в пп. 4.8—4.10, подлежат списанию.

5. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. К каждой партии сильфонов должен быть приложен пас
порт, удостоверяющий соответствие сильфонов требованиям на
стоящего стандарта.

При поставке сильфонов с учетом требований, указанных 
п. 2.4:

к каждому сильфону должен быть приложен талон техническо
го контроля с указанием значения фактической жесткости;

диапазон разброса значений жесткости должен быть указан в 
паспорте на партию сильфонов.

5.2. Каждый сильфон должен быть завернут в конденсаторную 
бумагу по ГОСТ 1908—82, телефонную бумагу по ГОСТ 355о—73
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или оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75. Сильфоны с наружным 
диаметром более 42 мм, кроме того, должны быть завернуты в гоф
рированный картон по ГОСТ 7376—84. По требованию заказчика 
сильфоны должны быть смазаны маслом И-5А по ГОСТ 
20790—75 или МВП по ГОСТ 1805—76.

5.3. Сильфоны должны быть уложены в коробки из гофриро; 
ванного картона по ГОСТ 7376—84 с прокладкой между рядами 
слоя мягкой оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75. В коробку 
должны быть уложены сильфоны одной партии.

На коробке должен быть поставлен штамп или наклеена эти
кетка с указанием:

товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;
условного обозначения и количества сильфонов;
"фамилии или номера контролера и упаковщика;
даты выпуска;
обозначения настоящего стандарта.
5.4. Коробки с сильфонами должны быть уложены в деревян

ные ящики по ГОСТ 5959—80 или ГОСТ 2991—85, выстланные 
внутри упаковочной битумной или дегтевой бумагой по ГОСТ 
515—77, между стенками коробок и ящика, а также между дном 
ящика н дном картонных коробок должны быть зазоры не менее 
20 мм, заполненные бумажной обрезью, ватой и другими упако
вочными материалами.

Коробки с сильфонами должны быть уложены так, чтобы иск
лючить возможность их перемещения внутри ящика при тран
спортировании.

5.5. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с 
указанием:

товарного знака или наименования предприятия-изготовителя;
условного обозначения и количества сильфонов;
обозначения настоящего стандарта;
фамилии или номера контролера и упаковщика.
На ящике в соответствии с ГОСТ 14192—77 должны быть на

несены основные и дополнительные надписи, предупредительные 
знаки «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать» и надпись «От
крывать здесь».

На посылочных ящиках предупредительные знаки допускается 
не наносить.

Допускаются другие виды упаковки и способы упаковывания, 
обеспечивающие сохранность сильфонов при транспортировании 
и хранении.

5.6. Масса ящика с сильфонами не должна превышать 50 кг.
5.7. Снльфопы, упакованные в соответствии с требованиями, 

указанными в пп. 5.2—5.5, допускается транспортировать всеми
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видами транспорта при условии защиты их от механических по
вреждений и воздействия влаги, паров кислот и щелочей.

5.8. Условия хранения сильфонов при отсутствии воздействия 
на них паров кислот и щелочей не должны быть хуже:

условий хранения группы Л по ГОСТ 15150—69 — для сильфо
нов' из сплава марки 36НХТЮ, из бернллневой бронзы марки 
БрБ2;

условии хранения группы С по ГОСТ 15150—69 для сильфо
нов из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие сильфо
нов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потреби
телем правил применения и хранения, установленных настоящим 
стандартом.

6.2. Гарантийный срок хранения для сильфонов:
из сплава марки 36НХТЮ — 12 лет;
из бериллиевой бронзы марки БрБ2 — 9 лет;
из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т—13 лет.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
6.3. Гарантийный срок эксплуатации — 36 мес со дня ввода 

в эксплуатацию.
6.4. Гарантийная наработка — 60000 циклов.
(Измененная редакция, Изм. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справонно-в

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРО* СИЛЬФОНОВ

I. Жесткость (С) сильфонов вычисляют по формуле

п
где с — жесткость одного гофра сильфона; 

л — число гофров сильфона.
Жесткость сильфона по давлению (С,.) в

по формуле

кН /  кге \  
м • с м г \  м м  • с м *  )

где со — жесткость сильфона по силе.
Р,рф— эффективная плошадь в см ', вычисляемая по формуле

О)

вычисляют

<2>

£  U>+<0*- • т

2. Максимальный рабочий ход (Дм,.*) сильфона вычисляют по форму.*»

А* ш** п,
где в,я.»« — максимальный рабочий ход одного гофра сильфона

3. Давление (р) в МПа под Действием которого сильфон 

шаст ход (Д,) в мм, вычисляют по формуле

(«>

соеер-

Р Д̂ О .... 
Р и л

ЛгСр. 15)

4. Фактическое значение эффективной площади сильфонов находится о ин
тервале, обусловленном предельными отклонениями наружного и внутреннего 
диаметров. Предельные значения аффективной площади сильфонов приведены 
в табл. I.

Г 0 6  6
поы Fa**nun max

г*ы>
ном

Р*й6
mm max

1 F,**  
пом min max

0,10 0,056 0.110 2.50 2.42 2.61 20.0 20.0 20,8
0.16 0,139 0.172 3.15 3.15 3,11 25.0 23.7 24.6
0.25 0,221 0.267 4.00 4.00 4.28 31.5 31.1 32,3
0.40 0.380 0.440 5.00 4.74 5.07 40.0 40.5 42.0
0.63 0.550 0.640 6.30 5.94 6.34 63.0 62,6 64,5
1.00 0.930 1.040 8.0*3 7.79 8,25 100.0 98.0 100.S
1.25 1.210 1.330 10.00 9.34 9.85 160.0 152.2 155,5
1.60 1.570 1.730 12.50 12,25 12Л8 — — —

2.00 1.900 2.100 1 6 .00 16.20 17.00 — — —
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5. Изменение жесткости сильфонов и зависимости от температуры (ас). 
выраженное температурным коэффициентом жесткости (относительныи измене
нием жесткости при изменении температуры на Iе С ), приближенно вычисляют 

• по формуле
АС
CAT

*am{az-2a,)**ar., (6)

где ДС — абсолютное изменение жесткости в зависимости от температуры, 
кН/м (ктс/мм);

С — значение жесткости, кН/м (кге/мм);
ДГ -перепад температуры. *С;
ае — температурный коэффициент модуля упругости материала: 

минус 3 .9 - 10~* . — Д*я сплава марки 36НХТЮ;

минус 3.1 • 10” ‘ 

минус 3 .5 -1 0 " '

1
Г С

1
Г С

— для бсркллисвой бронзы марки БрБ2;

— для нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т и

OSXI8H10T;
Ц| — температурный коэффициент линейного расширения материала:

13,9-10- ‘ 

16,6- I0-® 

П .5 -10 -»

J
Г С  

__1_
ГС
1

ГС

— для сплава марки ЗбНХ'ПО;

— для бериллневой бронзы марки БрБ2;

— для нержавеющей стали марок 12XI8HI0T и 08Х18Н10Т;

пт — коэффициент нелинейности сильфона (0,8— 1,0).
Температурный коэффициент жесгхости сильфонов по давлению прибли

женно равен температурному коэффициенту жесткости по силе
а с , « и .  , (7)‘о

(Измененная редакция, Изи. ТА I).
6. Температурное изменение эффективной площади сильфонов а r f0C • зы- 

раженное температурным коэффициентом эффективной площади, вычисляют по 
формуле

_  AF* 
а Г. <8)

'»♦* /•'**»АТ
7. Средние значения нелинейности и гистерезиса сильфонов » зависимости 

от отношения —^ — при температуре (293 ± 5 )К  [(2Q ±5)“ C] приведены в табл. 2

н 3.
(Измененная редакция, Изм. ЛА 1).
8. Сильфоны могут выдерживать без потери герметичности двухкратное мак

симальное рабочее давление
При этом возможно появление:
остаточной деформации сильфона (до 10% длины гофрированной части); 
осевого исхривдеиия (потери устойчивости), что может привести к  разру

шению сильфона.
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Т а б л и ц а  2

Сильфоны m s  сплава марки ЗбНХТЮ н беркллиевой броней марки БрБ2

Рабочий ход а 
процентах от 

максимального 
рабочего хода

НедмкеЯхоегь. It. а зависимости от

0.02 ОДМ 0.08 0.11 0.1«

25 1.0 0.3 0.05 0.01 0.01

50 4.0 1.2 0.20 0.05 0.02

75 8.9 2.6 0.50 0.10 0.04

100 15,5 5.5 0.80 0.20 0.07

Т а б л и ц а  3

Сильфоны из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т н 08XI8H10T

Рабочий ход п 
арояевтах от 

максвмахьясто 
рабочего хода

Гистврмие 
екдьфоиоа. % 
м  коржаае-
ющей стали

Нелнаеймосп.. *а. а зависимости от

0.W од» 0.0в о.ю

50 0.75 6.5 2.0 1.0 0.50

75 1.00 8.0 2.7 1.2 0.65

100 1.40 9.5 за 1.5 0.80

9. В процессе изготовления сильфонов возможно утонение стенки трубки-за
готовки на выступах гофров не более чем на 30%, ма впадинах — не более чем 
на 20%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОГО ДАШЛЕНИЯ СИЛЬФОНОВ

Величина внутреннего давления, вызывающего потерю осевой устойчивости 
(изгиб) сильфонов, — критическое давление р ,р может быть рассчитана по 
методу Андреевой и 'по методу Харннгса, Погрешность расчета нс превышает 
4:20% . Метод Андреевой применяют для расчета р,р сильфонов, у которых
—Ц—  <0,06. Расчет р», сильфонов, у которых —  > 0 ,0 6 , проводят по

методу Харннгса.
В настоящем приложении приведены методы расчета критического давления 

сильфонов, плоскости торцов бортиков которых параллельны и зафиксированы 
от поворота.

Расчет критического давления для сильфонов с
t

-<0.06.

По этому методу критическое давление р,» и МПа (кгс/см1) вычисляют 
по формуле

Р о —
nlt  |т  ■

лл в МПа (К!
I В ММ, опрел

ŝ ~ - V ,+(-nr) +пН*

где £  — модуль упругости материала в МПа (кгс/сы*);
s(t — средняя толщина сильфона в мм, определяемая по формуле

И)

( 2)

где so— толщина трубки-заготовки в мм;

п — число гоАрое сильфона;
—>длина гофрированной части сильфона в мм. 
Коэффициент вычисляют по формуле

где р — коэффициент Пуассона.
Расчет критического давления сильфонов с- St • > 0.06.

По этому методу критическое давление вычисляют по формуле:

4|'£Ч >4
/  D - i \> ’ ’

где — коэффициент, вычисляемый по формуле

I ' 1 . Л  ;
х

(3)

( 4 )

(5)
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4 — представляет собой функцию геометрических параметров сильфонов
1*=» -—■) к определяют по графику, приведенному на черт. 1; 

d
х  — коэффициент, вычисляемый по формуле

I*«1 г- 2FD
Величина F при коэффициенте 0,3 приведеиа иа черт. 2;
Е '— упругая постоянная материала, вычисляемая по формуле

£<—, Е •
1-р’

Е — модуль упругости материала и МПа (кгс/см3); 
ц — коэффициент Пуассона;

Sep—  средняя толшииа сильфона в мм, вычисляемая по формуле

SO
1.16

5»— толщина трубки-за готовки в мм; 
т — коэффициент, вычисляемый по формуле

t

V - i
U — длина гофрированной части сильфона в мм.

(6)

(7)

( 8 )

(9)

S
5.0 

V  

и,О

5.5

5.0

2.5

О 0,1 0,2 0,5 0,4 0,5. 0,6 0,1 0,8 f_

Черт. 1
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Черт. 2
Расчет критического давления сильфонов по вышеприведенным формулам 

проводят по номинальным значениям наружного и внутреннего диаметра силь
фона н минимальному значению толщины стснкн трубкн-заго7овки, т. е. с ми
нусовым допуском.

(Измененная редакция, Изм. М 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

НОМОГРАММЫ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ СИЛЬФОНОВ

Циклическая прочность сильфонов (ресурсная характеристика) зависит от 
условий эксплуатации: рабочего хода, рабочего давления, температуры, рабочей 
среды, вибрационных нагрузок и т. д.

Гамма процентный ресурс Net (при У"=98%) сильфонов при температуре 
(298±10)К  i(2 5 ± W )°C ] определяют по номограммам.

На номограммах указана циклическая прочность в циклах, для различных 
схем нагружения сильфонов в зависимости ог отношения рабочего хода к мак
симальному рабочему ходу — горизонтальная ось. рабочего давления к мак
симальному рабочему давлению — вертикальная ось.

Средний ресурс (средняя циклическая прочность) сильфонов вычисляют по 
формуле 4

Iff ЛГер-»!,2&  I? Net-
Зависимость ресурса сильфонов от рабочей температуры приведена на 

черт. 17—19,
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Температурная зависимость циклической прочности сильфонов 
из сплава марки ЗвНХТЮ

-SO -НО -20 0 20 40 60 80 100 120 ISO 160 1604

Черт. 17

Температурная зависимость циклической прочности сильфонов 
из бериллиевой бронзы марки БрБ2

- 6 0 - 6 0 - 2 0  0 20 60 60 3 0 'С 

Черт. 18
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Температурная зависимость циклической прочности сильфонов 
из нержавеющей стали марок I2XI8HI0T и 08XI8H10T

-200 -юо о юо гоо 300 ФС 
Черт. 19

(Измененная редакция, Изч. .4  1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РЕЛАКСАЦИИ 
НАПРЯЖЕНИЯ И ПОЛЗУЧЕСТИ

Остаточная деформация сильфонов в условиях релаксации напряжений и 
ползучести зависит от прекенк воздействия нагрузка (хода н давления), вели
чины нагрузки, температуры и т. п.

Среднее значение остаточной деформации — —х-°** при условии релаксации

напряжений в зависимости от температуры следует определять по черт. 2, 3, 
при исловнях ползучести н зависимости от температуры — по черт. 5. 6.

У сильфонов из сплава марки 36НХТЮ остаточная деформация в услови
ях релаксации напряжений и ползучести практически отсутствует.

При отличных от указанных на черт 2, 3. 5, 6 значениях температуры Т\ ос
таточную деформацию вычисляют по формуле
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Т

Тт„  — остаточная деформация, определяемая по черт. 2, 3, 5, 5;

А — коэффициент вычисляется по формуле

(2)

— аЬИД----- значение нагрузки, воздействующей на сильфон,
А »  П К

Значения параметров В, п, о, входящих в формулу (2), определяют: 
в у с л о в и я х  р е л а к с а ц и и  н а п р я ж е н и й  
для сильфонов из нержавеющей стали марок 12XI8H10T к 08Х18Н10Т 

В =0,7684 • 10 -' —0,1836* 10_1Г +0,1274 • 1 0 - Р ;  
л =  -0 .1693 +  0,1663 • 1 0 -* Г -а3 2 6 0  • 10"3Р ;

о= 600М П а ( s o o o - ^ j ;

для сильфонов из бсриллисвой бронзы марки БрБ2
5  =  17,12-0.2370- 10“ *Г—0уб510- 10 -»Р ; 

л =  -0 ,8 4 8 5 -  0.3060 • 10->Г+ 0^968 • 10 -^ Р ;

о -8 0 0 М П а  ( s 0 0 0 - g )  ;

в у с л о в и я х  п о л а у ч с с т и
для сильфонов из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18НЮТ 

5  =  2 .740- 0,1340- Ю -Т + 0 .2398- 10*‘!Р; 
л — -0 ,9 2 2 9  +  0.3495 - 10 -3Г -0 .2 4 £ 0 - 10“ » Р ;

о = 6 0 0  МПа (бООО- j p )  ,

для сильфонов из беридлиевой бронзы марки БрБ2
5 = 0 ^ 9 2 7  • 1 ОН+ 0.15357-0 ,9760- 10“ * P ; 

я - -0 ,6 1 2 5  -  0.2610 ■ 10-3Г+0,4600* 1 0 -^Р ;

о = 8 0 0  МПа ^ 8 0 0 0 -^ £ |.

П р и м е ч а н и е .  В формулу (2) значение о подставлять ■ кгс/см», в форму
лы для определения параметров 5  и л значение 7  — в вС
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Остаточная деформация сильфонов из нержавеющей стали 
марок 12X18HI0T и 08XJ8HI0T в условиях релаксации 

напряжения при температуре 350° С

Черт. I исключен.

Черт. 2*
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Остаточная деформация сильфонов из бериллневой бронзы 
марки БрБ2 ■ условиях релаксации напряжений 

при температуре 150е С

Черт. 4 исключен.
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Остаточная деформация сильфонов из нержавеющей стаям 
марок I2XI8H10T н (ЮХ18НЮТ в условиях ползучести 

при температуре 350’’ С

V е - , » / .
ах ю н

Черт. 5
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Остаточная деформация сильфонов и» бериллиевой бронзы 
марки БрБ2 в условиях ползучести при температуре 150е С

При нагружении сильфонов давлением остаточная деформация в условиях 
релаксации напряжений и ползучести значительно меньше, чем при нагружена-г 
СИ ЛО Й  (ходом). Поэтому при нагружении сильфонов одновременно давлением я 
силой (ходом) остаточную деформацию можно приближенно определять мето
дом, приведенным в настоящем приложении,

(Измененная редакция, Изм. Jft 1, 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

НАСЧЕТ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ И АМПЛИТУД ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 
СИЛЬФОНОВ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ

Работоспособности сильфонов при динамнчесхих нагрузках зависит от пара
метров сильфона (жесткости, массы, длины), присоединенной массы, жеегхо- 
сти пружины, параметров возмущающих колебаний, величины нагрузки н схемы 
закрепления сильфона.

В настоящем приложении приведены методы расчета резонансных часгот а 
амплитуд вынужденных колебаний сильфонов при гармонических возмущениях 
без демпфирования для наиболее распространенных схем закрепления сильфо
нов н приборах (изделиях).

1. Сильфон массой т< одним концом жестко закреплен, к другому коаду 
сильфона прикреплен груз массой М — приведенной массой кинематических 
связей прибора.

Черт. I
На закрепленный конец сильфона действует кинематическое возмущение

вида
S = S .  -созО/,

где Sj — амплитуда воамущеиия, мм;
Q — частота" возмущения.
Резонансные частоты могут быть найдены по формуле

у  Tie

( 1)

(2)

где со — жесткость сильфона по силе. Н/м; 
тс — масса сильфона, кг.
Значения 0. определяют из уравнения

- Н * 4*
x - J L .

Пс
где AI — масса груза, кг.

(3)

(4)



ГОСТ 21482—74 Стр. 59

Значение 0 в уравнении (3) заключены в промежутках:

< 1 -1 )я < р ,< (Я -1 )  J L ,  (5)

Амплитуды вынужденных колебаний гофров по длине сильфона вычисляют 
по формуле

Ыл =  $,
COS Л  (f*—х ) -Я 0  sin —Л  £/Л—JC)

v v '

где v

cos 0 —A*ip sin  0

,fe Т /_ £ 9  — скорость распространения колебаний, мм/с; 
Г г  и

/« — длина гофрированной части сильфона, мм; 
х — текущая координата.

(6 )

2. Сильфон массой тс одним концом жестко закреплен, к другому концу 
прикреплен груз массой М — приведенной массой кинематических связей, и он 
соединен с лружииоП.

На закрепленный ковен сильфона действует кинематическое возмущение 
вида

S = S .  cos Q I.

Резонансные частоты могут быть найдены но формуле (2). 
Значения 0 определяют из уравнения

(7)

где т| =  ~ ; 
со

(8)

с,9 — жесткость пружины, Н/м.
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Амплитуды вынужденных колебаний гофров по длине сильфона вычисля
ют по формуле

Их '
р - cos я .  (/ ,-* )  -  (р’г.- n )  Sin 3 L  (/»-* ) 

с о J
cS t Гео» p-№ ‘A-n)sin р

(9)

3. Оба конца сильфона закреплены в рамке.

Черт. 3

На рамку действует кинематическое возмущение вида 
S="S« cos Ql.

Резонансные частоты вычисляют по формуле

«0)
f  -71*

Значения о  определяют из уравнения
sin а 1»*= 0. (И )

откуда

a - J L ;  *L , £ * . .  . (12)
{« la la

Амплитуды вынужденных колебаний гофров но длине сильфона вычисляют 
по формуле

Уравнения (3), (7) и ( I I )  имеют множество решений, что определяет и 
множество значений резонансных частот колебаний сильфонов.

Целесообразно учитывать только первые 3—й резонансные частоты коле
баний « < 4 ) .  так как при болое высоких их значениях возникающие в сильфо
нах амплитуды вынужденных колебаний резко уменьшаются и не оказывают 
влияния на долговечность сильфонов.

(Измененная редакции, Изм. Л  2).

У
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

РАСЧЕТНАЯ М АССА СИЛЬФОНОВ

М а с с а  100 ш т ..  к г . а р и  *>. ни

О. мм я .  ш т.
0.0В 0.10 0.12 0.16 0.TO о . и

4 .5
6 0 .0 1 8 _ 0 .0 3 0

1 0 — 0 .0 2 7 — 0 0 4 4 — —

5 .5
6 0 .0 2 5

_ О.СМО
1 0 — 0 .3 3 7 — 0 .0 6 0 — —

4 — 0 .0 2 6 0 .0 4 1 _ , .

7 .0 6 — 0 ,0 3 4 — 0 .0 5 5 — —
1 0 — 0 .0 5 2 — 0 .0 8 4 — —

4 0 .0 2 9 0 .0 3 6 0 .0 4 3 0 .0 5 9 ,  щ
9 .0 6 0 .0 3 9 0 .0 4 9 о . т 0 .0 8 1 — , ___.

1 0 0 .0 5 9 0 .0 7 4 0 .0 8 9 0 .1 2 4 — —

4 0 .0 4 2 0 .0 5 2 0 .0 6 3 0 .0 8 4 0 ,1 0 5
1 1 .0 6 0 .0 5 3 0 .0 7 2 0 .0 8 6 0 .1 1 7 0 .1 4 5 _

1 0 0 .0 9 0 0 .1 1 2 0 .1 3 4 0 .1 8 1 0 .2 2 5 —

4 0 .0 6 0 0 .0 7 Б 0 .0 9 0 0 .1 2 1 0 .1 5 1 0 .1 8 7
1 4 .0 6 0 .0 8 3 0 .1 0 4 0 .1 2 4 0 .1 6 S 0 2 0 9 0 .2 6 0

1 0 0 .1 3 0 0 .1 6 2 0 ,1 9 4 0 ,2 6 1 0 .3 2 5 0 .4 0 4

1 6 .0
4 0 .0 8 0 0 .0 9 9 0 .1 1 9 0 .1 6 0 0 .1 9 9 0 .2 4 7
6 0 .1 1 2 0 ,1 3 9 0 .1 6 6 0 ,2 2 3 0 .2 7 8 0 .3 4 6

1 0 0 .1 7 7 0 ,2 1 8 0 .2 6 1 0 ,3 5 1 0 .4 3 7 0 .5 4 4

4 0 .0 0 6 0 .1 1 9 0 .1 4 2 0 .1 9 1 0 .2 3 8 0 . 2 %
1 8 .0 6 0 .1 3 3 0 .1 6 7 0 .2 0 0 0 ,2 6 8 0 .3 3 4 0 .4 1 6

1 0 0 .2 1 0 0 .2 6 2 0 3 1 4 0 .4 2 3 0 .5 2 7 0 .6 5 7

2 0 .0
4 0 .1 1 4 0 .1 4 2 0 1 7 0 0 .2 2 8 0 .2 8 4 0 .3 5 4
6 0 .1 6 1 0 .2 0 0 0 .2 4 0 0 .3 2 3 0 ,4 0 2 0 .5 0 1

10 0 . 2 5 5 0 .3 1 8 0 .3 8 1 0 .5 1 2 0 .6 3 8 0 .7 9 4

4 0 .1 3 0 0 .1 6 2 0 .1 9 4 0 ,2 6 1 0 .3 2 5 0 .4 0 6
2 2 .0 6 0 .1 8 4 0 .2 2 9 0 .2 7 5 0 .3 6 9 0 .4 6 0 0 .5 7 4

10 0 .2 9 1 0 .3 6 3 0 .4 3 6 0 .5 8 6 0 .7 3 0 0 .9 1 0

4 0 .1 6 4 0 .2 0 0 0 .2 4 6 О Л З О 0 .4  Ц 0 .5 1 3
2 5 ,0 6 0 .2 3 2 0 .2 9 0 0 .3 4 7 0 .4 6 6 0 .5 8 1 0 .7 2 5

1 0 0 .3 6 7 0 .4 5 9 0 .5 5 0 0 .7 3 8 0 .9 2 1 1 .1 5 0
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Продолжение
М а с с а  100 а л КГ. п р я  5». ММ

О, мм Я . В Т .
0 .0 4 0 .10 0 .1 7 0 .1 в 0.20 0.2S

4 0 .2 0 4 0 .2 5 6 0 .3 0 7 0 .4 0 8 0 .5 1 3 0 .6 4 0
2 8 .0 6 0 .2 9 1 0 .3 6 4 0 ,4 3 6 0 .5 8 0 0 .7 3 0 0 .9 1 0

1 0 0 .4 6 4 0 .5 8 0 0 .6 9 5 0 .9 2 5 1 .1 6 0 1 .4 5 0

4 0 .2 2 1 0 .2 7 9 0 .3 3 5 0 .4 5 3 0 ,5 6 5 0 .7 0 5

3 0 .0
6 0 .3 1 8 0 .3 9 7 0 .4 7 6 0 ,6 4 4 0 .8 0 4 1 ,0 0 0

10 0 .5 0 7 0 .6 3 3 0 .7 5 8 1 .0 3 0 1 .2 8 0 1 ,6 0 0
1 6 0 ,7 8 9 0 .9 8 6 1 . 1 8 0 1 .6 0 0 2 ,0 0 0 2 .4 9 1 )

4 0 .3 0 8 0 .3 8 5 0 .4 6 2 0 .6 2 7 0 ,7 8 3 0 ,9 7 7

3 4 .0
G 0 .4 4 2 0 .5 5 2 0 .6 6 2 0 5 9 9 1 .1 2 0 1 .4 0 0

1 0 0 .7 0 8 0 .8 8 5 1 ,0 0 0 1 .4 4 0 1 5 0 0 2 ,2 5 0
16 1 .0 7 0 1 .3 3 0 1 .6 0 0 2 ,1 8 0 2 .7 2 0 3 5 9 0

4 0 .3 3 4 0 .4 1 8 0 .5 0 1 0 .6 8 5 0 5 5 5 1 ,0 7 0

3 8 .0
6 0 .4 7 9 0 .5 9 9 0 ,7 1 8 0 .9 8 2 1 ,2 3 0 1 ,5 3 0

1 0 0 ,7 6 9 0 .9 6 0 1 .1 5 0 1 5 8 0 1 .9 7 0 2 .4 6 0
1 6 1 .2 0 0 1 .5 0 0 1 5 0 0 2 .4 7 0 3 .0 8 0 3 .8 5 0

4 0 ,4 4 3 0 .5 5 3 0 .6 6 3 0 .8 9 8 1 .1 2 0 1 .4 0 0

4 2 .0
6 0 .6 3 5 0 .7 9 3 0 ,9 5 1 1 .2 9 0 1 .6 1 0 2 .0 1 0

1 0 1 .0 2 0 1 .2 7 0 1 5 3 0 2 .0 7 0 2 5 9 0 3 5 3 0
16 1 ,6 0 0 2 .0 0 0 2 5 9 0 3 .2 5 0 4 .0 5 0 5 .0 6 0

4 0 ,5 2 9 0 .6 5 8 0 . 7 9 0 1 .1 3 0 1 .4 1 0 1 .7 6 0

4 8 .0
6 0 ,8 0 1 1 . 0 0 0 1 ,2 0 0 1 .6 2 0 2 .0 3 0 2 5 3 0

1 0 1 .2 9 0 1 .6 1 0 1 ,9 4 0 2 .6 2 0 3 . 2 7 0 4 .0 9 0
1 6 2 .0 3 0 2 . 5 3 0 3 .0 4 0 4 .1 2 0 5 .1 4 0 6 .4 2 0

4 0 .6 8 2 0 .8 5 2 1 .0 2 0 1 .3 8 0 1 .7 2 0 2 .1 5 0

5 5 .0
6 0 .9 8 7 1 .2 3 0 1 ,4 6 0 2 .0 0 0 2 .5 0 О 3 ,1 2 0

1 0 1 .6 0 0 2 ,0 0 0 2 ,3 9 0 3 ,2 3 0 4 .0 4 0 5 .0 4 0
1 6 2 .5 1 0 3 .1 4 0 3 .7 6 0 5 .0 9 0 6 .3 5 0 7 , 9 3 0

4 ___ 0 .9 5 9 1 ,1 6 0 1 .5 5 0 1 .9 4 0 2 .4 2 0

6 0 .0
6 _ 1 .3 9 0 1 .6 6 0 2 .2 5 0 2 .8 1 0 3 5 Ю

1 0 — 2 .2 4 0 2 ,6 9 0 3 .6 4 0 4 5 5 0 5 ,6 8 0
1 6 — 3 5 3 0 4 .2 3 0 5 .7 3 0 7 .1 5 0 8 .9 3 0

4 __
1 .0 6 1 .2 7 1 .7 7 2 .2 2 2 .7 7

6 5 . 0
6 — 1 .6 3 ш 2 5 7 3 .2 1 4 .0 1

1 0 — 2 .4 7 2 .9 6 4 .1 7 5 .2 0 6 ,5 0
1 6 — 3 5 8 4 .6 6 6 .5 6 8 .1 9 1 0 .2 3

4 1 .4 6 1 ,7 5 2 .3 4 2 .9 2 3 .6 4

7 5 .0
6 — 2 ,1 2 2 .5 3 3 .4 0 4 .2 4 5 .3 0

10 — 3 .4 5 4 ,1 4 5 .5 ! 6 5 8 8 .6 0
1 6 5 ,4 3 6 .5 2 8 .6 9 1 0 .8 5 1 3 5 5
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Продолжение
Масса КО шт.. кг. при в$. мм

D. мм л. ап.
0.08 0.10 0.12 0.16 о.го 0.2$

л _ _ 2.16 2,88 3.60 4.50
83,0 6 — — 3.15 4.20 5.24 6.64

10 — 5.12 6.82 8.52 10.65
16 — — 8.07 10.76 13.44 16.80

4 __ 3,25 4.35 5.42 6.77

105.0 6 — — 4.76 6.35 7.93 9,91
10 — — 7.78 10.36 12.95 16.18
16 — — 12,30 16.39 20.48 25.58

4 _. 6.34 7.92 9.90

130,0
6 — — — 9.31 11.63 14.53

10 — — — 15.25 19.05 23.80
16 — — — 24.15 30.18 37.70

4 _ _ 9.00 11.24 14,04

160.0
б — — — 13.24 16,54 2067

10 — — — 21.73 27.15 33.92
16 — — — 34.46 43.05 53.81

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

МЕТОДИКА СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛЬФОНОВ

1. Режимы термического старения:
(67.3±  10) К [(40Q:tlO) °С] в течение 30 млн— для сильфонов из нержавею

щей стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. После первых циклов нагружения у сильфонов может пояииться остаточ

ная деформация до 0,5% длины гофрированной части. В этом случае рекомен
дуется проводить стабилизацию сильфонов.

Стабилизацию целесообразно проводить непосредственно в приборе (изде
лии) при рабочей температуре нагружением сильфонов давлением и холодом (о 
направлении действия рабочих нагрузок), значения которых должны превышать 
на 25% давление и ход. соответствующие верхнему пределу измерения прибора. 
Количество циклов нагружения должно быть не менее 10 при скорости не более 
10 циклов в минуту.

При повышенных требованиях к стабильности метрологических параметров 
сильфонов из нержавеющей стали рекомендуется после стабилизации подвер
гать их повторному термическому старению.

(Измененная редакция, Изм. .4  I, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Справочное

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА СИЛЬФОНОВ

1. Микротвердость материала сильфона рекомендуется определять на образ
цах, вырезанных из сильфонов и запрессованных в полиметилмегахрилаг. По
верхность шлифа подготавливают к измерению микротвсрдосги механической 
шлифовкой и полировкой.
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Мнкроттвсрдость определяют па приборе ПМТ-3 по размерам диагоналей 
отпечатка при нагрузке 1 Н (100 гс).

Д ля  повышения точности размеры диагоналей отпечатка рекомендуется из
мерять способом, при котором перекрестие движется по диагоналям между сто
ронами отпечатка от больших отметок шкалы к меньшим; линии перекрестия 
наводят поочередно на каждую вершину утлое отпечатка и берут четыре от
счета в делениях окуляр-микрометра.

Среднюю длину диагонали отпечатка г  вычисляют по формуле

л = £ ± £ * ,  (О

где ге и г , — длина и делениях окуляр-микрометра соответственно горизон
тальной и вертикальной диагоналей отпечатка.

Среднюю длину диагонали отпечатка (dc>) а микрометрах начисляют по 
формуле

<Ь»—ге'. (2)
где —условная цена деления барабанчика охуляр-мнкрометра, равная (при ре

комендуемом способе измерений)
g'~>g- cos 45’; (3)

g  — цена делении барабанчика охуляр-мнкрометра, установленная с точ
ностью до 0,01 мхм.

По измеренному значению диагонали отпечатка (dcv) при испытании на 
микротвердоегь вдавливанием алмазной пирамиды нагрузкой 1 Н (100 гс) оп
ределяют значения микротвердоеги материала сильфона по таблицам чисел 
твердости, приведенным в ГОСТ 9450—76.

2 Величину зерна материала сильфонов рекомендуете» определять на об
разцах, вырезанных из трубок-заготовок н запрессованных в полиметнлмега- 
хрилат. Образец представляет собой кольцо, вырезанное на расстоянии не ме
нее 10 мм от конца трубки отрезным кругом толщиной 0.3—1.0 мм (из колец 
диаметром более 8.5 мм допускается вырезать часть кольца).

Микрошлиф изготовляют в плоскости реэа механической шлифовкой и по
лировкой. Зерна выявляют методом травления границ зерен. Для более четкого 
выявления границ зереи шлифы подвергают многократной полировке с после
дующим травлением.

Величину зерна материала сильфона при толщине трубок-заготовок 0.20 и 
0,25 мм допускается определять на незапреесояанных образцах с подготовкой 
поверхности шлифа для измерений электрической полировкой.

Величину зерна измеряю? с помощью окуляр-мнкрометра (окуляр с увели
чением 7 х  со шкалой в фокальной плоскости). За диаметр отдельного зерна 
(d) принимают среднее арифметическое значение диаметров, измеренных по 
длинной (di) и короткой (d j) осям:

«*------ (D

Метод измерения величины зерна материала сильфонов заключается ц сле
дующем.

Последовательно просматривают несколько участков шлифа. С помечцью 
окулярной шкалы измеряют диаметры 5 —10 зерен из тех, которые по разме
рам визуально составляют более 50% всех зерен просмотренной поверхности 
шлифа. За  размеры преобладающего зерна принимают наибольший и наимень
ший результат замеров.

За  максимальнее значение величины зерна принимают среднее арифметиче
ское значение результатов замеров 3— » самых хрупных зерен.

Если на поверхности шлифа наблюдаются отдельные особо крупные зер
на. их величину измеряют и отдельно указывают в результатах металлографичес
кого анализа.

(Измененная редакция, Изм. /6  1).



П. ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Е ПРИБОРЫ , СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа П04

Имеемине .4  3 ГОСТ 21482—76 Сильфоны однослойные измерительные ме
таллические. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.10.87 7* 3888

Д ата ваедеияя 01.07.88

Пункт Ь2. Чертеж. Заменить обозначение: I* на /; исключить размер; lt; 
таблицы 2, 7. Наименование графы I дополнять словами: «(пред, откл.

± 0 ,3)» ; исключить графу: «i, *пред. откл. по h 14)»; таблица 7. Исключить гра
ф у: (пред. откл. по h 15)»;

таблица 9. Головка. Заменить обозначение: о , Яах на б дт и ;  
таблица 10. Графа L. Заменить обозяачсиие: 1  на /.
Пункт 2.3. Третий абзац наложить в новой редакцию «Не допускаются: сле

ды зачистки поверхностей бортиков, разнотонность поверхностей сильфонов, де-

( Продолжение см. с. 342]
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(Продолжение изменения'к ГОСТ 21482—76> 
фекгы формы выступов н впадин гофров, забоины, вмятины, царапины, отпечат
ки от инородных тел. следы рзпъема пресс форм н полуколец для дисперсионного 
твердения или для калибровки бортиков, риски и деформационные полосы, под
садка крайних гофров, неплоскостиостъ прямолинейного участка гофров, следы 
роликов после обкатки выступов я впадин гофров, перекос гофров и неравномер
ность шага гофрировки более, чем у контрольных образцов».

Пункт 2.5. Заменить слово: «Величина» ha «Максимальное значение величи
ны».

Пункт 2.10 дополнить" абзацем: «Критериев 07кзза является потеря герме
тичности».

Раздел 2 дополнить пунктами— 2 9л. 2.1Са — 2.10г: «2.9з. Сильфоны отно
сятся к изделиям группы II. вида 2 по ГОСТ 27.003—83, к перемонтируемым.

Закон распределения времени безотказной работы сильфонов —’экспонен
циальный.

2.10а. Средний срок сохраняемости сильфонов — 16 лет.
2.106. Установленная безотказная наработка сильфонов должна быть не ме- 

•иее 60000 циклов л р я  нагружения нх переменным внутренним давлением, изме
няющимся от нуля до 0,35 Рт и и переменным додом на растяжение, изменяю
щимися от нуля до 0,2 Д*п,ы.

Критерием отказа является потеря герметичности.
(Продолжение см. с. 843)
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(Продо.*жсмие изменения к ГОСТ 21482—76) 
2.10в. Назначенный срок хранения сн.тьфоков: 
аз сплава марки 36НХТЮ — 13 лет; 
из бериллневой бронзы марки Б рБ 2— 10 лет; 
из нержавеющей стали марок I2X18H10T и 08Х18Н10Т — 14 лет.
2.10г. Назначенный срок службы сильфонов:
аз сплава марки 36НХТЮ — 13 лет;
из бериллневой бронзы марки БрБ2 — 10 лет;
из нержавеющей сталн.марок 12Х18Н10Т и 08Х18НЮТ—  14 лет».
Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. Приемка
3.1. Для проверки сильфонов на соответствие требованиям настоящего стан» 

дарта устанавливаются следующие категории испытаний:
предъявительские-—в случае предъявления Государственной приемке;
приемосдаточные;
периодические;
испытания на надежность; ' ,
типовые.
3.2. Состав приемосдаточных в сериодичесхнх испытаний сильфонов и пос

ледовательность их проведения приведены в табл. 12.
Т а б л и ц а  12

П р о в е р я е м ы *  к а р е -

п о м е р »  п у н кто в  
р а зд е л о в

Ч и с л о  е я л ь ф э и о ь . п о д л е ж ащ и х  « ж р а н uj 
при и с п и л и м  х

м е т р ы  л  р а з м е р ы
Тех»ич*ские
т р е б о з а и ш

М е н я й
« п и т а н и е п р вм м о-сдатсчн и х периодических

Величина зерна 2.5 4.1 1 %  т р у б о к  ОТ 
п а р т и я ,  н о  н е  
м е и е е  3  ш т .

3 % трубок or 
партии, но не 
менее 10 шт.

Мвкротвердость - 2.6 4.2 Один сильфон 
или образец-сви
детель от партии

Один сильфон 
от партии

Качество поверх
ности

2.3 4.3 100% 100%

Герметичность 2.7 4.4 100% 100%
Толщина стенки 1 2 ; 4.6 20 % трубок 100%
грубкн-заготовки,
рязностснность

2.2 от партии •

Размеры 1 .2 4.6 20 %  сильфонов 
от партии

100%

Жесткость 1.2;
2.4

4.7 100% 100%

Остаточная де
формация 
гистерезис

2.8 4.8 — 5 сильфонов 
от партии

29 4.9 То же

П р и м е ч а н и я :
1. Под партией понимают сильфоны одного типоразмера, изготовленные4 из 

материала одной плавка в одних производственных условиях.
2. В технически обоснованных случаях допускается изменять последователь- 

яоегь испытаний.
3.3. Предъявительские- испытания проводят перед предъявлением сильфонов 

Гос^црсгвсниой приемке в соответствии с обязательным приложением 4 ГОСТ

(Продолжение ем. с. 844)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21482—76>
3.4. Приемо-сдаточные испытания проводят после изготовления каждой пар* 

таи сильфонов.
3.5. Периодические испытания сильфонов при годовой программе выпуска ее 

менее 1000 шт. проводят не реже одного раза в год.
Сильфоны, выпускаемые в количестве менее 1000 шт. в год, подвергают пе

риодическим испытаниям один раз в 2 года.
3.6. Типовые испытания сильфонов проводят прц внесении в технологию наго* 

Ф товления изменений, влияющих Йа их качество. '
Испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке. 

Объем испытаний должен быть достаточен для оценка влияния внесенных изме
нений на технические характеристики сильфонов.

При положительных результатах испытаний эта изменения вносят в техно* 
логвю изготовления сильфонов.

3.7. Величину зерна материала сильфонов определяют на трубках-заготовках 
от каждой партии после окончательной закалки.

Если закалка трубок-заготовок одной паргии проводятся в течение иесколь- 
ких смен, контролю подвергают трубки-заготовки, наготовленные в течение каж» 
дой смены.

Если при испытаниях хотя бы одна тру бка-за готовка не соответствует тре
бованиям п. 2.5, трубки-заготовки, изготовленные в течение смены, бракуют ил» 
проверяют все трубхи-заготовхк.

3.8. Микротосрдость определяют на сильфонах (обрззиах-евндетелях) от 
каждой партии, загружаемой в печь для дисперсионного твердевия.

Если дисперсионному твердению подвергают одновременно сильфоны нес* 
колькнх типоразмеров, то испытания проводят иа сильфонах каждого тнпораз* 
мера.

Если прп испытаниях хотя бы один сильфон {образец-свидетель) не соот* 
вегствует требованиям п. 2.6. всю партию сильфонов, одновременно прошедших 
дисперсионное твердение, бракуют.

3.9. Если при приемо-сдаточных (предъявительских) испытаниях сильфонов 
(трубок-заготооок) хотя бы один сильфон (одна трубка-заготовка) ке соответ

ствует требованиям пп. 1.2 или 2.2, всю партию сильфонов (трубок-заготовок) 
возвращают в иех для разбраковки. Сильфоны и трубки-ззготовкн, ие соответ
ствующие требованиям пп. 1.2, 2,2. 2.3, 2.4. 2.7, бракуют.

ЗЛО. Периодические испытания енльфоиов на соответствие требованиям 
пп. 2.8. 29  допускается проводить на одной выборке.

При неудовлетворительных результатах периодических испытаний кя.тьфо* 
нов на соответствие требованиям пп. 2.8 иля 2.9 проводят повторные испыта
ния по пункту несоответствия удвоенного количества сильфонов, взятых из то» 
же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными

3.11. Государственная приемка сильфонов проводится по ГОСТ 26954—86, 
статистическими методами контроля качества продукция по ГОСТ 18242—72.

3.11.1. В соответствии с ГОСТ 15467—79 дефекты сильфонов относятся к сле
дующим видам: критические, значительные и малозначительные.

К. критическим дефектам сильфонов относится нсгерметвчность.
К значительным дефектам сильфонов относятся несоответствие жесткости « 

размеров D я -d требованиям настоящего стандарта, дефекты выступов в впа
дин гофров, следы разъема пресс-форм н полуколец для дисперсионного твер-- 
дення или оснастки для калибровки бортиков, перекос гофров, неравно мерность 
шага гофрировки, риски, деформационные волосы, подсадка крайних гофроР,' 
неплоскостность прямолинейного участка гофров.

К малозначительным дефектам сильфонов относятся несоответствие разме
ров db я Lo требованиям настоящего стандарта, отпечатки от инородных тел, 
забоины, вмятины, царапины, разнотонность поверхности, следы роликов «осле 
обкатки выступов и впадин гофров, следы зачистки бортиков.

3.11.2. Приемочные уровня дефектности AQI. для установленных видов де
фектов сильфонов приведены в табл. 13.

(Продолжение см. с. 345)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21482—76) 
Т а б л и ц а  13

Над дефектов

.'lr-атшис AQL

до 01.01.» с 01.01.90

Критические 0,00 0.00
Значительные . 1.0 0.65
Малозначительные 2,5 1,5

3.11.3. Сильфоны на контроль поставляют партиями, представленными спосо» 
бом «россыпь* по ГОСТ 18321—73.

Коя объема выборки — в соответствии с ГОСТ 18242—72.
Метод отбора проб сильфонов в выборку — «вслепую» по ГОСТ 18321—73.
3.11.4. В соответствии с ГОСТ 18242—72 устанавливается: 
уровень контроля — обшнй II;
план контроля — одноступенчатый;
вид контроля — нормальный. * _ _ _
Переход на другие виды контроля — в соответствии с требованиями ГОСТ 

18242—72, при этом решение о переходе на другие виды контроля необходимо 
принимать отдельно по каждому типоразмеру сильфона.

3.11.5. Порядок действий при контроле должен соответствовать разд. 2 ГОСТ 
18242—72.

3.12. Испытания на надежность для контроля вероятности безотказной ра
боты сильфонов проводят один pas на установочной серии (первой промыш
ленной партии) одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью 
яс^ытавий.

Исходные данные для планирования испытаний;
прпемочный уровень вероятности безотказной работы Р а — 0,99;
браковочный уровень вероятности безотказной роботы Яр — 0,90;
риск изготовителя а = 0 ,1 ;
риск потребителя р —0,2;
продолжительность испытаний — 60000 циклов;
количество сильфонов п — 15;
приемочное число отказов с= 0.

(Лрсдо.<жение см, с. 346)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21482—761
Сильфоны соответствуют требованиям п. 2.10. если при испытаниях нс про* 

изошло ни одного отказа. . .
3.13. Испытания для контроля утановлсниой безотказной наработки сильфо

нов проводят нс реже одного раза в два года одноступенчатым методом ори 
приемочном числе отказов, равном нулю.

Исходные данные для планирования испытаний: 
продолжительность испытаний — 60QC0 циклов; 
количество сильфонов — в соответствии с требованиями табл. 14; 
присмочнсе число отказов с = 0 .

Т а б л и ц а  14

Годовой
выпуск
сильфонов,

пгт.

Св.
109000

100000— 
10001

10000-
5001

5 0 0 0 -
1001

1000—
501

5 0 0 -
201

2 0 0 -
101

Менее
101

Объем вы
борки, шт. 22 18 15 13 II 9 7 5

Сильфоны соответствуют требованиям п. 2.106, если при испытаниях не 
произошло ни одного отказа».

Пункт 4.2 изложить в новой редакция: <4.2. Микротвердость материала 
сильфона проверяют по ГОСТ 9450—76 на приборе типа ПМТ-3*.

Пункт 4.10. Заменить слово; <надсжкость» из <вероятаость безотказное ра* 
боты»; второй абзац исключить.

Раздел 4 дополнить пунктом 4.10а: «4.10з. Установленную безотказную нара
ботку сильфонов определяют по методике, изложенной в п. 4.10.

Режим нагружения сильфонов — в соответствии с требованиями п, 2.106».
Пункт 6.2 дополнить абзацем: Гарантийный срок хранения сильфонов ис

числяется с даты изготовлении».
Пункт 6.4 изложить в новой редакции: <6.4. Гарантийная наработка сильфо

нов в пределах гарантийного срока эксплуатации — 60000 циклов».
Приложение 8. Пункт I исключить.

(ИУС Ю I 1988 г.)



\ ^  Группа П04

Изменение 4 ГОСТ 214*2-76 Сильфоны однослойные измерительные метал
лические. Технические условия
Утверждено и введено п действие Постановлением Комитета стандартизация и 
метрологии СССР от 31.07.91 7Л 1316

Д ата введения 01.01.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв. 
ляются обязательными, кроме требований пп. 1.2 (в части значения наружного 
диаметра трубки-заготовки), 4.4. 4.7 и 4.6. которые являются рекомендуемыми».

Пункт 1.2. Таблица 3. Графа «Жесткость при st 0,06 мм». Заменить значе
ние: 220,0 на 200.0.

Таблица 5. ГоаФа «Жесткость при sa 0.16 мм». Заменить значение: 550,0 на 
800,0.

Таблица 8. Графа «Жесткость при St 0,16 мм». Заменить значение: 65,0 
на 44,0

П ункт 2.3.1 исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3а: «2.3а. Сильфоны могут изготовляться 

как с равномерной оксидной пленкой, получаемой при дисперсионном тверде
нии при абсолютном давлении не более 1,33 Па (10~* мм рт. ст.), так и освет
ленными, при этом осветление не должно уменьшать жесткость сильфонов более, 
чем на 10% . Жесткость сильфонов должна соответствовать указанной в табл. 
3 и 5*.

Пункты 2.9а, 2.106 исхлючктъ.
Пункт 2.10 изложить в новой редакции: «2.10. Вероятность безотказной ра

боты сильфонов должна быть не мсксе 0,99 за 75000 циклов при нагружении их
(Продолжение см. с. 118)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21482—76) 
жероменным внутренним давлением, изменяющимся от нуля до 0,55Ятлх . и пе
ременным ходом на растяжение, изменяющимся от нудя до 0.2

Критерием отказа является потеря герметичности».
Пункт 2.10а. Заменить значение: 16 на 25.
Пункты 2.10в, 2 Юг изложить а новой редакции: <2.10в. Назначенный срох 

хранения сильфонов — 21 год.
В процессе хранения допускаются коррозионные поражения:
сильфонов из сплава марки ЗбНХТЮ и нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т 

ж 08Х18Н10Т в виде легкого пожелтения поверхности; бурого налета; отдель
ных точек бурого и черного цвета;

сильфонов из бернллневой бронзы марки БрБ2 в виде потемнения поверх
ности, пятен шоколадного цвета, отдельных точек зеленого, салатного, черного 
к шоколадного цвета.

2 iOr. Назначенный срок службы сильфонов — 21 года.
Пункт 3.1. Второй абзац. Исключить слова: «и случае предъявления Госу

дарственной пркемхе».
П у н к т  3.2 Таблица 12, Графа «Число сильфонов при периодических испы

таниях» Исключить слова: «3 % трубок от партии, но не менее 10 шт.>; для 
параметра «Толщина стенки трубкн-заготовхн, разиостеиность» исключить зна
чение 100%

Пункт 3 3 исключить,
Пункт 3 5  изложить в новой редакции: «3,5. Периодические испытания силь

фонов при годовой программе выпуска не менее 1000 urr. проводят не реже 
одного раза о год.

Сильфоны, выпускаемые в количестве мекее 1000 шт. в год, подвергают пе
риодическим испытаниям одни рвз в 2 года.

(Продолжение см. с. 119}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21482—76)
Д ля испытаний отбирают метолом «вслепую» по ГОСТ 18321 -73 сильфоны 

одной из поставочных партий, прошедшие приемосдаточные испытания Допу
скается испытании сильфонов на соотиегстиие требованиям он. 2.8 я 2 9  прово
дить на одной выборке. Минимальный объем выборки для проведения периоди
ческих испытаний— 5 сильфонов, Если при этом необходим контроль вероятно
сти безотказной работы, то объем выборки — 20 сильфонов. Контроль микро- 
твердости проводится иа этой ж е выборке,

При положительных результатах периодических испытаний оставшиеся силь
фоны поставочной партии подлежат поставке. Сильфоны, использованные для 
проведения периодических испытаний, подлежат спасанию

При отрицательных результатах периодический испытаний проводят пов
торные испытания по пунктам несоответствия н нспрококтролпроваиним пунк
там ни удвоенном количестве сильфонов, взятых из той же партии Результаты 
повторных испытаний являются окончательными.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партия силь
фонов бракуется. Предприятие-изготовитель анализирует и определяет причину 
бракз, разрабатывает мероприятии по устранению причин брака и реализует их 
в процессе произодства».

Пункт 3.9 Исключить слово: «(предъявительских)».
Пункт ЗЛО исключить.
Пункт 3.11 изложить в новой редакция: «3.11. Приемку сильфонов допуска

ется проводить статисткческимн методами контроля качества продукции по 
ГОСТ 18242—72 при приемосдаточных испытаниях».

Таблицу 13 изложить в новой редакции:
(Продолжение ем. с. 120)
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Т а б л и ц а  13

Вид ДС4*ГТО» Змчсаяс AQL

Критические 0.01
Значительные 0.65
Малозначитсль- 1.5

ные

Пункт 3.12 Первый абзац изложить в новой редакции: «Испытания иа на
дежность для контроля вероятности безотказной работы сильфонов проводят 
на установочной серии (первой промышленной партии) и в дальнейшем — одни 
раз в 3 года одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью 
испытаний».

Пункт 3.13 исключить.
Пункт 4.2 дополнить словами: «методом восстановленного отпечатка».
Пункт 4 1. Заменить слова: «не менее 1 мин и не более 2 мин» иа «не менее 

чем 30 с».
Пункт 4.7. Заменить слова: «нагрузкой (силой)» на «путем нагружения гру

зами 4-го класса точности по ГОСТ 7328—82».
Пункт 4.9. Последний абзац. Заменить слова: «мсксс 1 мм» на «2 мм н 

мснсс».
Пункт 4.10а исключить.
Пункт 6.4. Заменить значение: 60000 на 75000.
Приложение 7. Пункт 2. Первый абзац. Заменить слова: «у сильфонов» на 

«у сильфонов нее* сплавов»; второй абзац. Заменить слово: «холодом» на «хо
дом».

(ИУС №  111 1991 г.)
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