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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и 
определения основных понятий в области виброизмерительных приборов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в стандартах и 
документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. 
В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-си
нонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-сиио- 
нимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены их 
краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования.

В пп. 7 и 8 стандартизованные термины отсутствуют. Временно (до 1975 г.) для установленных 
в этих пунктах понятий разрешается применять нестандартзованные термины.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма и нестандар- 

тизованные термины в пп. 7 и 8 светлым, недопустимые термины — курсивом.

Т ерм ин О пределение

I. Параметр вибрации

Общие понятия

Физическая величина, характеризующая механические колебания твердого 
тела.

2. Виброметр

П р и м е ч а н и я :
1. К параметрам линейной вибрашш относятся: перемещение, скорость, 

ускорение, резкость, сила, мощность; к параметрам угловой вибраиии — угол 
поворота, угловая скорость, угловое ускорение, угловая резкость, момент сил: 
к параметрам обоих видов вибраиии — фаза, частота, коэффициент нелиней
ных искажений.

2. Измеряются мгновенные, амплитудные (пиковые), действующие и сред
ине значения параметров вибрации

Измерительный прибор или измерительная установка, предназначенные 
для измерения параметров вибрации

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 2009 г.
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010
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3. Виброизмерительный преобра
зователь

Вибропреобразователь 
Ндп. Датчик

Вибродатчик
Виброприемник

Измерительный преобразователь, предназначенный для выработки 
сигнала измерительной информации о значениях измеряемых пара- 
мстроввибрации.

П р и м е ч а н и е .  Внбропрсобразоватсли в зависимости от системы 
отсчета твердого тела, по отношению к которому определяется поло
жение других движущихся тел. делят на вибропрсобразоватсли непод
вижных координат (основная система отсчета неподвижна) и 
вибропрсобразоватсли инерционного действия (система отсчета под
вижна)

4. Логарифмическая величина па
раметра вибрации

Логарифмическая величина

Величина, характеризующая уровень вибрации и пропорциональ
ная десятичному логарифму отношениях двух одноименных парамет
ров вибрации.

а
П р и м с ч а н и с. L = 20 l g  —  — для силы, скорости, ускорения и 

<*0 If-
Т . д.. 1 = 1 0  l g  —------для энергетических величин (мощность, энергия

и т. д.).

5. Линейный виброметр

Виброизмерителышс приборы

Виброметр, предназначенный для измерения параметров линейной 
вибрации

6. Виброметр перемещения Линейный виброметр, предназначенный для измерения вибропере- 
мещення

7. Виброметр скорости
Внбровслоснмстр

8 .  Виброметр ускорения
Виброаксслсромстр

9. Виброметр колебательной .мощ
ности

Линейный виброметр, предназначенный для измерения виброско
рости

Линейный виброметр, предназначенный для измерения виброуско- 
рення

Линейный виброметр, предназначенный для измерения колебатель
ной мощности, передаваемой в опоры механизмов.

П р и м е ч а н и е .  Виброметр колебательной мощности представля
ет собой совокупность функционально объединенных измерительных 
приборов, вибропрсобразоватслсй. множительных устройств, анали
заторов частоты и вспомогательных устройств, предназначенных для 
выработки сигналов, пропорциональных ускорению, скорости и мощ
ности

10. Угловой виброметр
Ндп. Торсиометр

11. Виброметр угла поворота

Виброметр, предназначенный для измерения параметров угловой 
вибрации

Угловой виброметр, предназначенный для измерения угла поворота 
при вибрации

12. Виброметр угловой скорости Угловой виброметр, предназначенный для измерения угловой ско
рости при вибрации

13. Виброметр углового ускоре
ния

Угловой виброметр, предназначенный для измерения угловою 
ускорения при вибрации

14. Внброфазомстр Виброметр, предназначенный для измерения разности фаз между 
двумя механическими колебательными процессами

15. Виброметр частоты

16. Виброграф

Виброметр, предназначенный для измерения частоты вибрации 
Виброметр с регистрирующим устройством, имеющий нормирован

ную погрешность записи сигналов
17. Контактный (бесконтактный) 

виброметр

18. Дистанционный виброметр

Виброметр, воспринимающая часть которого при измерении меха
нически связана (нс связана) с объектом измерения

Виброметр, воспринимающая и измерительная часть которого кон
структивно обособлены
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Виброизмерительные преобразователи
19. Активный виброизмернтельный пре

образователь
Активный вибропрсобразоватсль 
Ндп. Параметрический

виброи змери т ел ьный 
преобразователь

Виброизмери тельный преобразователь, выходной сигнал ко
торого получается как за счет входной механической энергии, 
так и за счет постороннего источника энергии.

П р и м е ч а н и е .  Активными преобразователями являются, 
например, фотоэлектрические, гамма-квантовые, емкостные и 
ДР

20. Пассивный виброизмернтельный пре
образователь

Пассивный вибропрсобразоватсль
Ндп. Генераторный

виброи шерительный 
преобразователь

21. Компенсационный виброизмеритель- 
иый преобразователь

Компенсационный вибропрсобра зо
ва тс ль

22. Механический виброизмернтельный 
преобразователь

Механический вибропрсобразова
тсль

23. Омический виброизмернтельный пре
образователь

Омический вибропрсобразоватсль
24. Емкостной виброизмернтельный пре

образователь
Емкостной вибропрсобразоватсль

25. Индуктивный виброизмернтельный 
преобразователь

Индуктивный вибропрсобразоватсль
26. Индукционный виброизмернтельный 

преобразователь
Индукционный вибропрсобразова

тсль
27. Пьезоэлектрический вибронз.мерн- 

тельный преобразователь
Пьезоэлектрический вибропрсобра

зоватсль
28. Оптический виброизмернтельный 

преобразователь
Опшчсский вибропрсобразоватсль

29. Гамма-квантовый виброизмеритель- 
ный преобразователь

Гамма-квантовый вибропрсобразо
ватсль

Виброизмернтельный преобразователь, выходной сигнал ко
торого получается только за счет входной механической энер
гии.

П р и м е ч а н и е .  К пассивным вибропрсобра зоватслям от
носится. например, пьезоэлектрический преобразователь

Виброизмернтельный преобразователь, представляющий со
бой инерционную систему, в которой применяется автомати
ческое уравновешивание измеряемого параметра внбрапзн1 с 
помощью обратного преобразователя

Виброизмернтельный преобразователь, основная часть кото
рого представляет собой укрепленное на пружине тело опреде
ленной массы, предназначенное для изменения параметра 
вибранни в заданное число раз

Виброизмернтельный преобразователь, в котором под дей
ствием вибрации происходит изменение омического сопротив
ления проводника

Виброизмернтельный преобразователь, в котором пол дей
ствием вибрации происходит изменение емкости конденсатора

Виброизмернтельный преобразователь, в котором под дей
ствием вибрации происходит изменение индуктивного сопро
тивления катушки индуктивности

Виброизмернтельный преобразователь, в котором под дей
ствием внбраизиз в проводнике, помешенном в магнитное поле, 
индуктируется э. д. с.

Виброизмернтельный преобразователь, в котором под дей- 
ствисм вибрации в пьезоэлсменгс возникает электрический за
ряд

Виброизмернтельный преобразователь, в котором под дей
ствием вибрации происходит уширсние спектральных линий 
волн вследствие эффекта Допплера

Виброизмернтельный преобразователь, в котором под дей
ствием вибрации происходит изменение резонансного погло
щения гамма-квантов источника в поглотителе вследствие 
эффекта Допплера

Основные параметры виброметров и внброи змери тельных преобразователей

30. Диапазон измерений виброметра 
(внброи«мерительного преобразователя)

Диапазон измерений

Область значений 1«змеряемого параметра вибрации, для ко
торой нормированы допускаемые погрешности виброметра 
(виброизмеритсльного преобразователя).

П р и м е ч а н и е .  Для виброметра с пьезоэлектрическим 
вибропрсобразователем наименьшее значение измеряемого па
раметра определяется напряжением шума усилителя. Обычно 

сигнал ,  _
----------нс менее 6 дБотношение

шум
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31. Предел измерений виброметра (виб- 
рои{мерительного иреобразователя)

Предел измерений

Наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений 
параметра вибрации.

П р и м е ч а н и е .  Наибольшее значение измеряемого пара
метра вибрации определяется частотой резоззанса пьезоэлек
трического вибропрсобразоватслн

32. Порот чувствительности виброметра
Порог чувствительности

Минимальное изменение измеряемого параметра вибрации, 
вызывающее изменение показаний виброметра

33. Градуировочная характеристика виб
рометра (виброизмернтельного преобразова
теля)

Градуировочная характеристика

Зависимость между значением измеряемого параметра вибра
ции на входе и показанием виброметра ха выходе, представлен
ная в виде формулы, таблицы или графика

34. Коэффициент преобразования вибро- 
нзмернтельною преобразователя

Коэффициент преобразования

Отношение изменения сигнала на выходе виброизмеритель
ного преобразователя к вызывающему его изменению парамет
ра вибрации на входе.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент преобразования определя
ется по формуле

„  . Д£ dF.К = Inn----- -------- ,
АГ <iV

ЛК -* 0.

где д £  — изменение величины сигнала на выходе;
Л К — изменение измеряемого параметра вззбрапии.

При линейной зависимости между £  и К козффипнен г преоб
разования

35. Коэффициент поперечного преобразо
вания виброизмерительного преобразователя

Коэффициент поперечного преобра
зования

£
К  равен — = const

Коэффициент преобразования, определенный для виброиз
мерительного преобразователя, установленного перпендику
лярно направлению дсйствукниих колебаний

36. Относительный коэффициент попе
речного преобразования вибронзмерительно- 
го преобразователя

Относительный коэффициент попе
речного преобразования

Отношение коэффициента поперечного преобразования к 
коэффициенту преобразования виброизмерительного преобра
зователя

37. Абсолютная погрешность виброметра
Абсолютная погрешность

Разность между показанием вз1бромстра и истинным значе
нием измеряемого параметра вмбраиин

38. Абсолютная погрешность виброизме- 
рителыгого преобразователя по входу

Погрешность вибропреобразоватс- 
ля по входу

Разность между значением величины ха входе внбропзмери- 
тсльного преобразователя, определяемым в принципе по истин
ному значению величины на его выходе с помощью 
градуировочной характеристики, приписанной преобразовате
лю. зз истинным значениех! величины на входе преобразователя

39. Абсолютная погрешность виброизме- 
рителыгого преобразователя по выходу

Погрешность вибропрсобразоватс- 
ля по выходу

Разность между истинным значением величины на выходе 
виброизмерительного преобразователя, отображающей измеря
емый параметр вибрации и значением величины на выходе, 
определяемым в принципе по истинному значению величины 
на входе с помощью градуировочной характеристики, припи
санной преобразователю

40. Приведенная погрешность виброметра
Приведенная погрешность

Отношение погрешноези виброметра к нормирующему зна
чению

41. Основная погрешность виброметра 
(виброизмерительного преобразователя)

Основная погрешность

Погрешность виброметра (виброизмерительного преобразо
вателя). применяемого в нормальных условиях
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42. Изменение показаний вибро- Изменение погрешности виброметра, вызванное отклонением од-
метра под действием влияющей веди- ной из влияющих величин от нормального значения или выходом се
чини за пределы нормальной области значений

Изменение показаний
43. Изменение коэффициента пре- Изменение коэффициента преобразования виброизмеригсльного

образования вибронзмернтельного пре- преобразователя, вызванное отклонением влияющей величины от ее
образователя пол действием влияющей нормального значения или выходом се за пределы нормальной облас-
величины ти значений

И зменснис коэффициента 
преобразования

44. .Дополнительная погрешность Изменение погрешности виброизмерителыюго преобразователя по
виброизмерителыюго преобразователя входу (выходу), вызванное отклонением одной из влияющих величин
по входу (выходу) от ее нормального значения или выходом сс за пределы нормальной

Дополнительная погрешность области значений
Средства поверки виброметров и виброизмерителышх преобразователей

45. Образцовый виброметр (вибро- Виброизмсритсльный прибор (виброизмсритсльный и рсобра зова-
измерительный преобразователь) тсль); служащий для поверки по нему других виброметров или вибро- 

нзмсритсльных преобразователей

46. Исходный образцовый вибро- Образцовый виброметр, соответствующий высшей ступени повс-
метр рочиой схемы в области вибрации

47. Вибрационная поверочная Измерительная установка, укомплектованная образцовыми сред-
установка ствами измерений и предназначенная для поверки виброметров и виб-

Виброуспаноака ро и змери тельн ы х п рсоб ра зоватслс Й

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМ ИНОВ

Датчик (3)
Диапазон измерений 30
Диапазон измерений виброметра 30
Величина логарифмическая 4
Величина параметра вибрации логарифмическая 4
Виброаксслеромстр 8
Вибровслосиметр 7
Виброграф 16
Вибродатчик (3)
Виброметр 2
Виброметр бесконтактный 17
Виброметр дистанционный 18
Виброметр колебательной мощности 9
Виброметр контактный 17
Виброметр линейный 5
Виброметр образцовый 45
Виброметр образцовый исходный 46
Виброметр перемещения 6
Виброметр скорости 7
Виброметр угловой 10
Виброметр угла поворота 11
Виброметр угловой скорости 12
Виброметр углового ускорения 13
Виброметр ускорения 8
Виброметр частоты 15
В и броп рсобра зоватсл ь 3
Вибропрсобразоватсль активный 19
Вибропрсобразоватсль гамма-квантовый 29
Вибропрсобразоватсль емкостной 24
В и броп рсобра зоватсл ь и н д у к г и вн ы й 25
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Вибропрсобразоватсль индукционный 26
Внбропрсобразоватсль компенсационный 21
Вибропрсобразоватсль механический 22
Вибропрсобразоватсль омический 23
Вибропрсобразоватсль оптический 28
Вибропрсобразоватсль пассивный 20
Внбропрсобразоватсль пьезоэлектрический 27
Виброприемник (3)
Виброустановка 47
Виброфазометр 14
Изменение коэффициента преобразования 43
Изменение коэффициента преобразования виброизмеритсльного преобразователя под действием влияющей 
величины 43
Изменение показаний 42
Изменение показаний виброметра под действием влияющей величины 42
Коэффициент поперечного преобразования 35
Коэффициент поперечного преобразования относительный 36
Коэффициент поперечного преобразования виброизмернтелызого преобразователя 35
Коэффициент поперечного преобразования виброизмернтелызого преобразователя относительный 36
Коэффициент преобразования 34
Коэффициент преобразования виброизмернтелызого преобразователя 34
Параметр вибрации I
Погрешность абсолютная 37
Погрешность виброизмеритсльного преобразователя по входу абсолютная 38
Погрешность внброизмерительного преобразователя по входу дополнительная 44
Погрешность внброизмерительного преобразователя по выходу абсолютная 39
Погрешность виброизмеритсльного преобразователя по выходу дополнительная 44
Погрешность виброметра абсолютная 37
Погрсшзтость вибропрсобразователя по входу 38
Погрешность вибропреобраэоззатсля по выходу 39
Погрсшзгость дополнительная 44
Погрешность внброизмерительного преобразователя основная 41
Погрешность виброметра основная 41
Погрешность виброметра приведенная 40
Погрешность основная 41
Погрсшзгость приведенная 40
Порог чувствительности 32
Порог чувствительности виброметра 32
Предел измерений 31
Предел измерений виброметра 31
Предел измерений виброизмеритсльного преобразователя 31
Преобразователь виброизмеригельный 3
Преобразователь виброизмеригельный активный 19
Преобразователь виброизмеригельный гамма-квантовый 29
Преобразователь виброи^верительный генераторный (20)
Преобразователь виброизмеригельный емкостной 24
Преобразователь виброизмеригельный индуктивный 25
Преобразователь виброизмеригельный индукционный 26
Преобразователь виброизмеригельный компенсационный 21
Преобразователь виброизмеригельный механический 22
Преобразователь виброизмеригельный образцовый 45
Преобразователь виброизмерительной омический 23
Преобразователь виброизмеригельный оптический 28
Преобразователь виброизмерительный параметрический (19)
Преобразователь виброизмеригельный пассивный 20
Преобразователь виброизмеригельный пьезоэлектрический 27
Торсиометр (10)
Установка иоворочная вибрационная 47
Характеристика градуировочная 33
Характеристика виброизмеритсльного преобразователя градуировочная 33
Характеристика виброметра градуировочная 33
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