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В В Е Д Е Н  И Е

Конические соединения, определенные в ГОСТ Р 50327.1 
(ИСО 5356— 1), применимы с легкими по весу элементами дыха
тельного контура, однако, существует также потребность в более 
прочных соединениях для поддержания тяжелых или хрупких ком
понентов. Прочность, простота, доступность стерилизации, легкость 
присоединения н разъединения вручную — основные факторы, оп
ределяющие конструкцию таких соединений. Им следует быть сов
местимыми с соединениями, отвечающими требованиям ГОСТ Р 
50327.1 (ИСО 5356— 1), н по возможности, они должны исклю
чать вероятность случайного неправильного присоединения, хотя 
это по-прежнему остается обязанностью оператора проверить, что 
каждая система, в которой используются соединения, собрана пра
вильно.

Резьбовые соединения, несущие весовую нагрузку, определен
ные в настоящем стандарте, могут использоваться с принадлеж
ностями дыхательного контура и на общем выходном отверстии.
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I. НАЗН АЧ ЕН И Е И О БЛА СТЬ ПРИ М ЕН ЕН И Я

Настоящий стандарт устанавливает требования к резьбовым 
коническим соединениям, несущим весовую нагрузку, предназна
ченным для применения с аппаратами ингаляционного наркоза 
(ИН) н искусственной вентиляции легких (И В Л ); такие соедине
ния используются для монтажа тяжелых компонентов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 . ССЫ ЛКИ

ГОСТ 1G093 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 
метрическая. Д о п у с к и  Посадки с зазором».

ГОСТ 24705 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 
метрическая Основные размеры».

ГОСТ Р 50327.1 (ИСО 5356— 1). «Аппараты ингаляционного 
наркоза и искусственной вентиляции легких. Соединения коничес
кие. Часть I. Конические патрубки и гнезда».

3 . О П РЕ Д Е Л Е Н И Я

В настоящем стандарте используются определения, взятые из 
ГОСТ 17807 (ИСО 4135).

Издание официальное 
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тиражирован « распространен йет рзтрешенив Госстандарта России
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3.1. АППАРАТ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА: Устройство, 
предназначенное для создания и (или) ведения анестезирующих 
газов и паров в дыхательный контур для подачи пациенту.

3 2 . ЭЛ ЕМ ЕН ТЫ  Д Ы ХА ТЕЛЬН О ГО  КОНТУРА: Компоненты, 
предназначенные для сборки или комплектования дыхательного 
контура.

3.3. ДЫ ХАТЕЛЬНЫ Й КОНТУР: Газопроводящая система, не
посредственно соединенная с пациентом, через которую проходит 
перемежающийся или возвратно-поступательный поток газа и в 
которую может быть введена гаюплровая смесь нужного состава.

П р и м е ч а н и я :
1 На практике дыхательный контур обычно простирается от:
а) точки подачи1 управляемой газовой смеси, например, общего выходного 

отверстия Н И . ткзи
й) входа свежего газа в циркуляционный контур, аппарат И В Л , тройник 

и т п . или
в ) входа свежего т а  в аппарат И ВЛ  для оживления с ручным приводом.
2  Обычно дыхательный контур простирается ДО точки, н которой газовая  

смесь выходит и атмосферу или в систему выведении анестезируют их i азов, 
например, из регулируемого клапана ограничения давления, открытого отвер
стия тройника и т". п.

3  Газопроводы, относящиеся исключительно к системе выведения, не рас
сматриваются как часть дыхательного контура

4. М АТЕРИ АЛЫ

Материалы, используемые н производстве резьбовых соедине
ний. несущих весовую нагрузке, должны соответствовать ГОСТ Р 
50327 I (ИСО 5356— 1).

5 . КОНСТРУКЦИЯ

Компоненты резьбовых соединений, несущих весовую нагрузку, 
должны иметь параметры в соответствии с черт, а—е.

Свободное осевое перемещение накидной гайки на охват ына- 
ющей детали соединения должно составлять не более 2 мм для 
того, чтобы при развинчивании охватываемая и охватывающая де
тали соединения разъединялись.

Все резьбы на охватываемых деталях должны быть М ЗЗХ2— 
6jf. на охватывающих — М ЗЗХ2—6Н в соответствии с ГОСТ 
16093 и ГОСТ 24705.

Рекомендуемые размеры уплотнительного кольца:
внутренний диаметр 22.1; диаметр сечения 1.6.
П р и м е ч а н и я :
1 Резьба на охватываемой детали \ Ш х 2 —6 Я.

2 . Резьба на охватывающей детали .4 3 3 x 2 — 6Н.
3. Размеры конусов по ГОСТ Р  50327 I

1 В некоторых случаях, особенно п аппаратах И В Л , этот вход может быть- 
внутри части оборудования, и его не следует путать с  присоединительными от- 
перстнями, установленными п других местах например, на кожухе алпврзтв
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Конструкция и размеры резьбового 
конического соединения

Охватываемая деталь Охватывающая деталь 
22  MR или 22 MSC для уплотнения резк-
ГОСТ Р  50327 .1— новым кольцом*

Охватывающая
коническая

деталь

Накидная гайка

/  — манат».* 

Черт (1

Охватывающая деталь 
в сборе

1

1—положение сто1Ю|1*0(о ia- 
«и м я. фланми или пружин
ного кольца; свободно* «хо
лле перемещение м а че хо й  
гайки — 2 им max; I —вмес
то пои а юи поел фланги па 
кнлиаи гййнй может Фонон 
роняться пружинным *оЛ1- 

ном
«Черт е

* Рекомендуемые размеры каиавхи под уплотнительное кольцо (черт Ь): 
аизмстр 24.8; ширина 2 .3 + * 2.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стан
дартизации медицинских приборов и аппаратов (ТК I I )

2. УТВЕРЖ Д ЕН  И ВВЕД ЕН  В ДЕЙ СТВИ Е Постановлением 
Госстандарта России от 07.10.92 Л* 1323

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применен^» 
стандарта ИСО 5356—2—87 «Аппараты ингаляционного нарко
за и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. 
Часть 2. Резьбовые соединения, несущее весовую нагрузку» н 
полностью ему соответствует

3. Срок проверки — 1996 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕД ЕН  В П Е Р В Ы Е

5. ССЫ ЛО ЧН Ы Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕН
ТЫ

04№ а1М №  OTC'ICCWMIKlrt 
НТД. на который дама 

ссылка

Обоэмаксвис соотктстпу 
книг го иеждумароа&ого 

стандарта
ll.iuvp раздела

ГО С Т  1 6 0 9 3 -8 1 Рлэд. 2, 5
ГО С Т  17807—8 3 И СО 4 1 3 5 - 7 9 Разд. 3
ГО С Т  2 4 7 0 5 -8 1 Разд. 2. 5
ГО С Т  Р  5 0 3 2 7 .1 - 9 2 ИСО 5 3 5 6 - 8 7 Вослсикс, разд. 2. 4
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