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Настоящий стандарт входит в серию стандартов на стоматоло
гические вращающиеся инструменты, состоящую из двух частей.

Часть 1. Стальные фрезы.
Часть 2. Твердосплавные фрезы.
Требования, установленные к стальным фрезам, важны для 

обеспечения взаимозаменяемости этих инструментов.
15-цифровой код для идентификации стоматологических вра

щающихся инструментов всех типов—по ГОСТ Р 50350.) и ГОСТ Р 
50350.2

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размерные и другие тре
бования для девяти наиболее широко применяемых стальных ла
бораторных фрез, которые используются в зуботехнической прак
тике.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 26634 (ИСО 1797) «Инструменты стоматологические 
вращающиеся. Хвостовики».

ГОСТ Р 50349 (ИСО 2157) «Стоматологические вращающиеся 
инструменты. Номинальные размеры и обозначение».

ГОСТ 18242 (ИСО 2859) «Статистический приемочный конт
роль по альтернативному признаку. Планы контроля».

Иглами* официальное
Издательство стандартов. 1993 

Настоящий стандарт ие может быть полностью или частично воспроизведен, 
тнражироаан и распространен без разрешения Госстандарта России
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ГОСТ Р 50350.1 (ИСО 6360/1) «Стоматологические вращаю
щиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть I. Об
щие характеристики:».

ГОСТ Р 50350.2 (ИСО 6360/2) «Стоматологические вращаю
щиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 2. 
Форма и виды исполнения».

ГОСТ Р 50352 (ИСО 8325) «Инструменты стоматологические 
вращающиеся. Методы испытаний».

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ

d  —  диаметр рабочей части, диаметр головки;
/ — длина рабочей части, длина головки.

4. МАТЕРИАЛ

Стержень (хвостовик) и рабочая часть должны быть изготов
лены из стали. Право выбора типа стали и способа се обработки 
представляется изготовителю.

5. РАЗМЕРЫ И ЧИСЛО РЕЖУЩИХ КРОМОК

Размеры в миллиметрах согласно ГОСТ Р 50352 и число режу
щих кромок должны соответствовать указанным на черт. 1—9 и 
табл. 1—9.

Хвостовик должен быть типа 2 по ГОСТ 26634.
5.1. Ш а р о в и д н а я  ( с ф е р и ч е с к а я )  ф о р м а  р а б о 

ч е й  ч а с т и

Черт. 1

Т а б л и ц а  1

Уело мое обоамчемяе 
ФИ«м

Л+0.15
-0.85

1
Х .0 &

Миякмалык* мело 
режущи» кромок

040 4 3.7 8
050 5 4.7 10
000 6 5.8 12
070 7 6,8 14
080 8 7.8 16
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5.2. Р а б о ч а я  ч а с т ь  в в и д е  
д р а  и о б р а т н о й  п о л у с ф е р ы

п о л у с ф е р ы ,  ц н л и н -

Черт. 2

Т а б л и ц а  2

Условное oOoiuaiciiKC 
♦реви

Л
40.15
-0Д5

1
± o .a s

Миинмелъиое число 
режущих кромок

040 4 9 8
050 5 10 10
ОСО 6 11 12
070 7 12 14
080 8 13 16

5.3. Э л л и п с о и д н а я  п р о д о л ь н а я  ф о р м а  
ч е й  ч а с т и

р а бо-

Та бл и ца з

Условное обозначение 
Фреам

а
40,15-0.25

140.М
Милнмальное число 

режущих кромок

040 4 9 8
050 5 10 10
060 6 II 12
070 7 12 14
060 8 13 16
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5.4. Э л л и п с о и д н а я  ф о р м а  р а б о ч е й  ч а с т и  (в 
в и д е  ш и р о к о г о  к о л е с а  с п о л у к р у г л о й  п е р и ф е р и -  
е й)

Черг. 4

Т а б л и ц а  4

УСЛ0И1ОС обОЯ.»ч*И«С
фрезы

«г
-нм*
— 0.25

1
± о ;а

М*нич«ды«ое число 
режущих кромок

(МО 4 2,5 8
050 5 3,0 10
060 6 3.5 12
070 7 4,0 14
080 8 4 5 16

5.5. Р а б о ч а я  ч а с т ь  в в и д е  п о л у с ф е р ы  у с е ч е н 
н о г о  к о н у с а  и о б р а т н о й  п о л у с ф е р ы

I  З в  +  1

0 = 1 4 —18'’
Черт. 5

Т а б л и ц а  5

Условное обозначение 
фрезы

i+0,15
-0.25

1
•‘.о*»

Минимальное число 
рожукцих кромок

040 4 8 »
050 5 9,5 10
060 6 11.0 12
070 7 12.5 14
080 8 14,0 16
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О г и в а л ь н о - с ф е р и ч с с к а я  ф о р м а  р а б о ч е й

Черт. 6

Т а б л и ц а  6

Услоамо- обозначение 
*р«м

d
4 0.1S 
-0,23

1
J 0Д4

Минимальное число 
режущи' кроной

040 4 7 8
050 5 8 10
060 6 9 12
070 7 10 14
060 8 11 16

5.7. Р а б о ч а я  ч а с т ь  в в и д е  п о л у с ф е р ы  и о б 
р а т н о г о  у с е ч е н н о г о  к о н у с а

а  =*14—18*
Черт. 7

Т а б л и ц а  7

Условное обоэиачгнис фрем»
J40.15

-0,34
1

10.25
Минимальное число 
режущих кромок

(МО 4 9 8
050 5 10 10
060 6 II 12
070 7 12 14
080 8 13 16
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5.8. П р о д о л ь н а я  ог  и в а л ь но-э л л и пс о и д н а я ф о р 
ма  р а б о ч е й  ч а с т и

Черт. 8

Т а б л и ц а  8

У с л о а и о с  о б о з н а ч е н и е  
ф р е з а

«г
+ 0 .1 3  
- - в  .3 3

1
♦0,25

М и и н м а д н о е  число 
р е ж у щ и х  к р о н о й

МО 4 10 8
050 5 II 10
060 6 12 12
070 7 13 13
060 8 14 14

5.9. К о л е с о в и д н а я  ф о р м а  р а б о ч е й  ч а с т и

Черт. 9

Т а б л и ц а  9

У е л о н а о е  о б о з н а ч е н и е л+0.15
- о д а

{+0.25
М и н и м а л ь н о е  число 
режущи» к р е п о к

100 10 3.5 18
125 12.5 3.5 22
140 14 4.0 26
1 GO 16 4.0 30
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6. РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ

Общее указанное радиальное биение, определенное согласно 
ГОСТ Р 50352. не должно превышать 0,12 мм.

Место измерения -  наибольший диаметр рабочей части, для 
цилиндрических инструментов — ее середина.

7. ОТБОР ОБРАЗЦОВ Н ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Допустимый уровень качества (AQL) согласно ГОСТ 18242 
должен быть 6,5.
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•ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации 
ТК 279 «Зубоврачебное дело»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Ностаномепяем Гос
стандарта России от 14.10.92 № 1374

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 77S7/I—-$4 «Стоматологические 
вращающиеся инструменты. Фрезы. Часть I. С талине фрезы» 
и полностью ему соответствует

3. Срок проверки — 1998 г ., периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

О б о з н а ч е н и е  отсосе таем 
кого НТД. “■ когориЛ

д а н а  с силка
О б о з н а ч е н и е  с о о т в е т с т в у ю 

щ е г о  м е ж д у н а р о д н о г о  
с т а н д а р т а

Н о м е р  р а э д о а

ГОСТ 18242-72 ИСО 2859-85 2; 7
ГОСТ 26634-91 ИСО 1797-85 2 .5
ГОСТ Р 50349-92 ИСО 2157-84 2
ГОСТ Р 50350.1—92 ИСО 6360/1—85 2
ГОСТ Р 50350.2-92 ИСО 6360/2 --85 2
ГОСТ Р 50352-92 ИСО 8325—85 2; 5; 6
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