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Несоблюдение стандарта преследуется по и ко н у

Настоящий стандарт устанавливает метод контроля рабочего 
диаметра фотокатода электронно-оптических преобразователей 
(ЭОП), предназначенных для применения в приборах видения.

Общие требования к проведению контроля, требования безо
пасности по ГОСТ 21815.0—86.

1. ПРИНЦИП КОНТРОЛЯ

1.1. Принцип контроля состоит в определении размера поверх
ности на фотокатоде ЭОП, в пределах которой нормируется и 
воспроизводится изображение на экране.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Для контроля рабочего диаметра D p фотокатода следует 
применять измерительные приборы и вспомогательные устрой
ства, входящие в установку, функциональная схема которой при
ведена на чертеже.

>. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1. Испытуемый ЭОП устанавливают в держатель, соединя
ют с источником питания.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

скатерти из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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/ —мстолпяк си т»; 1—<мтоз*пмтия диафрагм»: i —хиафвагма « калифов»»- 
вым отверстием или сетк»; * —  ЭОП: i —окуляре»* опт»*»: 6— фоюмтоа; 7—дер

жатели ЭОП: J  —завей

3.2. На ЭОП подают напряжения, указанные в стандартах или 
технических условиях на ЭОП конкретного типа.

3.3. На минимальном расстоянии от входа ЭОП. допускаемом 
конструкцией ЭОП и измерительной аппаратурой, устанавливают 
диафрагму с калиброванным отверстием или сетку, форма и раз
мер которых должны соответствовать указанным в стандартах 
или технических условиях на ЭОП конкретного типа. Центр диа
фрагмы или сетки должен быть совмещен с центром базовой по
верхности фотокатодного узла. Точность совмещения центров ука
зывают в стандартах «ли технических условиях на ЭОП конкрет
ного типа.

На фотокатоде ЭОП устанавливают освещенность, обеспечи
вающую яркость экрана, достаточную для уверенных наблюде
ний, если ипая не указана в стандартах или технических усло
виях на ЭОП конкретного типа.

3.4. Для исключения влияния на результаты контроля рабо
чего диаметра фотокатода параллакса между плоскостью диаф
рагмы и плоскостью фотокатода и размытия изображения за счет 
конечных размеров тела накала источника света необходимо, что
бы расстояние L между телом накала лампы накаливания или 
апертурной диафрагмой осветителя и диафрагмой с калиброван
ным отверстием удовлетворяло условию

где d  — размер калиброванного отверстия в диафрагме или раз
мер окружности сетки, мм;

а„ — максимальный размер тела нахала лампы или диаметр 
апертурной диафрагмы, мм;

/ „ — расстояние между диафрагмой н плоскостью фотокато
да, мм

( 1)

(1а)
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Стр. 3 ГОСТ 21I15J—М

где U —- расстояние между диафрагмой и катодным стеклом, мм; 
Ас — толщина катодного стекла, мм; пг — показатель преломле
ния катодного стекла; 6Р — составляющая погрешности в опре
делении рабочего диаметра фотокатода, связанная с размытием 
изображения калиброванного отверстия или окружности сетки и 
с параллаксом между плоскостями диафрагмы и фотокатода (бр 
должна быть в 3—5 раз меньше поля допуска «а рабочий диаметр, 
заданного в стандартах млн технических условиях на ЭОИ кон
кретного типа).

3.5. Для освещения фотокатода испытуемого ЭОП допускается 
попользовать источник света с коллимационным объективом. При 
атом фокусное расстояние коллимационного объектива /„<>,, дол
жно удовлетворять условию

U ,  100. (2)
3.6. Для контроля рабочего диаметра фотокатода ЭОП допус

кается использовать также проекционную систему, состоящую из 
коллимационного объектива, в фокусе которого располагается 
сетка с окружностью соответствующего диаметра и проекцион
ного объектива или другое устройство, создающее изображение 
окружности на входном фотокатоде нопытуемого ЭОП. Точность 
совмещения центра изображения окружпости с центром базовой 
поверхности катодного узла указывают в стандартах или техни
ческих условиях на ЭОП конкретного типа.

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4.1. Через окулярную оптику рассматривают изображение ка
либрованного отверстия диафрагмы или окружности сетки на эк
ране ЭОП.

4.2. Рабочий диаметр фотокатода ЭОП считают соответствую
щим норме, если изображение калиброванного отверстия в диаф
рагме или окружности сетки полностью укладывается на экране 
ЭОП.

ГОСТ 21815.6-86

http://files.stroyinf.ru/Index/198/19876.htm

