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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на аппараты для вле- 
почечного очищения крови (далее — аппараты), предназначенные 
для применения в медицине.

Стандарт устанавливает требования к аппаратам, изготовляе
мым для внутреннего рынка и экспорта в страны с умеренным 
климатом.

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2 по ГОСТ 
15150-69.

Стандарт не распространяется на кровопроводящие элементы, 
на аппараты для фракционирования и обработки крови в центро
бежном поле вращающегося ротора и методом мембранного 
плазмафереза и на вспомогательное оборудование, которое ис
пользуется совместно с аппаратом.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, 
приведены в приложении 1.

Структурная схема аппаратов приведена в приложении 2.
Степень соответствия стандарта Публикации МЭК 62Д 

(С-М) 34 приведена в приложении 3.

I. КЛАССИФИКАЦИЯ

1-1. По степени управляемости кровопроводящмх исполнитель
ных элементов аппараты подразделяют на аппараты с неуправляе
мыми н с управляемыми кровопроводящими исполнительными 
элементами.

Структура аппаратов приведена в приложении 4.
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С. 2 ГОСТ 27422—87

1.2. По виду используемых кровопроводящих исполнительных 
элементов аппараты подразделяют на сорбционные, ионообмен
ные. мембранные и комбинированные.

Структура мембранных аппаратов приведена в приложении 5.
1.3. По степени автоматизации управления и контроля аппа

раты подразделяют на аппараты с визуальным контролем функ
циональных параметров и автоматизированные аппараты.

1.4. По возможности программирования своего функциониро
вания автоматизированные аппараты подразделяют на аппараты 
без программирования и с программированием изменения функ
циональных параметров во время процедуры очищения крови.

1.5. По методу подсоединения к пациенту аппараты подразде
ляют на аппараты для одно- и двухнгольной перфузии и аппара
ты для двухнгольной перфузии.

1.6. По режиму функционирования мембранные аппараты под
разделяют на диализные и ультрафнльтрационные.

1.7. По виду концентрата, используемого для приготовления 
диализата, диализные аппараты подразделяют на аппараты с при
готовлением диализата на основе ацетата натрия и аппараты с 
приготовлением диализата на основе как ацетата натрия, так и 
бикарбоната натрия.

1.8. По режиму перемещения диализата диализные аппараты 
подразделяют на аппараты с рециркуляцией диализата к со сли
вом диализата.

1.9. По режиму использования диализата диализные аппараты 
с рециркуляцией диализата подразделяют на аппараты без ре
генерации диализата и с регенерацией диализата.

1.10. По методу регулирования содержания воды в организме 
пациента мембранные аппараты подразделяют на аппараты без 
замещения ультрафильтрата и с замещением ультрафильтрата.

1.11. По режиму использования ультрафильтрата мембранные 
аппараты с замещением ультрафильтрата подразделяют на ап
параты без регенерации и с регенерацией ультрафильтрата.

1.12. По способу получения замещающего раствора аппараты 
с замещением ультрафильтрата без его регенерации подразделяют 
на аппараты с использованием замещающего раствора, приготав
ливаемого вие аппаратов, и аппараты с приготовлением замещаю
щего раствора в самих аппаратах.

1.13. Структура обозначения аппаратов и блоков аппаратов 
должна соответствовать приведенной в приложении 6.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1 .О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  п е р ф у з и о н н ы х  б л о к о в
2.1.1. Диапазон регулирования расхода перфузата, контролируе

мого по воде при температуре (37±3)°С воды, должен быть от
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не более 50 до не менее 500 мл/мин при нагрузках на входе и на 
выходе насоса перфузионного блока, характеризуемых при макси
мальном расходе перфузата соответственно вакуумметрнческнм 
давлением на входе насоса минус (25±2) кПа (минус (188± 
r t l5 )  мм рт. ст.) и давлением на выходе насоса (50±2) кПа 
((375±15) мм рт. ст.).

Диапазон регулирования расхода перфузата при низкопоточ
ной перфузии должен быть от не более 15 до не менее 150 мл/мин 
при пропорциональном уменьшении давлений на входе и выходе 
насоса, характеризующих соответствующие нагрузки.

2.1.2. Пределы приведенного отклонения действительного значе
ния расхода перфузата от его заданного значения при нагрузках 
на входе и выходе насоса перфузионного блока по п. 2.1.1 долж
ны быть ±5%  от верхнего предела диапазона регулирования по 
п. 2.1.1 — при расходах перфузата до 300 мл/мин и ±10%  — при 
расходах перфузата более 300 мл/мин при условии калибровки 
по воде в заданном режиме перфузии, который должен быть оп
ределен в технических условиях на конкретные аппараты.

2.1.3. Диапазон измерения венозного давления должен быть 
от не более 5 до не менее 50 кПа (от не более 37,5 до не менее 
375 мм рт. ст.) с пределами допускаемой погрешности, приведен
ной к верхнему пределу измерения, ±5%  в поддиапазоне до 
30 кПа (225 мм рт. ст.) и ±10%  — в остальной части диапазона 
измерения*1.

2.1.4. Автоматическое прекращение перфузии, пережатие кро
вопроводящей магистрали венозного возврата, включение свето
вой и звуковой сигнализаций должны быть при уменьшении изме
ренного венозного давления до минимально допустимого значе
ния, которое задают в диапазоне от не более 2 до не менее 35 кПа 
(от не более 15 до не менее 263 мм рт. сг.), при этом пределы до
пускаемого отклонения измеренного значения венозного давле
ния от его заданного минимально допустимого значения должны 
быть ± 2  кПа (± 15  мм рт. ст.).

2.1.5. Автоматическое прекращение перфузии, включение све
товой и звуковой сигнализаций должны быть при увеличении из
меренного 'венозного давления до максимально допустимого значе
ния, которое задают в диапазоне от не более 10 до нс менее 
45 кПа (от не более 75 до не менее 338 мм рт. ст.), при этом 
пределы допускаемого отклонения измеренного значения венозно
го давления от его заданного максимально допустимого значения 
должны быть ± 2  кПа (± 15  мм рт. ст.).

2.1.6. Автоматическое прекращение перфузии, включение све
товой и звуковой сигнализаций должны быть при увеличении ва
куум метрического артериального давления, контролируемого в

* Приведены параметры встроенного средства измерения.



С  4 ГОСТ 27422—87

диапазоне от не более минус 10 до не менее минус 25 кПа (от не 
более минус 75 до не менее минус 188 мм рт. ст.).

2.1.7. Контроль воздушных включений в перфузате осуществ- 
ляют посредством контроля уровни перфузата в ловушке воздуха: 
автоматическое прекращение перфузии, пережатие кровопроводя
щей магистрали венозного возврата, включение световой и звуко
вой сигнализаций должны быть при снижении уровни перфузата 
в ловушке воздуха не более чем на 10 мм относительно контроли
руемого уровня.

Контролируемый уровень перфузата должен быть отмечен 
риской, нанесенной на корпус держателя ловушки воздуха.

По требованию заказчика осуществляют также контроль воз
душных включений в перфузате в кровопроводящей магистрали 
венозного возврата между местом пережатия этой магистрали и 
ловушкой воздуха: автоматическое прекращение перфузии, пере
жатие кровопронодящен магистрали венозного возврата, включе
ние световой и звуковой сигнализаций должны быть при появле
нии воздушных включений.

В диализных аппаратах должны быть предусмотрены средст
ва деаэрации диализата.

2.1.8. Диапазон измерения времени очищения крови должен 
быть от 0 до не менее 8 ч с пределами допускаемой погрешности 
± 5  мин а автоматизированных аппаратах с программированием*.

2.1.9. Включение световой и звуковой сигнализаций должно 
быть при увеличении измеренного значения времени очищения 
крови, которое задают в диапазоне от не более 10 мин до не ме
нее 8 ч. при этом пределы допускаемого отклонения измеренного 
значении времени очищения крови от его максимально допустимо
го заданного значения должны быть ± 5  мин.

2.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и н ф у з и о н н ы х  б л о к о в
2.2.1. Диапазон регулирования расхода инфузата, контроли

руемого по воде, должен быть от не более 1 до не менее 10 мл/ч 
у насоса инфузионного блока для инфузии лекарственных средств; 
от не более 3 до не менее 15 л/ч — у насоса инфузионного блока 
в удьтрафнльтрацнонных аппаратах с замещением ультрафиль
трата и от не более 0,6 до не менее 6 л/ч — у насоса инфузион
ного блока для инфузии замещающего раствора в других аппа
ратах при вакуумметрическом давлении на входе этих насосов до 
минус 10 кПа (минус 75 мм рт. ст.) и при давлении на выходе 
этих насосов до 50 кПа (375 мм рт. ст.), характеризующих на
грузки на насос при максимальном расходе инфузата.

22.2. Пределы приведенных отклонений действительных зна
чений расхода лекарственных средств или расхода замещающего 
раствора от их заданных значений должны быть ±5%  от верх-

* Приведены параметры встроенного средства измерения.
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него предела соответствующего диапазона регулирования по 
л. 2.2.1 при давлениях на входе и на выходе этих насосов по 
п. 2.2.1 и при условии предварительной калибровки по воде в за
данном режиме перфузии, который должен быть определен в тех
нических условиях на конкретные аппараты.

2.3. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  д и а л и з н ы х  и у л ь т р а 
ф и л ь т р  а н и о н н ы х  б л о к о в  в м е м б р а н н ы х  а п п а р а 
т а х

2.3.1. Расход диализата в аппаратах со сливом диализата 
должен быть равен (500=fc 100) мл/мин при использовании мем
бранного массообменннка с перепадом давления на полости, через 
которую перемещается диализат, не более 6 кПа (45 мм рт. ст.).

2.3.2. Диапазон регулирования температуры диализата должен 
быть от не более 35 до не менее 40°С с пределами допускаемого 
отклонения действительного значения температуры диализата от 
заданного значения =fcl°C.

Диапазон измерения температуры диализата должен быть от 
не более 35 до не менее 40°С с пределами допускаемой погреш
ности ±Г С *.

2.3.3. Включение световой сигнализации о недогреве диализата 
должно быть при температуре диализата (33±0,5)°С.

2.3.4. Прекращение перемещения диализата через мембранный 
массообмснннк и включение световой и звуковой сигнализаций о 
перегреве диализата должны быть при температуре диализата 
(41.5±0.3)°С.

2.3.5. Диапазон регулирования удельной электрической про
водимости диализата, приведенной к температуре 38СС (далее — 
проводимость диализата), должен быть от не более 12 до не ме
нее 16 мСм/см с пределами допускаемого отклонения действи
тельного значения проводимости от заданного значения 
±0 .5  мСм/см.

По требованию заказчика в аппаратах с программированием 
должна быть предусмотрена возможность регулирования прово
димости диализата в зависимости от времени очищения крови или 
от другого параметра по программе, задаваемой оператором.

2.3.6. Прекращение перемещения диализата через массообмен- 
ник и включение световой и звуковой сигнализаций должны быть 
при отклонении действительного значения проводимости диализа
та на ± (5± 0 ,5 )%  от заданного значения в диапазоне, указан
ном в п. 2.3.5.

2.3.7. Диапазон регулирования расхода незамещаемого ультра
фильтрата должен быть от не более 0,2 до не менее 2 л/ч с пре
делами допускаемого отклонения действительного значения рас
хода от заданного значения ±0,1 л/ч при использовании мембран-

• Приведены параметры встроенного средства измерения
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ного массообменника, обеспечивающего расход ультрафильтрата 
нс менее 2 л/ч при трансмембранном давлении нс более 60 кПа 
(450 мм рт. ст.).

По требованию заказчика в автоматизированных аппаратах 
с программированием должна быть предусмотрена возможность 
регулирования расхода незамещаемого ультрафильтрата в зави
симости от времени очищения крови или от другого параметра по 
программе, задаваемой оператором.

2.3.8. Диапазон измерения объема незамещаемого ультра
фильтрата в автоматизированных аппаратах должен быть от 0 ло 
не менее 5 л с пределами допускаемой погрешности ±0,2 л*.

2.3.9. Включение световой и звуковой сигнализаций в автома
тизированных аппаратах с программированием должно быть при 
увеличении измеренного значения объема незамещаемого ультра
фильтрата до заданного максимально допустимого значения, ко
торое задают в диапазоне от не более 0,2 до не менее 5 л, при 
этом пределы допускаемого отклонения измеренного значения 
объема незамещаемого ультрафильтрата от заданного макси
мально допустимого значения должны быть ±0,1 л.

2.3.10. Верхний предел диапазона регулирования трансмем
бранного давления при отсутствии в аппаратах автоматического 
регулирования расхода незамещаемого ультрафильтрата соглас
но п. 2.3.7 должен быть не менее 60 кПа (450 мм рт. ст.).

По требованию заказчика в аппаратах с программированием 
должна быть предусмотрена возможность регулирования транс
мембранного давления в зависимости от времени очищения крови 
или от другого параметра по программе, задаваемой оператором.

2.3.11. Диапазон измерения трансмембранного давления дол
жен быть от нс более 5 до не менее 80 кПа (от нс более 37,5 до 
не менее 600 мм рт. ст.) с пределами допускаемой погрешности, 
приведенной к верхнему пределу диапазона измерения. ±7%  в 
поддиапазоне до 40 кПа (300 мм рт. ст.) н ±12%  — в остальной 
части диапазона измерения*.

2.3.12. Диапазон регулирования расхода ультрафильтрата при 
его замещении должен быть от не более 0,5 до не менее 6 л/ч 
при использовании мембранного массообменника. обеспечиваю
щего расход ультрафильтрата не менее 6 л/ч при трансмембрап- 
ном давлении не более 60 кПа (450 мм рт. ст.).

Заданное значение расхода ультрафильтрата при его замеще
нии определяют как сумму заданных значений расхода замещаю
щего раствора в диапазоне регулирования и с пределами приве
денного отклонения действительного значения расхода от задан
ного значения согласно пп. 2.2.1 и 2.2.2 и расхода незамещаемого 
ультрафильтрата в диапазоне регулирования и с пределамп ло-

* Приведены параметры встроенного средства итмерешит.
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пускаемого отклонения действительного значения расхода от за
данного значения согласно п. 2.3.7.

2.3.13. Диапазон регулирования температуры замещающего 
раствора должен быть от не более 35 до не менее 40°С с преде
лами допускаемого отклонения действительного значения темпе
ратуры замещающего раствора от заданного значения ± Г С .

2.3.14. Пережатие кровопроводящей магистрали венозного 
возврата, включение световой и звуковой сигнализации, прекра
щение перемещения перфузата, диализата и ультрафильтрата 
через мембранный массообменннк должны быть при утечке крови 
в диализат или в ультрафильтрат, равной (0,5±0,05) мл/л.

2.3.15. В мембранных аппаратах должна быть обеспечена про
мывка полостей, контактирующих с диализатом и ультрафильтра
том, дезинфицирующим раствором и водой.

При промывке должна быть исключена возможность переме
щения дезинфицирующего раствора и ноды через мембранный 
массообменннк.

После окончания промывки должны быть включены световая 
и звуковая сигнализации.

2.4. Т р е б о в а н и я  п о  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  
п а ц и е н т а  при  с л у ч а й н ы х  н а р у ш е н и я х  з а д а н н о г о  
р е ж и м а  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  а п п а р а т о в

2.4.1. Автоматизированные аппараты должны обеспечивать оп
ределенные Пп. 2.1.3—2.1.7, 2.1.9, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.9 и 2.3.14 
условно безопасные для пациента режимы функционирования 
(далее— режимы УБФ) и сигнализацию:

1) при случайных нарушениях режима использования исполни
тельных и вспомогательных кровопроводящих элементов (напри
мер случайное пережатие кронопроводящей магистрали, негерме- 
тнчность мест присоединения магистралей к массообменннку 
и т. п.);

2) при ошибочном задании оператором опасных для пациента 
значений параметров функционирования или их сочетаний;

3) при случайных отклонениях параметров, обеспечиваемых 
аппаратами, от заданных значений на значение, превышающее 
нормированное предельно допустимое отклонение.

Требования перечислений 1) —3) не распространяются на ап
параты с визуальным контролем параметров функционирования.

Критерием отказа автоматизированных аппаратов считают пов
торяющиеся более трех раз за время функционирования по п. 3.1.5 
с переключением в режим УБФ или однократное без переключе
ния в режим УБФ случайное отклонение параметра, обеспечи
ваемого аппаратами, от заданных значений на значение, превы
шающее нормированные пределы допустимого отклонения.

2.4.2. Автоматизированные аппараты должны обеспечивать 
переключение из режимов УБФ и прекращение сигнализации

2 -1445
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только действиями оператора, определенными эксплуатационной 
документацией, за время, не превышающее время установления 
рабочего режима аппаратов по п. 3.1.4.

Возможность автоматического переключения аппаратов из ре
жимов УБФ и (или) прекращения сигнализации без участия опе
ратора в заданные режимы функционирования в случае само
произвольного восстановления заданных значений параметров 
должка быть согласована с потребителем, при этом должны быть 
установлены требования по ограничению допускаемого условно 
безопасного значения отклонения параметров и допускаемого 
времени их воздействия.

2.4.3. Звуковая предупредительная сигнализация должна обес
печивать корректированный уровень звуковой мощности не менее
70 дБ А.

Время отключения звукового сигнала оператором не должно 
быть более 2 мин.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Т р е б о в а н и я  н а з н а ч е н и я
3.1.1. Аппараты должны изготавливаться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20790—82, настоящего стандарта и техни
ческих условий на конкретные аппараты.

3.1.2. В состав аппаратов должны входить перфузионный н 
инфузионный блоки при использовании неуправляемых кровопро
водящих исполнительных элементов, а при использовании управ
ляемых к ро во проводящих исполнительных элементов — перфузион
ный и инфузионный блоки и блок нормализующего воздействия.

По согласованию с заказчиком аппараты, за исключением ап
паратов с замещением ультрафильтрата, допускается изготавли
вать без инфузионных блоков.

Допускается частичное или полное конструктивное объедине
ние перфузионного и инфузионного блоков и блока нормализую
щего воздействия.

Конструкция аппаратов должна быть блочно-модульной.
3.1.3. Конструкция аппаратов должна обеспечивать использо

вание кровопроводящнх элементов с характеристиками, указан
ными в эксплуатационной документации аппаратов.

3.1.4. Время установления рабочего режима аппаратов после 
включения не должно превышать 20 мин для диализных аппара
тов и аппаратов с терморегулированием рабочих жидкостей и не 
должно превышать 5 мин для остальных видов аппаратов.

Время установления рабочего режима аппаратов не включает 
время, необходимое для калибровки перфузионных и инфузион
ных насосов в составе соответствующих блоков.
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3.1.5. Аппараты должны обеспечивать непрерывный режим ра
боты в течение не менее 8 ч с последующим перерывом, дли
тельность которого устанавливают в технических условиях на кон
кретные аппараты, но не более 2 ч.

3.2. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
3.2.1. Установленная безотказная наработка аппаратов долж

на быть нс менее 1000 ч при межрегламентном интервале 
5 мес, обеспечивающем восстановление работоспособности аппара
тов по критериям отказов.

Средняя наработка аппаратов на отказ должна быть не менее 
2500 ч.

По возможным последствиям отказов аппараты относят к клас
су Б по ГОСТ 23256-86.

Критерии отказа, кроме приведенных по п. 2.4.1, должны быть 
установлены в технических условиях на конкретные аппараты.

3.2.2. Установленный срок службы аппаратов — не менее 2 лет.
Средний срок службы аппаратов — не менее 4 лет.
Критерии предельного состояния: невозможность или технико-

экономическая нецелесообразность восстановления аппаратов.
3.2.3. Требования к ремонтопригодности аппаратов — по ГОСТ 

23256-86.
Среднее время восстановления работоспособности аппара

тов —>те более 4 ч.
3.3. Т р е б о в а н и я  с т о й к о с т и  к в н е ш н и м  в о з д е й с т 

в и я м
3.3.1. Аппараты с внешним электропитанием должны работать 

от сети переменного тока с частотой 50 Гц с номинальным напря
жением 220 В при отклонениях напряжения сети ±10%  от номи
нального значения.

По требованию заказчика в автоматизированных аппаратах 
при отклонениях напряжения сети электропитания свыше ±10%  
До ±12%  от номинального значения должны быть включены све
товая и звуковая сигнализации.

3.3.2. Аппараты, подключаемые к водопроводной сети, должны 
быть работоспособны при питании питьевой водой по ГОСТ 
2874—82 при давлении воды от 200 до 600 кПа.

3.3.3. Наружные поверхности аппаратов должны быть устой
чивы к протиранию 3%-ным раствором перекиси водорода по 
ГОСТ 177—77 с добавлением 0,5% моющего синтетического сред
ства типа «Лотос» по ГОСТ 25644—83, а также к санитарной об
работке 1%-ным раствором хлорамина по действующей норматив
но-технической документации.

3.3.4. Аппараты должны быть защищены от облива сверху
водой.
2*
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3.3.5. Аппараты при эксплуатации должны быть устойчивы к 
воздействию климатических факторов по ГОСТ 20790—82 для ис
полнения УХЛ4.2.

3.3.6. Аппараты при транспортировании должны быть устой
чивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150—69 
для условий хранения 5.

3.3.7. Аппараты, упакованные в транспортную тару, должны 
сохранять работоспособность после транспортной тряски в соот
ветствии с ГОСТ 20790—82.

3.3.8. Требования к вибропрочностн для передвижных аппара
тов — по ГОСТ 20790—82 для группы 2.

3.4. Т р е б о в а н и я э р г о н о м и к и  и т е х н и ч е с к о й  э с 
т е т и к и

3.4.1. Требования к металлическим и неметаллическим неорга
ническим покрытиям аппаратов— по ГОСТ 9.301—86 и ГОСТ 
9.303—84 для группы условий эксплуатации 1.

3.4.2. Требования к лакокрасочным покрытиям — по ГОСТ 
9.074-77 для условий эксплуатации УХЛ4 по ГОСТ 9.104—79 в 
части внешнего вида.

Наружные поверхности аппаратов должны быть не ниже 
III класса по ГОСТ 9.032—74.

3.5. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
3.5.1. Превышение температуры наружных поверхностей аппа

ратов, доступных для прикасания, над температурой окружающей 
среды после 2 ч работы — по ГОСТ 20790—82, но не более 30°С.

3.5.2. По электробезопасности аппараты должны соответство
вать ГОСТ 12.2.025—76 и выполняться по классу защиты I типа 
CF.

При отсутствии непосредственного контакта с кровью пациен
тов аппараты или их составные части допускается выполнять по 
типу В или типу BF.

3.5.3. Требования к монтажу электрической части аппаратов — 
по междуведомственной нормали «Электромонтаж радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов специального назначения» Н0.010.001 
в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

3 5.4. Корректированный уровень звуковой мощности, созда
ваемый при работе аппаратов, не должен превышать 58 дБ А.

3.5.5. Требования к уровню радиопомех, создаваемых аппара
тами, должны быть установлены в технических условиях на кон
кретные аппараты по ГОСТ 23511—79 нли по «Общесоюзным нор
мам допускаемых индустриальных радиопомех», Нормам 8—72 в 
зависимости от условий размещения аппаратов.

3.6. Т р е б о в а н и я, у с т а н а в л и в а е м ы е  в т е х н и ч е с 
ких  у с л о в и я х  на  к о н к р е т н ы е  а п п а р а т ы

3.6.1. В технических условиях на конкретные аппараты долж
ны быть конкретизированы, при необходимости, нормы по разд. 2
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и 3 настоящего стандарта, а также дополнительно установлены 
следующие требования:

1) к контролю воздушных включений в перфузате после ло
вушки воздуха — по требованию заказчика;

2) к алгоритмам регулирования параметров в автоматизиро
ванных аппаратах с программированием;

3) к основным параметрам управления кровопроводящнмн ис
полнительными элементами;

4) к расходу диализата в аппаратах с рециркуляцией диали
зата;

5) к верхнему пределу диапазона измерения объема замещае
мого ультрафильтрата;

6) к предельному отклонению объема замещающего раствора 
от объема замещаемого ультрафильтрата;

7) к параметрам регенерации диализата в аппаратах с реге
нерацией диализата;

8) к параметрам регенерации ультрафильтрата в аппаратах с 
замещением ультрафильтрата и его регенерацией;

9) к составу аппаратов и встроенных средств измерения;
10) к времени установления рабочего режима аппаратов;
11) к длительности перерыва между циклами непрерывной 

работы аппаратов;
12) к эргономическим показателям аппаратов, в том числе к 

усилию перемещения передвижных аппаратов, к массе аппаратов, 
к габаритным размерам, присоединительным размерам, потреб
ляемой мощности, а также требования по обеспечению соответст
вия аппаратов и зоны расположения органов управления, их рас
положения в пространстве размерам тела оператора и возмож
ностям его органов, в том числе скоростным возможностям, воз
можностям по восприятию информации, памяти, переработке и 
хранению информации, по закрепленным и вновь формируемым 
навыкам.

Характеристики требований эргономики, номенклатура и вы
бор — по ГОСТ 20.39.108-85;

13) к метрологической аттестации или первичной поверке 
встроенных средств измерений.

3.6.2. По требованию заказчика допускается осуществлять из
мерение и контроль параметров, не нормированных настоящим 
стандартом.

3.7. Т ре  б о  в а н и я к с ы р ь ю ,  м а т е р и а л а м  и к о м п 
л е к т у ю щ и м  и з д е л и я м

Материалы, контактирующие с диализатом и ультрафильтра
том в мембранных аппаратах или с кровью пациентов в других 
видах аппаратов, не должны обладать общетоксическим н аллер
генным действием, не должны оказывать токсического воздействия
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на пациента и должны быть разрешены Министерством здраво
охранения СССР для применения.

3.8. К о м п л е к т н о с т ь
3.8.1. Требования к комплектности аппаратов — по ГОСТ 

20790—82 с учетом требований настоящего подраздела.
3.8.2. В комплект аппаратов должны быть включены:
1) составные части аппаратов;
2) съемные части аппаратов;
3) многоразовые кровопроводящне элементы н (или) однора

зовые кровопроводящие элементы в количестве, достаточном для 
проверки потребителем исправности аппаратов при их получе
нии;

4) комплекты запасных частей, инструментов и принадлежнос
тей в количестве, необходимом для обеспечения работоспособности 
аппаратов в течение среднего срока службы аппаратов.

К аппаратам должны прилагаться:
эксплуатационная документация;
методики поверки метрологических параметров встроенных 

средств измерений для аппаратов, содержащих средства изме
рений.

3.8.3. В комплект диализных аппаратов по требованию заказ
чика должны быть включены вспомогательные аппараты или бло
ки для подготовки водопроводной воды, используемой при приго
товлении диализата.

3.9. М а р к и р о в к а  н у п а к о в к а
3.9.1. Маркировка и упаковка аппаратов— по ГОСТ 20790—82 

с учетом требований настоящего подраздела.
3.9.2. Аппараты должны быть уложены в ящики по ГОСТ 

2991—85 и закреплены от перемещения упругим материалом-за
полнителем и (или) деревянными упорами.

Типы ящиков по ГОСТ 2991—85 должны быть указаны в тех
нических условиях на конкретные аппараты.

3.9.3. Кровопроводящне элементы к другие комплектующие 
изделия однократного пользования должны быть упакованы в от
дельную транспортную тару.

4. ПРИЕМКА

4.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
4.1.1. Приемка аппаратов и виды испытаний — по ГОСТ 

20790—82 с учетом требований настоящего раздела.
4.1.2. Приемка аппаратов и виды испытаний в части надеж

ности — по ГОСТ 23250—86, при этом контроль долговечности 
проводят на образцах серийного производства не позднее первого 
года выпуска и, при необходимости, при изменении конструкции 
и технологии изготовления.
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4.13. После приемки ОТК аппараты, содержащие встроенные 
средства измерений, предъявляют для первичной поверки.

4.2. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
4.2.1. Перед проведением приемо сдаточных испытаний каж

дый аппарат должен быть подвергнут тренировке в течение не ме
нее 24 ч н режиме, который должен быть указан в технических 
условиях на конкретные аппараты.

Если в процессе тренировки возникнет отказ аппарата, то пос
ле устранения причин отказа тренировку повторяют.

4.2.2. Приемо-сдаточным испытаниям должен быть подвергнут 
каждый аппарат по разд. 2 и пп. 3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 3.5.1—3.5.4, 
3.7—3.9.

4.2.3. Объем и последовательность проведения приемо-сдаточ
ных испытаний должны быть установлены в технических условиях 
на конкретные аппараты.

4.3. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
4.3.1. Периодические испытания должны проводиться не реже 

одного раза в год, кроме:
1) испытаний по пп. 3.2.1, 3.3.5, 3.3.7 и 3.3.8, которые прово

дят не реже одного раза в три года;
2) испытаний по пп. 3.2.3, 3.3.3., 3.3.4 н 3.3.6, которые проводят 

только на образцах из установочной серин, а также при измене
нии конструкции и технологии изготовления, которые могут при
вести к несоответствию аппаратов требованиям этих пунктов.

4.3.2. Периодичность проведения испытаний на уровень радио- 
помех (по п. 3.5.5) и отбор образцов — по ГОСТ 16842—82.

4.3.3. Периодическим испытаниям, кроме испытаний на надеж
ность и на уровень радиопомех, должны быть подвергнуты не 
менее двух аппаратов, прошедших приемо-сдаточные испытания и 
упакованных для отгрузки, по разд. 2 и пп. 3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 
3.5.1—3.5.4, 3.7—3.9.

4.3.4. Объем и последовательность проведения периодических 
испытаний должны быть установлены в технических условиях на 
конкретные аппараты.

4.35. В технических условиях на конкретные аппараты долж
ны быть указаны дополнительные данные планов испытаний по 
параметрам надежности с учетом требований ГОСТ 23256—86:

1) объем выборки при испытаниях опытных образцов, изделий 
установочной серин и мелкосерийного производства при годовом 
объеме выпуска менее 10 аппаратов;

2) исходные данные плана контроля средней наработки на от
каз и коды планов испытаний;

3) параметры плана испытаний на средний срок службы;
4) объем выборки и планы контрольных испытаний на ремон

топригодность аппаратов;
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5) допускаемые способы совмещения различных Ридов испыта
ний на надежность с функциональными и другими видами испы
таний.

5.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
5.1.1. Методы испытаний и условия их проведения должны со

ответствовать требованиям ГОСТ 20790—82 и настоящего стан
дарта.

5.1.2. Перед проведением испытании аппараты должны быть 
подготовлены к включению в соответствии с эксплуатационной 
документацией.

5.2. П р о в е р к а  о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  п е р ф у з и и
5.2.1. Проверку основных параметров перфузии (п. 2.1) прово

дят по схеме, приведенной на черт. 1.

Ы Н  — оерфуаионвкй блок; BI — вакуумметр: ЛР1.
й Р 1  — дросселя: JJBt — aosytuxa воздуха (составляя
яьстъ выходной магистрали); M l — манометр, НП1 — 
пррфузииниыП иасос (составная часть парфузвопиаго 
блока); Р /  — редарвуар; IV  —  мерный ф им адр; /  — 
входная яровоироводиихаи магистраль; t  — выходная

Резервуар Р1 вместимостью не менее 2 л заполняют от 1 до
1,5 л питьевой воды температурой (37±3)°С, опускают в резер
вуар Р1 свободный конец входной магистрали 1.

На входе насоса НП1 подсоединяют вакуумметр BI  класса 
точности 0,1 в диапазоне от минус 100 до 0 кПа, иа выходе на-

s. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

Схема проверки основных параметров перфузии

кроиовроаодящах иа г»: траль

Ч ер т . I
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coca НП1 подсоединяют манометр Ml  класса точности 0,4 в диа
пазоне от нуля до 100 кПа. При необходимости для обеспечения 
отсчета измеряемых значений давления и вакуумметрического 
давления с пределами допускаемых отклонений ± 1  кПа, вакуум
метр В 1 и манометр Ml  допускается подключать через демпфи
рующие устройства.

Устанавливают штуцера вакуумметра О/ и манометра Ml  на 
расстоянии не более 100 мм по вертикали от входа и выхода на
соса ИП1. Свободный конец выходной магистрали 2 устанавли
вают на расстоянии от 50 до 100 мм над горловиной резервуара 
Р1.

На свободные концы входной и выходной магистралей уста
навливают дроссели ДР1 и ДР2,  в качестве которых используют 
регулируемые зажимы, например зажимы для резиновых трубок. 
В качестве мерного цилиндра Ц1 используют цилиндр 1 — 1000 
по ГОСТ 1770-74.

5.2.2. Проверку диапазона регулирования расхода перфузата 
(п. 2.1.1) и пределов приведенного отклонения действительного 
значения расхода перфузата от его заданного значения (п. 2.1.2) 
проводят, задавай в режиме двухигольной перфузии максималь
ное значение расхода перфузата и устанавливая при этом мак
симальном значении расхода перфузата посредством дросселей 
ДР1 (см. черт. 1) и ДР2  соответственно вакуум метрическое дав
ление на входе насоса минус (25±2) кПа, измеряемое вакуум
метром В1, и давление на выходе насоса (50±2) кПа, измеряе
мое манометром Ml.

При неизменном состоянии дросселей ДР1  и ДР2  определя
ют действительное значение расхода перфузата как среднее ариф
метическое значение результатов трех измерений этого расхода 
при задании максимального, среднего и минимального расходов 
перфузата (средний расход выбирают равным 300 мл/мин).

При каждом измерении действительное значение расхода пер
фузата Q, мл/мин, вычисляют по формуле:

Q = 60— ——, (1)

где V — объем перфузата, измеренный мерным цилиндром Ц1, мл;
Т — время измерения объема перфузата, с.

Для измерения объема перфузата горловину мерного цилинд
ра Ц1 подставляют под свободный конец выходной магистрали
2. время измеряют секундомером 2-го класса по ГОСТ 5072—79. 
После измерения воду из мерного цилиндра Ц1 сливают в резер
вуар Р1.

Приведенное отклонение действительного значения расхода 
перфузата от его заданного значения б Q, %, при задании макси-
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мального, среднего и минимального расходов вычисляют по фор
муле

S Q - ^ ’ -IOO, (2)

где Q — действительное значение расхода перфузата, мл/мин;
Q ’ — заданное значение расхода перфузата, мл/мин;

<Ув.д — верхний предел диапазона регулирования расхода пер
фузата, мл/мин.

5.2.3. Проверку диапазона и приведенной погрешности измере
ния венозного давления (п. 2.1.3) проводят в следующей последо
вательности: посредством дросселя ДР2  (см. черт. 1) последова
тельно устанавливают минимальное значение венозного давления 
при минимальном расходе перфузата, среднее значение венозного 
давления при среднем расходе перфузата (среднее значение ве
нозного давления выбирают равным 30 кПа), максимальное зна
чение венозного давления при максимальном расходе перфузата. 
Значение давления измеряют манометром ЛИ и одновременно 
считывают показания соответствующего отсчетного устройства 
аппарата.

Приведенную погрешность измерения венозного давления 
6 Рш, %, вычисляют по формуле

1°0» <3>гп max

где Р» — действительное значение венозного давления (по ма
нометру Ml) ,  кПа;
измеренное значение венозного давления (по отсчет- 
ному устройству аппарата), кПа;

Ра тяг верхний предел диапазона измерения, кПа.
5.2.4. Проверку контроля уменьшения измеренного венозного 

давления до минимально допустимого значения и диапазона зада
ния минимально допустимого венозного давления (п. 2.1.4) про
водят после задания верхнего предела максимально допустимого 
венозного давления, нижнего предела минимально допустимого ве
нозного давления и среднего значения расхода перфузата.

Посредством дросселя ДР2  (см. черт. 1) или заданием рас
хода перфузата устанавливают по отсчетному устройству аппа
рата измеренное венозное давление, превышающее на величину от 
3 до 5 кПа значение верхнего предела минимально допустимого 
венозного давления, а затем задают это значение.
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С помощью дросселя или уменьшением заданного значения 
расхода перфузата уменьшают измеренное венозное давление до 
значения, при котором осуществляется автоматическое прекраще
ние перфузии, пережатие кровопроводящей магистрали венозного 
возврата, включение световой и звуковой сигнализаций, и опре
деляют по отсчетному устройству аппарата это значение измерен
ного венозного давления.

Задают нижний предел диапазона минимально допустимого 
венозного давления. Включают перфузионный насос H il l  и зада
ют среднее значение расхода перфузата. Проверяют, что осущест
вляется перфузия и что светоаая и звуковая сигнализации не 
включаются.

Посредством дросселя ДР2  или уменьшением заданного зна
чения расхода перфузата уменьшают измеренное венозное давле
ние до значения, при котором осуществляются автоматическое 
прекращение перфузии, пережатие кровопроводящей магистрали 
венозного возврата, включение световой и звуковой сигнализаций, 
н определяют по отсчетному устройству аппарата это значение 
измеренного венозного давления.

Отклонение измеренного значения венозного давления от его 
заданного минимально допустимого значения Д Р “ т1п, кПа, вы» 
чнеляют по формуле

Д Р нвШа= р :  - Р 1 яЫ, (4)
где Р" — измеренное значение венозного давления, кПа;

Рлв т1п — заданное минимально допустимое значение венозно
го давления, кПа.

5.2.5. Проверку контроля увеличения измеренного венозного 
давления до максимально допустимого значения и диапазона за
дания максимально допустимого венозного давления (п. 2.1.5) 
проводят после задания верхнего предела максимально допусти
мого венозного давления, нижнего предела минимально допусти
мого венозного давления и среднего значения расхода перфузата.

Посредством дросселя ДР2  (см. черт. 1) или изменением за
дания расхода перфузата устанавливают по отсчетному устрой
ству аппарата венозное давление, меньшее на величину от 3 до 
5 кПа, чем нижний предел максимально допустимого венозного 
давления, а затем задают это значение максимально допустимого 
венозного давления.

С помощью дросселя ДР2  или увеличением заданного значе
ния расхода перфузата увеличивают измеренное венозное давле
ние до значения, при котором осуществляются автоматическое 
прекращение перфузии, включение световой и звуковой сигнали
заций и определяют по отсчетному устройству аппарата это зна
чение измеренного венозного давления.



С. 18 ГОСТ 27422-87

Задают верхний предел максимально допустимого венозного 
давления. Проверяют, что осуществляется перфузия, выключают
ся световая и звуковая сигнализации.

С помощью дросселя ДР2  или увеличением заданного значе
ния расхода перфузата увеличивают измеренное венозное давле
ние до значения, при котором осуществляется автоматическое 
прекращение перфузии, включаются световая и звуковая сигнали
зации и определяют по отсчетпому устройству аппарата это зна
чение измеренного венозного давления.

Отклонение измеренного значения венозного давления от его 
заданного максимально допустимого значения Д Я ; п„,„кПа, вычис
ляют по формуле

Д Р» тах^Рш—P i  чих, (5)

где Р * — измеренное значение венозного давления, кПа;
Pi  ш.х заданное максимально допустимое венозное давле

ние, кПа.
5.2.6. Проверку контроля увеличения вакуум метрического арте

риального давления и диапазона контроля этого давления 
(п. 2.1.6) проводят после задания верхнего предела максимально 
допустимого венозного давления, нижнего предела минимально 
допустимого венозного давления и среднего значения расхода 
перфузата.

Задают в аппарате максимальное контролируемое значение 
вакууммстрнческого артериального давления. С помощью дрос
селя ДР1 (см. черт. 1) или изменением заданного значения рас
хода перфузата устанавливают по вакуумметру В1 вакуум.четри- 
ческое артериальное давление, равное минус (8±2) кПа. Умень
шают задаваемое вакуумметрнческое давление до значения, при ко
тором осуществляется автоматическое прекращение перфузии, 
включаются световая н звуковая сигнализации.

Посредством дросселя ДР1 или уменьшением заданного зна
чения расхода перфузата уменьшают вакуумметрнческое арте
риальное давление. Проверяют, что осуществляется перфузия, 
выключаются световая и звуковая сигнализации.

С помощью дросселя ДР1 увеличивают вакуумметрнческое ар
териальное давление до значения, при котором осуществляется 
автоматическое прекращение перфузии, включаются световая и 
звуковая сигнализации, определяют по вакуумметру В1 это зна
чение вакуумметрического артериального давления и проверяют, 
что контролируемое таким образом значение вакуумметрического 
артериального давления не превышает нижнего предела диапазо
на контроля вакуумметрического артериального давления по 
п. 2.1.6.
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Задают в аппарате максимальное контролируемое значение 
вакуумметрнческого артериального давления. С помощью дрос
селя ДР1 или увеличением заданного расхода перфузата уста
навливают вакуум метрическое артериальное давление, равное 
минус (27±2) кПа.

Уменьшают задаваемое значение вакуумметрнческого арте
риального давления до значения, при котором осуществляется 
автоматическое прекращение перфузии, включаются световая и 
звуковая сигнализации.

С помощью дросселя ДР1 или уменьшением заданного значения 
расхода перфузата уменьшают вакуумметричсское артериальное 
давление. Проверяют, что осуществляется перфузия, выключа
ются световая и звуковая сигнализации.

С помощью дросселя ДР1 увеличивают вакуумметрическое 
артериальное давление до значения, при котором осуществляют
ся автоматическое прекращение перфузии, включение световой и 
звуковой сигнализаций, определяют по вакуумметру В1 это значе
ние вакуумметрнческого артериального давления и проверяют, 
что контролируемое значение вакуумметрнческого артериально
го давления превышает верхний предел диапазона контролируе
мых значений вакуумметрнческого артериального давления по 
п. 2.1.6.

5.2.7. Проверку контроля воздушных включений в перфузате 
(п. 2.1.7) проводят после задания минимального расхода перфу
зата.

Вынимают свободный конец входной магистрали / (см. 
черт. 1) из резервуара Р1. Проверяют, что входная магистраль 
/  и выходная магистраль 2 постепенно заполняются воздухом. 
Определяют уровень перфузата в ловушке воздуха ЛВ1, при ко
тором осуществляются автоматическое прекращение перфузии, 
пережатие кровопроводящей магистрали венозного возврата, 
включение световой и звуковой сигнализаций.

Проверяют, что уровень перфузата в ловушке воздуха ЛВ1,  
при котором осуществляется контроль воздушных включений, 
находится не ниже 10 мм от контролируемого уровня, отмечен
ного риской на держателе ловушки воздуха. Расстояние измеря
ют линейкой по ГОСТ 427—75 с ценой деления 1 мм.

Методика проверки контроля воздушных включений в пер
фузате в кровоироводящей магистрали венозного возврата меж
ду местом пережатия этой магистрали и ловушкой воздуха долж
на быть приведена в технических условиях на конкретные ап
параты.

Наличие средств деаэрации диализата в диализных аппаратах 
проверяют по конструкторской документации и по техническому 
описанию диализных аппаратов.
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5.2.8. Проверку диапазона и погрешности измерения времени 
очищения крови (п. 2.1.8) и контроля увеличения измеренного 
значения времени очищения крови до заданного максимально 
допустимого значения (п. 2.1.9) проводят после задания режима 
функционирования аппарата, который должен быть определен в 
технических условиях на конкретные аппараты.

Задают нижний контролируемый предел времени очищения 
крови. Отсчет времени очищении крови начинают одновременно 
по часам с погрешностью измерения времени не более ± 1  мин 
за сутки и по соответствующему отсчетному устройству аппарата.

По отсчетному устройству времени аппарата определяют зна
чение времени очищения крови, при котором происходит вклю
чение световой и звуковой сигнализаций.

Задают верхний контролируемый предел времени очищения 
крови. Периодически, с интервалом 1 ч, определяют по отсчет
ному устройству времени аппарата значение измеренного в ап
парате времени очищения крови, а по часам — действительное 
значение времени очищения крови.

При случайных нарушениях заданного режима функциониро
вания аппарата по п. 2.4.1 время, необходимое для восстанов
ления заданного режима функционирования аппарата, измеряют 
по часам и вычитают из действительного значения времени очи
щении крови.

По отсчетному устройству времени аппарата определяют 
значение измеренного времени очищения крови, при котором 
происходит включение световой и звуковой сигнализаций, и одно
временно по часам определяют действительное значение време
ни очищения крови.

Погрешность измерения времени очищения крови А 7, мин, 
вычисляют по формуле

ST-  Т - Т а, (6)
где 7 ~  действительное значение времени очищения крови, мин;

Тк — измеренное по отсчетному устройству аппарата значение 
времени очищения крови, мин.

Отклонение измеренного значения времени очищения крови 
от его заданного контролируемого значения А 7“ мни, вычисляют 
по формуле

Л Г"-. 7й~Т*,  (7)
где 7 3— заданное значение времени очищения крови, мин.

5.3. П р о в е р к а  о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  и н ф у з и и
5.3.1. Проверку основных параметров инфузии (п. 2.2) прово

дят но схеме, приведенной на черт. 2.
Резервуар PI  вместимостью не менее 2 л заполняют от I до

1.5 л питьевой воды и опускают в этот резервуар свободный ко-
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Схема проверхи основных Параметром инфузии

Г,i l l  — ияфуаяоикмй 6ло«; & П 1 — пгрфузиояиыД блок.
; !? !, ЛР1 — дроссели; M l — мдломсгр; ИИI — мифу зи м 
ний весне (состниии» часть иафумоиаого блока);
H IJI ~  перфу.пкжпий насос (состаиная часть перфузноя- 
МОго блок*); JIBI — ловушка воздух» (состввиая часть 
выходов магистрали); Н  ~  рсасрвуар; Ц1 — мерный 
цилиндр. В / — вакуумметр; /  — входили магястроль; 2 — 

выходная магистраль; 3 — магистраль иифулята
Черт. 2

нец входной магистрали 1. На выходе перфузионного насоса НП1 
подсоединяют манометр Ш  класса точности 0,4 в диапазоне от 
нуля до 100 кПа. Свободный конец выходной магистрали 2 уста
навливают на расстоянии от 50 до 100 мм над горловиной резер
вуара Р1. ;

Подсоединяют магистраль 3 инфузата к ловушке воздуха ЛВ1. 
На входе инфузионного насоса ИИ1 подсоединяют вакуумметр 
В 1 класса точности 0,4 в диапазоне от минус 100 до 0 кПа. Сво
бодный конец магистрали 3 инфузата опускают в мерный цилиндр 
Ц1 или подсоединяют к мерной бюретке.

На свободные концы магистрали 3 инфузата и выходной ма
гистрали 2 устанавливают дроссели ДР1  и ДР2,  в качестве кото
рых используют регулируемые зажимы, например зажимы для 
резиновых трубок.

В качестве мерного цилиндра Ц1 используют мерные цилинд
ры класса 2 по ГОСТ 1770—74 или мерные бюретки по ГОСТ 
20292—74 номинальной вместимостью, соответствующей прове
ряемому пределу диапазона регулирования расхода инфузата и 
времени измерения расхода.

Заполняют мерный цилиндр Ц1 питьевой водой до номиналь
ной вместимости.
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5.3.2. Проверку диапазона регулирования расхода инфузата 
(п. 2.2.1) и приведенного отклонения действительного значения 
расхода инфузата от его заданного значения (п. 2.2.2) проводят 
после задания максимального значения расхода перфузата в пср- 
фузионном насосе НП1 при давлении на выходе этого насоса 
(50±2) кПа, установленном с помощью дросселя ДР2  (см. 
черт. 2) по манометру Ml.

При неизменном состоянии дросселя ДР2  на выходе инфузион
ного насоса НИI  определяют действительное значение расхода 
инфузата как среднее арифметическое значение трех измерений 
этого расхода при задании максимального, среднего и минималь
ного расходов инфузата (средний расход инфузата выбирают рав
ным половине максимального значения заданного расхода). При 
этом проверяют, что вакуумметрическое давление на входе инфу
зионного насоса НИГ, измеряемое вакуумметром В1, не превыша
ет минус 10 кПа, а при измерении значений расхода инфузата 
при заданном максимальном расходе вакуумметрическое давление 
на входе инфузионного насоса НИ1, устанавливают равным ми
нус (Ю ±2) кПа с помощью дросселя ДР1.

При каждом измерении действительное значение расхода ин
фузата вычисляют по формуле

Q - K -  VrXM~ V , (8)

где Q — действительное значение расхода инфузата, мл/ч — 
для лекарственных средств н л/ч — для замещаю
щего раствора;

К — коэффициент, равный:
60 — для расхода лекарственных средств,
0,06 — для расхода замещающего раствора;

I'iiov. — номинальный предел измерения мерного цилиндра, мл;
V’ — конечное значение объема воды в мерном цилиндре 

по окончании времени инфузии, мл;
Т — время инфузии, мин.

Время инфузии измеряют секундомером. После каждого изме
рения заливают воду н мерный цилиндр Ц1 до номинального 
предела измерения объема.

Приведенное отклонение действительного значения расхода 
инфузата от его заданного значения 6 Q, %, при задании мини
мального, среднего и максимального расходов вычисляют по 
формуле

8 Q = ^ - 1 0 0 ,  (9)
Vw

где Q — действительное значение расхода инфузата, мл/ч — 
для лекарственных средств, л / ч— для замещающего 
раствора;
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QJ — заданное значение расхода инфузата, мл/ч — для ле
карственных средств, л/ч — для замещающего раст
вора;

Q o j— верхний предел диапазона регулирования, мл/ч — для 
лекарственных средств, л/ч — для замещающего раст
вора.

5.4. П р о в е р к а  о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  д и а л и з а  и 
у л ь т р а ф и л ь т р а ц и н  в м е м б р а н н ы х  а п п а р а т а х  

5.4.1. Проверку основных параметров диализа и ультрафиль
трации в диализных аппаратах (п. 2.3) проводят по схеме, при
веденной на черт. 3.

Схема проверки основных параметров 
анализа и ультрафилырации 

в диализных аппаратах

ЬНВ!  — блох оирмллщуюшето »01дс4ст»»и. В/ — 
вакуумметр; ДРД1 — дроссель дм аиаагв ;
ДРУI  — лр««сль  ультрафильтрата; ЗА !  — зажим.
ИР1 — измеритель рлстод»; ИТ1 — иьмермтиль 
температуры; Ш  — мерный омлиндр; /  — магист
раль ультрафильтрат* 2. 3 — магистрали лил- 

ЛМН
Черт. 3

Соединяют выход блока БНВ1 нормализующего воздействия 
с входом этого блока магистралями 2 и 3 диализата, между ко
торыми последовательно включают измеритель температуры ИТ1 
с пределами допускаемой погрешности измерения ±0,2°С в диа
пазоне от 30 до 45°С, измеритель расхода ИР1 с погрешностью 
измерения расхода не более ± 20  мл/мин в диапазоне расходов от 
200 до 600 мл/мин и дроссель ДРД1  диализата с перепадом дав
ления от б до 8 кПа при расходе питьевой воды по ГОСТ 2874—82 
<500±50) мл/мин.



С. 24 ГОСТ 27422—87

К входу блока БНВ1 подсоединяют магистраль 1 ультрафиль
трата и вакуумметр В1 класса точности 0,4 в диапазоне от минус 
100 до 0 кПа. Свободный конец магистрали /  ультрафильтрата 
опускают в мерный цилиндр Ц1 цилиндр 1—<1000 по ГОСТ 
1770—74) и заполняют этот цилиндр водой до отметки «1000 мл».

На свободный конец магистрали 1 ультрафильтрата устанав
ливают зажим ЗЛ1. К этой же магистрали подсоединяют дрос
сель ДРУ1 ультрафильтрата с перепадом давления от 60 до 
65 кПа при расходе питьевой воды, равном (2±0,2) л/ч.

Проверку основных параметров ультрафильтрации в ультра- 
фильтрационных аппаратах проводят по схеме, приведенной на 
черт. 4.

Схема проверки основных 
параметров ультрафильтрами» 

в ульграфильтрацмонных 
аппаратах

БНВ1 — блок нормализующего 
воздействии; Я / — вакуумметр; 
ДРУГ — дроссель ультрвфклмрита; 
З А ! — дожми; Ш  — мерный ин
дикар; I  — магистраль ультра- фильтрата

Черт. 4

5.4.2. Проверку расхода диализата в аппаратах со сливом диа
лизата (п. 2.3.1) проводят путем измерения расхода диализата 
измерителем расхода ИР1 (см. черт. 3).

5.4.3. Проверку диапазонов регулирования и измерения темпе
ратуры диализата, отклонения действительного значения темпера
туры диализата от заданного значения и погрешности измерения 
температуры диализата (п. 2.3.2), а также контроля недогрева 
(п. 2.3.3)’ и контроля перегрева (п. 2.3.4) диализата проводят 
в следующей последовательности.
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Перед включением аппарата проверяют температуру входной 
водопроводной воды: температура воды должна быть не более 
30СС. При более высокой температуре входной воды должны быть 
приняты меры к ее охлаждению.

После включения аппарата проверяют, что осуществляется 
световая сигнализация о недогрсве диализата. По измерителю 
температуры ИТ /  после выхода аппарата на рабочий режим оп
ределяют значение температуры диализата, при которой прекра
щается световая сигнализация о недогреве диализата (см. 
черт. 3): эта температура должна быть (33±0,5)°С.

Последовательно задают по крайней мере три значения темпе
ратуры диализата: минимальную 35*0. среднюю, например 38°С, 
и максимальную 40°С и через 20 мин после задания каждой из 
этих температур определяют по измерителю ИТ1 действительное 
значение температуры, а по отсчетному устройству температуры 
аппарата — соответствующие значения температуры диализата, 
измеренные в аппарате.

Отклонение действительного значения температуры диализата 
от заданного значения Д0. °С, вычисляют по формуле

(10)

где 0-, б — соответственно заданное и действительное значения 
температуры диализата. °С.

Погрешность измерения температуры диализата Д 0, °С, вычис
ляют по формуле

д в = в в- 0 .  (11)
где 0И •-  измеренное по отсчетному устройству аппарата значение 

температуры диализата, °С.
При контроле перегрева по измерителю ИТ1 определяют тем

пературу диализата, при которой прекращается перемещение диа
лизата через магистрали 2 и 3  (по измерителю расхода ИР!)  и 
происходит включение световой и звуковой сигнализаций: эта
температура должна быть (41,5±0,3)°С.

Методика задания температуры диализата при контроле пере
грева и недогрена диализата должна быть приведена в техни
ческих условиях на конкретные аппараты.

5.4.4. Проверку диапазона регулирования проводимости диали
зата и отклонения действительного значения проводимости диали
зата от ее заданного значения (п. 2.3.5) проводят при последова
тельном задании по крайней мере трех значений проводимости: 
минимального 12 мСм/см, среднего 14 мСм/см н максимального 
16 мСм/см.

Через 15 мин после задания каждого из этих значений про
водимости отбирают пробы диализата с выхода блока БИВ!  (см. 
черт. 3) и измеряют проводимость диализата в этих пробах по-
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средством кондуктометра с пределами допускаемой погрешности 
измерения ±0,1 мСм/см в диапазоне от не более 12 до не менее 
16 мСм/см.

Методика отбора проб диализата должна быть приведена в 
технических условиях на конкретные аппараты.

Отклонение действительного значения проводимости диализа
та от заданного значения Д р, мСм/см, вычисляют по формуле

Др*яр»-р, (12)
где ps — заданное значение проводимости диализата, мСм/см; 

р — действительное значение проводимости диализата, 
мСм/см.

Проверку программного задания проводимости диализата в 
зависимости от времени очищения крови или от другого парамет
ра проводят сравнением значений проводимости, задаваемых по 
программе и в аппарате: эти значения должны совпадать для 
любого значения параметра в диапазоне, в котором осуществляет
ся программирование.

5.4.5. Проверку контроля отклонении проводимости диализата 
(п. 2.3.6) проводят для минимального, среднего и максимального 
значений проводимости.

При отклонении проводимости на ± (5 ± 0 ,5 )%  от заданного 
значения проверяют, что прекращается перемещение диализата 
через магистрали 2 и 3 (по измерителю расхода ИР/  — см. 
черт. 3) и что происходит включение световой и звуковой сигна
лизаций.

Методика задания отклонении проводимости диализата при 
ее контроле должна быть приведена в технических условиях на 
конкретные аппараты.

5.4.6. Проверку диапазона регулирования расхода незамещае- 
мого ультрафильтрата и отклонения действительного значения 
расхода от его заданного значения (п. 2.3.7) проводят при после
довательном задании по крайней мере трех значений расхода: 
минимального 0.2 л/ч, среднего 1 л/ч и максимального 2 л/ч.

При каждом заданном значении расхода ультрафильтрата оп
ределяют действительное значение расхода ультрафильтрата как 
среднее арифметическое результатов трех измерений этого рас
хода.

За 3 мин до начала каждого измерения расхода снимают за
жим ЗА /  с магистрали / (см. черт. 3 или черт. 4).

При каждом измерении заполняют мерный цилиндр Ц1 водой 
до отметки «1000 мл» и одновременно с окончанием заполнения 
мерного цилиндра включают секундомер. После изменения объема 
воды в мерном цилиндре Ц1 на значение от 300 до 600 мл одно
временно выключают секундомер и накладывают зажим З А /  на 
магистраль /. Другим мерным цилиндром, предварительно запол-
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ненным водой до отметки «1000 мл», заливают воду в мерный 
цилиндр Ц1 и определяют таким образом изменение объема воды 
в мерном цилиндре Ц1.

При каждом измерении действительное значение расхода не
заметна емого ультрафильтрата Qy, л/ч, вычисляют по формуле

Qy= 3(6. J ™ b r ,  (13)

где V — конечное значение объема воды в мерном цйлнндре, мл;
Т — время по секундомеру, с.

Отклонение действительного значения расхода незамещаемого 
ультрафильтрата от его заданного значения Д Qy, л/ч, вычисляют 
по формуле

Д Q ,=  Qy—Qy. (J4>
где QJ — заданное значение расхода незамещаемого ультра

фильтрата, л/ч.
Проверку программного задания расхода незамещаемого уль

трафильтрата в зависимости от времени очищения крови или от 
другого параметра проводят сравнением значений этого расхода, 
задаваемых по программе и в аппарате: эти значения должны
совпадать для любого значения параметра в диапазоне, в кото
ром осуществляют программирование.

5.4.7. Проверку диапазона и погрешности измерения объема 
незамещаемого ультрафильтрата (п. 2.3.8) и контроля этого па
раметра (п. 2.3.9) проводят при задании максимального значения 
расхода ультрафильтрата, действительное значение объема неза
мещаемого ультрафильтрата определяют суммированием измеряе
мых значений изменения объема воды в мерном цилиндре Я / (см. 
черт. 3 или черт. 4), который при каждом измерении заполняют 
водой до отметки «1000 мл», при этом каждое измеряемое изме
нение объема воды в мерном цилиндре Я / должно быть не более 
800 мл. Суммируемые изменения объема воды измеряют дополни
тельным мерным цилиндром, которым заливают воду в мерный 
цилиндр Я /.

Перед проверкой задают максимально допустимое значение 
объема незамещаемого ультрафильтрата равным 0,2 л. Проверя
ют, что начинается световая и звуковая сигнализация, когда из
меренное но отсчетному устройству аппарата значение объема 
ультрафильтрата отличается от заданного значения не более чем 
на 0,1 л. Задают объем незамещаемого ультрафильтрата равным 
5 л и продолжают измерение объема ультрафильтрата. Проверя
ют, что начинается световая и звуковая сигнализация, когда из
меренное по отсчетному устройству аппарата значение объема 
ультрафильтрата отличается от заданного значения не более чем 
на 0,1 л.
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Погрешность измерения объема незамещаемого ультрафиль
трата SVy, л, вычисляют по формуле

SV yr-.V ^V y, ( 15)

где У и — измеренное по отсчетному устройству аппарата значение 
объема незамещаемого ультрафильтрата, л;

\'у — действительное значение объема незамещаемого ультра
фильтрата, л.

5.4.8. Проверку диапазона регулирования трансмембранного 
давления (п. 2.3.10) проводят после задания максимального зна
чения трансмембранного давления и среднего значения венозного 
давления при среднем расходе перфузата по методике п. 5.2.3. 
Заполняют мерный цилиндр Ц 1 (см. черт. 3 или черт. 4) водой 
до отметки *1000 мл» и снимают зажим 3.4/ с магистрали /.

Значение верхнего предела диапазона регулирования транс
мембранного давления определяют как сумму значения венозно
го давления, измеренного манометром Ml  (см. черт. 1), и абсо
лютного значения вакуум метрического давления, измеренного ва
куумметром В / (см. черт. 3 или черт. 4).

Проверку программного задания трансмембранного давления 
в зависимости от времени очищения крови или от другого пара
метра проводят сравнением значений этого давления, задаваемых 
по программе и в аппарате: эти значения должны совпадать для 
любого значения параметра в диапазоне, в котором осуществляют 
программирование.

5.4.9. Проверку диапазона и приведенной погрешности изме
рения трансмембранного давления (п. 2.3.11) проводят при из
мерении минимального значения этого давления после задания 
минимального расхода незамещаемого ультрафильтрата (в аппа
ратах с автоматическим регулированием расхода незамещаемого 
ультрафильтрата) или минимального трансмембранного давле
ния (в аппаратах без автоматического регулирования расхода 
незамещаемого ультрафильтрата) и минимального венозного дав
ления при минимальном расходе перфузата по методике п. 5.2.3, 
а при измерении максимального значения трансмембранного дав
лен и я-п о сл е  задания максимального расхода незамещаемого 
ультрафильтрата или максимального трансмембранного давления 
и среднего значения венозного давления при среднем расходе 
перфузата.

Действительное значение трансмембранного давления опреде
ляют как сумму значений венозного давления, измеряемого мано
метром Ml  (см. черт. 1), и абсолютного значения вакуумметрн- 
ческого давления, измеряемого вакуумметром В/ (см. черт. 3 или 
черт. 4) и одновременно считывают показание отсчетного устрой
ства трансмембранного давления аппарата.



ГОСТ 27422-87 С. 29

Приведенную погрешность измерения трансмембранного дав
ления б Рт, % вычисляют по формуле

5 /> - - ^ L .  100, {16)

где Рг — действительное значение трансмембранного давления, 
кПа;

Ру— измеренное значение трансмембранного давления, 
кПа; (по отсчетному устройству аппарата);

Рт шах — верхний предел диапазона измерения, кПа.
5.4.10. Проверку диапазона расхода ультрафильтрата при его 

замещении (п. 2.3.12) проводят при определении минимального 
значения этого расхода после задания минимальных расходов за
мещающего раствора и незамещаемого ультрафильтрата, а при 
определении максимального значения расхода — после задания 
максимального расхода замещающего раствора и максимального 
расхода незамещаемого ультрафильтрата.

Действительное значение расхода ультрафильтрата определя
ют как сумму действительного значения расхода замещающего 
раствора, измеряемого по методике п. 5.3.2, и действительного 
значения расхода незамещаемого ультрафильтрата, измеряемого 
по методике п. 5.4.6.

5.4.11. Проверку диапазона регулирования температуры заме
щающего раствора и отклонения действительного значения этой 
температуры от заданного значения (п. 2.3.13) проводят измери
телем температуры с погрешностью измерения не более ±0,2°С 
в диапазоне от 30 до 45°С при максимальном расходе замещающе
го раствора, измеряемом по методике п. 5.3.2.

Последовательно задают по крайней мере три значения темпе
ратуры замещающего раствора; минимальную 35°С, среднюю 38°С 
и максимальную 40°С, через 10 мип после задания каждой из 
этих температур по измерителю температуры, включенному между 
инфузионным насосом инфузионного блока и ловушкой воздуха 
выходной кровопроводящей магистрали, определяют действитель
ное значение температуры замещающего раствора.

Отклонение действительного значения температуры замещаю
щего раствора от ее заданного значения Д 6а, *0, вычисляют по 
формуле

д 9,=*»_*,, (17)

где 0* — заданное значение температуры замещающего раство
ра. °С;

0з — действительное значение температуры замещающего 
раствора, °С.
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5.4.12. Проверку контроля утечки крови (п. 2.3.14) проводят 
но схеме черт. 3 для диализных аппаратов и по схеме черт. 4 
для ультрафильтрационных аппаратов после задания среднего 
расхода перфузата и максимального расхода ультрафильтрата.

Мерный цилиндр Ц1 (см. черт. 3 или черт. 4) заполняют диа
лизатом с температурой от 35 до 40°С до отметки «1000 мл» и с 
помощью бюретки вместимостью 5 мл по ГОСТ 20292—74 залива
ют в этот цилиндр (0,5±0,05) мл эритроцитарной массы.

Быстро и тщательно перемешивают эритроцитарную массу с 
диализатом в мерном цилиндре Ш.

В ультрафильтрационных аппаратах (см. черт. 4) снимают за
жим ЗА / с магистрали /, после чего проверяют, что прекращается 
перемещение ультрафильтрата через магистраль / ,  прекращается 
перемещение перфузата, пережимается кровопроводящая магист
раль венозного возврата, происходит включение световой и зву
ковой сигнализаций.

В диализных аппаратах перед проверкой отсоединяют магист
раль 2 (см. черт. 3) от измерителя температуры #77, зажим ЗА1 
снимают с магистрали I и накладывают между измерителем 
температуры #77 и измерителем расхода ИР1, а магистраль 2 
опускают в канализационный слив. Проверяют, что прекращается 
перемещение ультрафильтрата через магистраль /, перемещение 
диализата через магистраль 2 и перемещение перфузата, пережи
мается кровопроводящая магистраль венозного возврата, происхо
дит включение световой и звуковой сигнализаций.

5.4.13. Проверку требований к промывке полостей, контакти
рующих с диализатом и ультрафильтратом (п. 2.3.15) проводят 
по методикам, которые должны быть приведены в технических 
условиях на конкретные аппараты.

5.5. 11 р о в е р к а т р е б о в а н и й  по о б е с п е ч е н и ю  б е з 
о п а с н о с т и  п а ц и е н т а

5.5.1. Проверку обеспечения в аппаратах условно безопасных 
для пациента режимов функционирования (пп. 2.4.1 и 2.4.2) про
водят визуально при проверке требований, указанных в п. 2.4.1.

5.5.2. Проверку корректированного уровня звуковой мощности 
звукового сигнала (п. 2.4.3) проводят по методике п. 5.10.4 путем 
имитации случайных нарушений режимов функционирования ап
паратов или режима использования вспомогательных кровопрово
дящих элементов.

5.6. П р о в е р к а  т р е б о в а н и й  н а з н а ч е н и я
5.6.1. Проверку требований назначения по пп. 3.1.1— 3.1.3 

проводят определением соответствия аппаратов конструкторской 
документации.

5.6.2. Проверку времени установления рабочего режима 
(п. 3.1.4) проводят с помощью секундомера 2-го класса по ГОСТ 

5072—79.
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По истечении заданного времени установления рабочего режи
ма аппараты проверяют на соответствие требованиям, которые 
должны быть указаны в технических условиях на конкретные ап
параты.

5.6 3. Проверку непрерывного режима работы (п. 3.1.5) аппа
ратов проводят по ГОСТ 20790—82, при этом режим включения 
аппаратов должен быть установлен в технических условиях на 
конкретные аппараты.

5.7. П р о в е р к а  т р е б о в а н и й  к н а д е ж н о с т и
Испытания на надежность.(п. 3 2) проводят по ГОСТ 23256—86 

для изделий класса Б по возможным последствиям отказов.
5.8. П р о в е р к а  т р е б о в а н и й  с т о й к о с т и  к в н е ш 

ним в о з д е й с т в и я м
5.8.1. Проверку работоспособности аппаратов и сигнализации 

при отклонениях напряжения сети электропитания от номинально
го значения (п. 3.3.1) проводят подсоединением аппаратов к сети 
электропитания через переходное устройство, обеспечивающее 
изменения напряжения сети на ±12% .

В технических условиях на конкретные аппараты должны быть 
указаны параметры, которые проверяют при этих испытаниях.

5.8.2. Проверку работоспособности аппаратов при изменении 
давления водопроводной сети (п. 3.3.2) проводят методами испы
таний, которые должны быть установлены в технических условиях 
на конкретные аппараты.

5.8.3. Испытания стойкости наружных покрытий (п. 3.3.3) про
водят протиранием 50% каждой наружной поверхности аппара
тов тампоном, смоченным 3%-ным раствором перекиси водорода 
по ГОСТ 177—77 с добавлением 0,5% моющего синтетического 
средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 -83 , а также тампоном, 
смоченным 1%-ным раствором хлорамина по действующей норма
тивно-технической документации. Тампоны должны быть отжаты.

После пяти циклов испытаний внешний вид наружных поверх
ностей аппаратов не должен измениться.

5.8.4. Проверку- защиты аппаратов от облива сверху (п. 3.3.4) 
проводят обливанием аппаратов сверху в пределах наружного 
контура аппаратов вертикально падающей струей питьевой воды 
по ГОСТ 2874—82 с расходом от 10 до 20 мл/ыин в течение 5 мин.

После испытаний проверяют электробезопасность аппаратов 
по методике п. 5.10.2.

5.8.5. Испытания на тепло- и холодоустойчивость аппаратов 
при эксплуатации (п. 3.3.5), на тепло-, холодо-, влагоустойчнвость 
при транспортировании (п. 3.3.6), на устойчивость к транспортной 
тряске (л. 3.3.7) и на вибропрочность (п. 3.3.8) проводят по ГОСТ 
20790-82
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Режимы работы аппаратов при испытаниях и требования к ап
паратам после проведения испытаний должны быть указаны в тех
нических условиях на конкретные аппараты.

5.9. II р о в е р  к а т р е б о н а н н й  э р г о н о м и к и  и т е х н и 
ч е с к о й  э с т е т и к и

5.9.1. Методы контроля металлических и неметаллических по
крытий (п. 3.4.2) — по ГОСТ 9.302-79.

5.9.2. Проверку лакокрасочных покрытий (п. 3.4.3) проводят 
визуально сравнением с утвержденным в установленном порядке 
эталоном по ГОСТ 9.032—74.

6.10. П р о в е р к а  т р е б о в а н и й  б е з о п а с н о с т и
5.ЮЛ. Проверку превышения температуры наружных поверх

ностей аппаратов (п. 3.5.1) проводят по ГОСТ 20790 -82, при этом 
в технических условиях на конкретные аппараты должны быть 
установлены наиболее неблагоприятные режимы работы аппа
ратов.

5.10.2. Методы проверки элсктробезопасности (п. 3.5.2) — по 
ГОСТ 12.2.025—76, при этом в мембранных аппаратах за рабо
чую часть блока нормализующего воздействия принимают ма
гистраль 1 (см. черт. 3 или черт. 4), которую заполняют диали
затом (в диализных аппаратах заполняют также магистрали 2 
и 3) и в которой устанавливают испытательный штырь по ГОСТ 
12.2.025—76. Измерение параметров проводят между сетевой 
цепью и испытательным штырем.

5.10.3. Методы проверки монтажа электрической части аппа
ратов (п. 3.5.3) — по междуведомственной нормали «Электромон
таж радиоэлектронной аппаратуры и приборов специального на
значения» Н 0.010.001.

5.10.4. Проверку корректированного уровня звуковой мощности 
(п. 3.5.4) проводят по ГОСТ 23941-79 н ГОСТ 12.1.028-80 в ре
жиме испытаний, который должен быть установлен в техничес
ких условиях на конкретные аппараты.

5.10.5. Проверку уровня радиопомех (п. 3.5.5) проводят по 
ГОСТ 16842—82 в режиме испытаний, который должен быть ука
зан в технических условиях на конкретные аппараты.

5.11. Проверку требований к материалам (п. 3.7) проводят 
при входном контроле материалов определением соответствия 
документации на эти материалы требованиям конструкторской 
документации на аппараты.

5.12. Проверку комплектности (п. 3.8), маркировки и упаковки 
(п. 3.9) проводят внешним осмотром н сличением с документа
цией.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. Транспортирование и хранение аппаратов — по ГОСТ 

20790—82 с учетом требований настоящего раздела.
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6.2. Транспортирование аппаратов следует проводить тран
спортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответст
вии с правилами перевозок, действующими на транспорте данно
го вида.

Конкретные виды транспортных средств должны быть указаны 
в технических условиях на конкретные аппараты.

6.3. В адрес одного грузополучателя формируют транспортные 
пакеты по ГОСТ 21929-76, ГОСТ 24597- 81 и ГОСТ 21650-76.

Конкретные способы и средства пакетирования указывают в 
технических условиях на конкретные аппараты.

6.4. Аппараты в упаковке предприятия-изготовителя должны 
храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150—69.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Ввод аппаратов в эксплуатацию должен проводиться в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации в 
следующей последовательности:

1) выдержка аппаратов в нормальных условиях эксплуатации 
по ГОСТ 20790—82 в течение не менее 24 ч;

2) расконсервация аппаратов;
3) проверка комплектности аппаратов;
4) проверка соответствия параметров электрической, водопро

водной и других сетей питания требованиям, приведенным в экс
плуатационной документации на аппараты;

5) проверка основных параметров аппаратов.
7.2. В период эксплуатации аппаратов должны выполняться 

правила обращения с аппаратами, их технического обслуживания 
и текущего ремонта, устанавливаемые эксплуатационной до
кументацией.

7.3. Эксплуатационная документация на аппараты должна пре
дусматривать при необходимости проведение не реже чем раз в 
пять месяцев регламентных работ, обеспечивающих поддер
жание (восстановление) работоспособности аппаратов по уста
новленным в технических условиях на конкретные аппараты кри
териям отказа.

7.4. Эксплуатационная документация на аппараты должна со
держать описание способов присоединения к внешним источни
кам энергии, водопроводной сети и сливу отработанных жидкос
тей, способы соединения с кровопроводящими элементами, вспо
могательными аппаратами и устройствами.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требо
ваниям настоящего стандарта, а также требованиям технических 
условий на конкретные аппараты при соблюдении условий экс-
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плуатацни, транспортирования и хранения, установленных настоя
щим стандартом и эксплуатационной документацией на эти аппа
раты.

8.2. Гарантийные сроки эксплуатации и хранения аппаратов 
должны быть установлены в технических условиях на конкретные 
аппараты, если эти сроки превышают указанные в настоящем
разделе.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации аппаратов — не менее 
12 мес или не менее 1000 ч наработки со дня ввода в эксплуа
тацию.

8.4. Гарантийный срок хранения аппаратов — нс менее 12 мес 
со дня изготовления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 8 НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ. 
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

1 Аппарат для виепочечного 
очищения крови

2 Аппарат мембранный

3. Аппарат сорбционный

4 Аппарат диализный

5. Аппарат со сливом диали
зата

6. Аппарат с рециркуляцией 
диализата

7. Аппарат ультрафилырацион- 
кый

8. Блок инфузионный

9. Блок нормализующего воз
действия

Техническое средство для экстракорпо
рального виепочечного очищения кропи

Аппарат с кровопроводящнм исполнитель
ным элементом в виде мембранного массо- 
обменника

Аппарат с кровопроводящнм исполни
тельным элементом я виде сорбционного 
массообменннка

Мембранный аппарат, » котором норма
лизующая обработка крови проводится со
четанием диализа с ультрафильтрацией

Диализный аппарат с перемещением диа
лизата н разомкнутом контуре «источник 
диализата—мембранный массообмсннкх—
слив»

Диализный аппарат с перемещением диа
лизата в замкнутом контуре «источник 
диализата—мембранный массообменник—ис
точник диализата»

Мембранный аппарат, в котором норма
лизующая обработка крови производится 
посредством ультрафильтрацвн

Составная часть аппарата, которая сов
местно с кровопроводящимн вспомогатель
ными элементами обеспечивает инфузию, 
например, лекарственных средств или за 
мещающего раствора в организм пациента 
и. кроме того, о автоматизированных аппа
ратах измерение и контроль параметров 
инфузии

Составная часть аппарата, которая обес
печивает нормализующее воздействие на 
кровь посредством управляемых крово- 
проводящих исполнительных элементов, и, 
кроме того, в автоматизированных аппара
тах измерение и контроль параметров нор
мализующего воздействия, а в аппаратах 
с замещением ультрафильтрата — управле
ние ннфузкей замещающего раствора, при
готовление замещающего раствора (а аппа
ратах с приготовлением замещающего раст
вора) или регенерацию ультрафильтрата 
(при замещении ультрафильтрата с регене
рацией)
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Т<риии Понсвечме

10. Блок псрфузиоиный

11 Внепочечное очищение крови

12. Внепочечное очищение крови 
экстракорпоральное

13. Время очищения крови

14. Вспомогательное оборудо
вание

15. Давление артериальное

16. Давление венозное

17. Давление трансмембраннос 

18 Диализат

Составная часть аппарата, которая сов
местно с кроиопроводящнми вспомогатель
ными элементами обеспечивает перфузию 
крови через кровопроводящис исполни
тельные элементы н, кроме того, в автома
тизированных аппаратах — нзмерсиис и 
контроль параметров перфузии 

Нормализующая обработка крови с ис
пользованием технических средств, в об
щем случае обеспечивающая стабилизацию 
ионного состава плазмы крови и удале
ние из организма пациента токсичных про
дуктов н избытка метаболитов и воды 

Внслочеяиое очищение крови, реализуе
мое вне организма пациента в виде, как 
правило, одновременно происходящих про
цессов отбора крови у пациента, нормали
зующей ее обработки в кропопроиодящих 
исполнительных элементах и возврата очи
щенной крови пациенту 

Фактическое время нормализующего воз
действия на кровь, рапное времени перфу
зии крови через неуправляемые кровопро
водящие элементы, а при управляемых 
кровопроводящих исполнительных элемен
тах — времени, в течение которого одно
временно осуществляются перфузия кропи 
и внешнее нормализующее воздействие, на- 

i пример перемещение крови и диализата 
через мембранный массообмснник в диа
лизном аппарате

Аппаратура, выполняющая вспомогатель
ные функции при экстракорпоральном вне- 
почечном очищении крови, например блоки 
водоподготовки, аппараты для приготовле
ния концентратов диализата 

Давление на выходе кровопроаодящего 
вспомогательного элемента, через который 
осуществляется отбор крови 07 пациента 
для ее перфузии через кровопроаодящие 
исполнительные элементы 

Давление на входе кропопроводящнх 
вспомогательных элементов, через которые 
осуществляется возврат кровн пациенту 

Перепад давления между разделенными 
полупроницаемыми мембранами полостями 
мембранного массообменынка 

Раствор, используемый для днвлиза в 
диализном аппарате
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7ерики Пояснение

19. Замещающий раствор 
(субституат)

Инфузат в виде специально приготовлен
ного раствора (при замещении ультра
фильтрата без его регенерации) либо в ви
де регенерированного ультрафильтрата (при 
замещении с регенерацией ультрафильтра
та)

20 Инфузат Жидкость, вводимая (нкфузирусмая) в 
организм пациента через вспомогательные 
кровопроводящке элементы, например ле
карственные средства и заметающий раст
вор

21. Кроволроэодящие элементы Устройства, непосредственно контакти
рующие с кровью при ее экстракорпораль
ном внепочечном очищении

22. Кровопроводяшис элементы 
вспомогательные

Устройства, обеспечивающие:
1) конструктивную связь кровопроводя

щих элементов между собой, с пациентом 
и с другими частями аппарата (трубопро
воды. иглы, катетеры, сегменты роликовых 
насосов перфрионного и инфузионного 
блоков);

2) выполнение действий, сопутствующих 
экстракорпоральному внепочечиону очище
нию крови, например удаление из крови 
воздушных и иных включений (ловушки 
воздуха, фильтры) и сохранение стериль
ности при подсоединении к кровопроводя
щим элементам средств измерения и конт
роля. шприцев и другого оборудования 
(инъекционные ум ы , переходники и т. д.)

23. Кровопровохищие элементы 
исполнительные

Устройства, в которых непосредственно 
осуществляется нормализующая обработ
ка крози

24. Кроэопроводящне элементы 
исполнительные неуправляемые

Исполнительные кровопроводяишс эле
менты, в которых эффективность норма
лизующей обработки крови определяется 
расходом крови через эти элементы и их 
параметрами, например, сорбционный мае- 
сообмеиник

25. Кровопроводящке элементы 
исполнительные управляемые

Исполнительные кровопроаодящне эле
менты. в которых эффективность нормали
зующей обработки кропи определяется не 
только расходом крови через эти элементы 
и их параметрами, но и внешними норма
лизующими воздействиями, например мем
бранный масеообменник. электрохимическая 
ячейка
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Терман Пояснение

26. Магистраль кровопроводя
щая входная (артериальная)

Совокупность кронопроводящих вспомо
гательных элементов, обеспечивающих сое
динение хровопроводящих вспомогательных 
элементов, через которые осуществляется 
отбор крови от пзциеига, с кроэопроводя- 
Щнми исполнительными элементами, связь

27. Магистраль кровопроводя
щая выходная (венозная)

с насосами перфузионного и инфузионного 
блоков н т. д.

Совокупность кровоироводяших вспомо
гательных элементов, обеспечивающих:

1) соединение кровоироводяших испол
нительных элементов с кровопроводящиии 
вспомогательными элементами, через кото
рые осуществляется возврат крови пациен
ту;

2) отделение воздушных включений и 
иных включений от перфузата в ловушке 
воздуха и в фильтрах;

3) подсоединение средств измерения ве
нозного давления.

4) связь с насосом инфузионного блока

28. Магистраль кровопроводя
щая венозного возврата

н т. д.
Часть выходной кровопроводящей ма

гистрали, соединяющая выход ловушки 
воздуха с вспомогательным кровонроводя- 
шим элементом, через который осуществ
ляется возврат крови пациенту

29. Перфузат Жидкость, например кровь, перемещае
мая (перфузируемая) через кровопроводя- 
пше исполнительные элементы

30. Ультрафильтрат Жидкость, выведенная из крови через 
полупроницаемые мембраны массообмен- 
ника
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2- 
Спраеочное

Структурная схема аппаратов для внепочечного очищения крови
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Справочное

Соответствие показателей, приведенных в настоящем стандарте, 
публикации МЭК 62 Д  (С-М) 34

Н аямеяоыияе 
itapviipycworo параметра

Диапазон регулирования расхода пер
фузата

Пределы допустимого отклонения расхо
д а  перфузата

Диапазон измерения венозного давления 

Контроль венозного давления

Контроль артериального давления

Контроль воздушных включений в пер-
•фузате

Диапазон и погрешность измерения вре
мени очищения крови

Контроль времени очищения крови

Диапазон регулирования и пределы от
клонения расхода инфузата

Расход диализата

Диапазон регулирования и измерения, 
пределы отклонения к погрешности темпе
ратуры диализата

Контроль иедогрева диализата

Контроль перегрева диализата

Диапазон регулирования к пределы от
клонения проводимости диализата

Контроль отклонений проводимости диа
лизата

Диапазон регулирования и пределы от
клонения расхода иезамещаемого ультра
фильтрата

Диапазон и погрешность измерения объе
ма иезамещаемого ультрафильтрата

Контроль объема иезамещаемого ультра
фильтрата

Диапазоны регулирования к измерения 
и погрешность измерения траисмембранно- 
го давления

Номер пункта
1 В*£ГОЯ!ЦеГО
| стандарта

Номер пункта 
публикация МЭК

2,1.1. Не нормирован
5.2.2
2.15. То же
5 2 5
2.1.3, 51.8.1.
52.3 51.8.4
2 14. 51.8.3.
2 15. 51.8.4
5 2.4.
5 2.5
2.1.6. Не нормирован
5 2 6
2.1.7, 51.9
5.2.7
2.1.8. Не нормированы
5.2.7
2.1.9. 11с нормирован
5.2.8
2.2.1, То же
2.22.
5 3 2
2.3.1, >
5.4.2
2.3.2. »
5.4.3

2.3.3. >
5.4.3
2.3.4. S1.6
5.4.3
2.3.5, Не нормированы
54 4
2.3.6, 51.5
5.4.5
2.3.7. 51.7
5.4.6

2.3.8, 51.7
5.4.7
2.3.9, 51.7
5.4.7
2.3.10. 51.7
2.3.11.
5.4.8.
5.4.9
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НэИМСЯОМНКФ 
нормируемого параметр*

Диапазон регулирования и пределы от
клонения расхода ультрафильтрата при 
его замещении

Диапазон регулирования и пределы от
клонении температуры заметающего раст
вора

Контроль утечки крови

Промывка н дезинфекция полостей, кон
тактирующих с диализатом и ультра- 
фильт! мтом

Требования безопасности пациента при 
случайном нарушении режима функциони
рования

Требования к надежности

Требования стойкости к внешним воз
действиям

Сигнализация при отклонениях напряже
нии сети

Устойчивость к обливу водой сверху

Требования эргономики и технической 
9стетики

Требования безопасности

Требования электро безопасности

Качество электромонтажа

Требования к алгоритмам регулирования 
параметров по программе

Основные параметры управления крово- 
ороводящимн исполнительными элементами

Расход диализата при рециркуляции

Диапазон измерения объема замещаемо
го ультрафильтрата

Пределы отклонения объема замещаю
щего раствора от объема заметаемого 
ультрафильтрата

Параметры регенерации диализата

Параметры регенерации уль?рафнльтрата

Продолж ение

Ном*р пункта 
настоящего
стандарт*

Номер пункт* 
публикации МЭК

2.3.12, 51.7
5.4.10

2.3.13. Не регламеагиро-
5.4.11 вами

2.3.14. 51.8.2.
5.4.12 51.11
2.3.15, 44.7
5.4.13 51.12

2.4.1. 12.
2.4.2, 51
5.5.1,
5.5.2
3.2, Не регламентро-
5.7 ваны
3.3.2. То же
3.3.3.
3 3 .5 -
3.3.8
3.3.1. 495.
5.8.1 57, 58
3 34. 44 3
5.8.4
3.4. Не регламентиро-
5.9 ВЭНЫ
35, То же
5.10
3.5.2. 8 - 1 1 ,
5.10.2 15-20
3.5.3. 59
5.10.3
3.6.1. Нс регламентиро-
5.11 ваны
3.6.1. Не регламентиро-
5.11 ваны
3.6.1. То же
5.11
3.6.1. >
5.11
3.6.1, »
5.11

3.6.1. >
5.11
3.6.1, >
5.11
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ПРИЛО Ж ЕН ИЕ 4 

Справочное

Структура аппаратов для вкспочечиого очищены кров*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

(лруктура мембранных annaparoi для янепочечного очищения крояи

j  Мембранное аппарат»! для б не пачечные очищ ения кр о ви  ̂

| | ультрафи1ЫГ,ращ/оннуё\д и  а л  и з  n t / e

с  приготовлением 
duoлиsama и с к  -  

нов? ацетата натрии

Iприготовлением  аиа -  
■ ию та наосносс аце -  рта натра* и на основе РхаоВснатз натрия

'— 1--------  1 —
без регене- 

рации 
аиилиК.т с

с  регене
рацией 
оиалимта

1____-_____1-------

с регенерацией 
ультра count трата

с  осгклисбанием ха- с  при готов- 
рением заме-

№е ̂ artaapa.m'S'
ц а  ещ е го 
раствора

б ез зам ещ ения 
у л е т р о а х /р ьт р а  га
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ПРИЛОЖЕНИЕ & 
Рекомендуемое

Структура обозначения аппаратов и блоков аппаратов

X X Х -Х Х  X X - XX-XXX . X -  X -  XX

I------------------------------ -------------------------------- А — аппарат, Б — блок

________________ !_____________________ Д м  блоков: П — перфузноииый, И —
инфузионный, Н — нормализующего- 
воздействия (общее обозначение).; 
Д ля блоков нормализующего • воз
действия и для аппаратов с этим» 
блоками; С — сорбционный, И — ио
нообменный, Д —  диализный, У — 
ультрафилырационный

----------------------------------— -----------— Для диализных аппаратов и блокрв:
Р — с рециркуляцией диализата, С — 
со сливом диализата

._____________________________ Для перфузиопных блоков и аппара
тов с этими блоками: 1И — для од
но- и доухнголыюй перфузии, 2И — 
для двухигольной перфузии

--------------------------------------- Для перфузнонных блоков л  аппара
тов с этими блоками: 1Н —  С ОДИН» 
перфузионным насосом. 2Н — с .дву
мя перфузконммми насосами

--------------------------------Для диализных аппаратов н блоков:
Б К — с приготовлением диализат» 
как на основе ацетата натрия, так 
и на основе бикарбоната натрия. 
РГ — с регенерацией диализата

------ — -----------Дли мембранных аппаратов в блоков
с замещением ультрафильтрата:

-------------- Вид замещаюшего расгаора: В —
внешний. С — собственный, Р — реге
нерированные ультрафильтрат

.______ В — с визуальным контролем пара
метров, А — автоматизированный, 
П — программируемый

— Двухзначный код модификации

П р и м е ч а н и е .  Номер модификации присваивает головная организация 
по виду продукции.
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П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
аппарат диализный с рециркуляцией диализата, с перфузион- 

ным блоком для одно- и двухигольной перфузии, с одним перфу- 
знойным насосом, с приготовлением диализата как на основе 
ацетата натрия, так и на основе бикарбоната натрия, с замеще
нием ультрафильтрата внешним замещающим раствором, програм
мируемый, модификация номер 01:

АДР-1И1Н-БК-ЗЛМ. В-П-01
аппарат диализный со сливом диализата, с перфузнонным бло

ком для двухигольной перфузии с одним перфузнонным насосом* 
с приготовлением диализата на основе ацетата натрия, автома
тизированный, модификации номер 02:

АДС2И1Н-А-02
блок перфузионный для одно- и двухигольной перфузии с дву

мя перфузионнымн насосами, автоматизированный, модификация 
номер 03:

БП-1И2И-А-03
блок инфузионный с визуальным контролем параметров, моди

фикация номер 04:
БИ-В-04
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м л  к о т о р м а  д и к и  С1ЫДЧЙ Н о м е р  а у м к т а

ГОСТ 9.032-74 3.4.2. 5.9.2
ГОСТ 9 074-77 342
ГОСТ 9.104—79 3.4.2
ГОСТ 9 301-86 3.4.1
ГОСТ 9.302—79 5.9.1
ГОСТ 9.303- 84 3.4.1
ГОСТ 12.1.028-30 5.10.4
ГОСТ 12.2025-76 3.5 2. 5.10.2
ГОСТ 20.39.108-85 3G.1
ГОСТ 177-77 3.3.3. 5 8.3
ГОСТ 427-75 5.2.7
ГОСТ 1770—74 5.2.1. 5.3.1. 5.4.1
ГОСТ 2874-82 3.3 2. 5.4.1. 5.8.4
ГОСТ 2991-85 3.9.2
ГОСТ 5072-79 3 2.2. 5.6.2
ГОСТ 15150-69 Вводная часть, п. 3.3.6, 6  4

ГОСТ 16842 —82 4.3.2, 5.10.5
ГОСТ 20292-74 5.3.1, 5.4.12
ГОСТ 20790- -82 3.1.1. 3.3.5, 3.3.7. 3.3.8, 3.5.1,

3.8.1, 3.9.1, 4.1.1, 5.1-1, 5.6.3, 
5.8.5, 5.10.1, 6.1, 7.1

ГОСТ 21650-76 6.3
ГОСТ 21929-76 6 3
ГОСТ 23256-86 3.2.1, 3.2.3. 4.1.2. 4.3.5, 5.7
ГОСТ 23511-79 3.5.5
ГОСТ 23941—79 5.10.4
ГОСТ 24397-81 6.3
ГОСТ 23644-83 3.3.3. 5.8.3
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И зм ен ен и е  Лк ! Г О С Т  2 7 4 2 2 — S7 А п п а р а т ы  д л я  в н е п о ч еч н о го  о ч и щ ен и я  к р о в н . 
О б щ и е  те х н и ч е ск и е  у с л о в и я  '

У т в е р ж д е н о  и в в е д е н о  в д е й с т в и е  П о с т а н о в л е н и е м  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  
С С С Р  но  у п р а в л е н и ю  к а ч е с т в о м  п р о д у к ц и и  и с т а н д а р т а м  о т  15 .01 .90  41

Д а т а  в в ед е н и я  0 1 .0 7 .9 0

В в о д н а я  ч асть . П е р в ы й  а б з а ц  п о сл е  сл о в  «н а а п п а р а т ы  д л я »  д о п о л н и т ь  с л о 
г о м : « э к с т р а к о р п о р а л ь н о г о » ;

ч е т в е р т ы й  а б з а ц  п о с л е  с л о в  « м ето д о м  м е м б р а н н о го  п л а з ы о ф е р е з а »  д о п о л 
нит*. с л о в а м и : « н а  м н о го м ес тн ы е  д и а л и зн ы е  у с т а н о в к и  с ц е н т р а л и зо в а н н ы м  при* 
:-.*>я в л е н и ем  д и а л и з а т а » .

П у н к т ы  1.13, 2 .1— 2.1 .3  (к р о м е  с н о с к и )  и з л о ж и т ь  в новой  р е д а к ц и и : 
«1 .13 . С т р у к т у р у  о б о з н а ч е н и я  а п п а р а т о в  и б л о к о в  а п п а р а т о в  р е к о м е н д у е т с я  вы* 
б и р а т ь  в с о о т в е т с т в и и  с  п р и л о ж е н и е м  б.

2 .1 . О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  п е р ф у з и и
2.1 .1 . Д и а п а з о н  р е г у л и р о в а н и я  р а с х о д а  п е р ф у з а т а ,  к о н т р о л и р у е м о го  по  в о д е  

п ри  т е м п е р а т у р е  в о д ы  ( 3 7 ± 3 )  °С , д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  5 0  д о  н е  м е н е е  
5и 0  м л /м и н  при  н а г р у з к а х  н а  в х о д е  и н а  в ы х о д е  п е р ф у зи о н н о го  н а с о с а , х а р а к т е 
р и з у е м ы х  п ри  м а к с и м а л ь н о м  р а с х о д е  п е р ф у з а т а  с о о т в е т с т в е н н о  в а к у у м м е т р » -  
чесх и м  д а в л е н и е м  н а  в х о д е  н а с о с а  д о  н е  м ен ее  м и н у с  25  к П а  (м и н у с  188 мы 
р т . е т .)  и д а в л е н и е м  н а  в ы х о д е  н а с о с а  не м ен ее  4 0  к П а  (300  мм р т . с т .) .

Д и а п а з о н  р е г у л и р о в а н и я  р а с х о д а  п е р ф у з а т а  при  н и зк о п о то ч н о й  п е р ф у зи и  
д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  15 д о  н е  м ен ее  150 м л /ш ш  п р и  п р о п о р ц и о н а л ь н о м  
•у м ен ьш ен и и  д а в л е н и й  н а  в х о д е  и в ы х о д е  н а с о с а , х а р а к т е р и з у ю щ и х  с о о т в е т с т в у 
ю щ и е  н а г р у з к и .

2 .1 .2 . П р е д е л ы  п р и в е д е н н о го  о т к л о н е н и я  д е й с т в и т е л ь н о г о  зн а ч е н и я  р а с х о д а  
п е р ф у з а т а  о т  е го  з а д а н н о г о  з н а ч е н и я  п ри  н а г р у з к а х  н а  в х о д е  н в ы х о д е  п е р ф у 
зи о н н о г о  н а с о с а  по  п. 2.1.1 д о л ж н ы  б ы т ь  ± 1 0 %  о т  в е р х н его  п р е д е л а  д и а п а з о н а  
р е г у л и р о в а н и я  по  п. 2.1 .1  при  у сл о в и и  и с п о л ь зо в а н и я  к р о в о п р о в о д я щ и х  м а г и с т 
р а л е й  с х а р а к т е р и с т и к а м и , у к а за н н ы м и  в  д о к у м е н т а ц и и  н а  к о н к р е т н ы е  а п п а р а т ы .

2 .1 .3 . Д и а п а з о н  и зм е р е н и я  в е н о зн о г о  д а в л е н и я  д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  5  
д о  н е  м ен ее  4 0  к П г  (о т  н е  б о л е е  3 7 ,5  д о  н е  м ен ее  3 0 0  м ы  р т . с т .)  с  п р е д е л а м и  д о 
п у с к а е м о й  п о гр еш н о ст и , п р и в е д е н н о й  к  в е р х н е м у  п р е д е л у  и зм ер ен и й , ± 7 % * » .

П у н к т ы  2.1.4— 2.1 .6 , 2 .1 .7  (2  р а з а ) .  З а м е н и т ь  с л о в а : « а в т о м а т и ч е с к о е  п р е к р а 
щ е н и е  п е р ф у зи и »  н а  « а в т о м а т и ч е с к а я  о с т а н о в к а  п е р ф у зи о н н о го  н а с о с а » .

П у н к т  2 .1 .5 . З а м е н и т ь  зн а ч е н и я : 4 5  к П а  н а  40  к П а , 3 3 8  м м  р т . ст . н а  3 0 0  м м  
р т . с т

П у н к т  2 .1 .9 . З а м е н и т ь  с л о в о : « В к л ю ч е н и е»  н а  «В  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  а п п а 
р а т а х  с п р о г р а м м и р о в а н и е м  в к л ю ч ен и е» .

П у н к т ы  2 .2 — 2.3  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и :
«2 .2 . О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и н ф у з и и

(Продолжение см. с. 292)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 27422— 87)
2 .2 .1 . Д и а п а з о н  р е г у л и р о в а н и я  р а с х о д а  л ш Ь у зата , к о н т р о л и р у е м о г о  по  в о д в г 

д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  1 д о  н е  м ен ее  10 м л /ч  у  и н ф у зи о н н о го  н а с о с а  п ри  и н 
ф у зи и  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в ; о т  н е  б о л е е  3  д о  н е  м ен ее  15 л /ч  и л и  о т  н е  б о л е е  
0 ,6  д о  н е  м ен ее  6  л /ч  —  у  и н ф у зи о н н о го  н а с о с а  п ри  и н ф у зи и  з а м е щ а ю щ е г о  р а с т 
в о р а  п ри  д а в л е н и и  н а  в ы х о д е  э т и х  н а с о с о в  д о  4 0  к П а  (3 0 0  м м  р т . с т .) ,  х а р а к т е 
р и зу ю щ ем  н а г р у з к у  н а  н ас о с  при  м а к с и м а л ь н о м  р а с х о д е  и н ф у з а т а .

2 .2 .2 . П р е д е л ы  п р и в е д е н н ы х  о т к л о н е н и й  д е й с т в и т е л ь н ы х  зн а ч е н и й  о т  их  в е 
д а н н ы х  зн а ч е н и й  д л я  р а с х о д а  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  д о л ж н ы  б ы т ь  ± 1 2 % ,  д л я  
р а с х о д а  з а м е щ а ю щ е г о  р а с т в о р а  —  ± 1 0 %  о т  в е р х н и х  п р е д е л о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
д и а п а з о н о в  р е г у л и р о в а н и я  по  п. 2.2.1 п ри  д а в л е н и и  н а  в ы х о д е  и н ф у зи о н н о г о  н а 
с о с а  п о  п. 2.2 .1  я  при  у сл о в и и  и с п о л ь зо в а н и я  к р о в о п р о в о д я щ и х  м а г и с т р а л е й  п  
м а г и с т р а л е й  за м е щ а ю щ е г о  р а с т в о р а  с  х а р а к т е р и с т и к а м и , у к а з а н н ы м и  в т е х н и 
ч еск и х  у с л о в и я х  н а  к о н к р е т н ы е  а п п а р а т ы .

2.3. О с н о в н ы е '  п а р а м е т р ы  д и а л и з а  и у л ь т р а ф и л ь т р  fi
ll и и».

П у н к т  2 .3 .2  д о п о л н и т ь  а б з а ц е м : « Д о п у с к а е т с я  з а д а н и е  т е м п е р а т у р ы  п р о в о 
д и т ь  п о  п о к а з а н и я м  в с тр о е н н о го  с р е д с т в а  и зм е р е н и я  те м п е р ат у р ы » .

П у н к т  2 .3 .3 . З а м е н и т ь  зн а ч е н и е : ( 3 3 ± 0 ,5 ) ° С  н а  «н е м ен ее  3 3  СС ».
П у н к т  2 .3 .4 . З а м е н и т ь  зн а ч е н и е : ( 4 1 ,5 ± 0 ,3 )  °С  н а  « н е  б о л е е  4 1 ,8 °С » .
П у н к т  2 .3 .5  д о п о л н и т ь  а б за ц е м  (п о с л е  п е р в о г о ) :  « Д о п у с к а е т с я  д и а п а з о н  р е 

г у л и р о в а н и я  п р о в о д и м о с т и  о т р а ж а т ь  в е д и н и ц а х  к о н ц е н т р а ц и и : д и а п а з о н  р е г у 
л и р о в а н и я  к о н ц е н т р а ц и и  к а т и о н а  н а т р и я  д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  120 д о  н е  м е
н ее  155 м м о л ь /л  с  п р е д е л а м и  д о п у с к а е м о г о  о т к л о н е н и я  д е й с т в и т е л ь н о г о  зн а ч е н и я  
о т  з а д а н н о г о  н е  б о л е е  ± 5  м м о л ь /л » ;

д о п о л н и т ь  а б з а ц а м и  (п о сл е  п о с л е д н е г о ) :  « Д и а п а з о н  и зм е р е н и я  п р о в о д и м о с ти  
д и а л и з а т а ,  п р и в е д е н н о й  к  т е м п е р а т у р е  3 8  °С , д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  12  д о  н е  
м ен ее  16 м С м /см  с п р е д е л а м и  д о п у с к а е м о й  п о гр еш н о сти  ± 0 , 5  м С м /см * .

Д и а п а з о н  и зм е р е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  120 д о  н е  м е 
н е е  160 м м о л ь /л  с  п р е д е л а м и  д о п у с к а е м о й  п о гр еш н о ст и  ± 5  м м о л ь /л * » ;

П у н к т  2 .3 .6  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и : «2 .3 .6 . П р е к р а щ е н и е  п е р е м е щ е н и я  
д и а л и з а т а  ч е р ез  м е м б р а н н ы й  м а с с о о б м е н н и к  и в к л ю ч е н и е  с в е т о в о й  и  з в у к о в о й  
с и г н а л и з а ц и й  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и  д о с т и ж е н и и  и зм ер е н н ы м  зн а ч е н и е м  п р о в о д и м о с 
т и  д и а л и з а т а  и л и  к о н ц е н т р а ц и е й  и о н о в  N a  в д и а л и з а т е  с в о е г о  м и н и м а л ь н о  и л в  
м а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м о г о  з н а ч е н и я , к о т о р о е  с о о т в е т с т в е н н о  м е н ь ш е  м и н и м а л ь 
н о г о  и л и  б о л ь ш е  м а к с и м а л ь н о г о  д о п у с т и м о г о  д е й с т в и т е л ь н о г о  з н а ч е н и я  п о  п. 2 .3 .5  
н е  б о л е е , чем  н а  5  % о т  з а д а н н о г о  з н а ч е н и я » .'

П у н к т  2 .3 .7  д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  (п о сл е  в т о р о г о ) :  « Д о п у с к а е т с я  з а д а н и е  р а с 
х о д а  н е з а м е щ а е м о г о  у л ь т р а ф и л ь т р а т а  п р о в о д и т ь  п о  п о к а з а н и я м  в с т р о е н н о г о  
с р е д с т в а  и зм е р е н и я  э т о г о  р а с х о д а ,  д и а п а з о н  и зм е р е н и я  р а с х о д а  н е з а м е щ а е м о г о  
у л ь т р а ф и л ь т р а т а  д о л ж е н  б ы т ь  о т  н е  б о л е е  0 ,2  д о  н е  м ен ее  2  л /ч  с  п р е д е л а м и  д о 
п у с к а е м о й  п о гр еш н о ст и  ± 0 ,1  л /ч  *».

П у н к т  2 .3 .8 . З а м е н и т ь  с л о в а :  « п о гр еш н о ст и  ± 0 , 2  л * »  н а  « п о гр еш н о ст и  ± 0 , 2  д  
и л и  ± 0 ,0 5  л  з а  1 ч в р ем ен и  о ч и щ е н и я  к р о в и * » .

(Продолжение см. с. 293>
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27422—87)
П у н к т  2 .3 .10  д о п о л н и т ь  а б з а ц а м и  (п о сл е  п е р в о г о ) :  « В м ес то  р е г у л и р о в а н и я  

« р а н с м е м б р а н н о г о  д а в л е н и я  д о п у с к а е т с я  р е г у л и р о в а т ь  р а с х о д  н е з а м е щ а е м о г о  
у л ь т р а ф и л ь т р а т а  п о с р е д с тв о м  з а д а н и я  в м е м б р а н н о м  м ас с о о б м е н н и к е  вакуум *  
м етр и ч ес к о го  д а в л е н и я  в д и а п а з о н е  о т  0  д о  н е  м ен ее  м и н у с  5 3 ,2  к П а  (о т  0  д о  н е  
м ен ее  400  мм р т . с т .)  с  п р е д е л а м и  д о п у с к а е м о г о  о т к л о н е н и я  д е й с т в и т е л ь н о г о  
зн а ч е н и я  о т  з а д а н н о г о  н е  б о л е е  ± 1 0  % .

Д о п у с к а е т с я  з а д а н и е  в а к у у м м е т р н ч е с к о г о  д а в л е н и я  в м ем б р а н н ы х  м асс о о б - 
м е н н и к а х  п р о в о д и т ь  п о  п о к а з а н и я м  в с тр о е н н о го  с р е д с т в а  и зм ер е н и я  э т о г о  д а в 
л ен и я » .

П у н к т  2.3.11 д о п о л н и т ь  а б за ц е м : « В м ес то  и зм е р е н и я  т р а н с м е м б р а н н о г о  д а в 
л е н и я  д о п у с к а е т с я  и з м е р я т ь  в а к у у м м е т р и ч е с к о е  д а в л е н и е  в м ем б р а н н о м  м а с с о 
о б м е н н и к е  в д и а п а з о н е  о т  0  д о  не м ен ее  м и н у с  5 3 ,2  к П а  (о т  0  д о  н е  м ен ее  м и н у с  
4 0 0  м м  р т . с т .)  с  п р е д е л а м и  д о п у с к а е м о й  п о гр еш н о сти  ± 5  к П а  ( ± 4 0  мм р т . с т .)» .

П у н к т  2 .3 .1 2  п о с л е  сл о в  «при  е го  за м е щ е н и и »  д о п о л н и т ь  с л о в а м и : « (р а с х о д  
у л ь т р а ф и л ь т р а т а  в  м е м б р а н н о м  м а с с о о б м е н н и к е )» .

П у н к т  2 .3 .14  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и : «2 .3 .14 . А в т о м а т и ч е с к а я  о с т а н о в к а  
□ ер ф у зи о н н о го  н а с о с а , п е р е ж а т и е  к р о в о п р о в о д я щ е й  м а г и с т р а л и  в е н о зн о г о  в о з 
в р а т а ,  в к л ю ч е н и е  с в е т о в о й  и з в у к о в о й  с и г н а л и з а ц и й , п р е к р а щ е н и е  п е р е м е щ е н и я  
д и а л и з а т а  и у л ь т р а ф и л ь т р а т а  ч е р ез  м ем б р а н н ы й  м асс о о б м ен н и к  д о л ж н ы  о с у 
щ е с т в л я т ь с я  п ри  у т е ч к е  к р о в и  в  д и а л и з а т  или  у л ь т р а ф и л ь т р а т , р а в н о й  0 ,5  м л /л  
в  б о л е е» .

П у н к т  2 .3 .15 . Т р е т и й  а б з а ц . З а м е н и т ь  с л о в а : « П о с л е  о к о н ч а н и я »  н а  «В  а в т о 
м а т и зи р о в а н н ы х  а п п а р а т а х  с  п р о г р а м м и р о в а н и е м  п о с л е  о к о н ч а н и я » .

П у н к т  2.4. И с к л ю ч и т ь  с л о в о : « сл у ч ай н ы х » .
П у н к т ы  2 .4 .1 , 2 .4 .2  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и : «2 .4 .1 . А в т о м а т и зи р о в а н н ы е  

а п п а р а т ы  д о л ж н ы  о б е с п е ч и в а т ь  о п р е д е л е н н ы е  п п . 2 .1 .3 — 2.1 .7 , 2 .1 .9 , 2 .S .3 , 2 .3 .4 , 
2 .3 .6 , 2 .3 .9  и 2 .3 .14  у с л о в н о  б е зо п а с н ы е  д л я  п а ц и е н т а  р е ж и м ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
(д а л е е  —  р е ж и м ы  У Б Ф ) и с и г н а л и за ц и ю .

Т р е б о в а н и я  н а с т о я щ е г о  п у н к т а  н е  р а с п р о с т р а н я ю т с я  н а  а п п а р а т ы  с  в и з у а л ь 
н ы м  к о н т р о л е м  п а р а м е т р о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я .

К р и т ер и е м  о т к а з а  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  а п п а р а т о в  с ч и т а ю т  п о в т о р я ю щ и е с я  
б о л е е  тр е х  р а з  з а  в р е м я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  по  п. 3 .1 .5  с  п ер ек л ю ч ен и ем  в  р е ж и м  
У Б Ф  или  о д н о к р а т н о е  б е з  п ер е к л ю ч ен и я  в р е ж и м  У Б Ф  о тк л о н е н и е  п а р а м е т р а ,  
о б е с п е ч и в а е м о г о  а п п а р а т а м и , о т  з а д а н н ы х  зн а ч е н и й  н а  зн а ч е н и е , п р е в ы ш а ю щ е е  
н о р м и р о в а н н ы е  п р е д е л ы  д о п у с т и м о г о  о тк л о н ен и я .

2 .4 .2 . А в т о м а т и з и р о в а н н ы е  а п п а р а т ы  д о л ж н ы  о б е с п е ч и в а т ь  п е р е к л ю ч ен и е  и з  
р е ж и м о в  У Б Ф  и п р е к р а щ е н и е  с и г н а л и з а ц и и  п о  п а р а м е т р а м , у с т а н о в л е н н ы м  
п п . 2 .1 .4 , 2 .1 .7 , 2 .3 .14 , т о л ь к о  д е й с т в и я м и  о п е р а т о р а , о п р ед ел е н н ы м и  э к с п л у а т а ц и 
о н н о й  д о к у м е н т а ц и е й , з а  в р е м я , н е  п р е в ы ш а ю щ е е  в р е м е н и  у с т а н о в л е н и я  р а б о 
ч е го  р е ж и м а  а п п а р а т о в  п о  п. 3 .1 .4 .

А в т о м а т и з и р о в а н н ы е  а п п а р а т ы  д о л ж н ы  о б е с п е ч и в а т ь  п р е к р а щ е н и е  с и г н а л и 
з а ц и и  и п ер е к л ю ч ен и е  и з р е ж и м о в  У Б Ф  в з а д а н н ы е  (у с т а н о в л е н н ы е )  р е ж и м ы  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  а в т о м а т и ч е с к и  в с л у ч а е  с а м о п р о и з в о л ь н о г о  в о с с т а н о в л е н и я  
з а д а н н ы х  зн а ч е н и й  п а р а м е т р о в , з а  и ск л ю ч ен и ем  у к а з а н н ы х  в  пп. 2 .1 .4 , 2 .1 .7 , 
2 .3 .1 4 , и (и л и ) д е й с т в и я м и  о п е р а т о р а , о п р е д е л е н н ы м и  э к с п л у а т а ц и о н н о й  д о к у 
м ен та ц и ей , з а  в р е м я , н е  п р е в ы ш а ю щ е е  в р е м е н и  у с т а н о в л е н и я  р а б о ч е г о  р е ж и м а  
а п п а р а т о в » .

П у н к т  2 .4 .3 . В т о р о й  а б з а ц . З а м е н и т ь  с л о в о : « о тк л ю ч е н и я »  н а  « з а п р е т а » .
П у н к т  3 .1 .2  д о п о л н и т ь  а б за ц е м  (п ер ед  п е р в ы м ) :  « А п п а р а т ы  д о л ж н ы  в ы п о л 

н я т ь с я  в в и д е  м о н о б л о к а  и (и л и ) с о ч е т а н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о  с а м о с т о я т е л ь н ы х  
б л о к о в » ;

п о сл е д н и й  а б з а ц  и ск л ю ч и ть .
П у н к т  3 .1 .4 . В т о р о й  а б з а ц  и ск л ю ч и ть .
П у н к т  3 .3 .2  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и : «3 .3 .2 . А п п а р а т ы , п о д к л ю ч а е м ы е  к 

г и д р а в л и ч е с к о й  сети , д о л ж н ы  б ы т ь  р а б о т о с п о с о б н ы м и  п р и  д а в л е н и и  от  2 0 0  д о  
6 0 0  к П а .

А п п а р а т ы , п о д к л ю ч а е м ы е  к  в о д о п р о в о д н о й  се ти , д о л ж н ы  б ы т ь  р а б о т о с п о с о б 
н ы м и  п ри  п и тан и и  п и ть ев о й  в о д о й  по  Г О С Т  2 8 7 4 — 82. А п п а р а т ы , п о д к л ю ч а е м ы е

(Продолжение см. с. 294)

293



( Продолжение изменения к ГОСТ 27422— 57)
к  у с т р о й с т в а м  в о д о п о д г о т о в к и , д о л ж н ы  б ы т ь  р а б о то с п о с о б н ы м и  п ри  п и т а н и и  в о 
д о й , п а р а м е т р ы  к о т о р о й  у с т а н а в л и в а ю т  в те х н и ч еск и х  у с л о в и я х  н а  к о н к р е т н а »  
а п п а р а т ы » .

П у н к т ы  3 .3 .3 , 5 .8 .3 . З а м е н и т ь  с с ы л к у : Г О С Т  177— 77 н а  Г О С Т  177— 88.
П у н к т  3 .3 .6  д о п о л н и т ь  г б з а ц е м : « Д л я  а п п а р а т о в , т р а н с п о р т и р о в а н и е  к о т о р ы х  

д о п у с к а е т с я  т о л ь к о  в т еч ен и е  о п р е д е л е н н ы х  ср о к о в , у к а з а н и е  о б  это м  д о л ж н о  
с о д е р ж а т ь с я  в т ех н и ч еск и х  у с л о в и я х  н а  эти  а п п а р а т ы » .

П у н к т  3 .5 .1 . З а м е н и т ь  с л о в о : « п р и к а с а н и я »  н а  « п р и к о с н о в е н и я » ; и ск л ю ч и ть  
с л о в а :  « н о  н е  б о л е е  3 0  °С».

П у н к т  3 .5 .2  и з л о ж и т ь  в н о вой  р е д а к ц и и : «3 .5 .2 . П о  э л е к т р о б е з о п а с н о с т и  а п 
п а р а т ы  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  Г О С Т  12 .2 .025— 7 6  и в ы п о л н я т ь с я  п о  к л а с с у  
з а ш и т ы  I т и п а  В.

З а  р а б о ч у ю  ч а ст ь , со е д и н е н н у ю  с  з а ж и м о м  з а щ и т н о г о  з а з е м л е н и я , в м е м 
б р а н н ы х  а п п а р а т а х  п р и н и м а ю т  э л е к т р о д , н а п р и м е р , и с п ы та т е л ь н ы й  ш т ы р о  по 
Г О С Т  12 .2 .0 2 5 — 76, п о гр у ж е н н ы й  в д и а л и з а т  и л и  у л ь т р а ф и л ь т р а т  в м а г и с т р а л и , 
с о е д и н я ю щ е й  м е м б р а н н ы й  м а с с о о б м е н и и к  с  а п п а р а т о м .

А п п а р а т ы  б е з  б л о к а  н о р м а л и зу ю щ е г о  в о зд е й с т в и я  о т н о с я т  к  а п п а р а т а м  б е з  
р а б о ч е й  ч асти .

П р и  н ал и ч и и  н еп о с р ед ст в ен н о го  к о н т а к т а  с к р о в ь ю  п а ц и е н т а  э л е м е н т о в  
э л е к т р и ч е с к и х  ц еп ей  с о с т а в н ы х  ч а ст ей  а п п а р а т а ,  н а п р и м е р , и зм е р и т е л ь н ы х  э л е 
м ен то в , а п п а р а т ы  и л и  и х  с о с т а в н ы е  ч а ст и  д о л ж н ы  в ы п о л н я т ь с я  п о  т и п у  B F  и л а  
C F » . '

П у н к т  3 .6 .1 . П ер е ч и с л е н и е  13 п о с л е  с л о в а  « п о в е р к е »  д о п о л н и т ь  с л о в о м : « к е - 
с т а н д а р т и з о в а н н ы х » .

П у н к т  3 .8 .2 . П ер е ч и с л е н и е  3  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и : « 3 )  о д н о р а з о в ы е  
к р о в о п р о в о д я щ и е  э л ем ен т ы  и л и  их  и м и т а т о р ы  в к о л и ч ес тв е , д о с т а т о ч н о м  д л я  
п р о в е р к и  п о тр е б и те л ем  и с п р а в н о с ти  а п п а р а т о в  в т е ч е н и е  ср е д н е г о  с р о к а  с л у ж б ы  
а п п а р а т о в » .

п о сл е д н и й  а б з а ц  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и : « м е т о д и к и  п о в е р к и  м е т р о л о г и 
ч еск и х  п а р а м е т р о в  н е с т а н д а р т а з о в а н н ы х  в стр о ен н ы х  с р е д с т в  и зм ер ен и й » .

П у н к т  3 .9 .3  и ск л ю чи ть .
П у н к т  4 .1 .3  п о с л е  с л о в а  « с о д е р ж а щ и е »  д о п о л н и т ь  с л о в о м : « н е с т а н д а р т н а -  

в ан н ы е» .
П у н к т  5.1.1 д о п о л н и т ь  с л о в а м и : « п р и  это м  д о п у с к а е т с я  п р о в о д и т ь  п р о в е р к у  

о сн о в н ы х  п а р а м е т р о в  по  пп. 5 .2 — 5 .4  п о  м е т о д и к а м , п р и в е д е н н ы м  в  те х н и ч е ск и х  
у с л о в и я х  н а  к о н к р е т н ы е  а п п а р а т ы  в р и  у с л о в и и  о б е сп е ч е н и я  т р е б у е м о й  т о ч н о с т а  
и зм ен е н и я » .

П у н к т  5 .2 .2 . З а м е н и т ь  зн а ч е н и я : « м и н у с  ( 2 5 ± 2 )  к П а »  н а  « н е  м ен ее  м и н у с  
25  к П а » ;  ( 5 0 ± 2 )  к П а  н а  « н е  м ен ее  4 0  к П а » .

П у н к т ы  5 .2 .4  (2  р а з а ) ,  5 .2 .5  (2  р а з а ) ,  5 .2 .6  (4  р а з а ) ,  5 .2 .7 . З а м е н и т ь  с л о в а : 
« а в т о м а т и ч е с к о е  п р е к р а щ е н и е  п е р ф у зи и »  н а  « а в т о м а т и ч е с к а я  о с т а н о в к а  п е р ф у -  
зи о н н о г о  н а с о с а » .

П у н к т  5 .3 .1 . Т р ет и й , ч е тв е р ты й  а б з а ц ы  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и : « П р и 
с о е д и н я ю т  м а г и с т р а л ь  3  и н ф у з а т а  к  л о в у ш к е  в о з д у х а  Л В 1 . С в о б о д н ы й  к о н ец  
м а г и с т р а л и  3  и н ф у з а т а  о п у с к а ю т  в м ер н ы й  ц и л и н д р  Ц 1  и л и  п о д с о е д и н я ю т  к  м е р 
н ой  б ю р е т к е .

Н а  с в о б о д н ы й  к о н ец  к  в ы х о д н о й  м а г и с т р а л и  2  у с т а н а в л и в а ю т  д р о с с е л ь  Д Р 1 ,  
в  к а ч е с т в е  к о т о р о г о  и сп о л ь зу ю т  р е г у л и р у е м ы й  з а ж и м , н а п р и м е р , з а ж и м  д л я  р»- 
в и н о в ы х  т р у б о к » ;

ч е р т е ж  2. Н а  м а г и с т р а л и  3  и ск л ю ч и ть  г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е  д р о с с е л я  в 
о б о з н а ч е н и е  Д Р 1 ;  з а м е н и т ь  о б о зн а ч е н и е : Д Р 2  н а  Д Р 1 ;  в  п о д р и с у н о ч н о й  п о д п и с в  
в а м е и и т ь  с л о в а : « Д Р 1 ,  Д Р 2  —  д р о с с е л и »  н а  « Д Р 1  —  д р о с с е л ь » .

П у н к т  5 .3 .2 . П е р в ы й  а б з а ц . З а м е н и т ь  з н а ч е н и е  и  о б о з н а ч е н и е : ( 5 0 ± 2 )  к П а  
н а  « н е  м ен ее  4 0  к П а » , Д Р 2  н а  Д Р 1 ;

в т о р о й  а б з а ц  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и : « П р и  н еи зм е н н о м  с о с т о я н и и  д р о с 
с е л я  Д Р 1  н а  в ы х о д е  и н ф у зи о н н о г о  н а с о с а  Н И 1  о п р е д е л я ю т  д е й с т в и т е л ь н о е  з н а 
ч ен и е  р а с х о д а  и н ф у з а т а  к а к  с р е д н е е  а р и ф |/е т и ч е с к о е  зн а ч е н и е  т р е х  и зм ер е н и й  
э т о г о  р а с х о д а  п ри  з а д а н и и  м а к с и м а л ь н о г о , с р е д н е г о  н м и н и м а л ь н о г о  р а с х о д о в
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( Продолжение изменения к ГОСТ 27422— 87)
я н ф у з а т а  (ср е д н и й  р а с х о д  и н ф у з а т а  в ы б и р а ю т  р а в н ы м  п о л о в и н е  м а к с и м а л ь н о г о  
з н а ч е н и я  з а д а н н о г о  р а с х о д а )» .

П у н к т  5 .4 .1 . Ч е т в е р т ы й  а б з а ц . З а м е н и т ь  зн а ч е н и я : « о т  60  д о  6 5  к П а »  н а  « о т  
40  д о  4 5  к П а » .

П у н к т  5 .4 .3 . Т р ет и й  а б з а ц . З а м е н и т ь  зн а ч е н и е : (3 3 -± 0 ,5 )  °С  н а  «н е м ен ее  
3 3  °С»;

п р е д п о с л е д н и й  а б за ц . З а м е н и т ь  зн а ч е н и е : ( 4 1 ,5 ± 0 ,3 ) ° С  н а  4 1 ,8 °С .
П у н к т  5 .4 .4 . П е р в ы й  а б з а ц  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и : « П р о в е р к у  д и а п а з о 

н а  р е г у л и р о в а н и я  н и зм е р е н и я  п р о в о д и м о с т и  д и а л и з а т а ,  о т к л о н е н и я  д е й с т в и 
т е л ь н о г о  з н а ч е н и я  п р о в о д и м о с ти  д и а л и з а т а  о т  ее  з а д а н н о г о  зн а ч е н и я  и п о г р е ш 
н о сти  и зм е р е н и я  п р о в о д и м о с ти  д и а л и з а т а  (п. 2 .3 .5 ) п р о в о д я т  при  п о с л е д о в а т е л ь 
н о м  з а д а н и и  по  к р а й н е й  м ер е  т р е х  зн а ч е н и й  п р о в о д и м о с т и : м и н и м а л ь н о г о  
12 м С м /с м , с р е д н е г о  14 м С м /см  и м а к с и м а л ь н о г о  16 м С м /см » ;

д о п о л н и т ь  а б з а ц е м  (п о сл е  ч е т в е р т о г о ) :  « П о гр е ш н о с т ь  и зм е р е н и я  п р о в о д и м о с 
ти  д и а л и з а т а  Д р ',  м С м /см , в ы ч и с л я ю т  по  ф о р м у л е

Л р '= Р и - р ,  ( 1 2 а )

( Продолжение изменения к ГОСТ 27422—87)
г д е  р* —  и зм ер е н н о е  зн а ч е н и е  п р о в о д и м о с ти  д и а л и з а т а ,  м С м /см » .
П у н к т  5 .4 .5 . З а м е н и т ь  зн а ч е н и е : ±  ( 5 ± 0 ,5 )  % н а  . ± 5  % ,

П у н к т  5 .4 .12 . З а м е н и т ь  зн а ч е н и е : ( 0 ,5 ± 0 ,0 5 )  м л  н а  0 ,5 0 —0 ,5 5  м л ; 
ч е т в е р т ы й  а б з а ц . З а м е н и т ь  с л о в а : « п р е к р а щ а е т с я  п ер е м е щ ен и е  п е р ф у з а т а »  

н а  « о с у щ е с т в л я е т с я  а в т о м а т и ч е с к а я  о с т а н о в к а  п е р ф у зи о н н о го  н а с о са » ;
п я т ы й  а б з а ц . З а м е н и т ь  с л о в а :  « п ер е м е щ ен и е  п е р ф у з а т а »  н а  « о с у щ е с т в л я е т с я  

а в т о м а т и ч е с к а я  о с т а н о в к а  п е р ф у зи о н н о го  н асо са» .
П у н к т  5 .1 0 .2  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р е д а к ц и и : «5 .10 .2 . М е т о д ы  п р о в е р к и  э л е к т р о 

б е з о п а с н о с т и  (п. 3 .5 .2 .)  —  п о  Г О С Т  12 .2 .025— 76, п ри  это м  в  м е м б р а н н ы х  а п п а 
р а т а х  з а п о л н я ю т  д и а л и з а т о м  и л и  у л ь т р а ф и л ь т р а т о м  м а г и с т р а л и  2  и 3  (см . 
ч е р т . 3 )  и л и  м а г и с т р а л ь  1 (см . ч ер т . 4 ) .

И з м е р е н и е  п а р а м е т р о в  п р о в о д я т  м е ж д у  с е т е в о й  ц еп ью  и и с п ы т а т е л ь н ы м  
ш ты р ем .

А п п а р а т ы , н е  и м ею щ и е  б л о к а  н о р м а л и зу ю щ е г о  в о з д е й с т в и я  (а п п а р а т ы  б е з  
р а б о ч е й  ч а с т и ) , п р о в е р к е  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с ти  и зо л я ц и и  м е ж д у  с е т е в о й  
ц еп ь ю  н р аб о ч е й  ч а с т ь ю  н е п о д в е р г а ю т » .-

(И У С  №  4  1990  г .)

ГОСТ 27422-87
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