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Несоблюдение стандарта преследуется по и к о н у

Настоящий стандарт устанавливает методы определения вольф
рама в ферромолибдене:

фотометрический роданидный (при массовой доле вольфрама 
от 0,1 до 1,6%);

экстракционно-фотометрический (при массовой доле вольфрама 
от 0.1 до 1.0%).

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2866—81 в части фотометричес
кого роданидного метода определения вольфрама.

1. О БЩ И Е  ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа—по ГОСТ 13020.0—75.
1.2. Лабораторная проба должна быть приготовлена в виде 

тонкого порошка с размером частиц, проходящих через сито с сет
кой № 01G по ГОСТ 6613—73.

2а. Ф О Т О М ЕТРИ ЧЕСКИ Й  М ЕТОД

2а.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод основан на образовании в солянокислой среде окрашен

ного в зеленовато-желтый цвет комплексного соединения пятива
лентного вольфрама с роданистым аммонием в присутствии восста
новителя треххлористого титана. Влияние молибдена устраняют от- 
делением его сернистым натрием. Оптическую плотность раствора
Издание официальное Перепечатке воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ

ч
измеряют на спектрофотометре при длине волны 400 нм или фотоэ
лектроколориметре н области светопропускания от 350 до 450 нм.

(Введен дополнительно. Изм. №  I).

2. АП П А РА Т УРА , РЕАКТИВЫ  И РАСТВОРЫ

Спектрофотометр или фотоэлектроколорнметр со всеми принад
лежностями.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:1.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, разбавленная 1:1  и 2 : 1.
Кислота винная по ГОСТ 5817—77.
Натрия перекись.
Натрий сернистый (натрий сульфид) по ГОСТ 2053—77, 

30%-ный раствор.
Аммоний роданистый, 25%-ный раствор.
Титан треххлористый но ГОСТ 311—78, 15%-ный раствор.
Титана трсххлорнстого" солянокислый раствор; 10 см3 раствора, 

треххлористого титана разбавляют до объема 100 см3 соляной 
кислотой (1 : 1). перемешивают.

Натрия гидроокись но ГОСТ 4328—77, 0.5%-ный раствор.
Натрий молибденовокислый двуводный по ГОСТ 10931—74 и 

раствор: 12,60 г молнбденовокнелого натрия растворяют в 500 см* 
раствора гидроокиси натрия. Раствор переносит в мерную колбу 
вместимостью 1 дм3, разбавляют водой до метки и перемешивают.

Массовая концентрация молибдена в растворе равна 0,005 г/см3.
Натрий вольфрамовокнелый по ГОСТ 18289—78.
Стандартный раствор вольфрамовокислого натрия: 0,7178 г 

вольфрамовокнелого натрия растворяют в 100 см3 раствора гидро
окиси натрия. Полученный раствор переносят в мерную колбу 
вместимостью 1 дм3, разбавляют водой до метки и перемешивают.

Массовая концентрация вольфрама в растворе равна 
0,0004 г/см3. Раствор хранят в сосуде из полиэтилена.

3. ПРО ВЕД ЕН И Е А Н А Л И З А

3.1. Навеску ферромолибдена массой 0,5 г помещают в же
лезный тигель, содержащий 4 г перекиси натрия. Перемешивают 
и прибавляют сверху еще 2 г перекиси натрия. Тигель с содержи
мым нагревают на горячей плите, затем помещают в муфельную 
печь, нагретую до температуры (750±20)°С. Плав в жидком со- 
состоянии перемешивают вращательным движением тигля и выдер
живают при той же температуре в течение 3—4 мин. По оконча
нии сплавления тигель охлаждают, помещают в стакан вместимо
стью 300—400 см3, прибавляют 150 см3 холодной воды и выщела
чивают при нагревании, накрыв стакан часовым стеклом. Раствор 
2
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кипятят до полного разрушения перекиси натрия, тигель выни
мают и ополаскивают водой. Охлажденный раствор с осадком 
переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, разбавляют во
дой до метки и перемешивают. Осадку дают отстояться, раствор 
фильтруют через сухой фильтр в сухую колбу, отбрасывая пер
вые порции фильтрата. От полученного раствора отбирают алик
вотную часть 100 см3, помещают в коническую колбу вместимо
стью 250 см3, прибавляют 2 г винной кислоты, 25 см3 серной кис
лоты (1 :1 ) , 60 см3 воды, нагревают до кипения и осаждают мо
либден в виде сульфида 50 см3 раствора сернистого натрия, при
бавляя последний небольшими порциями при перемешивании. 
Раствор нагревают до кипения н кипятят в течение 20 мни.

Осадок сульфида молибдена отфильтровывают на вату с до
бавлением небольшого количества фильтробумажной мессы и со
бирают фильтрат в коническую колбу вместимостью 500 см3.

Осадок на фильтре промывают 4—5 раз холодной водой и от
брасывают. фильтрат проверяют на полноту осаждения молиб
дена. Для этого к полученному фильтрату прибавляют 1 г винной 
кислоты, нагревают раствор до кипения, прибавляют 15 см3 рас
твора сернистого натрия и кипятят в течение 10— 15 мин. Раствор 
с осадком охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 
250 см3, разбавляют водой до метки, перемешивают и фильтруют.

Аликвотную часть раствора 20 см3 помещают в мерную колбу 
вместимостью 50 см3, прибавляют 2,5 см3 раствора роданистого 
аммония, перемешивают, прибавляют 25 см3 соляной кислоты 
(2: 1)  и вновь перемешивают, прибавляют по каплям солянокис
лый раствор треххлористого титана до появления желтовато-зеле
ной окраски и после этого добавляют еще 1—2 капли того же рас
твора. Раствор в мерной колбе разбавляют соляной кислотой 
(2: 1)  до метки и перемешивают.

Через 10 мин измеряют оптическую плотность на спектрофото
метре при длине волны 400 нм или фотозлектроколорнметре d об
ласти светопропускания от 350 до 450 нм. В качестве раствора 
сравнения применяют воду.

Для учета влияния молибдена на определение вольфрама в 
контрольный опыт вводят молибден: в железный тигель помещают 
0,75 г молибденовокислого натрия, б г перекиси натрия, переме
шивают, сплавляют при температуре (750±20)°С и проводят ана
лиз как указано выше. Массу вольфрама находят по градуиро
вочному графику с учетом поправки контрольного опыта.

3.2. Для построения градуировочного графика при определе
нии вольфрама от 0.1 до 0,5% в шесть конических колб вмести
мостью по 250 см3 помещают по 80 см3 воды, 25 см3 раствора мо- 
либденовокислого натрия. В пять колб последовательно приливают
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0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2.5 см3 стандартного раствора вольфрама, что 
соответствует 0.0002 ; 0,0004 ; 0.0000; 0,0008; 0,0010 г вольфрама.

Во все шесть колб прибавляют по 2 г винной кислоты, 25 см3 
серной кислоты (1 : 1), 00 см3 воды, нагревают до кипения и осаж
дают молибден 50 см3 раствора сернистого натрия, прибавляя его 
небольшими порциями при перемешивании. Раствор нагревают 
до кипения и кипятят в течение 20 мин.

Далее анализ проводят как указано в п. 3.1.
Раствор шестой колбы, содержащий все применяемые при по

строении градуировочного графика реактивы, кроме стандартного 
раствора, служит для проведения контрольного опыта.

В качестве раствора сравнения применяют воду.
По найденным значениям оптических плотностей и соответст

вующим количествам вольфрама строят градуировочный грзфик.
3.3. Для построения градуировочного графика при определе

нии вольфрама свыше 0,5 до 1,6% в одиннадцать колб вместимо
стью но 250 см3 помещают по 80 см3 воды, 25 см3 раствора молиб
деновокислого натрия. В десять колб последовательно приливают 
2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4.0; 4,5; 5.0; 6.0; 7,0; 8.0 см3 стандартного рас
твора вольфрама, что соответствует 0,0008; 0,0010; 0.0012; 0.0014; 
0,0016; 0,0018; 0,0020; 0,0024; 0,0028; 0,0032 г польфрама. Во все 
одиннадцать колб прибавляют по 2 г винной кислоты, 25 см" сер
ной кислоты (1 : 1), 60 см3 воды, нагревают до кипения и осаж
дают молибден 50 см3 раствора сернистого натрия, прибавляя его 
небольшими порциями при перемешивании. Раствор нагревают до 
кипения и кипятят в течение 20 мин.

Далее анализ проводят как указано в п. 3.1.
Раствор одиннадцатой колбы, содержащий все применяемые 

при построении градуировочного графика реактивы, кроме стан
дартного раствора, служит для проведения контрольного опыта.

Градуировочный график строят по найденным значениям опти
ческих плотностей и соответствующим им количествам вольфрама.

4. О БРАБ О Т К А  РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю вольфрама (X) в процентах вычисляют 
по формуле

v mt •100
т 1

где т\ — масса вольфрама, найденная по градуировочному гра
фику, г;

m — масса навески, соответствующая аликвотной части рас
твора, г.

4
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4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов парал
лельных определений не должны превышать значений, указанных 
в табл. 1.

Таблица 1

М а с с о в а я  д о л я  в о л ь ф р а м а ,  Ч» А б с о л ю тн ы *  л о е у с к а в м ы е  р в е х о ж д я и я в . %

О т  0 ,1  д о  0 ,2 3 0 ,0 3
С  в  0 .2 5  »  0 ,5 0 ,0 5

*  0 . 5  »  1 .0 0 ,0 7
*  1 .0  »  1 .6 0 .1 0

5. ЭК С ТРАК Ц И О Н Н О -Ф О Т О М ЕТРИ ЧЕСК И Й  М ЕТОД

5.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Экстракционно-фотометрический метод основан на образовании 

в солянокислой среде окрашенного в зеленовато-желтый цвет ро
данистого комплекса пятивалентного вольфрама с три мстил цети- 
ламмонием (или с цетилпиридинием).

Для устранения влияния железа и молибдена, а также для 
восстановления вольфрама, в раствор прибавляют треххлорнстый 
титан и хлористое олово.

Оптическую плотность раствора измеряют на спектрофотометре 
при длине волны 400 нм млн фотоэлсктроколориметре в облас
ти светопропускания от 350 до 450 им.

5.2. А п п а р а т у р а ,  р е а к т и в ы  и р а с т в о р ы
Спектрофотометр или фотоэлектроколорнметр со всеми при

надлежностями.
Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:1.
Кислота соляная но ГОСТ 3118—77, разбавленная 1 : 1.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.
Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552—80.
Олово двухлорнстое 2-воднос по ГОСТ 30—78. 10%-ный раст

вор: 10 г хлористого олова растворяют в 100 см* соляной кислоты 
при слабом нагревании.

Титан треххлорнстый по ГОСТ 311—78.
Калий роданистый по ГОСТ 4139—75, 20%-ный раствор.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77. 10%-ный раствор.
Натрий вольфрамовокнелый по ГОСТ 18289—78.
Стандартный раствор вольфрамовокислого натрия: 0,4485 г 

вольфрамовокислого натрия растворяют в 50 см3 воды, прибавля
ют 25 см3 раствора гидроокиси натрия, переносят в мерную колбу 
вместимостью 500 см3, доливают до метки водой, перемешивают.

Массовая концентрация вольфрама в растворе равна 
0,0005 г/см*. Раствор хранят в сосуде из полиэтилена.

5
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Хлороформ по ГОСТ 20015—74.
Триметилцетиламмоний бромистый с молярной концентрацией 

раствора 0,01 моль/дм3:0,365 г триметилцетнламмония растворя
ют в 100 см3 воды при слабом нагревании или N-цетнлпиридиний 
хлористый с молярной концентрацией раствора 0,01 моль/дм3: 0,358 г 
цетилпирилинкя растворяют и 100 см3 воды без нагревания.

Гидрохинон (парадиоксибензол) по ГОСТ 19627—74, 0.065%-ный 
раствор в хлороформе : 0,65 г гидрохинона растворяют при переме
шивании в 80 см3 этилового спирта, прибавляют 920 см1 хлорофор
ма и перемешивают.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962—67.
5.3. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
5.3.1. Навеску ферромолибдена массой 0,50 г помещают в ко

ническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 20 см3 соля
ной кислоты, 1 см3 азотной кислоты и нагревают до полного 
растворения навески. Прибавляют 10 см3 серной кислоты, раз
бавленной 1 : 1, 5 см3 ортофосфорной кислоты и дважды выпа
ривают до паров серной кислоты. Раствор охлаждают, переносят 
в мерную колбу вместимостью 250 см3, разбавляют до метки во
дой и перемешивают. Раствор фильтруют через сухой фильтр 
средней плотности, отбрасывая первые порции фильтрата.

Одновременно с проведением анализа, в тех же условиях, 
проводят контрольный опыт.

5.3.2. В зависимости от массовой доли вольфрама отбирают 
равные аликвотные части анализируемой пробы и контрольного 
опыта, указанные в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

М ассовая  доле  к и ь ф р а и а ,  % О б м ы  ад икдоиоД  ч * п и  растаора. см1

0 ,5  и менее 10
С в .  0 .5  д о  1.0 5

Отобранные аликвотные части раствора помешают в стакан 
вместимостью 100 см3, прибавляют 20 см3 соляной кислоты, 15 см3 
раствора хлористого олова и 1,0 см3 раствора треххлористого ти
тана. Раствор кипятят в течение 5 мин, охлаждают и переносят 
в делительную воронку вместимостью 100—200 см3, смывая стенки 
стакана 10 см3 разбавленной 1 : 1 соляной кислоты. К раствору в 
делительной воронке прибавляют 1 см3 раствора триметилиетилам- 
мония бромистого (или цетилпнрндиння хлористого) н 2 см3 
раствора роданистого калия.

Экстрагируют ионный ассоциат в течение 1 мин, прибавляя 
точно 25 см3 хлороформа, содержащего гидрохинон. Экстракт 
фильтруют через слой ваты в кювету и измеряют оптическую 
6
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плотность экстракта на спектрофотометре при длине волны 400 нм 
или фотоэлектроколорнметре в области светопропускання от 350- 
до 450 нм, используя в качестве раствора сравнения хлороформ-

Оптическую плотность контрольного опыта вычитают из опти
ческой плотноетшанализируемого раствора.

5.3.3. Для построения градуировочного графика в пять из шее- 
ти конических колб вместимостью по 250 см3 последовательно при
ливают 1,0; 2.0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 стандартного раствора вольфрамо- 
вокнелого натрия.

Во все шесть кол'б приливают по 20 см9 соляной кислоты, по- 
1 см3 азотной кислоты, по 10 см3 разбавленной 1 : 1 серной кис
лоты, по 5 см3 ортофосфорной кислоты и дважды выпаривают до 
паров серной кислоты.

Растворы охлаждают, переносят в мерные колбы вместимостью 
по 250 см3, разбавляют до метки водой, перемешивают и фильт
руют.

Аликвотные части раствора по 10 см3 помешают в стаканы, 
прибавляют по 20 см3 соляной кислоты, по 15 см3 раствора хло
ристого олова и далее поступают, как указано в п. 5.3.2.

Раствор шестой колбы, содержащий вес применяемые при пос
троении градуировочного графика реактивы, кроме стандартного, 
раствора, служит для проведения контрольного опыта. Оптичес* 
кую плотность контрольного опыта вычитают из оптической плот
ности градуировочного графика.

В качестве раствора сравнения применяют хлороформ, содер
жащий гидрохинон.

Градуировочный график строят по найденным значениям опти 
ческих плотностей и соответствующим нм количествам вольфрама..

5.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
5.4.1. Массовую долю вольфрама (Х\) в процентах вычисляют* 

по формуле
у mt • 100

где т\ — масса вольфрама, найденная по градуировочному гра
фику', г;

т —  масса навески, соответствующая аликвотной части рас
твора, г.

5.4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов па
раллельных определений не должны превышать значений, указан
ных в табл. 1.

(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ I).



Групп* В19

'Изменение Л  2 ГОСТ 13151.2—62 Ферромолибден. Методы определения воль- 
фрама
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 01.06.87 .4  1785

Дат* введения 01.01.88

Раздел 2. Заменять слова: <30 %-кый раствор» на «раствор с массовой кои- 
ней грацией 300 г/дм1»; <26 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентра
цией 250 г/дм»»: <15 % иы8 раствор» на «раствор с массовой концентрацией 
150 г/дм’»; <0.5 %-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 5 г/дм**;

Пункт 5.2. Заменять слова: «10 %-иый раствор» на «раствор с массовой кон
центрацией 100 г/дм1»; <20%-ный раствор» на «раствор с кассовой концентра
цией 200 г/дм*»; <Ю%-ниЯ раствор» на «раствор е массовой концентрацией 
100 г/дм1»; «0,066 %-ный раствор» и* «раствор с массовой концентрацией 
«,65 г/дм*»;

(Продолжение ем. с. 78) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1S151.2—S2)
последний абзац. Заменить ссылку: «по ГОСТ ЙХЙ—67» ва «тсхнич-саснй по 

ГОСТ 18300-72».
Пункты 4.2, 5.4.2, Первый абзац изложить d новой редакции: «Абсолютные 

расхождения результатов параллельных определений не должны превышать 
допускаемых значений, указанных в табл. 1*.

(ИУС № 9 1987 г.)
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j В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В19

Изменение Лк 3 ГОСТ 13151.2—82 Ферромолибден. Методы определения «ми- 
фра ха

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации (отчет Технического секретариата 2 от 15.04.94)

Дата введения 1995—07—01

Под обозначением стандарта исключить обозначение: (СГ СЭВ 2868—81). 
Вводная часть. Последний абзац исключить.
Раздел. 1. Заменить ссылки: ГОСТ 13020.0-75 на ГОСТ 23473-Э0, ГОСТ 

661 3 -7 3  на ГОСТ 26201-84.
Раздел 2. Исключить ссылку: ГОСТ 311—78.
Пункт 4.2 и таблицу 1 изложить о повой редакции: «4,2, Нормы точности 

и нормативы контроля точности определения массовой дол и вольфрама при
ведены в 7абл. 1.

(Продолжение см. с. 22)



(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 13151.2—82)
Т а б л и ц а  Г

Массона* доп» вольфрама. 
%

Погрешность 
результатов авали*.) Л. -4

Допускаемые расхождений. %

двух средних результатов •налила, вы 
полненных и различных 
условиях dH

двух оа- 
раллель- них определений

rf.

трах па
раллельных определений 

<*»

результатов 
а к а н т  стан
дартного об
разца от ат
тестованного 

анахенкп 6

О т 0.1 д о  0 .2  в клю ч. 0,03 0.04 0.03 0.04 0.02
С в . 0 .2  » 0 .5  > 0.05 0.06 0.05 0 0 6 0,00

» 0 .5  » 1.0 » 0.07 0.09 0.07 0.08 0.04
» 1,0 » 1.6 > 0.09 0,12 0,10 0.12 0.06

Пувхг 5.2. Исключить ссылки: ГОСТ 36—78. ГОСТ 311—78; заменить 
ссылки: ГОСТ П Ш О -72 на ГОСТ 18300 -8 7 . ГОСТ 20015—77 на ГОСТ 
20015-88.

Пункт 5.4.2 изложить в новой редакции: «5.4.2. Нормы точности и норма
тивы контроля точности определения массовой доли вольфрама приведены к 
табл. 1».

(ИУС Л» 3 1S65 г.)

ГОСТ 13151.2-82

http://files.stroyinf.ru/Index/300/30034.htm

