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I НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры и требования к 
техническим характеристикам стоматологических зондов.

Дополнительные требования к зондам, учитывающие специфи
ку народного хозяйства страны, приведены'п приложении Л. 

Требовании настоящего стандарта являются обязательными.

2 Н О РМ АТИВНЫ Е ссылки

ИСО (>892— 84* Материалы металлические. Испытание на рас
тяжение.

ИСО 683— 13— 86* Сталь термообработаннэя, легированная и 
быстрорежущая. Часть 13. Сталь копанная коррозионностонкаи

ИСО 4957— 80* Сталь инструментальная.
ИСО 6507— 2— 72'* Металлические материалы. Испытание на 

твердость. Испытание на твердость по Виккерсу. Часть 2. От 
HV0.2 до менее чем HV5

ГОСТ Р 50328.1— 92 Инструменты хирургические. .Металличе
ские материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь.

* До прямого применения документа н качестве государстиенмого стандар
та распространение его осутцес7иляет ВНИИКИ

Ииамне официальное
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ГОСТ Р 50364— 93

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Стоматологический зоил —  тонкий стержневой инструмент с 
острой рабочей частью, предназначенный для обнаружения карие
са зубов.

Рабочая часть зонда —  «зубец (острие)>, который крепится 
к ручке, и составляет се часть.

4 МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

Материал рабочей части должен соответствовать таблице I в 
зависимости от назначения инструмента. Допускается использо
вать другие аустенитные или мартенситные нержавеющие стали с 
условием, что изготовленные из них инструменты соответствуют 
требованиям раздела 5.

Т а б л  и и а  !
Материал рабочей части

С и р л ш х ш ы Л  м а т е р и а л

Ь>к и с ш и е  о Л .х ш и  
ч е ш и ?  n o  Ю С  Г Р 

«имя I

•М ар к и  п о

М и ч м е n O f u l l i i f  G ta .H I

И С О  « 0 7 И С О  0 8 5 - 1 3

Аустснитиои не- 
1>ж:им-Ю1цая

в 27 4

Мартенситная нс С 28 5
р ж а и схи н а я D

5 ТРЕБОВАНИЯ*

5.1. Т в е р д о е  г ь  по  В и к к е р с у  и п р е д е л  п р о ч 
н о с т и  п р и  р а с т я ж е н и и  р а б о ч е й ч а с т и

При испытаниях по методу, приведенному в ИСО 6507 -  2. 
твердость инструмента по Виккерсу не должна превышать преде
лы. приведенные н таблице 2

При испытаниях согласно методу, описанному в ИСО 6892. 
предел прочности при растяжении не должен превышать пределы, 
приведенные в таблице 2.

5.2. С о е д и н е н и е  р а б о ч е й  ч а с т и  и р у ч к и
Соединение рабочей части, которая была предварительно под

вергнута испытанию сухим нагревом, и ручки инструмента не 
должны ослабляться в течение прикладывания нагрузки при раетя-

2

Си. приложение А.
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Таблица 2
Прочность по Виккерсу и предел 

прочности при растяжении рабочей части

Наиисиоавиие стали, исполь. 
ауаиоН дли ркИочсЯ части

Твердость по 
Виккерсу HVI

Предел прочности "пп 
растяжении. Н;ыч-

Аустенитная нсржансю- 
щая

11с приценяется 1700 min

Мартенситная нержавею
щая (буквенное обоэнэчс’ 
мне согласно ГОСТ Р 
50328.1)

В
С
D

O r 415 до 465 
O r 490 до 560 
От 530 до 610

Me приценяется

Другие 415 min

женин, когда испытания проводят в соответствии с требованиями 
6.1.1, и при крутящем моменте, когда испытания проводят в соот
ветствии с требованиями 6.1.2.

5.3 С о п р о т и в л е н и е с у х о м у  н а г р е в у
При проведении испытаний в соответствии с требованиями 6.2 

в инструменте не должно возникать изменения физического ха
рактера. Испытание сухим нагревом следует проводить перед ис
пытаниями на прочность соединения между рабочей частью и 
ручкой.

5.4 К о р р о з и о н н а я  с т о й к о с т ь  в к и п я щ е й  в о д е
5.4.1 Аустенитные стальные зонды
При проведении испытаний в соответствии с требованиями 6.3 

на инструменте не должно быть видимых признаков коррозии. 
Любое пятно, которое не стирается матерней, следует рассматри
вать как признак коррозии.

5.4.2 ,Мартенситные стальные зонды
При проведении испытаний п соответствии с требованиями 6 3 

на инструменте после тщательного протирания материей не долж
но быть видимых признаков коррозии. Слабая коррозия в местах 
мелкозубчатых соединений ручки не должна быть причиной бра
ковки инструмента.

5.5 Ч и с т о т а  п о в е р х н о с т и
5.5.1 Поверхности
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При визуальном осмотре все поверхности должны быть сво
бодны от пор. трешки, следов полировки, накипи, кислоты, смаз
ки полировочных материалов.

5.5.2 Шлифовка
Шлифовка должна создавать матированную поверхность и 

быть однородной и гладкой.

Размеры и миллиметрах

П р и м е ч а н и е  —  Букпи Л — С  используют только для обозначения. При 
iK-pw 'i иояможиоети они будут заменены иссобщей цифровой системой дли сто
ма тшогичсскнх инструментов.
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5.5.3 Зеркальная полировка
При зеркальной полировке должны быть ликвидированы все 

несовершенства поверхности. Поверхность должна быть отнолнро 
вала с иелью ликвидации всех следов шлифовки.

5.6 Р а з м е р  ы
5.6.1 Общая Олина
Общая длина (независимо от формы и потру мента) должна со

ставлять 175 мм.
5.6.2 Рабочая часть
Форма, размеры рабочей части инструмента должны соответ

ствовать рисунку 1.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1 И с п и т а и и я на  п р о ч н о с т ь  с о е д и н е н и и  ;« а б о- 
ч е й ч а с т и  и р у ч к и

6.1.1 Нагрузка при растяжении
В течение 5 с по направлению оси рукоятки прикладывают на

грузку растяжения 600 Н в мосте соединения рабочей части и 
рукоятки.

6.1.2 Крутящий момент
В течение 5 с подвергают соединение рабочей части и ручки 

крутящему моменту 45 Н-см.
6.2. И с п ы т а н и е  с у х и м  нагревом
В течение 60 мин инструмент подвергают сухому нагреву при 

температуре 180°С.
Если инструмент имеет пластмассовую ручку, то необходимо 

на одном инструменте провести испытание три раза.
6.3 И с п ы т а н и е  н к и г; я m е fi в о д е
6.3.1 Реактив
Дистиллированная вода.
6.3.2 Аппаратура Оля испытания
Стеклянная или керамическая мензурка, пли коррозиоппостоА- 

кий сосуд из нержавеющей стали.
6.3.3 Подготовка инструмента
Инструмент .моют теплой водой с мылом, тщательно прополас

кивают в дистиллированной воде и высушивают.
6 3.4 Методика
Инструмент погружают в кипящую дистиллированную воду на 

30 мин и оставляют для охлаждения на 1 ч. Затем инструмент 
вынимают и держат на воздухе в течение 2 ч.

5
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П Р И Л О Ж С П И С  А
(обяуоте-)мог)

Д О П О Л НИ ТЕЛ ЬН Ы Е ТРЕБОВАНИЯ. О ТРАЖ АЮ Щ И Е СПЕЦИФИКУ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приведенные п приложении А 5 I. 5.5 и [к и в и  2 действуют сонмеетио с 
осноичым текстом стандарта. 5 0 5 , 5 0 4  и 6 3  введены и стандарт дополни- 
-гелию

2 НОРМ АТИВНЫ Е ССЫЛКИ

ГОСТ 1497— 8» Металлы. Методы испытания на растяжение
ГОСТ 19126 ~79 Инструменты медицинские металлически*. Общие техни

чески. условия.

5 ТРЕБОВАНИЯ

5 I Твердость рабочих частей зондов должна 0 ы»ь п пределах 19 58 HRC.
При испытании по методам, приведенным н ГОСТ 10120. твердость должна

быть о пределах, указанных выше.
Проверка пределе прочности при растяжении производится при входном 

контроле но ГОСТ 1497.
5.5 На поверхностях зондон не должно быть ракоинк, забоин, царапин, 

выкрошенных мест, заусенцев, расслоений.
56.3 Параметр шерохонатост понерхноС'ГИ рабочих частей зоилов должен 

быть пс бI.«лее 0.46(1 мкм. ручек —  но более 0.63 мкм.
56.4 Зоилы должны изюгоиляидн и соответствии с настоящим стандар

том, ГОСТ 19126 и технической документацией, утвержденной и установленном 
порядке.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

6 3 Допускается но согласованию с заказчиком пршмрку коррозионной 
croft к<кгп1 проводить по ГОСТ Г.9126.
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