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Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта 
от 26.06.91 № 1021

Настоящий стандарт распространяется на твердые электро
изоляционные материалы и устанавливает условия окружающей 
среды в части сочетания температуры и влажности воздуха или 
температуры и вида жидкости при их нормализации, кондициони
ровании и испытании.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2121—60 и публи
кации МЭК 212, 1971.

(Измененная редакция, Изм. *№ 1).

1. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ НОРМАЛИЗАЦИИ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ИСПЫТАНИИ

1.1. Перед испытанием образцы электроизоляционных мате
риалов должны быть предварительно нормализованы.

ЕЬяи нормализация практически не оказывает влияния на 
свойства образцов, то она не -производится, что должно быть 
указано в стандартах или технических условиях на материал.

1.2. Кондиционирование образцов производится в том случае, 
если это указано в стандартах или технических условиях на ма- 
териал.
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С. 2 ГОСТ 6433.1-71

1.3. Если условия нормализации и кондиционирования совпа
дают, то производится только нормализация образцов.

1.4. Условия нормализации, кондиционирования и испытания 
из числа перечисленных в табл. 1 и 2 должны быть указаны в- 
стандартах или технических условиях на электроизоляционный 
материал.

Т а б л и ц а  1.
Условия окружающей среды при нормализации, кондиционировании

и испытании образцов

Обозначение услония Среда

Температура,
вС

Относительная ьлажность, %

Номнн. Пред.откл. Номия. Пред.
откл.

R Без нормализации н 
кондицнони рования

— — — —

(Время) ч /15—35С/ 
45г—75 %

Комнатная 15-35 —  . 45-75

(Время) ч /20С/ 65 % Стандартная А 20
±:2

65
+ 5(Время) ч /23С/50 % Стандартная В 23 50

(Время) ч /27С/65 % Стандартная С 27 65

'  (Время) ч /23С/ 93 % Влажная при норма
льной температуре 23

± 2 93 ±2(Время) ч /40С/ 93 % Влажная при повы
шенной температуре 40

. (Время) ч /55С/ 93 % Влажная при повы
шенной температуре 55

(Время) ч /15—36С/ 
< 1.5  %

Сухая при комнат
ной температуре 15-35

Менее
1,5

(Время) ч /55С/ 
<20 %

Сухая при повышенной 
температуре

55

+2 Менее
20

—

(Время) ч /70С/ 
< 2 0  % 70

(Время) ч /900/ 
<20 % 90

(Время) ч /105С/ 
<20 % 105

(Время) ч /1200/ 
< 2 0  % 120
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ГОСТ 6433.1—71 С  3

<Х5сэначение условия

Продолжение табл,* /

Среда

Температура.*С

Нокия. Пред.
откл.

Относительная 
влажность, %

Нокия. Пред.
откл.

(Время) ч /1Э0С/
<20 % ___________

(Время) ч /1550/
<20 %  •

(Время) ч /180С/ 
< 2 0  %._______________

(Время) ч /2000/
< 2 0 % __________

(Время) ч /2200/ 
<20 % \____________

130

155
-2

180

200

220
-3

(Время) Ч./250С/ 
<20  % ____________

(Время) ч /275С/ 
<20 %

(Время) ч /320С/
<20 %__________

(Время) ч /400С/ 
<20 %__________

(Время) ч /5000/ 
<20 %_________

(Время) ч /630С/ 
<20 %__________

(Время) ч /800С/ 
< 20 %_________

(Время) ч /1000С/
<20 % ______________

(Время) ч/—10С/— 
(Время) ч /—250/— ,
(Время) ч J—4ОС/— 
(Время) я / —450/— 

(Время) п /—55С/—

Сухая при повышен
ной температуре

Холод

250

275

320

400

500

630

800

1000 
- 1 0  

-2 5  
-4 0  

—45 
-5 5

Менее 
20

-10

- 2 0

—3
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С. 4 .ГОСТ *488.1—71

Продолжение табл. Р

О бозначение условна Среда

Температура, О тносятся ьвав  
. влаж ность, %

Номив. П ред.
отхл. Номня. П ред.

отхл.

(В р е м я )  ч / — 6 0 С / ~ Х о л о д
- 6 0 — з

(В р е м я )  ч /—66С /— — 65

П р и м е ч а н и я :
-!. Допускаются более узкие интервалы предельных отклонений темпера

туры и относительной влажности.
2. Для новых разработок стандартная среда В (23С/50%) и температура, 

минус 45°С и минус 6042 являются предпочтительными.

Т а б л и ц а  2

Обозначение условия Ж кд кость

Температура, *С

Ломки. Пред. отхл.

(Время) ч (23±0,5 С) дис
тиллированная вода

Дистил
лированная 
или деиони
зированная 
вода

23 ±0,5

(Время) ч /20С/ (жидкость)

Жидкость

20

±2

(Время) ч /23С/ (жидкость) 23
(Время) ч /55С/ (жидкость) 55
(Время) ч /70С/ (жидкость) 70
$Время) ч /900/ (жидкость) ' 90
(Время) ч /105С/ (жидкость) 105
(Время) • ч /120С/ (жидкость) 120
(Время) ч. /130С/ (жидкость) 130

(Измененная редакция, Изм. Jft 1).

1.5. Если в стандартах или технических условиях на материал 
условия нормализации кондиционирования не указаны, то про- 
изводится нормализация образцов при температуре (50±2) °С а  
относительной влажности не более 20 % в течение 24 ч.
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1.6. Если в стандартах или технических условиях на мате
риал условия испытания не указаны, то испытание образцов 
проводят в комнатных условиях (табл. 1).

2. НОРМАЛИЗАЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

2.1. Продолжительность нормализации и кондиционирования 
образцов должна быть указана в стандартах или технических 
условиях на материал из числа следующего ряда: 1, 2, 4, 8, 16, 

-24, 48, 56, 168 (1), 336 (2), 672 (4), 1344 (8)1 2688 (16), 4368 (.26), 
8736 (52) ч (недели).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Точность времени выдержки образцов в заданных услови

ях окружающей среды должна быть в пределах ± 5  % при вы
держке не более 4 сут. и ± 2  % при более длительной выдержке.

2.3. При нормализации и кондиционировании в условиях, 
перечисленных в табл. 1, образцы помещают в соответствующие 
испытательные камеры, печи, термостаты или помещения, в кото
рых заданные условия окружающей среды установлены и долж
ны поддерживаться постоянными в пределах допускаемых откло
нений, указанных в табл. 1.

2.4. При нормализации и кондиционировании образцы рас
полагают так, чтобы к ним был свободный доступ окружающей 
среды; образцы не должны соприкасаться друг с другом и стен
ками испытательной камеры. Во всем объеме около . образцов 
должна обеспечиваться равномерность окружающей среды в 
пределах, указанных в табл. 1 и 2.

2.5. При кондиционировании и испытании образцов: в жид
кости (табл. 2) их погружают в жидкость после достижения ею 
необходимой температуры. Образцы при погружении в жидкость 
должны иметь такую же температуру. Жидкость, в которую по
гружают образцы, должна быть указана в стандарте на мате
риал или методы испытаний.

Если после кондиционирования в жидкости образцы нельзя 
испытать в ней, о чем должно быть указано в стандарте или 
технических условиях на материал, испытания проводят в ат
мосферных условиях. Для этого образцы должны быть вынуты 
из жидкости и с их поверхности фильтровальной бумагой или 
чистой абсорбирующей тканью должна быть удалена лишняя 
жидкость.

Погружение в дистиллированную или деионизированную воду 
производят следующим образом. Образцы должны быть высуше
ны в камере в течение (24±1) ч при температуре (50±2) °С, а
2 3 « .  737 5



С  в ГОСТ 6433.1—71

затем охлаждены в эксикаторе над. сухим хлористым кальцием 
до комнатной температуры и погружены в |ВОду. При этом они 
не должны соприкасаться и касаться стенок сосуда значитель
ной частью своей поверхности.

2.6. Испытания образцов должны проводиться в помещении 
или испытательных камерах, в которых заданные условия окру
жающей среды должны оставаться постоянными в течение всего 
испытания.

Испытания рекомендуется проводить в тех же условиях ок
ружающей среды, при которых проводилась предшествующая 
подготовка.

Если в интересах проведения испытания неизбежно измене
ние условий испытания, то допустимое время с момента извлече
ния образцов из заданной окружающей среды до момента окон
чания испытания должно быть указано в стандартах или техни
ческих условиях на материал. В случае отсутствия таких ука
заний испытание должно проводиться не позднее чем через 5 мин 
после извлечения образца из среды, в которой проводилась 
предшествующая подготовка.

Если предшествующая подготовка образцов проводилась при 
повышенной (или, соответственно, пониженной) температуре и 
относительной влажности менее 20 %, а испытание будет прово
диться при более низкой (или, соответственно, более высокой) 
температуре, образцы должны охлаждаться (или, соответствен
но, нагреваться) до требуемой температуры в эксикаторе над 
сухим хлористым кальцием или испытательной камере с относи
тельной влажностью воздуха не более 20%. Способ подъема или 
понижения температуры (непрерывный или ступенчатый), а 
также время выдержки на каждой ступени должны быть указа
ны в стандартах или технических условиях на материал. Испыта
ния в воздухе при повышенной температуре осуществляются в- 
термостате. Образец и электроды к моменту испытания должны 
достичь температуры, предусмотренной для данного испытания. 
При испытании должно обеспечиваться поддержание заданной 
температуры вокруг образца (например, при помощи принудит 
тельной циркуляции воздуха).

Измерение температуры производится термометром или тер
мопарой на электродах и на образце. Электроды должны нагре
ваться вместе с образцом.

Время выдержки образца после достижения им испытатель
ной температуры должно указываться в стандартах или техни
ческих условиях на материал. ■
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При определении электрической прочности термостат должен* 
быть таких размеров, чтобы были исключены перекрытия на 
стенки термостата.

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № I).

3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1. При описании условий окружающей среды при нормали
зации, кондиционировании и испытании образцов должны исполь
зоваться обозначения, указанные в табл. I и 2.

3.2. Условия кондиционирования записывают после условий 
нормализации со знаком «4-> и отделяют от условий окружаю
щей среды при испытании точкой с запятой..

Например, если образец должен быть нормализован в тече
ние 16 ч в сухой среде при повышенной температуре 55 °С, за
тем кондиционирован в течение 24 ч в среде А и испытан в тех 
же условиях, то обозначения такой подготовки и испытания дол
жны быть записаны следующим образом:

16ч (65 С) <20 %+24ч (20 С)65 % ; М(20С)65 %

Если нормализация образцов не проводилась, то условное 
обозначение нормализации (перед знаком « + ») отпускается. В 
этом случае выше приведенный пример должен быть записан 
следующим образом:

24ч (20 0)65 % ; (2*00)55 %

Если образцы испытываются без нормализации и кондицио
нирования, то перед буквой М следует поставить букву R, разде
лив их точкой с запятой. В этом случае при испытании образ
цов, например, в условиях комнатной среды, в протоколе испы
тания следует записать:

R;M  (15-35С) 45-75 %

При испытании и кондиционировании образцов в жидкости 
условные обозначения используют аналогичным образом.

Если используется более узкий интервал допустимых откло- 
. неннй по сравнению с указанными в табл. 1 и 2, то допустимые 
отклонения должны быть указаны в условном обозначении, на
пример:

16 ч /(23±1)°С /(50±2) %;
24 ч/(55±0,5) °С/(жидкость)
(Измененная редакция, Изм. № I).

■<?* 7



С. 8 ГОСТ «433,1—71

. 4, ЭТАЛОННАЯ СРЕДА

4.1. Условия эталонной среды: относительная влажность воз
духа 65% ; температура 20 °С; атмосферное давление 760 мм 
рт. ст. (1013 мбар).

4.2. Приведение результатов испытания, полученных при раз
личных условиях окружающей среды, к условиям эталонной сре
ды производится с помощью переводных коэффициентов или из
вестных закономерностей, установленных для отдельных мате
риалов и данного вида испытания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ; ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

1. Условия окружающей среды — сочетание температуры и относительной, 
влажности воздуха или температуры и жидхости, в которую погружаются об
разцы твердых электроизоляционных материалов при нормализации, конди
ционировании и испытании.

2. Подготовка образцов — нормализация и кондиционирование образцов 
твердых электроизоляционных материалов перед испытанием.

3. Нормализация (предварительное кондиционирование) — предваритель
ная обработка образцов твердых электроизоляционных материалов при опре
деленных условиях окружающей среды с целью устранения или частичного 
снижения влияния предшествующего состояния материала Преимущественно , в 
отношении температуры, и влажности.

4. Кондиционирование — выдержка образцов твердых электроизоляцион
ных материалов в определенных условиях окружающей среды в течение оп
ределенного периода времени.

5. Условия испытания — условия окружающей среды, в которой находят
ся образцы твердых электроизоляционных материалов во время испытании.

6. Эталонная среда — условная окружающая среда для сраоисиня рас
четным путем результатов, полученных при испытании материалов в различ
ных условиях, окружающей среды.
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