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ИЗМЕНЕНИЕ №  1
МИ 1908-88 "Государственная система обеспечения единства измере

ний. Психрометры аспирационные. Методика поверки прямым сравнением с 
образцовым гигрометром."

1. В пункт 2 внести дополнение: 
"ПРИМЕЧАНИЕ

у ;: ’ , ч г .  .  f  . T : z c T : . r  г - *

а) климатическая камера со следующими характеристиками:
- диапазон задаваемой температуры (10...50)°С;
- изменение температуры во времени не более +- 1,0 °С;
- диапазон создаваемой относительной влажности (10...95)%;
- изменение относительной влажности во времени не более

+ -  3,  0% .  ^  ^  frob'cxJ ;

S', 5 ^  гигрометр,” аттестованный по классу точности 1,0 и имеющий диа
пазон измерения относительной влажности (10. ..95)%.
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