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Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику первичной и периодической поверок автоколлима
торов всех типов.

Настоящий стандарт предусматривает использование интерферометра для измерений углов [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.016—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный 

первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла
ГОСТ 8.050—73 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные усло

вия выполнения линейных и угловых измерений
ГОСТ 3749—77 Угольники поверочные 90°. Технические условия 
ГОСТ 9038—90 Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия 
ГОСТ 9392—89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия 
ГОСТ 10905—86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия 
ГОСТ 13837—79 Динамометры общего назначения. Технические условия 
ГОСТ OIML R111-1—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири 

классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 и М3. Часть 1. Метрологические и технические требо
вания

ГОСТ Р 8.763—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Государствен
ная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1 • 10_9до50мидлинволнвдиапазоне 
от 0,2 до 50 мкм

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 визирная линия зрительной системы автоколлиматора: Линия, определяемая центром 

объектива и центром перекрестия (центральным штрихом минутной шкалы) в поле зрения окуляра авто
коллиматора.

3.2 визирная линия коллимационной системы автоколлиматора: Линия, определяемая 
центром объектива и центром автоколлимационного перекрестия (биссектора).

4 Операции и средства поверки

4.1 При проведении первичной и периодической поверок выполняют операции и применяют сред
ства поверки, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование операции

Номера 
пунктов на
стоящего 
стандарта

Средство поверки

Проведение операции 
при поверке

первичной
периоди
ческой

Внешний осмотр 8.1 — Да Да
Опробование 8.2 — Да Да
Определение момента вращения 

маховичка компенсатора
8.2.3 Динамометр ДПУ-0,01—2—У2 

по ГОСТ 13837;
или гири М1 по ГОСТ 7328

Да Да

Проверка качества автоколлимаци
онного изображения и освещенности 
поля зрения для визуального автокол
лиматора

8.2.4 Да Да

Определение времени измерений 
угла, равного 5' для АФ-1Ц

8.2.5 Электронный секундомер с тай- 
мерным выходом СТЦ-2 [2]

Да Да

Проверка нестабильности показа
ний фотоэлектрического и цифрового 
автоколлиматора

8.2.6 — Да Да

Проверка параллельности изобра
жений штрихов автоколлимационной 
марки и штрихов минутной шкалы для 
визуального автоколлиматора

8.2.7 Да Да

Определение параллакса изобра
жения автоколлимационной марки и 
минутной шкалы (или биссектора) отно
сительно фокальной плоскости объек
тива для визуального автоколлиматора

8.3 Скамья оптическая ОСК-2ЦЛ [3], 
фокусное расстояние объектива 
коллиматора 1600 мм, цена деле
ния линейной шкалы 0,1 мм

Да Нет

Определение параллакса секун
дной шкалы относительно неподвижно
го индекса для визуального автокол
лиматора

8.4 Да Да

Проверка стабильности положения 
указателя микроамперметра и чувстви
тельности фотоэлектрического устрой
ства для автоколлиматора с фото
электрическим устройством

8.5 Да Да

2
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Окончание таблицы 1

Наименование операции

Номера 
пунктов на
стоящего 
стандарта

Средство поверки

Проведение операции 
при поверке

первичной
периоди

ческой

Проверка чувствительности авто
коллиматора с цифровым отсчетом в 
ручном режиме

8.6 — Да Да

Проверка совпадения момента на
ведения при визуальном методе на
блюдения и при применении 
фотоэлектрического устройства

8.7 Да Да

Проверка перпендикулярности зер
кала и плоскостей выверочных площа
док оправы и опорной плоскости

8.8 Призматическая мера плоского 
угла с углом 90°, с погрешностью ат
тестации угла не более 15"; уголь
ник УП-1 -100 по ГОСТ 3749

Да Да

Проверка среднего квадратического 
отклонения (СКО) погрешности наведе
ния и отсчитывания

8.9 — Да Да

Определение соответствия секун
дной шкалы наименьшему интервалу 
минутной шкалы для визуального авто
коллиматора (кроме типа АФ-1Ц)

8.10 Да Да

Определение (контроль) метроло
гических характеристик

8.11 —

Определение погрешности автокол
лиматора при измерении в одной плос
кости

8.11.1 Оптический линзовый компенса
тор 1-го разряда по ГОСТ 8.016 
(см. приложение А), или экзамена
тор 1-го разряда по ГОСТ 8.016 
(см. приложение Б), или экзамена
тор (см. приложение В);

плоскопараллельные концевые 
меры длины по ГОСТ 9038,4-го раз
ряда по ГОСТ Р 8.763; или интерфе
ренционный экзаменатор (см. при
ложение Г), погрешность 0,05", из 
состава ВЭТ 22-1-91 по ГОСТ 8.016 
с призмой Дове;

плита поверочная по 
ГОСТ 10905, 1-й класс точности 

(КТ)

Да Да

Определение погрешности автокол
лиматора при двухкоординатных изме
рениях при одновременных измере
ниях в двух плоскостях

8.11.2 Оптический линзовый компенса
тор (см. приложение А), брусковый 
уровень 100-0,15 по ГОСТ 9392 или 
интерференционный экзаменатор 
(см. приложение Г), погреш
ность 0,05", из состава ВЭТ 22-1-91 
по ГОСТ 8.016 с призмой Дове, пли
та поверочная КТ1 по ГОСТ 10905

Да Да

4.2 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологи
ческих характеристик с требуемой точностью.

4.3 Применяемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3
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5 Требования к квалификации поверителей

5.1 К проведению поверки допускают лиц, имеющих опыт работы с оптическими и электронными 
приборами не менее двух лет, изучивших эксплуатационные документы (ЭД) на автоколлиматор и сред
ства поверки.

6 Требования безопасности

6.1 При проведении поверки соблюдают правила техники безопасности в соответствии с техни
ческими документами на средства поверки и автоколлиматор, а также [4].

6.2 Процесс проведения поверки не должен наносить вред здоровью поверителей и окружающей 
среде.

7 Условия поверки и подготовка к ней

7.1 При проведении поверки соблюдают ГОСТ 8.050 со следующими уточнениями:
- температура окружающего возд уха ...................................................................................... (20 + 1)°С;
- верхний предел относительной влажности окружающего воздуха при 20 ° С .........................80 %;
- атмосферное давление..................................................................... ЮС)-15 (760 ̂ 0) кПа (мм рт. ст.);

- скорость изменения температуры окружающего воздуха за 1 ч работы................... не более 1 °С.
7.2 После транспортирования автоколлиматор, поступивший на поверку, выдерживают в рабочем 

помещении не менее 4 ч в упакованном виде и не менее 2 ч без упаковки.
7.3 Во время поверки движение воздуха в помещении недопустимо.
7.4 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- автоколлиматор и средства поверки помещают на плиту по ГОСТ 10905, установленную по гори

зонту на виброзащищенном фундаменте;
- автоколлиматор до начала измерений выдерживают на рабочем месте не менее 6 ч;
- перед включением фотоэлектрический (цифровой) автоколлиматор заземляют;
- электронный блок фотоэлектрического автоколлиматора перед началом работы прогревают в 

течение времени, указанного в паспорте.
7.5 Все измерения с применением автоколлиматора проводят в соответствии с ЭД.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре устанавливают следующее:
- соответствие комплектности, указанной в ЭД;
- наличие четкой маркировки;
- отсутствие на наружных поверхностях автоколлиматора следов коррозий, вмятин, забоин, меха

нических повреждений и других дефектов, влияющих на его эксплуатационные характеристики и ухуд
шающих внешний вид;

- отсутствие царапин и выколокна поверхностях оптических деталей.
8.2 Опробование
8.2.1 При опробовании проверяют взаимодействие всех подвижных узлов автоколлиматора, лег

кость и плавность их вращения, надежность фиксирования.
8.2.2 Движение винтов компенсатора автоколлиматора должно быть плавным, без скачков и 

заеданий. Фиксация съемных элементов зажимными устройствами должна быть надежной.
8.2.3 Момент вращения т, Н • м, маховичка компенсатора автоколлиматора определяют динамо

метром или с помощью гирь. Силу Р, Н, вычисляют по формуле

где а — плечо, равное расстоянию от центра маховичка до точки приложения силы Р, м.
Момент вращения маховичка компенсатора автоколлиматора не должен быть более 0,025 Н • м. 
При приложении силы, рассчитанной по формуле (1), маховичок должен вращаться.
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8.2.4 Проверяют качество автоколлимационного изображения и освещенность поля зрения путем 
наблюдения через окуляр с установленным перед автоколлиматором зеркалом из комплекта автокол
лиматора. Изображение автоколлимационной марки в поле зрения окуляра должно быть резким и 
ярким, без бликов, мешающих проведению измерений. Контуры изображения автоколлимационной 
марки, штрихов шкал, биссектора и индекса должны быть прямыми и резкими, без дефектов, яркость 
всех штрихов должна быть одинаковая.

Рабочая часть поля зрения автоколлиматора должна быть равномерно освещена. Не допускается 
наличие точек, царапин, пузырей, мешающих наблюдению изображения автоколлимационной марки и 
шкал.

Допускается несколько пониженная контрастность и радужная окраска контура изображения авто
коллимационной марки автоколлиматора типа АФ-1Ц, обусловленная работой автоколлиматора в 
инфракрасной области спектра.

П р и м е ч а н и я
1 При отсутствии зеркала в комплекте автоколлиматора применяют плоское зеркало диаметром 80 мм с 

отклонением от плоскостности не более 0,2 интерференционной полосы в оправе с основанием или в соответствии 
с характеристиками, указанными в ЭД на автоколлиматор.

2 При наличии диагонального зеркала проверку проводят при одновременной установке плоского и диаго
нального зеркал.

8.2.5 Проверку времени измерений угла, равного 5' в автоматическом режиме, проводят с 
помощью зеркала и секундомера следующим образом:

- устанавливают зеркало перед автоколлиматором, вводят автоколлимационное изображение в 
центр поля зрения при крайнем положении компенсатора автоколлиматора;

- нажимают кнопки «АВТ» координат Х и  У и сбрасывают на нуль показания цифрового отсчетного 
устройства;

- нажимают кнопки «РУЧН». Нажатием кнопки «-»> или «<-» смещают линзу компенсатора автокол
лиматора на 5' по координате X;

- одновременно нажимают кнопку «АВТ» координаты Хи кнопку секундомера. Отсчитывают время 
возврата к нулю.

Аналогично проводят проверку по координате У.
Время измерений угла, равного 5', не должно быть более 15с.
8.2.6 Проверку нестабильности показаний автоколлиматора проводят в автоматическом режиме в 

течение 4 ч (2 ч — для цифровых автоколлиматоров) работы с помощью зеркала, установленного пер
пендикулярно оси объектива автоколлиматора. Снимают отсчеты с интервалами, равными 30 мин 
(15 мин — для цифровых автоколлиматоров).

Нестабильность показаний автоколлиматора должна соответствовать ЭД.
8.2.7 Проверку параллельности изображений штрихов автоколлимационной марки и штрихов 

минутной шкалы (или биссектора) для визуального автоколлиматора определяют следующим образом:
- получают изображение штрихов автоколлимационной марки от плоского зеркала, совмещаютего 

по высоте с одним из штрихов минутной шкалы (или биссектора);
- снимают последовательно два отсчета, совмещая верхний и нижний концы вертикального штри

ха автоколлимационной марки со штрихом минутной шкалы.
Разность между двумя отсчетами не должна превышать цены деления секундной шкалы.
8.3 Определение параллакса изображения автоколлимационной марки и минутной шкалы
(или биссектора) относительно фокальной плоскости объектива для визуального
автоколлиматора
8.3.1 Определение параллакса изображения автоколлимационной марки и минутной шкалы (или 

биссектора) относительно фокальной плоскости объектива автоколлиматора определяют с помощью 
зрительной трубы из комплекта оптической скамьи ОСК-ЦЛ.

Автоколлиматор устанавливают перед зрительной трубой, сфокусированной на бесконечность, 
при этом объектив автоколлиматора и объектив зрительной трубы обращены навстречу друг другу. 
Поворотами зрительной трубы и автоколлиматора добиваются совпадения направлений их визирных 
линий. В поле зрения зрительной трубы наблюдают изображение автоколлимационной марки. Переме
щая окуляр зрительной трубы, добиваются резкого изображения автоколлимационной марки и снимают 
отсчет по линейной шкале и нониусу окуляра. Проводят пять измерений и определяют их среднее 
арифметическое значение.
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Разность отсчетов А, мм, при установке окуляра зрительной трубы на бесконечность и на автокол- 
лимационную марку автоколлиматора по абсолютному значению не должна превышать значения, рас
считанного по формуле

Д =
1000 f i '

( 2 )

где а = + 0,5 дптр (+1 дптр для АФ-1Ц) — допускаемое значение параллакса; 
f0K — фокусное расстояние окуляра автоколлиматора, мм;
^  — фокусное расстояние объектива зрительной трубы, мм; 
f2 — фокусное расстояние объектива автоколлиматора, мм.
8.3.2 Параллакс минутной шкалы (или биссектора) относительно фокальной плоскости (кроме 

АФ-1 Ц) определяют аналогично. При этом окуляр зрительной трубы фокусируют на изображение минут
ной шкалы (или биссектора).

8.3.3 Алгебраическая разность параллаксов автоколлимационной марки и шкалы не должна пре
вышать + 0,5 дптр (+1 дптр для АФ-1 Ц).

8.4 Определение параллакса секундной шкалы относительно неподвижного индекса 
для визуального автоколлиматора
8.4.1 Параллакс секундной шкалы относительно неподвижного индекса определяют по смеще

нию изображения индекса относительно изображения штрихов шкалы при изменении положения глаза в 
плоскости выходного зрачка окуляра автоколлиматора. Смещение не должно превышать ширины 
штриха.

8.5 Проверка стабильности положения указателя микроамперметра и чувствительности 
фотоэлектрического устройства для автоколлиматора с фотоэлектрическим устройством
8.5.1 Стабильность положения указателя микроамперметра и чувствительности фотоэлектри

ческого устройства для автоколлиматора с фотоэлектрическим устройством проверяют путем наблюде
ния за указателем микроамперметра при фиксированном положении зеркала диаметром не менее 20 мм 
относительно автоколлиматора.

Размах колебаний указателя микроамперметра за 30 с не должен быть более одного деления его 
шкалы.

8.5.2 Чувствительность фотоэлектрического устройства определяют измерением отклонения 
стрелки микроамперметра при перемещении секундной шкалы относительно индекса на одно деление. 
Изображение автоколлимационной марки совмещают с одним из штрихов минутной шкалы (биссектора) 
по нулевому положению стрелки микроамперметра. Затем перемещают секундную шкалу на одно деле
ние и снимают отсчет по шкале микроамперметра.

Отклонение стрелки микроамперметра не должно превышать значение неконтролируемых коле
баний более чем в три раза.

8.6 Проверка чувствительности автоколлиматора с цифровым отсчетом в ручном режиме
8.6.1 Чувствительность автоколлиматора с цифровым отсчетом в ручном режиме при расстоянии 

между зеркалом и объективом автоколлиматора до 200 мм определяют следующим образом:
- нажимают кнопки «АВТ». Включают кнопки «РУЧН». Сбрасывают на нуль показания цифровых 

отсчетных устройств кнопкой «Уст. О». Это положение является исходным;
- смещают линзу компенсатора координаты X  кнопкой «^-» на 0,2" и отмечают отклонение стрелки 

индикатора координаты X по отношению к исходному положению.
Отклонение стрелки индикатора не должно быть более трех делений шкалы микроамперметра, 

т. е. чувствительность автоколлиматора с цифровым отсчетом в ручном режиме при расстоянии между 
зеркалом и объективом автоколлиматора до 200 мм не должно быть более трех делений шкалы микро
амперметра при повороте зеркала на 0,2".

Аналогично проверяют чувствительность автоколлиматора по координате У.
8.7 Проверка совпадения момента наведения при визуальном методе наблюдения и при 
применении фотоэлектрического устройства
8.7.1 Совпадение момента наведения при визуальном методе наблюдения и при применении 

фотоэлектрического устройства для автоколлиматора с фотоэлектрическим устройством проверяют в 
следующей последовательности:

- получают изображение автоколлимационной марки от зеркала;
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- трижды совмещают изображение автоколлимационной марки с неподвижным биссектором ком
пенсатором автоколлиматора;

- снимают отсчеты фотоэлектрическим устройством и визуально. Определяют их среднее ариф
метическое значение.

Разность между средними значениями отсчетов не должна превышать 1".
8.8 Проверка перпендикулярности зеркала и плоскостей выверочных площадок оправы и
опорной плоскости
8.8.1 Перпендикулярность зеркала и плоскостей выверочных площадок оправы и опорной плос

кости проверяют с помощью призматической меры плоского угла с углом 90° (далее — призма).
Трубу автоколлиматора устанавливают таким образом, чтобы зеркало перекрывало половину его 

входного отверстия. Установочными винтами автоколлиматора и поворотами зеркала вводят изображе
ние автоколлимационной марки в поле зрения. Установив призму одной из рабочих граней на вывероч
ную площадку зеркала, поворотами призмы вводят в поле зрения изображение автоколлимационной 
марки от другой рабочей грани призмы.

Несовпадение по высоте изображений автоколлимационной марки, полученных от зеркала и от 
грани призмы (с учетом поправки на прямой угол призмы), не должно превышать 2'.

Проверку проводят для обеих выверочных площадок оправы зеркала.
8.8.2 Перпендикулярность зеркала и опорной плоскости оправы проверяют с помощью угольника. 

Зеркало устанавливают опорной плоскостью на плиту и вводят изображение автоколлимационной мар
ки в поле зрения. Затем вводят изображение автоколлимационной марки от грани угольника, установ
ленного на туже плиту.

Несовпадение по высоте изображений автоколлимационной марки, полученных при отражении от 
зеркала и от грани угольника с учетом поправки на рабочий угол угольника, не должно превышать V.

8.9 Определение среднеквадратического отклонения погрешности наведения
и отсчитывания
8.9.1 СКО погрешности наведения и отсчитывания определяют следующим образом:
- зеркало устанавливают перед объективом автоколлиматора;
- наблюдают изображение автоколлимационной марки и совмещают его с любым штрихом минут

ной шкалы (подводят к центру перекрестия для цифрового автоколлиматора);
- производят 20 совмещений с одного направления, каждый раз снимая отчеты по автоколлимато

ру (для цифровых автоколлиматоров проводят не менее 10 измерений положения автоколлимационной 
марки в соответствии с ЭД);

- вычисляют CKO SH, ..." по формуле

гдеХ,-— результат/-го наблюдения,...";
X — среднее арифметическое значение,..."; 
п — число наблюдений.

Аналогично определяют СКО при работе с диагональным зеркалом. Зеркало в этом случае уста
навливают перед входным отверстием насадки с диагональным зеркалом.

СКО для цифровых автоколлиматоров вычисляют автоматически по программе в соответствии с

СКО погрешности наведения и отсчитывания не должно быть более:
- 0,5 цены деления секундной шкалы для унифицированных автоколлиматоров типов АК и АКУ;
-20" для АК-60, АКТ-60;
- значений, указанных в ЭД.
8.10 Определение соответствия секундной шкалы наименьшему интервалу минутной
шкалы для визуального автоколлиматора (кроме типа АФ-1Ц)
8.10.1 Соответствие секундной шкалы длине деления минутной шкалы проверяют как в одной, так 

и в двух координатах на пяти различных участках минутной шкалы путем пятикратных измерений наи
меньшего интервала минутной шкалы с помощью отсчетного устройства автоколлиматора и сравнения 
полученного результата с номинальным значением проверяемого наименьшего интервала минутной 
шкалы. Полученное отклонение не должно превышать одного деления секундной шкалы.

1 (Х ,-Х )2 (3)

ЭД.
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8.11 Определение (контроль) метрологических характеристик
8.11.1 Определение погрешности автоколлиматора при измерении в одной плоскости
8.11.1.1 Погрешность автоколлиматора при измерении в одной плоскости определяют с помощью 

оптического линзового компенсатора (ОЛК) (см. приложение А) или экзаменатора (см. приложения Б, 
В, Г).

Погрешность автоколлиматора при измерении водной плоскости не должна превышать значений, 
указанных в таблицах 2 и 3.

Т а б л и ц а  2

Тип автоколлиматора

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
при измерении в одной плоскости, ... *

в диапазоне измерений, равном Т на всем диапазоне измерений

АФ-2 ±0,5 ±1,5

АФ-1Ц (при диаметре зеркала не менее 
15 мм) ±1,0 ±2,0

АК-0,25 ±0,5 ±3,8

АК-0,5 ±1,0 ±6,5

АК-1 ±2,0 ±8,2

АК-5 ±6,0 ±23,0

АК-30 ±20,0 ±20,0

TriAngle ТА HS 100-38 ±3,0

TriAngle ТА HS 150-38 ±2,0

TriAngle ТА HS 200-38 ±1,5

TriAngle ТА HS 300-38 ±1,0

TriAngle ТА HS 300-57 ±1,0

TriAngle ТА HS 100-57 ±0,6

TriAngle ТА HS 1000-115 ±0,3

TriAngle ТА HS 1000-140 ±0,3

АК-ОЗЦ ±0,3

АК-05Ц ±0,5

АК-1Ц ±1,0

Погрешность автоколлиматора определяют на всем диапазоне и не менее чем на пяти интервалах, 
равномерно расположенных слева и справа от середины диапазона. Погрешность Д, ...', не должна пре
вышать значения, вычисленного по формуле

Д = а  + ^ .
100'

(4)

где а — цена деления секундной шкалы;
Ф— поверяемый интервал,...".

Погрешность секундной шкалы у автоколлиматоров с оптическим микрометром определяют на 
всем диапазоне, у автоколлиматоров с окулярными микрометрическими винтами — в десяти точках на 
одном обороте.

Погрешность секундной шкалы не должна превышать цены деления.
Погрешность проверяемых наименьших интервалов секундной шкалы у автоколлиматоров с оку

лярными микрометрическими винтами не должна превышать одной трети цены деления.

8



Т
а

б
л

и
ц

а

ГОСТ Р 8.874— 2014
И

зм
ер

яе
м

ы
й 

ин
те

рв
ал

, 
'

12
0

П
ре

де
л 

до
пу

ск
ае

м
ой

 а
бс

ол
ю

тн
ой

 п
ог

ре
ш

но
ст

и 
из

м
ер

ен
ий

 (
+)

, 
...

 '

I I I I I 1 90
,0

12
0,

0

I I I I I 1 90
,0

12
0,

0

I I I I
40 I I I I 6,

0

12
,0

75
,0

10
5,

0

I I I I 5,
0

10
,0

75
,0

10
5,

0

I I 45
,0

60
,0

СО
со I I I I I I I I I I I I

00
'rf 9,

5

I I I I I I

32 I I I I I I I I I I I I 4,
6

9,
0

I I I I I I

28 I I I I I I I I I I I I 4,
4

8,
6

I I I I I I

24 I I I I I I I I I I I I 4,
2

8,
0

I I I I I I

20 I I 3,
0

6,
0

4,
0

7,
5

60
,0

90
,0

I I 3,
0

6,
0

4,
0

7,
5

60
,0

90
,0

10
,0

15
,0

I I

СО I I I I I I I I I I 2,
8

5,
2

I I I I I I I I

со I I I I I I I I I I 2,
6

4,
8

3,
6

6,
6

I I I I I I

м- I I I I I I I I I I 2,
4

4,
4

I I I I I I I I

eg
I I I I I I I I I I 2,

2

4,
0

3,
2

5,
6

I I I I I I

о in

3,
0

2,
0 00

CO 3,
0

5,
2

45
,0

75
,0 in

3,
0

2,
0 00

со" I I 45
,0

75
,0

I I I I

О)
'тТ

2,
8

I I I I I I 2,
8

I I I I I I I I I I

со СО

2,
6

I I I I I I
CO

2,
6 CO

3,
2

2,
8

4,
8

I I I I I I

г - eg

2,
4

I I I I I I
CN1

2,
4

I I I I I I I I I I

со 1,
1

2,
2

I I I I I I 1,
1

2,
2 cq

2,
8

I I I I I I I I

in сэ

2,
0 in

2,
6

2,
5

'rf 30
,0

60
,0 CO

2,
0

I I I I 30
,0

60
,0

I I I I

м- 0,
9 00

I I I I I I 0,
9 00

2,
4

2,
4

3,
9

I I I I I I

со 0,
8 in

I I I I I I 0,
8 in

I I I I I I I I I I

eg 0,
7 eg og

2,
0

2,
2

3,
5

30
,0

60
,0

0,
7 CM CN1

2,
0

I I 30
,0

60
,0

I I I I

- 0,
6 сэ

1,
1 Г"-

CM" 3,
2

30
,0

60
,0

0,
6 CO

I I I I 30
,0

60
,0

I I I I

Ч
ис

ло
пл

ос


ко
с

те
й

- eg - CM - CM - CM - CM - CM - CM - CM - CM - CM

Ти
п 

ав
то


ко

лл
им

а
то

ра

А
К

-0
,2

У

А
К

-0
,5

У

>
1

< A
K

-6
0

А
К

У
-0

,2

А
К

У
-0

,5

I

£
< A

K
-6

0

A
K

T
-1

5

A
K

T
-6

0

9



ГОСТ Р 8.874—2014

8.11.1.2 Погрешность автоколлиматора с помощью ОЛК определяют по схеме, приведенной на 
рисунке 1.

1 — автоколлиматор, 2,3  — линзы ОЛК, 4 — микрометрический винт ОЛК 

Рисунок 1 — Схема определения погрешности с помощью ОЛК

Автоколлиматор устанавливают на расстоянии не более 100 мм от ОЛК.
Автоколлиматор выставляют по уровню, который устанавливается на специальной площадке (или 

в соответствии с ЭД). Разворотом автоколлиматора в основании выводят пузырек уровня в среднее 
положение, отклонение от среднего положения пузырька уровня не должно превышать 1/4 деления или 
значения согласно ЭД.

Совмещают визирную линию автоколлиматора 1 с оптической осью ОЛК, линзы 2 и 3. При этом 
направления движений линзы компенсатора автоколлиматора и линзы 3 ОЛК должны быть параллель
ными. Отклонение от параллельности не должно превышать двойной ширины штриха сетки автоколли
матора.

Для определения погрешности автоколлиматора в горизонтальной плоскости на микрометричес
ком винте 4 горизонтального перемещения ОЛК устанавливают середину диапазона. Совмещают изо
бражение автоколлимационной марки с нулевым делением минутной шкалы (или с центром диапазона 
для цифрового автоколлиматора). Снимают отсчет по автоколлиматору. Выполняют три наведения, 
вычисляют среднеарифметическое результатов измерений.

Смещая линзу компенсатора через минутные интервалы в соответствии с таблицей 3, снимают 
отсчеты по автоколлиматору, выполняя потри наведения на штрих, вычисляют среднеарифметическое 
результатов трех наведений. Затем повторяют измерения в обратном направлении. Вычисляют средне
арифметическое результатов прямого и обратного направления.

Для цифровых автоколлиматоров выполняют измерения в обе стороны от центра диапазона через 
минутные интервалы в диапазоне (0—10)', через 5' — в диапазоне (0—20)', через 10' — в диапазоне 
более 20'.

П р и м е ч а н и е  — Значение угла а, рад, на который изменит свое направление пучок лучей при переме

щении линзы, определяют по формуле а = где / — перемещение линзы в направлении, перпендикулярном ходу 

лучей, мм; f — фокусное расстояние линзы, мм.

Погрешность автоколлиматора А, ...", на каждом интервале вычисляют по формуле

А = К  -  а0) -  ад , (5)

где(ап -  а0) — разность отсчетов по автоколлиматору, ...
ад — действительное значение интервала, заданное оптическим линзовым компенсатором,..."
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Аналогично определяют погрешность в вертикальной плоскости.
8.11.1.3 Погрешность автоколлиматора с помощью экзаменатора определяют в следующей 

последовательности.
Автоколлиматор устанавливают по уровню (8.11.1.2) и таким образом, чтобы его визирная линия 

была перпендикулярна плоскости зеркала, установленного на экзаменаторе на расстоянии 
100—200 мм. Угол наклона зеркала задают экзаменатором с помощью плоскопараллельных концевых 
мердлины.

При заданных углах наклона экзаменатора снимают отсчеты по автоколлиматору аналогич
ное.11.1.2 .

Погрешность автоколлиматора определяют по формуле (5), где ад — действительное значение 
интервала, соответствующее значению угла наклона экзаменатора,..."

П р и м е ч а н и е  —  При поверке высокоточных автоколлиматоров расстояние до зеркала не должно пре
вышать 100 мм.

8.11.1.4 Погрешность автоколлиматора с помощью интерференционного экзаменатора (см. рису
нок Г. 1 приложения Г) определяют следующим образом:

- устанавливают зеркало на поворотной платформе интерференционного угломера таким обра
зом, чтобы его плоскость совпадала с осью вращения платформы;

- автоколлиматор устанавливают на расстоянии 100—200 мм от зеркала по уровню (8.11.1.2) и 
таким образом, чтобы его визирная линия была перпендикулярна плоскости зеркала и проходила через 
ось вращения платформы;

- зеркало ориентируют таким образом, чтобы центр автоколлимационного изображения сетки 
совпал с нулевым положением сетки автоколлиматора;

- проводят измерения интервалов диапазона аналогично 8.11.1.2. Задают интервалы (углы) по 
автоколлиматору, снимая отсчеты с лазерного измерителя перемещений (ИПЛ). Выполняют не менее 
четырех приемов измерений на каждом интервале. Один прием состоит из прямого и обратного хода. 
Находят среднеарифметическое отсчетов при наведении на «0» и вычитают из отсчета при наведении 
на конечный штрих (значение интервала). Находят среднеарифметическое результатов измерений из 
четырех приемов;

- действительное значение интервала а определяют по формуле

а = arcsin - ,  (®)
L

где а — отсчет по ИПЛ, мм;
L — аттестованная база интерференционного угломера, мм;

- погрешность автоколлиматора вычисляют по формуле (5).
Аналогично определяют погрешность в вертикальной плоскости (с использованием призмы Дове).
8.11.2 Определение погрешности автоколлиматора при одновременных измерениях в двух 

плоскостях
8.11.2.1 Погрешность автоколлиматора определяют с помощью двухкоординатного ОЛ К по схеме 

в соответствии с рисунком 1.
Перед измерениями проверяют ориентацию измерительного механизма поперечной плоскости 

автоколлиматора с помощью уровня. Отклонение пузырька уровня не должно превышать одного 
(1/4) деления или согласно ЭД. При большем отклонении повернуть автоколлиматор в основании, руко
водствуясь ЭД.

Автоколлиматор и двухкоординатный ОЛ К с зеркалом устанавливают таким образом, чтобы визир
ная линия автоколлиматора совместилась с визирной линией ОЛ К. При этом линза ОЛ К должна быть в 
среднем положении (центр диапазона). В центре поля зрения автоколлиматора должно быть видно изо
бражение автоколлимационной марки.

Направления движения линзы компенсатора автоколлиматора и линзы ОЛК должны быть парал
лельны. Отклонение от параллельности не должно превышать двойной ширины штриха сетки автокол
лиматора. Вращением микрометрических винтов ОЛК переводят линзу в крайнее положение по двум 
координатам. Установочными винтами автоколлиматора устанавливают изображение автоколлимаци
онной марки на соответствующие крайние штрихи шкал. Снимают отсчеты с помощью отсчетных 
устройств.

Затем перемещают линзу в другое крайнее положение по двум координатам и снимают вторые 
отсчеты.

Погрешность автоколлиматора при измерениях в двух плоскостях определяют по формулам:

11
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(7)
(8)

А  -  ( а 2 — а\) — а'д ,
А  = (а"2 - а " 1) _ а"д,

где а'д и а"д — действительные значения интервалов, заданные ОЛК,...";
(а 2  - а '1)и(а"2 - а " , ) — разности отсчетов по автоколлиматору,...".

Погрешность автоколлиматора при одновременных измерениях в двух плоскостях не должна пре
вышать значений, указанных в таблицах 2, 4, 5 и для автоколлиматора типа АФ-1Ц — не более 1,5'' в 
минутном диапазоне измерений и 3,0" — на всем диапазоне измерений.

Т а б л и ц а  4

Тип автоколлиматора
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
при одновременных измерениях в двух плоскостях на всем 

диапазоне

TriAngle ТА 100-38 ±2,5"

TriAngle ТА 150-38 ±1,7"

TriAngle ТА 200-38 ±1,3"

TriAngle ТА 300-38 ±1,0"

TriAngle ТА 300-57 ±1,0"

TriAngle ТА 100-57 +0,5"

TriAngle ТА 1000-115 ±0,2"

TriAngle ТА 1000-140 ±0,2"

TriAngle ТА 500 ±0,5"

Т а б л и ц а  5

Тип автоколлиматора

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений при одновременных измерениях 
в двух плоскостях на интервалах любого участка диапазона, '

10 От 10 до 20 Более 20

АК-0,ЗЦ ±0,3" ±0,5" ±1"

АК-0,5Ц — ±0,5" ±1”

АК-1Ц — — ±1”

8.11.3 Результаты поверки автоколлиматора заносят в протокол, форма которого приведена в 
приложении Д.

8.11.4 При аттестации автоколлиматоров в качестве эталонных при определении и выражении 
погрешности следует руководствоваться ГОСТ 8.016.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Положительные результаты поверки оформляют в соответствии с [5]. В свидетельство вносят
ся действительные значения отклонений от номинальных значений интервалов,...".

9.2 Поверительные клейма наносят в соответствии с [6].
9.3 Отрицательные результаты поверки оформляют в соответствии с [5].
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Приложение А 
(справочное)

ГОСТ Р 8.874— 2014

Двухкоординатный оптический линзовый компенсатор

А.1 Общий вид оптического линзового компенсатора представлен на рисунке А.1.

7 — оптико-электронный преобразователь с блоком УЦП; 2 — зеркало в оправе; 3 — основание; 4 — микрометрический винт; 
5 — неподвижная отрицательная линза; 6 — каретка с подвижной положительной линзой, 7 — исследуемый автоколлиматор

Рисунок А.1 — Двухкоординатный ОЛК

А.2 Технические и метрологические характеристики:
- цена деления отсчетного устройства 0,001 мм для оптико-электронных преобразователей, 0,005 м м — для 

микрометрических винтов;
- диапазон измерений: 0'—6'; 0'—10'; 0'—20'; 0'—40'; 0'—120';
- допускаемая погрешность аттестации оптического линзового компенсатора на всем диапазоне измерений: 
0,1"—0,3"— для цифрового автоколлиматора,
0,5"— для автоколлиматора АК-02У, АФ-2, цифрового,
1,0" — для автоколлиматора АК-0.5У, АФ-1Ц, цифрового,
2 ,0"— для автоколлиматора АК-1У,
30,0"— для автоколлиматора АК-60.
Двухкоординатный ОЛК аттестовываютс помощью эталонного автоколлиматора.
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Приложение Б 
(справочное)

Схема экзаменатора (синусной линейки)

Б. 1 Схема экзаменатора представлена на рисунке Б. 1.

N-N

плита; 4 — основание

Рисунок Б. 1 — Схема экзаменатора

Б.2 Способ измерений углов на экзаменаторе (синусной линейке) заключается в том, что приращение угла 
Д а в между плитой 3 и основанием 4 по линии разреза NN, совпадающей с нормалью к поверхности плоского рабо
чего зеркала 1 и визирной линией автоколлиматора, связано с приращением угла между основанием и осевым сече
нием плиты Д ао уравнением Д ав  = Д а  g co s Р> гДе Р —  Угол между осевым сечением плиты и нормалью к 
поверхности плоского рабочего зеркала. Приращение угла между основанием и осевым сечением плиты Дад равно 
отношению приращения высоты Н к постоянной базовой длине экзаменатора /.

Рекомендуемый угол р = 78°27'47"(cos р = 0,2). Проверку коэффициента 0,2 рекомендуется осуществлять с 
помощью двух автоколлиматоров, один из которых установлен в плоскости NN, а другой — в главной плоскости 
экзаменатора.

Погрешность измерений углов на экзаменаторе — 0,15—0,4”.
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Приложение В 
(справочное)

ГОСТ Р 8.874— 2014

Схема экзаменатора (тангенсной линейки)

В.1 Схема экзаменатора представлена на рисунке В.1.

7 — станина; 2 — микрометрический винт; 3 — измерительный наконечникотсчетного устройства (нуль-индикатора);
4 — плоскопараллельная концевая мера длины; 5 — базовая измерительная линейка; 6 — ось вращения базовой линейки

Рисунок В.1 — Схема экзаменатора

В.2 Угол наклона базовой измерительной линейки 5 экзаменатора определяют из следующей зависимости

tg а /7

С
(В.1)

где а — угол подъема измерительной линейки относительно горизонтального положения; 
h — размер меры 4 или блока концевых мер;
L — базовая длина экзаменатора.
В.З Основные параметры экзаменатора должны соответствовать таблице В. 1.

Т а б л и ц а  В.1

Наименование параметра
Значение параметра экзаменатора разряда по ГОСТ 8.016

1 2 3

Базовая длина 1500 мм 1000 мм 500 мм
Цена деления 0,1—0,5" \ — 4 ”

осмILO

Диапазон измерений 0—20' 0 1 со о 0— 120'
Погрешность измерений 0,15—0,40" о L о 2—8"
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Приложение Г 
(справочное)

Интерференционный экзаменатор

Г.1 Схема интерференционного экзаменатора (угломера) представлена на рисунке Г.1.

1

1 — основание; 2 — лазерный измеритель перемещений ИПЛ-МП; 3 — компенсирующее устройство; 4 — каретка; 5 — отра
жатель; 6 ,7 — фотоприемники; 8 — блок управления; 9 — привод каретки; 10— светоделитель; 11— пентапризма;

12— поворотная платформа; 13, 14, 15— шкивы; 16, 17— гибкие кольцевые ленты; 18, 19 — триппель-призмы

Рисунок Г.1 — Интерференционный экзаменатор

Г.2 Параметры и характеристики:
- диапазон измерений 0—1°, 0—10°;
- СКО результата измерений 0,05—0,08";
- база L — 239,50592 мм.
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ПриложениеД 
(справочное)

Форма протокола поверки

Протокол поверки N2

от « ____«_____ 20_____ г.

автоколлиматора №_____________________________типа(модели)

изготовленного предприятием-изготовителем__________________

принадлежащего____________________________________________

вновь изготовленного, после ремонта, находящегося в эксплуатации
(нужное подчеркнуть)

Методика поверки___________________________________________________________________________________
Средства поверки___________________________________________________________________________________
Температура окружающей среды: в начале измерений_____________°С;

в конце измерений______________°С

Относительная влажность_________________%
Время 7нач----------------7К0Н----------------------------

Скорость изменения температуры__________ °С/ч

Операции поверки Результаты проверки Примечание

Результаты измерений

Номер
пункта

Проверяе
мый интер

вал

Результаты измерений
Допускае
мое откло

нение

Действи
тельное от

клонение
Примечание

Прямой ход
Обратный

ход

Средне
арифмети

ческое

Приведен
ные к нулю

Поверитель_____________________________________ ________________________________________
подпись инициалы, фамилия

Дата поверки
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Правила по технике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой

Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведе
ния поверки средств измерений
Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные 
клейма
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