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Предисловие
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зации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные поло
жения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударст
венные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ  

И МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ, ЭКВИВАЛЕНТА ДОЗЫ И МОЩНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТА 
ДОЗЫ ФОТОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЙ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification 
schedule for means measuring absorbed doses and rate of 

absorbed dose, dose equivalent and rate of equivalent doses of photon and electron radiation

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему (см. рисунок А.1 
приложения А) для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы, эквива
лента дозы и мощности эквивалента дозы фотонного и электронного излучений и устанавливает по
рядок передачи единиц поглощенной дозы -  грея (Гр), мощности поглощенной дозы -  грея в секунду 
(Гр/с), эквивалента дозы -  зиверта (Зв) и мощности эквивалента дозы -  зиверта в секунду (Зв/с) фо
тонного и электронного излучений в диапазоне энергий фотонного излучения от 0,015 до 50 МэВ и 
электронного излучения от 5 до 50 МэВ от государственного первичного эталона единиц поглощенной 
дозы и мощности поглощенной дозы фотонного и электронного излучений с помощью вторичных эта
лонов и рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных ме
тодов поверки.

2 Первичный эталон

2.1 Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единиц 
поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы и фотонного и электронного излучений и передачи 
единиц этих величин, а также

единиц эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы фотонного и электронного излучений с 
помощью вторичных эталонов и рабочих эталонов рабочим средствам измерений, а так же непосред
ственно рабочим средствам измерений специального назначения, применяемым в национальной 
экономике, с целью обеспечения единства измерений в стране.

2.2 В основу измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы, эквивалента дозы и 
мощности эквивалента дозы фотонного и электронного излучений, выполняемых в Российской Феде
рации, должны быть положены единицы, воспроизводимые указанным государственным эталоном.

2.3 Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих технических средств, 
вспомогательных устройств и специальных инженерных сооружений.

2.3.1 Основное оборудование:
- дифференциальный калориметр интегрального теплового потока КТП-2;
- адиабатический калориметр РГЭ-2;
- адиабатический калориметр РГ-1;
- графитовый фантом;
- водный фантом;
- твердотельный фантом;
- компаратор: транспортабельный калориметр КТ-3, дозиметр с ионизационными камерами;
- плоскопараллельная ионизационная камера-монитор;
- экстраполяционная графитовая ионизационная камера в графитовом фантоме.
2.3.2 Дополнительное оборудование:
- измерительная и регулирующая аппаратура;
- турбомолекулярный откачной пост;
- персональный компьютер.
2.3.3 Источники ионизирующего излучения:
- установка больших мощностей доз УБМД с радионуклидным источником Со-60;
- ускоритель электронов -  микротрон;
- рентгеновский аппарат Isovolt Titan Е.
Специальное инженерное сооружение -  измерительный зал.
2.4 Диапазоны значений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фотонного и элек-
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тронного излучений, воспроизводимых эталоном, составляют соответственно от 1 до 103 Гр и от 10_3 
до 102 Гр/с.

Энергетический диапазон фотонного излучения -  от 0,015 до 50 МэВ, электронного -  от 5 до 50 МэВ.
2.5 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц со средним 

квадратическим отклонением результата измерения S0, не превышающим 2-10-3 при 20 независимых 
наблюдениях.

Неисключенная систематическая погрешность ©о не превышает:
- 3,5-10-3 (при доверительной вероятности р = 0,99) в энергетическом диапазоне фотонного из

лучения от 50 кэВ до 50 МэВ и электронного излучения в энергетическом диапазоне от 5 до 50 МэВ;
- 6,3-10-3 в энергетическом диапазоне фотонного излучения от 15 до
50 кэВ.
2.6 Стандартные неопределенности результатов измерений Государственным первичным эта

лоном составляют:
- стандартные неопределенности, оцененные по типу А, иА = 2-10-3;
- стандартные неопределенности, оцененные по типу В:
в энергетическом диапазоне фотонного излучения от 50 кэВ до 50 МэВ и электронного излу

чения в энергетическом диапазоне от 5 до 50 МэВ
ив = 3,5-10-3 в энергетическом диапазоне фотонного излучения от 15 до
50 кэВ ив = 6,6-10-3.
2.7 Для воспроизведения единиц мощности поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы 

фотонного и электронного излучений с указанной точностью должны быть соблюдены правила со
держания и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.8 Государственный первичный эталон применяют для передачи единиц поглощенной дозы и 
мощности поглощенной дозы фотонного и электронного излучений вторичным эталонам, рабочим 
эталонам и рабочим средствам измерений повышенной точности методами непосредственного сли
чения, сличения при помощи компаратора, методом прямых измерений.

3 Вторичны е эталоны

3.1 В качестве вторичных эталонов единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы 
применяют:

- дозиметрические эталонные установки с радионуклидными источниками, с источниками рент
геновского, тормозного и электронного излучений с ионизационными камерами и водными или твер
дотельными фантомами стандартных размеров в диапазоне измерений от 5-10-3 до 1 -103 Гр; от 
5-10-4 до М О 2 Гр/с с энергией фотонов от 15 кэВ до 50 МэВ, электронного излучения с энергией 
электронов от 5 до 50 МэВ;

- измерительные установки с источником рентгеновского излучения с герметизированной нор
мальной ионизационной камерой, заполняемой водо- и тканеэквивалентным газом в диапазоне из
мерений от 5-10"3 до 1-10 Гр;

от 5-10-4 до 1 -10“1 Г р/с с энергией фотонов от 60 до 250 кэВ;
- измерительные установки с комплектом первичных калориметрических преобразователей и 

ионизационных камер в диапазоне измерений от 1-10-6 до 1-10-3 Гр; от 1 Ю “8 до 1Ю 2 Гр/с с энергией 
фотонов и электронов от 1 до

50 МэВ;
- измерительные установки с комплектом первичных калориметрических преобразователей для 

измерений мощности поглощенной дозы в стандартных материалах, графите, воде, полистироле в 
диапазоне измерений от 1 -10-2 до

10 Гр/с с энергией фотонов 0,66 и 1,25 МэВ;
- измерительные установки с комплектом первичных калориметрических преобразователей в 

диапазоне измерений от 1-10“1 до 1-106 Гр, от 1-10-2 до 1-105 Гр/с в диапазоне энергий электронов 
от 0,3 до 10 МэВ.

3.2 В качестве вторичных эталонов эквивалентов дозы и мощности эквивалентов дозы фотон
ного и электронного излучений используют дозиметрические эталонные установки с радионуклид
ными источниками, с источниками рентгеновского, тормозного и электронного излучений с ионизаци
онными камерами и водными или твердотельными фантомами стандартных размеров в диапазоне от 
1 -10-6 до 5-10-2 Зв; от 1-10-8 до 5-10-3 Зв/с в диапазоне энергий фотонов от 0,015 до 50 МэВ, в диа
пазоне энергий электронов от 5 до 50 МэВ.

3.3 Суммарная погрешность вторичных эталонов, выраженная в виде СКО составляет от 0,6 % до 3 %.
3.4 Вторичные эталоны применяют для поверки рабочих эталонов 1-го и 2-го разрядов и рабо

чих средств измерений терапевтических и повышенной точности методом прямых измерений, сличе-
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нием с помощью компаратора (калориметров, ионизационных камер, химических или твердотельных 
дозиметров), непосредственным сличением или методом косвенных измерений.

4 Рабочие (разрядны е) эталоны

4.1 Рабочие эталоны 1-го разряда
4.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют дозиметрические эталонные уста

новки с радионуклидными источниками, с источниками рентгеновского, тормозного и электронного 
излучений, с водными или твердотельными фантомами стандартных размеров, дозиметры с иониза
ционными камерами и сцинтилляционными блоками детектирования, калориметры, тер
молюминесцентные дозиметры, химические и твердотельные дозиметры, радионуклидные источни
ки излучения в диапазонах измерений: поглощенной дозы от 1-10-6 до 1 -10е Гр; мощности поглощен
ной дозы от 1-10-8 до 1-105 Гр/с; произведения поглощенной дозы в воздухе на площадь от 1-10-7 
до 10 Гр-м2, произведения мощности поглощенной дозы в воздухе на площадь от 1-10-8 до 3-10-2 
(Гр/с) м2, произведения поглощенной дозы в воздухе на длину от 1-10-5 до 500 Гр-см, произведения 
мощности поглощенной дозы в воздухе на длину от 3-10-6 до 20 (Гр/с) см; эквивалента дозы (амби- 
ентного, индивидуального, направленного) от 1-10-7 до 5-10 1 Зв; мощности эквивалента дозы (амби- 
ентного, индивидуального, направленного) от 1-10"8 до 5-10-5 Зв/с в диапазоне энергий фотонного 
излучения от 15 кэВ до 50 МэВ и в диапазоне энергий электронного излучения от 5 до 50 МэВ.

4.1.2 Доверительные границы относительных погрешностей (б0) рабочих эталонов 1-го разряда 
при доверительной вероятности р = 0,95 составляют для средств измерений поглощенной дозы от 2,5 
% до 7 %, для средств измерений произведения поглощенной дозы в воздухе на площадь и длину от 
3 % до 7 %, для средств измерений эквивалентов дозы от 5 % до 7 %.

4.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда и 
рабочих средств измерений методом прямых измерений, сличением с помощью компаратора (кало
риметров, ионизационных камер, химических и твердотельных дозиметров), непосредственным сли
чением или методом косвенных измерений.

4.2 Рабочие эталоны 2-го разряда
4.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют дозиметрические эталонные уста

новки с радионуклидными источниками, с источниками рентгеновского, тормозного и электронного 
излучений с водными или твердотельными фантомами стандартных размеров, дозиметры с иониза
ционными камерами и сцинтилляционными блоками детектирования, химические и твердотельные 
дозиметры, радионуклидные источники излучения в диапазоне измерений: поглощенной дозы от 1-10“ 
6 до 1 -106 Гр; мощности поглощенной дозы от 1 -10-8 до 1 -105 Гр/с; эквивалента дозы (амбиентного, 
индивидуального, направленного) от 1-10-7 до 5-10-1 Зв; мощности эквивалента дозы (амбиентного, 
индивидуального, направленного) от 1-10-8 до 5• 10-5 Зв/с в диапазоне энергий фотонного излучения 
от 15 кэВ до 50 МэВ и в диапазоне энергий электронного излучения от 5 до 50 МэВ.

4.2.2 Доверительные границы относительных погрешностей рабочих эталонов 2-го разряда при 
доверительной вероятности р = 0,95 составляют от 5 % до 10 % для средств измерений поглощенной 
дозы и от 10 % до 15 % для средств измерений эквивалента дозы.

4.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений погло
щенной дозы, амбиентного эквивалента дозы, индивидуального эквивалента дозы, направленного 
эквивалента дозы, экспозиционной дозы и их мощностей методом прямых измерений, непосредст
венным сличением и методом косвенных измерений.

5 Рабочие средства измерений

5.1 В качестве рабочих средств измерений применяют дозиметры (терапевтические, техники 
безопасности, аварийного и технологического назначения), основанные на калориметрическом, иони
зационном, твердотельном, химическом методах, и рабочие установки с пределами измерений: по
глощенной дозы от 1-10-6 до 1-106 Гр; мощности поглощенной дозы от 1-10-8 до 1 ■ 105 Гр/с; произве
дения поглощенной дозы в воздухе на площадь от 1-10-7 до 10 Гр м2, произведения мощности по
глощенной дозы в воздухе на площадь от 1-10-8 до 3-10-2 (Гр/с)- м2, произведения поглощенной дозы 
в воздухе на длину от 1 -10-5 до 500 Гр-см, произведения мощности поглощенной дозы в воздухе на 
длину от 3-10-6 до 20 (Гр/с)-см, эквивалента дозы (амбиентного, индивидуального, направленного) от 
1-10-7 до 5-10-1 Зв; мощности эквивалента дозы (амбиентного, индивидуального, направленного) от 
1 -10-8 до 5-10-5 Зв/с, экспозиционной дозы от 3-10-11 до 6 Кл/кг, мощности экспозиционной дозы от 
3-10-12 до

5
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6■ 10-2 А/кг диапазоне энергий фотонного излучения от 15 кэВ до 50 МэВ и в диапазоне энергий 
электронного излучения от 5 до 50 МэВ.

5.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей (А0) рабочих средств измерений со
ставляют от 2 % до 30

6
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Приложение А 
(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы, эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы фотонного
электронного излучений
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Государственный первичный эталон
Единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фотонного и электронного излучений,

Рентгеновское излучение 
15-50 кэВ

10'3-1 Гр/с, 1-103 Гр 
So=2-10'3 ©о=б,5-10 '3

Фотонное излучение 
0,05-50 М эВ 

10'3-1 0 2 Гр/с, 1-103 Гр 
So=2-10'3 ©о=3,5 10"3

Электронное излучение 
5-50 М эВ

1 0 ^-1 02 Гр/с, 1-1 (Я Гр 
So=2-10"3 ©о=3,5-1СГ3
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Слич
V

ение с помощью 
омпаратора 
St = 0.8 %

Сличение с  помощью компаратора
Sj = 0,6 %

Сличение с  помощью компаратора
S i = 1 ,3 %

Вторичные эталоны 
единиц поглощенной дозы и 

мощности погл. дозы 
рентгеновского излучения в воде

15-250 кэВ 
5Ю~3-10 Гр

5 1 0 ^ - , ° - ,  Гр /с

Sz = 0,8% - 1 %

Вторичные эталоны 
единиц поглощенной дозы и 

мощности погл. дозы фотонного 
излучения в воде и 

тканеэквивалентном веществе 
0,66; 1 25 МэВ 

5-10-10 Гр 
б-Ю^-Ю- ' Гр/с 

S7 = 0,8 %

Метод косвенных 
измерений 

50 = 2 %

Метод прямых 
измерений 
50 = 0,5 %
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X
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Эталонны е измерители 
произведения поглощенной 

дозы в воздухе (кермы в 
воздухе) на площ адь 2-го 

разряда 15-250 кэВ 
1 0 - 1 0  Гр-м2 

10^-3-102 (Гр/с)-м2 
5о= 4 %-6 %

Непосред
слич<

50=1

ственное
рние
%

Вторичные эталоны 
единиц поглощенной дозы и 

мощности погл. дозы фотонного 
излучения в воде и 

тканеэквивалентном веществе 
60-250 кэВ 
5-10"3-10 Гр 

б-Ю^-Ю-1 Гр/с 
Sz = 1,5 %

Метод прямых 
измерений
50 = 0,3 %

Непосредственное 
сличение 
50 = 0,5 %

Эталонные 
дозиметрические 

установки 1-го разряда 
0,66; 1,25 МэВ 

60-250 кэВ 
10"6-10"1 Гр/с 

5п = 2,5 % - 4,0 %

Эталонные дозиметры 
поглощенной дозы и мощности 
поглощенной дозы 1-го разряда 

0,06-50 МэВ 
10^-10"' Гр/с 

10"5-102 Гр 
50= 3,5 % - 4,0 %

Метод прямых 
измерений 

5п=0,5 %-1,0 %

С личение с помощью 
компаратора 

5о=0,5 % -1 ,0 %

Метод прямых измерений 

50=1%

Эталонны е дозиметры 2-го 
разряда

0,66; 1,25 М эВ 
10 -10"1 Гр/с

1СГ*-10? Гр 
бо=5 %-8 %

Непосред
спич

50=2 с

ственное
ение
>6-3%

л

Эталонны е дозиметрические 
установки 

2-го разряда

0,66; 1,25 М эВ 
10 -10"1 Гр/с
бо=5 %-8 %

Метод прямых 
измерений

50=2 %

Сличение с помощью компаратора 
S i =  1 , 0 %

Вторичные эталоны 
единиц поглощенной дозы и 

мощности погл. дозы фотонного 
и электронного излучений в воде 

1-50 МэВ 
Ю ^-Ю 3 Гр 

10^-102 Гр/с 
Sz = 0,8 % -1,5 %

Сличение с помощью компаратора 
S z = 0 , 4 %

Вторичные эталоны 
единиц мощности поглощенной 

дозы фотонного излучения в 
стандартных материалах 

0,66; 1,25 МэВ 
10"2-10 Гр/с 
Sz = 0,6%

Сличение с помощью компаратора 
S i =  1 %

Вторичные эталоны 
единиц погл. дозы и мощности 
поглощенной дозы фотонного и 

электронного излучений в 
стандартных материалах 

0,3-10 МэВ 
10"1-106 Гр 

10"2-105 Гр/с 
Sz = 1,5 %

Сличение с помощью компаратора
S i  = 3 %

Вторичные эталоны 
единиц эквивалентной дозы и 
мощности эквивалентной дозы 

фотонного и электронного 
излучений 

0,015-50 МэВ 
10"6-5 10"' Зв 

10"8-5 10"3 Зв/с 
S j = 3 %-5 %

Непосредственное 
сличение 
50= 1 %

Сличение с 
помощью 

компаратора 
50 =0,6 % -2,0%

Метод прямых 
измерений 
50= 0,1 %-

1,0 %

Эталонные 
дозиметрические 

установки 1-го разряда 
1-50 МэВ 

10_6-103 Гр/с 
10_5-106 Гр 

б0= 4 %

Эталонные 
дозиметрические 

установки 1-го 
разряда 

0,66; 1,25 МэВ 
10"8-10 Гр/с 
50=3 %-5 %

Эталонны е дозиметры 1-го 
разряда поглощенной дозы и 
мощности поглощенной дозы 

0,66; 1,25 М эВ 
10'2-1 0  Гр/с 

1-104 Гр 
бо=2,5 % -5 ,0  %

Непосредственное
сличение

50=0,6 %-1,0 %

]--------------

Непосредственное 
сличение 

60=1 %-2 %

Метод прямых 
измерений

50=2%

Н е п о с р е /

с п и ч

5 0 = 1 0

(с т в е н н о е

е н и е
6 - 3 %

Эталонны е дозиметры 1-го 
разряда поглощенной дозы и 
мощности поглощенной дозы 

0,3-10 М эВ 
1(T2- l t f  Гр/с 

Ю '-Ю 6 Гр 
бо=5 % -1 0  %

Непосредственное сличение'

5о=3 % -5  %

Непосредственное 
сличение 

50 = 2 % -6 %

Эталонные установки 1- 
го разряда дозиметриче 

ские

0,015-50 МэВ 
10"9-5 10"2 Зв/с 

50=5 %-10%

Эталонны е дозиметры 1-го 
разряда поглощенной дозы и 
мощности поглощенной дозы 

0,015-50 М эВ 
Ю ^ -б  1СГ3 Зв/с 
1 0 ^-5  10 '1 Зв 
& = Ю % -1 5 %

Сличение с помощью 
компаратора 
60=3 %-5 %

Непосредственное
сличение

60=3 %-5 %

Эталонные дозиметры 2- 
го разряда

60-250 кэВ 
10^-10"1 Гр/с 
50=6 %-10%

Эталонные 
дозиметрические 

установки 2-го 
разряда

60-250 кэВ 
10"8-10-' Гр/с 
50=6 %-10%

Эталонные 
дозиметрические 

установки 2-го разряда

0,66; 1,25 МэВ 
10"2-10 Гр/с 
50=6 %-8 %

Метод прямых \

измерений
50=2 %

Метод прямых \

измерений
50=3 %

'— /
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Измерители произведения 

поглощенной дозы в воздухе 
(кермы в воздухе) на площ адь 

15-250 кэВ 
1 0 ^-1 0  Гр м2 

Ю ^ -З -Ю -2 (Гр/с) м2 
До=4-15%

Измерители произведения 
поглощенной дозы в воздухе 
(кермы в воздухе) на д ли н у  

15-250 кэВ 
Ю ^-5 -1 0 2 Гр-см 

з -ю ^ -г о  (Гр/с)-см 
До=4 % -1 5  %

Дозиметры поглощенной 
дозы и мощности 

поглощенной дозы 
рентгеновского излучения 

15-250 кэВ 
10^-10  Гр/с 
10^-10* Гр 

До=2-3%

Дозиметры экспозиционной 
дозы

3 -1 (Г11-6  Кл/кг 
3-10~12-6 Ю '2 А/кг 

Д р З  % -1 5  %

Дозиметры поглощенной 
дозы и мощности 

поглощенной дозы в воде

0,06-50 М эВ 
1 0 ^ -Ю '1 Гр/с 

Ю ^ -Ю 2 Гр 
До=3 % -5  %

Дозиметры поглощенной дозы и 
мощности поглощенной дозы 

аварийные 
0,06-50 М В 
10^-1 Гр/с 
1 0 ^ -1 02 Гр 

До=5 % -2 0  %

Дозиметры эквивалентов дозы 
(амбиентного, индивидуального, 

направленного)
0,015-50 М эВ 

1 0 ^ -5 Ю '3 Зв/с 
1 0 ^-5  Ю '2 Зв 

Д о = Ю % -3 0 %

Дозиметры повышенной 
точности 

0,06- 50 М эВ 
10^-1 Гр/с 
Ю ^-Ю *  Гр 

До=2 % -5  %

Этапе 
дозимет 

установки 2

0,015-£ 
10"6-5 

10"8-5 1 
50=Ю °

жные 
эические 
-го разряда

50 МэВ 
10"' Зв 
0_3 Зв/с 
6-15%

Метод прямых 
измерений 
60=3 %-5 %

Эталонные дозиметры 
2-го разряда

0,015-50 МэВ 
10"6-5 10"' Зв 

10"8-5 10"3 Зв/с 
50=Ю %-15 %

Непосредственное 
сличение 

50=3 %-5 %

О блучательны е 
дозиметрические установки 

0,66; 1,25 М эВ 
10'2-1 0  Гр/с 

1-106 Гр 
До=6 % -1 0  %

Дозиметры поглощенной 
дозы ф отонного и 

электронного излучений 
0,3-10 М эВ 

Ю 'Ч О 5 Гр/с 
10-1Cf Гр 

До=8 % -3 0  %
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