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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ, 

СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ, ПОТОКА И СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ
ДЛИН ВОЛН 0,001-1,600 мкм

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification scheme for instruments measuring of the spectral 

radiance, spectral radiant power, spectral irradiance, spectral radiant intensity, power and radiant intensity in
spectral range from 0,001 to 1,600 pm

Дата введения — 2015—05—01

1 Область применения

Н астоящ ий  станд а рт р а спр остра няе тся  на го суд а р стве н н ую  пове р о чн ую  схе м у  (см . р исунок А .1 ) 
для  сре дств  изм ерений  спе ктра л ьно й  п л отности  эне р ге ти че ско й  я рко сти , сп е ктра л ьно й  п лотно сти  
потока  излучения, сп е ктра л ьно й  плотности  эне р ге ти че ско й  о све щ енно сти , спе ктра л ьно й  п лотно сти  
силы  излучения, потока  и силы  излуче ния  в д и а па зо н е  дл ин  волн 0 ,0 0 1 -1 ,60 0  мкм  и уста навл и вае т 
п ор яд о к передачи  е д иниц  спе ктра л ьно й  п л отности  эне р ге ти че ско й  яр ко сти  —  ва тт  на кубиче ский  
м етр  на стер адиа н  [В т /(м -с р ) ], сп е ктра л ьно й  п лотно сти  потока  изл уче ния  —  ватта на м етр  [Вт/м ], 
спе ктра льно й  плотности  эн е рге тическо й  о све щ енно сти  —  ватт на куб иче ский  м етр  [В т/м 3], 
спе ктра льно й  плотности  силы  излуче ния  —  ватт на м етр  и на стер ад иа н  [В т/(м  ср)], потока  излуче ния  
—  ватт [Вт], силы  излуче ния  —  ва тт  на стер ад иа н  [В т/ср ] от го суд а р стве н н о го  пер вично го  эта л она  при 
пом ощ и втор и чны х  и р а б о чи х  эта л оно в  р абочим  сре д ствам  изм ерений  с  у каза ние м  п огре ш ностей  и 
о сн о вн ы х  м етодов поверки .

2 Государственный первичный эталон

2.1 Госуд ар стве нны й  п ервичны й  эталон  е д и н и ц  сп е ктра л ьно й  плотно сти  эн е рге тическо й  
я ркости , спе ктра л ьно й  п л отности  потока  излуче ния , сп е ктра л ьно й  плотно сти  эн е рге тическо й  
осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  плотно сти  силы  излуче ния , потока  и силы  излуче ния  в д и а па зо н е  дл ин  
волн 0,001 —  1,600  мкм  вклю чает:

- эле ктро нны й  си нхр отр он  с  сильны м  м агнитны м  полем  10 Тл, эне ргие й  эл е ктр о н о в  50 М эВ  с 
каналом  синхр о тр о н н о го  излучения;

- канал  син хр о тр о н н о го  излуче ния  эл е ктр о н н о го  нако пи те л ьн о го  кольца  с  эне ргие й  эл е ктро нов  
4 50  М эВ;

- канал  син хр о тр о н н о го  излуче ния  эл е ктр о н н о го  нако пи те л ьн о го  кольца  с  эне ргие й  эл е ктро нов  
2 ,5  ГэВ;

- ком п л е кт  и зм ер ите л ьной  и вспо м ога те л ьной  а ппар атуры  дл я  изм ер ений  эне ргии  и числ а  
уско р е н н ы х  ча сти ц  и рад иуса  орбиты ;

- ком п л е кт  сп е ктр а л ьны х  ко м п ар ато ро в  и м н о го сл о й н ы х  зеркал ;
- гони о м етр  и и н те гр и р ую щ ую  сф еру;
- ком п ар ато р  силы  излучения;
- ком п л е кт  при е м ни ко в  изл уче ния  на осно ве  ф ото д и од ов  с  м ного сл ой ны м и  нано структур ам и , 

рад ио м етр ов , П З С -кам е р , ф ото -ум н о ж и те л е й  и вто р и чны х  эл е ктр о н н ы х  ум нож ите л ей ;
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- ком п л е кт  изл уча тел ей  с  систе м ой  ста б и л и за ц и и  потока  излуче ния ;
- си сте м у  р е гистр а ции  и о бр аб о тки  си гнал о в  и и зобр аж е ний;
- ва куум ную  систе м у, в кл ю ча ю щ а я  тур б о м о л е кул я р н ы й  и м а гн и то р а зр я д н ы е  насосы .
2 .2  Го суд ар стве нны й  п ервичны й  эта лон  о бе сп е чи в а е т  в д и а п а зо н е  д л ин  волн 0,001 —  1,600  мкм  

во сп ро и звед ени е  сл е д ую щ и х  единиц:
- сп е ктра л ьно й  плотно сти  эне рге ти ческо й  я рко сти  в д и а па зо н е  108—10 14 В т /(с р м 3) с 

о тно сите л ьны м  сре д ним  ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  резул ьта та  изм ерений  S 0 не п ревы ш аю щ им  
(0,3-И  ,0) 10"2 при 15 н еза ви сим ы х  изм ерениях, при неискл ю че нной  си сте м ати ческой  п огре ш ности  © 0, 
не пре вы ш а ю щ ей  (0 ,7 -И ,4 ) '1 0 '2, при станд а ртно й  нео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  (0,3-И  ,0)■ 10"2 и при 
станда ртно й  н ео п ре д ел енно сти  по ти п у  В —  (0 ,35-ь0,7)-10 '2;

- спе ктра л ьно й  плотности  потока  излучения  в д и а па зо н е  10 1—106 Вт/м  с о тно сите л ьны м  средним  
ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  резул ьта та  изм ерений  S 0 не пре вы ш а ю щ им  (0,1-И  ,0 )1 0 '2 при 15 
н еза ви сим ы х  изм ерениях, при неискл ю че нной  си сте м ати ческой  п о гре ш ности  © 0, не пре вы ш а ю щ ей  
(0 ,2 -И ,4 ) 10 '2, при станд а ртно й  н ео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  (0,1-И ,0)■ 10 '2 и при станда ртно й  
н ео п ре д ел енно сти  по ти п у  В —  (0 ,1-ь0,7)-10 '2;

- спе ктра л ьно й  плотности  эн е рге тическо й  о све щ енно сти  в д иа па зо н е  104—10 10 В т/м 3 с 
о тно сите л ьны м  сре дним  ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  резул ьта та  изм ерений  S 0 не п ревы ш аю щ им  
(0,3-И ,0 )1 0 '2 при 15 н еза ви сим ы х  изм ерениях, при неискл ю че нной  си сте м ати ческой  п огре ш ности  © 0, 
не пре вы ш а ю щ ей  (0,7^-1,4)■ 10 '2, при станд а ртно й  нео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  (0,3-И  ,0)■ 10 '2 и при 
станда ртно й  н ео п ре д ел енно сти  по ти п у  В —  (0 ,35-ь0,7)-10 '2;

- спе ктра л ьно й  п лотно сти  силы  излуче ния  в д иа па зо н е  103—109 В т/(ср -м ) с  о тно сите л ьны м  
сре дним  ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  р езультата  изм ерений  S0 не п ре вы ш а ю щ им  (0,01-ь0,05) 10 '2 при 
15 н е за ви сим ы х  изм ерениях, при неискл ю че нной  си сте м ати ческой  п о гре ш ности  © 0, не п ревы ш аю щ ей  
(0,03^-0,06) 10"2, при станд а ртно й  нео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  (0 ,01 -г0 ,05)-10 '2 и при станд а ртно й  
неопре д ел енно сти  по ти п у  В —  (0 ,015^-0 ,03)-10 '2;

- потока  излуче ния  в д и а па зо н е  1 -10"6 —  2■ 10"2 Вт с  о тно сите л ьны м  сре д ни м  ква д ра тиче ским  
о ткл оне ние м  резул ьта та  изм ерений  S0, не пре вы ш а ю щ им  0 ,2 1 0"2 при 15 не за ви сим ы х  изм ер ениях, 
при неискл ю че нной  систе м а ти че ско й  п огре ш ности  © 0, не пре вы ш а ю щ ей  0 ,2 1 0"2, при станд а ртно й  
нео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  0 ,2 -1 0 '2 и при станд а ртно й  не о п р е д е л е н н о сти  по ти п у  В —  0 ,1 -1 0 '2 в 
д и а па зо н е  дл ин  волн 0 ,4 00  —  1,600  мкм;

- потока  излуче ния  в д и а па зо н е  1 -10 '6 —  2■ 10 '2 В т с  о тно сите л ьны м  сре д ни м  ква д ра тиче ским  
о ткл оне ние м  резул ьта та  изм ерений  S0, не п ре вы ш а ю щ им  0 ,8 1 0"2 при 15 н е за ви сим ы х  изм ер ениях, 
при неискл ю че нной  си сте м ати ческой  п о гре ш ности  © 0, не пре вы ш а ю щ ей  0 ,7 1 0 '2, при станд а ртно й  
нео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  0 ,8 -1 0"2 и при станд а ртно й  нео пр е д е л е н н о сти  по ти п у  В —  0 ,35-10"2 в 
д иа па зо н е  дл ин  волн 0,001 —  0 ,4 00  мкм;

- силы  излучения  в д иа па зо н е  1 -1 0 3 —  1-102 В т /ср  с  о тно сите л ьны м  сре дним  ква д ра тиче ским  
о ткл оне ние м  резул ьта та  изм ерений  S0, не п ре вы ш а ю щ им  0 ,2 1 0"2 при 15 н е за ви сим ы х  изм ерениях, 
при неискл ю че нной  си сте м ати ческой  п о гре ш ности  © 0, не пре вы ш а ю щ ей  0 ,2 1 0 '2, при станд а ртно й  
нео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  0 ,2 -1 0 '2 и при станд а ртно й  не о п р е д е л е н н о сти  по ти п у  В —  0,1 Ю " 2 в 
д и а па зо н е  дл ин  волн 0 ,4 00  —  1,600  мкм;

- силы  излучения  в д иа па зо н е  1 -1 0 3 —  М О 2 В т/ср  с  о тно сите л ьны м  сре дним  ква д ра тиче ским  
о ткл оне ние м  резул ьта та  изм ерений  S0, не пре вы ш а ю щ им  0 ,8 1 0"2 при 15 н е за ви сим ы х  изм ер ениях, 
при неискл ю че нной  си сте м ати ческой  п о гре ш ности  © 0, не п ревы ш аю щ ей  0 ,7 1 0 '2, при станд а ртно й  
нео п ре д ел енно сти  по ти п у  А  —  0 ,8 -1 0"2 и при станд а ртно й  нео п ре д ел енно сти  по ти п у  В —  0 ,35-10"2 в 
д иа па зо н е  дл ин  волн 0,001 —  0 ,4 00  мкм.

2.3  Госуд ар стве нны й  первичны й  эталон п рим еня ю т дл я  передачи  е д иниц  спе ктра льно й  
плотности  эне рге тическо й  ярко сти , спе ктра л ьно й  п л отности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  
плотности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  плотности  силы  излуче ния , потока  и силы  
излучения  в д и а па зо н е  дл ин  волн 0,001 —  1,600 мкм  вторичны м  эта лона м  непр ер ы вно го  излучения  
сличение м  при пом ощ и ком п ар ато ра  со средним  ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  р езул ьта тов  сличений  
S£l0, составл яю щ и м  (0,2-Ю ,4)-10 '2.

2 .4  Госуд ар стве нны й  первичны й  эталон п рим еня ю т дл я  передачи  е д иниц  спе ктра льно й  
плотности  эне рге тическо й  ярко сти , спе ктра л ьно й  п л отности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  
плотности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  плотности  силы  излучения, потока  и силы  
излуче ния  в д иа па зо н е  дл ин волн 0,001 —  1,600 мкм вторичны м  эта лона м  им пул ьсного  излучения
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сличение м  при пом ощ и ком пар ато ра  со средним  ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  р езул ьта тов  сличений  
S£l0, составл яю щ и м  (0,4-^1,5)-10"2.

3 Вторичные эталоны

3.1 В качестве  втор и чны х  эталонов сп е ктра л ьно й  п л отности  эн е рге тическо й  яркости ,
спе ктра льно й  п л отности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  п л отности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , 
спе ктра л ьно й  плотности  силы  излучения, потока  и силы  непр ер ы вно го  излуче ния  прим еня ю т
изм ер ите л ьны е  ком плексы , вкл ю ча ю щ ие  эта л онны е  излучател и , в том  числ е  светодиод ы  с систем ой  
те м п е р а тур н о й  ста б ил изац ии  потока  излучения, во дород ны е , д е йте рие вы е , ксеноновы е
газо ра зряд ны е  лам пы , ком параторы , радиом етры  и сп е ктро ра д иом е тры  с инте гр ирую щ им и  сф ерам и, 
работа ю щ ие  в д и а п а зо н а х  108 —  1014 В т/(ср  м3), 1 0 1 —  106 Вт/м , 104 —  101° В т/м 3,103 —  109 В т/(ср  м), 
10"6 —  2 -1 0"2 Вт, 1 ■ 1 0 3 —  1 -102 В т/ср  и в д и а па зо н е  дл ин  волн от 0,001 до  1,600 мкм.

3.2 В каче стве  втор и чны х  эталонов сп е ктра л ьно й  п л отности  эн е рге тическо й  яркости ,
спе ктра льно й  п л отности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  п л отности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , 
спе ктра льно й  плотности  силы  излучения, потока  и силы  им пул ьсного  излуче ния  п рим еняю т
изм ер ите л ьны е  ком плексы , вкл ю ча ю щ ие  эта л онны е  им пульсны е  излучател и , в том  числ е  
им пульсны е  свето диод ы , им пульсны е  лам пы , источники  л а й м а н о вско го  континуум а , ком параторы , 
р адиом етры  и спе ктро ра д и ом е тры  с инте гр ирую щ им и  сф е р ам и , работа ю щ ие  в д иа па зо н е  108 —  1 0 14 
В т/(ср  м3), 1 0 1 —  106 Вт/м , 104 — Ю 10В т/м 3, 103 —  109 В т/(ср  м), 1 0 6 —  2 -1 0 2 Вт, 1 ■ 1 0 3 —  1-102 В т/ср  и 
в д и а па зоне  дл ин  волн от 0,001 д о  1 ,600  мкм.

3.3 С ре д нее  ква д ра тиче ско е  о ткл оне ние  р езул ьта тов  сличений  S ao втор и чны х  эталонов
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  ярко сти , сп е ктра л ьно й  п лотно сти  потока  излучения,
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  плотности  силы  излучения, 
потока  и силы  неп реры вного  излуче ния  с Го суд ар стве нны м  пер вичны м  эта лоно м  не д о л ж но  
п ревы ш ать  (0,5-5-1 ,6 )-10"2. С реднее  ква д ра тиче ско е  о ткл оне ние  результа тов  сличений  Sao втор ичны х 
эта л оно в  потока  и силы  излуче ния  на основе  свето д и од ов  с систем ой  те м п е р а тур н о й  стаб ил изац ии  и 
р ад ио м етр ов  в д и а па зо н е  дл ин волн от 0 ,400  до  1,600 мкм  составл яе т 0 ,6 -1 0"2.

3.4 С ре д нее  ква д ра тиче ско е  о ткл оне ние  р езул ьта тов  сличений  S ao втор и чны х  эталонов
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  ярко сти , сп е ктра л ьно й  п лотно сти  потока  излучения,
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  плотности  силы  излучения, 
потока  и силы  им пул ьсного  излучения  с Госуд ар стве нны м  пер вичны м  эта лоно м  не до л ж но  
п ревы ш ать  (1 ,5-^2,0)-10"2.

3.5. В торичны е  эталоны  спе ктра л ьно й  п лотно сти  эне рге ти ческо й  я ркости , спе ктра л ьно й  
плотности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  плотности  эн е рге тическо й  осве щ енно сти , спе ктра льно й  
плотности  силы  излучения, потока  и силы  непр ер ы вно го  излучения  п ри м еня ю т для  передачи  е диниц  
рабочим  эта лона м  непр ер ы вно го  излучения  сл ичение м  при пом ощ и ком пар ато ра  со средним  
ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  S£i 0, не п ре вы ш а ю щ им  (0,25-5-0,5 )Ю " 2.

3.6 В торичны е  эталоны  спе ктра л ьно й  плотности  эн е рге тическо й  я ркости , спе ктра л ьно й  
плотности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  плотности  эн е рге тическо й  осве щ енно сти , спе ктра льно й  
плотности  силы  излучения, потока  и силы  им пул ьсного  излучения  п рим еня ю т для  передачи  е диниц  
рабочим  эта лона м  им пул ьсного  излуче ния  сл ичение м  при пом ощ и ком пар ато ра  со средним  
ква д ра тиче ским  о ткл оне ние м  S£i 0, составл яю щ и м  (1,1-5-1,5)10"2.

4 Рабочие эталоны

4.1. В каче стве  р а б о чи х  эта л оно в  спе ктра л ьно й  п лотно сти  эн е рге тическо й  яркости , 
спе ктра льно й  п л отности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  п л отности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , 
спе ктра льно й  плотности  силы  излучения, потока  и силы  непр ер ы вно го  излуче ния  прим еня ю т 
изм ер ите льны е  ком плексы , вкл ю ча ю щ ие  эта л онны е  излучател и , в том  числ е  светодиод ы  с систем ой  
тем п ер атурно й  ста б ил изац ии  потока  излучения, во дород ны е , д е йте рие вы е , ксеноновы е  
газо ра зрядны е  лам пы , р адиом етры  и спе ктро ра д и ом е тры  с и нте гр ирую щ им и  сф ерам и, ком параторы , 
р аботаю щ ие  в д и а па зо н е  108 —  1014 В т /ф р -м 3), 101 —  106 Вт/м , 104 —  101° В т/м 3, 103 —  109 В т/ф р-м ), 
10"6 —  2 -1 0"2 Вт, 10 3 —  102 В т/ср  и в д и а па зо н е  дл ин  волн от 0,001 до  1,600 мкм.

4.2  В качестве  р а б о чи х  эта л оно в  сп е ктра л ьно й  п л отности  эн е рге тическо й  ярко сти , спе ктра л ьно й  
плотности  потока  излучения, спе ктра л ьно й  плотности  эн е рге тическо й  осве щ енно сти , спе ктра льно й
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плотности  силы  излуче ния , потока  и силы  им пул ьсного  изл уче ния  п р и м е н я ю т изм ер ите л ьны е  
ком плексы , вкл ю ча ю щ ие  эта лонны е  им пул ьсны е  излуча тел и , в том  чи сл е  им пул ьсны е  светодиод ы , 
им пульсны е  газо ра зряд ны е  лам пы , источники  л а й м а н о вско го  континуум а , радиом етры , до зим е тры , 
приборы  для  изм ер ения  пул ьсации  (пул ьсм е тры ) и спе ктро ра д и ом е тры  с  инте гр и рую щ и м и  сф е р ам и , 
ком параторы , работа ю щ ие  в д и а па зо н е  108 —  1014 В т/С срм 3), 101 —  106 В т/м , 104 —  10™ В т/м 3, 103 —  
109 В т/(ср  м), 10 '6 —  2 -1 0"2 Вт, 1 0 3 —  102 В т/ср  и в д и а па зо н е  д л ин  волн от 0,001 д о  1 ,600  мкм .

4.3  С ре д нее  ква д ра тиче ско е  о ткл оне ние  р езул ьта тов  сл ичений  S O0 р а б о чи х  эта л оно в  
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  ярко сти , спе ктра л ьно й  плотно сти  потока  излучения, 
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , спе ктра л ьно й  п лотно сти  силы  излуче ния , 
потока  и силы  неп реры вного  излуче ния  с вторичны м и эталонам и  не д о л ж н о  п ре вы ш а ть  (0 ,6 *2 ,0 )-1 0 '2.

С реднее  ква д ра тиче ско е  о ткл оне ние  р езул ьта тов  сличений  Sao вто р и чны х  эта л оно в  потока  и 
силы  излуче ния  на осно ве  свето д иод ов  с систем ой  те м п е р а тур н о й  ста б и л и за ц и и  и р а д ио м етр ов  в 
д иа па зо н е  дл ин волн от 0 ,4 00  до 1,600 мкм  со ста вл яе т 2 -1 0"2.

4.4  С ре д нее  ква д ра тиче ско е  о ткл оне ние  р езул ьта тов  сличений  S ao р а б о чи х  эта л оно в  
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  ярко сти , сп е ктра л ьно й  плотно сти  потока  излучения, 
спе ктра льно й  плотности  эне рге тическо й  осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  п лотно сти  силы  излуче ния , 
потока  и силы  им пул ьсного  излуче ния  с вторичны м и эта л она м и  не д о л ж но  п ре вы ш а ть  (2 ,0 + 3 ,0 )-1 0 '2.

4 .5  Р абочие  эталоны  спе ктра л ьно й  плотности  эне рге тическо й  ярко сти , спе ктра л ьно й  плотности  
потока  излучения, сп е ктра л ьно й  плотности  эн е рге тическо й  осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  п лотно сти  
силы  излучения, потока  и силы  непр ер ы вно го  излуче ния  п рим еня ю т дл я  передачи  е д и н и ц  рабочим  
сре дствам  изм ерений  непр ер ы вно го  излучения  сличение м  при пом ощ и ком пар ато ра  с  Д £0, не 
п ревы ш аю щ им  1,5-10"2.

4.6  Р абочие  эталоны  спе ктра л ьно й  плотности  эне рге тическо й  ярко сти , спе ктра л ьно й  п лотно сти  
потока  излучения, сп е ктра л ьно й  плотности  эн е рге тическо й  осве щ енно сти , сп е ктра л ьно й  п лотно сти  
силы  излучения, потока  и силы  им пул ьсного  излучения  прим еня ю т дл я  п ер еда чи  е д и н и ц  рабочим  
сре д ствам  изм ерений  им пул ьсного  излуче ния  сл ичение м  при пом ощ и ком пар ато ра  с  Д £0, не 
пре вы ш а ю щ им  2 ,5 -1 0"2.

5 Рабочие средства измерений

5.1 В качестве рабочих средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, 
спектральной плотности потока излучения, спектральной плотности энергетической освещ енности, 
спектральной плотности силы излучения, потока и силы непреры вного  излучения прим еняю т излучатели, 
включая светодиоды  с системой тем пературной  стабилизации потока излучения, водородные, 
дейтериевы е и ксеноновы е газоразрядны е лампы , радиометры  и спектрорадиом етры  с  интегрирую щ им и 
сф ерами, работаю щ ие в диапазоне  108 —  1014 Вт/ф р-м3), 101 —  106 Вт/м, 104 —  Ю 10 В г/м 3, 103 —  109 
Вт/(ср м), 10 '6 —  2-1 0"2 Вт, 10"3 —  102 Вт/ср и в диапазоне  длин волн от 0,001 д о  1,600 мкм.

5.2 В качестве р аб очих  средств изм ерений  спектральной  плотности  энергетической  яркости , 
спектральной  плотности  потока  излучения, спектральной  плотности  энергетической  освещ енности , 
спектральной  плотности  силы  излучения, потока и силы  им пульсного  излучения  прим еняю т УФ  
излучатели, вклю чая им пульсны е  светодиоды , им пульсны е газоразрядны е  лам пы , источники 
ла йм а новского  континуум а, им пульсны е ксеноновы е и криптоновы е  газоразрядны е  лам пы , радиом етры , 
дозим етры , спектрорадиом етры  с  интегрирую щ им и сф ерам и и приборы  для  изм ерения  пульсации 
(пульсм етры ), работаю щ ие  в диа па зоне  108 —  1014 В т/ф р-м 3), 101 —  106 Вт/м , 104 —  Ю 10 Вт/м3, 103 —  
109 Вт/(ср-м ), 10"6 —  2 -1 0"2 Вт, 10"3 — 102 В т/ср  и в диа па зоне  дл ин  волн от 0,001 д о  1,600 мкм.

5.3  П ре д ел  д о пуска е м о й  о тно си те л ьной  п о гре ш ности  До р а б о чи х  сре д ств  изм ерений  
спе ктра л ьно й  п лотно сти  эн е рге тическо й  я рко сти , спе ктра л ьно й  плотно сти  потока  излучения, 
спе ктра л ьно й  п л отности  эн е рге тическо й  о све щ енно сти , спе ктра л ьно й  п лотно сти  силы  излуче ния , 
потока  и силы  непр ер ы вно го  изл уче ния  со ста вл яе т (5 ,0 -И 0 ,0 )-1 0 2. П ре дел  д о пуска е м о й  
о тно си те л ьной  п о гре ш ности  До р а б о чи х  сре д ств  изм ер ений  потока  изл уче ния  на осно ве  свето д и од ов  
с  систе м ой  те м п е р а тур н о й  ста б и л и за ц и и  и р а д ио м етр ов  в д и а па зо н е  д л ин  волн от 0 ,4 00  д о  1 ,600  мкм  
со ста вл яе т (4 ,0 -1 0 ,0 )-1 0 '2.

5 .4  П ре д ел  д о пуска е м о й  о тно си те л ьной  п о гре ш ности  До р а б о чи х  сре д ств  изм ерений  
сп е ктра л ьно й  п лотно сти  эн е рге тическо й  я рко сти , спе ктра л ьно й  плотно сти  потока  излучения, 
спе ктра л ьно й  п л отности  эн е рге тическо й  о све щ енно сти , спе ктра л ьно й  п лотно сти  силы  излуче ния , 
потока  и силы  им пул ьсного  излуче ния  со ста вл яе т (6 ,0 -И 0 ,0 )-1 0  2.

4



ГОСТ 8.197— 2013

5



ГОСТ 8.197—2013

У Д К  5 4 3 .5 2 :5 3 5 .2 1 4 .5 3 5 .2 4 1 :5 3 5 .8  О КС  17.020 Т 8 4 .1 0  О К С Т У 0 0 0 8

К лю чевы е  слова: спе ктра л ьна я  п лотно сть  эне р ге ти че ско й  я рко сти , спе ктра л ьна я  п л о тн о сть  потока  
излучения, спе ктра л ьна я  п лотно сть  эн е рге тическо й  о све щ енно сти , спе ктр а л ьна я  п л отно сть  силы  
излучения, поток излучения, сила  излучения, непр ер ы вно е  и и м пул ьсное  и злуче ние , радиом етр , 
до зим е тр , пул ьсм етр , спе ктро ра д и ом е тр , инте гр и рую щ а я  сф ера, светодиод .
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