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Методические указания по измерению концентрациИ вредных ве
ществ в воздухе рабочей зовы предназначены для сениторно-эпидехи* 
логических станций и санитарных лабораторий проиышленных предпрж 
тий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институте; 
Министерства здравоохранения СССР и других заинтересованных иияш 
терств и ведомств.

Методические указания разрабатываются и утверждаются с цель 
обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вред
ных веществ в воздухе рабочей зоны их предельно-допустимый кон
центрациях (ЦДК)-саиотарио-гигиенических нормативам, утверждаемы 
Министерством здравоохранения СССР, оценки эффективности внедрен 
вых санитарно-гигиенических мероприятий, установления необходимо 
ти использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
оценки влияния вредных веществ на состояние здоровья работающих 
и др.

Включенные в данный выпуск методические указания подготовле 
ны в соответствии с требованиями ГОСТ 1 2 .I . 005-76 "ССЬТ.Воздух 
рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" и ГОСТ 
I2 .I .U I6 -7 9  "ССБТ.Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 
измерения концентраций вредных веществ" и одобрены Проблемной 
комиссией "Научные основы гигиены труда и профессиональной патах 
гии". Методические указания являются обязательными при осуществ; 
нии вышеуказанного контроля.

Редакционная коллегия: Путилина О.Н., Бабина Н .Д .,
Горская Р .В ., Овечкин В.Г.

(Методические указания разрешается размножить в необходимо; 
количестве экземпляров).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

И ДИОКСИДА СЕРЫ В ПРИСУТСТВИЙ СУЛЬФАТОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ

ЗОНЫ

Серная кислота -  маслянистая беоцветная жидкость, п л о тн о е»  

1,834 г/см 3 , Т .пл. 10,35 °С, Т .кип . 340 °С ( р а э л .) ,  о водой

смешивается во всех отношениях,

В воздухе находится в виде аэроаоля.

Раздражавг и прижигает олизиотые верхних дыхательных путей, 

поражает легкие. При попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги,

ПДК серной кислоты в воздухе I  иг/ы3 ,

S02 И.м, 64,06

Диоксид серы (оерниотый ангидрид) -  бесцветный газ о ревкик 

запахом, плотность 2 ,926  г /л ,  Т .кип. -1 0 ,1  °С , рсотворим в вод е . 

Раздражает дыхательные пути, вызывая опаам бройгов, облада

ет общетоксическии действиеи.

ПДК диоксида серы в воздухе 10 иг/м8.

М,и. 98 ,08

Характеристика ыетода

Метод основан на взаииодейотвии серной киолоты и диоксида 

сер и о иодид-иодатной смесью я последующей фотометрической изпо-
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ренин окрашенного продукта реакции при 400 ни. Различные агре

гатные состояния этих веществ позволяют, проводить раздельное из

мерение их в воздухе*

Отбор проб аэрозоля серной кислоты производится концентри

рованием на фильтр, паров диоксида серы -  в раствор иодида калия.

Нихний предел измерения серной кислоты в анализируемой объе

ме рвствора 25 мкг, диоксида серы -  5 мкг.

Нихний предел измерения серной кислоты в воздухе 0,5 мг/мэ 

(при отборе 100 л воздуха), диоксида серы -  5 мг/м3 (при отборе 

2 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций серной кислоты от 0 ,5  до 

5 мг/м3 , диоксида серы -  от 5 до 50 мг/ма .

Измерению не мешают сульфаты натрия, калия, магния, кальция, 

циика, никеля в количестве до I  иг, сульфат иеди до 0 ,5  и г . Ме

шают язиеревию сульфат железа, сильные кислоты.

Суммарная пограшность измерения не превышает + 25 %.

Время выполнения измерения, включая отбор проб, 25 мин.

Приборы, аппаратура и посуда

Фотоэлектроколориметр*

Аспирационное устройство.

Поглотительные сосуды с пористой пластинкой № I .

Фильтродержатель.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 ыл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью I ,  2 и 5  мл.

Пробирки с пришлифованной пробкой, ГОСТ 10515-75, вмести

мостью 10 мл.

Стаканы химические, ГОСТ I990S-30, вместимостью 50 мл.

Стеклянная трубка, длиной 5-6 см, заполненная кусочками фильт

ра АФА-ХА для поглолешш аэрозоля серной кислоты.
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Реактивы, растворы и материалы

Серная кислота, 0 ,1  н раствор (фикоанал).

Иодид калия, ГОСТ 4232—74* хч , 3 % раотвор, свежеприготовлен

ный.

Иодат калия, ГОСТ 4202-75, х ч , I  % раствор (устойчив в тече

ние недели).

Поглотительный раствор5*: I  % раствор йодата калия смешивают 

с водой в соотношении 1 :3 ,5 .  Раствор устойчив в течение недели.

Фильтры АФА-ХА-20.

Стандартный раствор серной кислоты № I  с концентрацией 

I  u r/мл готовят разбавлением 2 0 ,4  мл 0 ,1  н раствора серной кис

лоты до 100 мл водой.

Стандартный раствор серной кислоты 16 2 с концентрацией 

100 мкг/мл готовят соответствующий разбавлеииеи стандартного 

раствора X; I  водой. Стандартные растворы устойчивы в течение ме

сяца.

Стандартный раствор диоксида серы К I  с концентрацией 

100 мкг/ыл готовят разбавлением 3 ,12  мл 0 ,1  я раствора серной 

кислоты до 100 мл поглотительным раствором. Устойчив в течение 

недели.

Отбор пробы воздуха

Воздух о объемным расходом 10 л/мин аспирируют через фильтр 

АФА-ХА-20, закрепленный в фильтродержатель. Для измерения 1 /2  

ПДХ необходимо отобрать 100 л воздуха.

* Если проба будут анализироваться в тот же день, можно восполь
зоваться поглотительным раствором, состоящим из йодата, иодида 
калия и воды в соотношении 1 :0 ,5 :3 ,5 .  Раствор устойчив в тече
ние суток. Окраска раствора после отбора проб устойчива в тече
ние 6 часов.
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Для измерения диоксида-серы воздух с объемной расходом 

0 ,5  л/мин аспирируют через два последовательно соединенных погло

тительных сосуда, содерхащих по 5 мл поглотительного раствора. 

Перед поглотительными сосудами помещают стеклянную трубку, запол

ненную кусочками фильтра АФА-ХА. Для измерения 1 /2  ПДК необходи

мо отобрать 2 л воздуха.

Подготовка к измерению

Градуировочные растворы готовят согласно таблицам 20 и 21.

Таблица 20

Шкала градуировочных растворов для определения серной кислоты

Номер
стандарта

Стандартный раствор 
серной кислоты №2 , мл Вода, мл

содержание серной 
кислоты в объеме 5 мл 

мкг

I 0 10 0
2 0,25 9,75 12,5

3 0 .5 9 ,5 25 ,0

* 1.0 9 ,0 50,0

5 1 .5 8 ,5 75,0

б 2.0 8,0 100,0
7 2 ,5 ? ,5 125,0

В целях получения идентичности окрасок шкалы и проб стандарт

ный раствор серной кислоты (от 0,25 до 2 ,5  мл) наносят на фильтры 

АФА-ХА, помешенные в стаканы и обрабатывают дважды горячей водой 

общим объемом 10 мл.Фильтраты сливает в пробирку, охлаждают, 

объем доводят до 10 мл водой и перемешивают.

Для анализа отбирают по 5 цл градуировочных растворов, во 

все пробирки шкалы добавляют I  мл I  % раствора йодата калия и 

0,5  мл 3 % раствора иодида калия.

Подготовленные градуировочные растворы перемешивает и через
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10 мин измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколорииетра 

при длине волны 400 ни в кюветах с толщиной поглощающего слоя 

10 ии по отношению к раствору сравнения, не содержащему опредёля-* 

емого вещества (раствор №1  по табл . 2d*

Окраска шкалы устойчива в течение суток.

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значе

ния оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абс

цисс -  соответствующие им величины содержания вещества в градуи

ровочном растворе (в  м кг).

Проверка градуировочного графика проводится I  раз в 3 меся

ца или в случае использования новой партии реактивов.

Градуировочные растворы диоксида серы готовят согласно таб

лице 21.

Таблица 21

Шкала- градуировочных растворов для определения диоксида серы

Номер
стандарта

{Стандартный раствор гс 2 * 
1 эквивалентный 100 икг/ил 
(диоксида серы, ил

Поглотительный 
раствор, мл

Содержание ди
оксида серы,мкг

I 0 2 ,5 0
2 0,05 2,45 5

3 0,1 2 ,4 10
4 0,2 2 ,3 20
5 о .з 2,2 30

6 0,4 2,1 40
7 0,5 2,0 50

Во все пробирки шкалы добавляют по 2 мл поглотительного рас

твора и по 0,5 мл 3 % раствора иодида калия.

Подготовленные градуировбчные растворы перемешивают и через 

ГО мин измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре 

прл длине волны 400 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя
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10 ми no отношению к раствору сравнения, не содержащему опреде

ляемого вещества (раствор й I  по табл,21) .  Окраска шкалы устой

чива в течение б ч .

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значе

ния оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абс

цисс соответствующие им величины содержания вещества в градуи

ровочном растворе (в  ы кг).

Проверка градуировочного графика проводится I  раз в 3 меся

ца или в случае использования новой партии реактивов.

Проведение измерения

При определении серной кислоты фильтры с отобранной пробой 

обрабатывают дважды горячей водой по 5 мл, смывы сливают в про

бирку, охлаждают, доводят объем до 10 ил и перемешивают. Отбира

ют по 5 мл пробы и обрабатывают аналогично градуировочным раст

ворам. Оптическую плотность полученного раствора измеряют по срав

нению о контролем, который готовят одновременно и аналогично про- 

баи.

Количественное определение содержания серной кислоты в мкг 

проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

При определении диоксида серы по 2,5 мл пробы переносят в 

колориметрические пробирки и обрабатывают аналогично градуировоч

ным растворам. Оптическую плотность измеряют по сравнению с конт

ролем, который готовят одновременно и аналогично пробам.

Количественное определение содержания диоксида серы в мкг 

проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

Расчет концентрации

Концентрацию серной кислоты и диоксида серы "С" в воздухе 

(в мг/м3) вычисляют по Формуле:
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С = -а - - S - , где 
б » у

а -  содержание серной кислоты и диоксида серы в анализируемом объе

ме раствора пробы, найденное по градуировочному графику, мкг; 

в -  общий объем раствора пробы, мл; 

б -  объем пробы, взятый для анализа, мл;

у -  объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стан

дартным условиям, л (см . приложение I ) .
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Приложение I

Приведение объема воздуха к температуре 20 °С и давлению 

760 мм р т .с т . проводят по следующей формуле:

у  = Vt(275 + 20) ■ Р 
(273 + t ° )  • 101,33

где Vj- ~ объем воздуха, отобранный для анализа, л;

Р -  барометрическое давление, кПА (101,33 кПа = 760 мм 

р т .с т . ) ;

t°  -  температура воздуха в месте отбора пробы, ° с .

Для удобства расчета V ^  следует пользоваться таблицей 

коэффициентов (приложение 2 ) . Для приведения объема воздуха к 

температуре 20 °С и давлению 760 мм р т .ст . надо умножить^ 

на соответствующий коэффициент.



Приложение 2
Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

давление Р, кПа/нм рт.ст.

■Л-. 97,55/ 57,86/ 98.4/ 98.93/
742

'59,46/
746

100/ 100,53/ 101,06/ 101,33/ 101,86/
 ̂ 736 114 Ы 750 754 758 760 764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 1,1836 1,1899 1,1963 1,2026 1,2058 1,2122
-га i,i593 1,1456 1,1519 1,1581 1,1644 1,1705 1,1768 1,1831 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1458 1,1519 1,1581 1,1643 1,1673 I i 1735
-18 1,1036' 1,1097 1,1158 1,1218 1,1278 1,1338 1,1399 1,1400 1,1490 1,1551
- и  i,08t-.:- 1,0926 1,0986 1,1045 1,1105 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0986 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
-6 1,0340 1,0599 1,0657 1,0714 1,0772 1,0829 1,0887 1,0945 1,0974 1,1032
-2 1,0565 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 1,0726 1,0784 1,0812 1,0869
0 1,0509 1,0566 1,0423 1,047? 1,0535 1,0591 1,0648 1,0705 1,0733 1,0789

+2 1,0254 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+6 1,0087 1,0143 1,0198 1,0253 1,0309 1,0363 1,0419 1,0475 1,0502 1,0557
+10 0,9944- 0,5959 1,0054 1,0108 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,040?
+14 0,9806 0,5860 0,9914 0,9957 1,0027 1,0074 1,0128 1,0183 1,0209 1,0263
+18 0,9671 0,9725 0,9778 0,9860 0,5884 0,9536 0,5989 1,0043 1,0069 Г,CI22
+20 0,5605 0,9658 0,5711 0,9783 0,9816 0,9868 0,^921 0,9974 1,0000 1,0053
+22 0,5539 0,9592 0,9645 0,9696 0,9749 0,9800 0,9553 0,9906 0,9932 0,9985
+24 0,9475 0,9527 0,5579 0,9631 0,9683 0,9755 0,9787 0,9839 0,9865 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9516 0,9566 0,9618 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9851
+28 0,5349 0,9401 0,9453 0,9505 0,9655 0,9605 0,9657 0,9708 0,9734 0,9785
+30 0,9288 0,5339 0,9891 0,9440 0,9432 0,9542 0,9594 0,9645 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0.92IS 0,9268 0,9318 0,9368 0,9418 0,9468 0,9519 0,9544 0,9595
+38 0,9049 0,9099 0,9149 0,9199 0,9248 0,9297 0,9347 0,9397 0,9421 0,9471
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Приложение 3

Перечень учреждений, представивших методические указания 

по измерению концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны

№
п/п Методические указания

Учреждение, предста
вившее методические 

указания

I 2 3

1 . Газохроматографическое измерение кон
центрации бутилового эфира 2,4-ди- 
хлорфеноксиуксусной кислоты

2 . Газохроматографическое измерение кон
центраций винилацетата, атилацетата, 
пропилацетата, бутилацетата и амил
ацетата

3 . Газохроматографическое измерение кон
центраций гексилового и октилового 
спиртов

4 . Фотометрическое измерение концентра
ции гидроперекиси изопропилбензола

5 . Фотометрическое измерение концентра
ции глицидола

6. Измерение концентрации дибензилке- 
тона методом тонкослойной хроматог
рафии

7 . Газохроматографическое измерение кон
центраций 4 ,4-диыетилдиоксана-1,3 , 
изопрена, метанола, толуола

8* Фотометрическое измерение концентра
ции 4,4-диметилдиоксана-1,3

9. Фотометрическое измерение концентра
ции диоксида хлора

10. Фотометрическое измерение концентра
ций едких щелочей и карбоната натрия

11. Газохроматографическое измерение кон
центрации изооктилового спирта

12. Газохроматографическое измерение кон
центраций изопропилового спирта, про
пана, гексана

Белорусский Кй сани
тарно-гигиенический 
институт
ШИЛ газобезопасноо- 
ти,г.Куйбышев

Новосибирский НИН ги
гиены U3 РСФСР

Московский Н7/Л гигиены 
им. Ф.Ф.Эрисмана
ЦНИЛ газобззопзсностд, 
г.Куйбышев.
НИИ гигиены труде и 
профзаболевании, 
г.Тбилиси

ЦНИЛ газобезопасЕОсти* 
г.Куйбышев

Московский НИИ гигиены 
им. Ф.Ф.Зразмака

Институт Проектпроа- 
вентиляции, г.Иосхва
НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний, 
Г.Докецк

ВНИИ нефтехимических 
процессов, г.Ленинград

ШШ' газобеэопасъс-стг, 
г.Куйбыщгв
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13. Полярографическое измерение концент- Ленинградский Всесоюз- 
раций меди, никеля и. кобальта ный НИй охраны труда

14. Газохроматографическое измерение кон- Ангарский НИИ гигиены 
центрации мезитилена труда и профзаболева

нии

15. Фотометрическое измерение концентра- НИИ гигиены труда и
ции мезитилена профзаболеваний,

г.Донецк

16. Измерение концентрации метилбензил- НИИ гигиены труда и
кетона методом тонкослойной хрома- профзаболеваний,
тографиа г.Тбилиси

17. Измерение концентрации нитрита ди- .НИИ гигиены труда и
циклогексиламина (ингибитора НДА) профзаболевании,
методом тонкослойной хроматографии г.К иев

18. Фотометрическое измерение концентра- НИИ гигиены труда и 
ций органических перекисей (тр ет -  профзаболеваний АНН 
бутилперацетата, трет-бутилпербен- СССР, г.Москва 
зоата, трет-бутилгидроперекиси, гид
роперекиси изопропилбензола, гидро
перекиси м-диизопропилбензола)

19. Фотометрическое измерение концетра- ПО Оргсинтез, г.К азань
ций перекиси водорода и органичес
ких перекисей

20. Газохроматографическое измерение кон- НиИ гигиены труда и 
центраций пропионовой, «с-монохлор- профзаболеваний, 
поопионовой ( «М.КП) и <*, «t-дихлор- г.Горький 
пропионовой (^.,об-ДХП) кислот

2 Т . Фотометрическое измерение концентра- НИИ гигиены труда и 
ций серной кислоты и диоксида серы профзаболевании,

г.Донецк
Институт Проектпрол- 
вентиляции, г.Москва

22. Фотометрическое измерение концентра- Филиал ВНИИ ХИМПРОЕКТ,
кии стеарзта цинка г.Щекияо Тульской обл.

23. Газохроматографическое измерение кон- ВНИИ кабельной промыи- 
цснтраций трикрезола (смесь о - ,  м -, леиности, г.Юрыала 
п-крезолов) и фенола-

24. Газохромзтогрзфическое измерение кон- 1ШИЛ газобезопасности, 
ц&нтрзцкй уксусной кислоты и метанола г.Куйбышев

25. фотометрическое измерение концентра- ЗНИИОТ ВЦСПС,
пни уксусной кислоты г.Ленинград
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26. Газохроматографическое изме- ПО Сргсинтез, г .  Казань 
рение концентраций углеводоро
дов

27. Газохроматографическое измере
ние концентрации фенантрена

28. Газохроматографическое изме
рение концентрации формаль
дегида

29. Фотометрическое измерение кон
центрации фурфурилового спир
та

30. Газохроматографическое изме
рение концентрации фурфури
лового спирта

31 . Газохроматографическое изме
рение концентраций фурфурола, 
ыетилфурфурола, фурфурилового, 
мётилфурфурилового и тетра- 
гидрофурфурилового спиртов

32 . Фотометрическое измерение 
концентрации циклогексана

33 . Фотометрическое измерение 
концентрации циклогексил- 
амина

34. Фотометрическое измерение кон
центраций хлорангидридов акри
ловой и метакриловой кислот и 
метакрилового ангидрида

35. Измерение концентрации хлорбен- 
зилкетона методом тонкослойной 
хроматографии

36. Фотометрическое измерение кон
центрации этилцеллозольва

37. Фотометрическое измерение кон
центраций бромиде и иодида 
Таллин

Белорусский НИ санитарно-ги
гиенический институт

ВНИКОТ, г .  Свердловск'

НИК гигиены труда и профза
болеваний,г. Донецк

_ II _

НПО ГВДРОШЗПРОИ, г .  Ленин
град

НИИ гигиены труда и проф
заболеваний, г .  Донецк

_ If _

НИИ гигиены труда и проф
заболеваний, г .  Горький

НИИ гигиены труда и проф
заболеваний, г .  Тбилиси*

ЦНИЛ газобезопасносги, 
г . Куйбышев
ВНКИОГ, Г.Свердловск
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