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УДК 543.257.1.085(083.74) Группа Т88.6

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ШКАЛА pH ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

pHs scale for aqueous solutions

ГОСТ
8.134—74

Взамен
ГОСТ 10170—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СС СР  
от 25 декабря 1974 г. № 2789 срок действия установлен

с 01.07 1976 г. 
до 01.07 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шкалу pH вод
ных растворов и устанавливает значения pH растворов буферных 
веществ, воспроизводящих эту шкалу, в интервале от 0 до 150°С.

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стандар
тизации PC 1523—68.

2. Значения pH буферных растворов соответствуют указанным 
в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

© И зд а те л ьство  стандартов, 1975



Стр. 2 ГОСТ 8.134— 74
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0 1.10 1,67 4,00 6,98 9,46 13,42
5 1,10 1,67 — 4,00 6,95 9,40 13,21

10 1,10 1,67 — 4,00 6,92 9,33 13,00
15 1,10 1,67 — , 4,00 6,90 9,28 12,81
20 1,10 1,68 — 4,00 6,88 9,22 12,63
25 1,10 1,68 3,56 4,01 6,86 9,18 12,45
30 1,10 1,68 3,55 4,02 6,85 9,14 12,29
35 1,10 1,69 3,55 4,02 6,84 9,10 12,13
40 1,10 1,69 3,55 4,04 6,84 9,07 11,98
45 1,10 1,70 3,55 4,05 6,83 9,04 11,84
50 1,10 1,71 3,55 4,05 6,83 9,01 11,70
55 1,11 1,72 3,55 4,08 6,83 8,98 11,57
60 1,11 1,72 3,56 4,09 6,84 8,96 11,45
65 1,11 1,73 3,57 4,11 6,84 8,94 —
70 1,11 1,74 3,58 4,13 6,84 8,92 —
75 1,11 1.75 3,59 4,14 6,85 8,90 —
80 1,11 1,77 3,61 4,16 6,86 8,88 —
85 1,12 1,78 3,63 4,18 6,87 8,87 —.
90 1,12 1,79 3,65 4,20 6,88 8,85 —
95 1,12 1,81 3,67 4,23 6,89 8,83 —

100 1,12 3,68 __ 6,91 8,81 —
125 1,13 — 3,79 ___ 7,02 8,77 —

150 1,14 — 3,90 — 7,14 8,68 —

* т (молярная весовая концентрация) — число молей растворенного веще
ства, приходящееся на 1000 г растворителя.

П р и м е ч а н и е .  Значения pH установлены с погрешностью, ед. pH:
±0,01 — при температуре от 0 до 95°С;
±0,03 — при температуре от 100 до 150°С.

3. Значение pH соответствует отрицательному логарифму ак
тивности ионов водорода в растворах: рН =  —lgаи.



Группа Т88.6

Изменение № 1 ГОСТ 8.134—74 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Шкала pH водных растворов
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.07.79 
№ 2369 срок введения установлен

с 01.01.80

Обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 629—77). 
Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Стандарт соответствует СТ СЭВ 629—77 в части значений pH буферных

П р и м е ч а н и е .  Значения pH установлены с погрешностью, ед. pH: 
±0,005 — при температуре от 0 до 60°С;
±0,008 — при температуре от 60° до 95°С.

(Продолжение см. стр. 210) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8А34— 74) 
Стандарт дополнить приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 8.134—74 и СТ СЭВ 629—77
Таблица. Для температур от 0 до 95°С:
графа «0,05 моль/кг Н20  раствор тетраоксалата калия КНз(С20 4)2*2Н20» ГОСТ 

8.134—74 соответствует графе «0,05т КНз(С20 4)2*2Н20» СТ СЭВ 629—77;
графа «насыщенный при 25°С раствор калия виннокислого кислого С2Н40 2 

(COOK) (СООН)» соответствует графе «С2Н40 2(С00К) (СООН), насыщенный 
при 25°С»;

графа «0,05 моль/кг Н20  раствор калия фталевокислого кислого С6Н4(СООК) 
(СООН)> соответствует графе «0,05т СеН4(СООК) (СООН)»;

графа «раствор 0,025 моль/кг Н20  по калию фосфорнокислому од незамещен
ному КН2Р 0 4 и 0,025 моль/кг Н20  по натрию фосфорнокислому двузамещенному 
Na2H P04* соответствует графе «0,025т KH2P 0 4+ 0,025т Na2H P04»;

графа «Раствор 0,008695 моль/кг НгО по калию фосфорнокислому однозаме- 
щенному КН2Р 0 4 и 0,08043 моль/кг Н20  по натрию фосфорнокислому двузаме
щенному Na2H P 04» соответствует графе «0,008695т КН2Р 0 4+0,03043т
Na2H P04»;

графа «0,01 моль/кг Н20  раствор натрия тетра борнокислого Na2B4OrlOH20» 
соответствует графе «0,01т Na2B4O7-10H2O»;

графа «насыщенный при 25°С раствор гидрата окиси кальция Са(ОН)2» со
ответствует графе «Са(ОН)2 насыщенный при 25°С».

(ИУС № 8 1979 г.)
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