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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений ГОСТ

ПОГРЕШНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫ Е 
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ

ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ Д О  500 мм
8.051-81

(СТ СЭВ 303— 76)
The state system of ensuring the uniformity of 
measurements. Permissible errors of measurement 

of linear dimensions to 500 mm
Взамен

ГОСТ 8.051— 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 ноября 
1981 г. №  5067 сро к введения установлен

с 01.01. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает допускаемые погрешности 
измерения линейных размеров до 500 мм при приемочном контро
ле и правила определения приемочных границ с учетом этих пог
решностей.

Настоящий стандарт не устанавливает допускаемые погреш
ности измерения размеров, которые установлены другими государ
ственными стандартами, и размеров с неуказанными предельны
ми отклонениями.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 303—76.

1. ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКАЕМ Ы Х ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Допускаемые погрешности измерений ( 8 ) в зависимости 
от допусков IT приведены в таблице.

Приме чание .  Допускаемые погрешности измерения для допусков по 
системе ОСТ приведены в обязательном приложении 1.

1.2. Погрешности измерения, устанавливаемые в настоящем 
стандарте, являются наибольшими допускаемыми погрешностями 
измерений, включающими в себя все составляющие, зависящие от 
измерительных средств, установочных мер, температурных дефор
маций, базирования и т. д.

1.3. Допускаемая погрешность измерения включает случайные 
и неучтенные систематические погрешности измерения.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

(6) Издательство стандартов, 1982

2 Зак. 3030
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CÔ lOCDr-OOOCMrfCOOOOOO g 5

c3

Н
О О О О О О О О О О О О О  2 Л

00 CM̂ COOCD̂ COtN’—iO)S ™ 
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Случайная погрешность измерения не должна превышать 0,6 
допускаемой погрешности измерения и принимается равной 2 а, 
где в — значение среднего квадратического отклонения погреш
ности измерения.

1.4. При допусках, не соответствующих значениям, указанным 
в таблице, допускаемую погрешность выбирают по ближайшему 
меньшему значению допуска для соответствующего размера.

2. ПРИЕМОЧНЫЕ ГРАНИЦЫ С УЧЕТОМ ДОПУСКАЕМЫХ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Влияние погрешностей измерения на результаты измере
ний (см. справочное приложение 2) должно быть учтено при уста
новлении приемочных границ — значений размеров, по которым 
проводят приемочный контроль изделий (с м. справочное приложе
ние 3).

2.2. Приемочные границы устанавливают совпадающими с пре
дельными размерами или смещенными относительно их введени
ем производственного допуска (уменьшение допускаJ.

Применение первого способа предпочтительнее.
При введении производственного допуска значение смещения 

не должно превышать половины устанавливаемой настоящим 
стандартам допускаемой погрешности измерения у каждой прие
мочной границы.

2.3. При арбитражной перепроверке принятых деталей погреш
ность измерения не должна превышать 30% погрешности, допу
скаемой при приемочном контроле. Среди принятых допускается 
наличие до 5% деталей от перепроверяемой партии с отклонения
ми, выходящими за приемочные границы на значение, не превы
шающее половину допускаемой погрешности измерения при прием
ке, для квалитетов со 2-го по 7-й; рядов пределов допускаемых 
погрешностей измерения с 1 до 6 (см. обязательное приложение 
I); до 4% для квалитетов 8, 9 или для рядов 7 и 8; 3% —■ для 
квалитетов 10 и грубее или для ряда 9 и грубее.



П
РЕ

Д
ЕЛ

Ы
 Д

О
П

У
С

К
А

ЕМ
Ы

Х
 П

О
ГР

ЕШ
Н

О
С

ТЕ
Й

 И
ЗМ

ЕР
ЕН

И
Я

 
В 

мк
м 

Д
Л

Я
 Д

О
П

У
С

К
О

В 
П

О
 С

И
С

ТЕ
М

Е 
О

СТ
__

__
__

__
_

Ря
ды

 п
ре

де
ло

в 
до

пу
ск

ае
м

ы
х 

по
гр

еш
но

ст
ей

 и
зм

ер
ен

ия
__

__
__

__
_

ГОСТ 8.051—81 Стр. 5

а:

I
о

ё о

ней
9

ю to ю о о о о о о о о
со ф to S 00 о" со со*тЧ оо" осч а

те и
V ф 00 Si ь-сч S3

О)со 46 S S 73 фоо а

ней со ф ю со 00 от сч СО ю 009

теи—
V о со со от 23 27 с? 8 40 45 г 8

ней 00 ю ю о ю ю о о о о От * я> «Ь «ч «* * «ь
9 *—I сч сч со ф ф ю со 00 от

¥£И
V СО 00 05 F-̂ со tot—< 00т—4 сч 24 27 е% 8

ней ф г— о 00 о о ю о о о о О
9 v-H сч сч со ф ф to СО N 00 ОТ

теи Ф ю СО оо 05 03 ю 00 о со г-
V

~ ~
сч сч сч

ней СО ф ф г- о ф 00 ю о ю ю ок

со
9 ' ' сч сч сч со ф ф ю

теи со ф ф ю со оо о сч ф СО оV t-̂r сч

ней оо 00 о ф ф о 00 ю о ол

ся
9 о о о ч—* сч сч со ф ю

¥€И о ю ю о о о о о о о о о*
V СЧ сч сч со ф ф ю СО 00 о (N юЧ-Н г~*

к е и
Ф to ю г- 00 00 о ф г̂ ф 00 ю

9 О о о о о о *—< сч сч со

¥ЕИ
V

сч ю *о о ю ю о о о о о о
ГН сч* сч сч со* ф ю N 00 о

йяскм со СО о 00 s S г § S г 8
а» я т—1 «04 сч л ю
Я оs я>в *=с
П я
2 лЯ а>
! а

со СО о СО 8 s § 12
0

18
0 л

8 36
0

О
X лп А



Ря
ды

 п
ре

де
ло

в 
до

пу
ск

ае
мы

х 
по

гр
еш

но
ст

ей
 и

зм
ер

ен
ия

Стр. 6 ГОСТ 8.0S1—81

Ееи

яеи

Ееи

2* 
5* 
2 я
тД CD 
Я  gй
О
К

осч ою оо 8 8 30
0 оо оо оо оо оо 8сч сч сч ф ф ю со СО

оо ою оо оо 8 оо 8 8 оо g оо 8СО с- 03 — со со аз сч ю аз со 00*—1 сч сч сч со со

80
I

оо 8 ою 8 8 ою 8 оо 8 8 оо-̂4 г—< (N сч сч СО ф ф ю

о о о о о о о о 8
Q о 8о 00 оо о ф о о -—1 s оф ф UQ г- 00 о ф CD 35 сч 8*■"’ г-1 1— сч

о о р о о о о о о 8 о ою со Г- 00 о сч ю г- о ю о1— сч сч сч со

о о о о о о о о о 8 о ою о со со сч сч ф Г- о ю юсч со со ф ю СО 00 о со ю
1—1 '

ю о о о 8 о о о 8 о о осч со ф ю СО 00 аз сч ф ю

о 8 1
о о

28
0 о о о о о о осч осч фсч с* ? СОф сою 8 00со СО

2 ю о ю о о о о о 8 о осч сч со со ф ф ю г- t—

о г о о о о о о о о о осо о сч ф f- о со со о ф 001—"* сч сч сч со со со

00 о сч ю ю о ю о о о о оТ—1 сч сч СО со ф ф ю
о 00 00 о ф 8 о о о ю ю оф Ф ю t". 00 сч ф СО 00 юг— сч сч

со 00 о сч ф ю 20 8 25 8 35 40

со о о о о ю 8 ю ю о о о
со ф ю СО 00 со LO 05Г-1

ю со 00 _Н сч ю ь- о о ю осч сч сч со

20 25 30 35 45 50

09 70 о§ 8 8 осч

со со о 00 о о о о о о 8 о1—< СО ю оо сч 00 СО о
—* сч СО LQ

о
|=С * л к к * к * к It к к
, СО СО о 00 о о о о о о 81—1 со ю 00 сч 00 со1—1 сч со

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

. 
Д

оп
ус

ка
ет

ся
 

ув
ел

ич
ив

ат
ь 

до
пу

ск
ае

м
ую

 
по

гр
еш

но
ст

ь 
из

м
ер

ен
ия

, 
ук

аз
ан

ну
ю

 
в 

та
бл

иц
е,

 п
ри

 
ум

ен
ьш

ен
ии

 д
оп

ус
ка

 н
а 

ра
зм

ер
, 

уч
ит

ы
ва

ю
щ

ег
о 

эт
о 

ув
ел

ич
ен

ие
, 

а 
та

кж
е 

в 
сл

уч
ае

 р
аз

де
ле

ни
я 

из
де

ли
й 

на
 р

аз
м

ер
ны

е 
гр

уп
пы

 д
ля

 с
ел

ек
ти

вн
ой

 с
бо

рк
и.



ГОСТ 8.051—SI Стр. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАЗБРАКОВКИ ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ

1. Влияние погрешности измерения при приемочном контроле оценивают 
параметрами:

т — число деталей в процентах от общего числа измеренных, имеющих 
размеры, выходящие за предельные и принятые в числе годных (неправильно 
принятые);

п — число деталей в процентах от общего числа измеренных, имеющих раз
меры, не превышающие предельные и забракованные (неправильно забракован
ные) ;

с — вероятностная величина выхода размера за предельные у неправиль
но принятых деталей.

2. Значения параметров т, п и с при распределении контролируемых раз
меров по нормальному закону приведены на черт 1—3.

3. На черт. 1—3 сплошные линии соответствуют распределению погрешности 
измерения по нормальному закону, а пунктирные — по закону равной вероят
ности.

При неизвестном законе распределения погрешности измерения для пара
метров т, п и с рекомендуется принимать средние из значений, определенных 
по сплошной и пунктирной линиям.

4. Параметры т и с на графиках определены с доверительной вероятностью 
0,9973. Для определения т с другой доверительной вероятностью необходимо 
смеаить начало координат по оси ординат.

5. На графиках черт. 1—3 значения А мет (а) в координатах определяют по 
формуле

^мет(ст)=
О

:т г 100, (1)

где а  — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения;
IT — допуск на контролируемый размер.

При определении параметров ту п и с рекомендуется принимать А мет(^урав
ное 16% для квалитетов 2—7, 12% — для квалитетов 8 и 9 и 10% — для ква- 
литетов 10 и грубее.

6. Параметры т, п и с приведены на графиках в зависимости от значения 
IT

- —  где атех — среднее квадратическое отклонение погрешности изготовления. Отех *
7. Параметры т, п и с на черт. 1—3 даны при симметричном расположении 

допуска относительно центра группирования контролируемых деталей,
8. Совместное влияние систематической и случайной погрешностей изготов

ления на параметры т и я  определяют по графикам черт. 1—2, но вместо зна-
1Тчения —------принимается для одной границыа-гех

1Т+2дт
О тех (2 ),

„ IT—2
для другой— -------

а тех (3)

где а т — систематическая погрешность изготовления.
При определении параметров т и п  для каждой границы берут половину 

полученных значений.
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9. Совместное влияние случайной и систематической погрешностей измере
ния (если последняя не исключается поправкой) на параметры т, п и с опре
деляют по графику черт. 1—3 при использовании зависимостей:

+
/П(1Т+2аи) П(1Т+2аи) # (4)

2 2

4- п(1Т+2аи) m(lT+2a„) .
(5)2 2

С—С(1т+2ди) + аи* ( 6 )

где аи— систематическая погрешность измерения (со знаком плюс при рас
ширении допуска и минус — при сужении);
т {П+2ап) *> Л(ПЧ-2аи) ; с(1Т+2аи) — параметры при допуске, измененном на 
значение систематической погрешности измерения; F 0(И) — интегральная функ
ция распределения погрешности изготовления.

П р и м е ч а н и е .  При определении совместного влияния систематической 
и случайной погрешностей измерения следует использовать значения Л мет(а), 

определяемые по формулам:

А мет(о)- 1Т +2|а| * W  ^м ет(а )-  Ц _ 2|а| '

где а — систематическая погрешность изготовления при использовании формул 
2 и 3 или измерения при использовании формул (4), (6).

с
10. Возможные предельные значения параметров т, п и fp" » соответст

вующие экстремальным значениям кривых на черт. 1—3, приведены в таблице.

^ м е т  (а) го, % л .  % с
I T

1,6 От 0,37 до 0,39 От 0,7 до 0,75 0,01
3 »  0,87 »  0,9 > 1,2 »  1,3 0,03
5 »  1,6 »  1,7 » 2,0 >  2,25 0,06
8 » 2,6 » 2,8 »  3,4 »  3,7 0,1

1 0 »  3,1 »  3,5 »  4,5 »  4,75 0,14
12 *  3,75 »  4,1 »  5,4 »  5,8 0,17
16 * 5,0 »  5,4 »  7,8 » 8,25 0,25

П р и м е ч а н и я :
1. Первые значения / п и п  соответствуют распределению погрешностей 

измерения по нормальному закону; вторые — по закону равной вероятности.
с

2. Предельные значения параметров ш, п и  jy- учитывают влияние толь
ко случайной составляющей погрешности измерения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРИЕМОЧНЫЕ ГРАНИЦЫ С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЯ

Настоящий стандарт предусматривает два способа установления приемоч
ных границ

1- й способ. Приемочные границы устанавливают совпадающими с предель
ными размерами.

П р и м е р .  Прн проектировании вала диаметром 100 мм оценено, что 
отклонения его размеров для условий эксплуатации должны соответствовать 
h6 (100—0,022).

В соответствии с таблицей настоящего стандарта устанавливают, что для 
этого размера вала и допуска допускаемая погрешность измерения равна 
0,006 мм.

В соответствии с таблицей справочного приложения 2 устанавливают, что 
для Амет равной 16%, и неизвестной точности технологического процесса 
/п*»5,2 и с=0,25 IT, т. е. среди годных деталей может оказаться до 5,2% не
правильно принятых деталей с предельными отклонениями +0,0055 и —0,0275 мм. 
Если полученные данные не повлияют на эксплуатационные показатели вала, 
то на чертежах указывают первоначально выбранный квалитет. В противном 
случае выбирают более точный квалитет или другое поле допуска в этом ква- 
литете.

2- й способ. Приемочные границы смещают внутрь относительно предельных 
размеров.

При введении производственного допуска могут быть два варианта в за
висимости от того, известна или неизвестна точность технологического процес
са.

В а р и а н т  1. При назначении предельных размеров точность технологи
ческого процесса неизвестна. В соответствии с п. 2.2 настоящего стандарта 
предельные размеры изменяются на половину допускаемой погрешности изме
рения. Для примера, рассмотренного выше, диаметр 100Года

В а р и а н т  2. Прн назначении предельных размеров точность технологи
ческого процесса известна. В этом случае предельные размеры уменьшают на 
значение параметра с (см. справочное приложение 2).

IT
Предположим, что для рассмотренного выше примера —----- = 4  (при изготов-

°тех
Ленин имеется 4,5% брака по обеим границам).
^мет(а) = 1 6 °/(ь По черт. 3 справочного приложения 2 находим C=ss0,l; Г Г ^ 
*=0,0022 мм.

С учетом этих данных диаметр вала принимают 100Года*
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