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1. Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы 
и устанавливает нормы относительной влажности и температуры воз
духа в помещении и методы для их измерения при выдерживании 
материалов перед испытанием и при проведении испытаний.

Стандарт не распространяется на текстильные материалы из стекло
волокна.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены 
в приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2. К л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  д л я  к о н д и ц и о н и р о в а 

ни я  и и с п ы т а н и я
2.1. Климатические условия для умеренной зоны: 
относительная влажность воздуха — (65±2) %, 
температура воздуха — (20±2) °С.
Климатические условия для тропической зоны: 
относительная влажность воздуха — (65±2) %, 
температура воздуха — (27±2) °С.
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Допускается при производственных испытаниях на предприятиях и 
в организациях легкой промышленности проводить кондиционирова
ние и испытания текстильных материалов, кроме вискозных, в том 
числе вискозных высокомодульных, и ацетатных, при относительной

влажности воздуха (65±5) % и температуре воздуха (20 +%) *С.
При возникновении разногласий испытания проводятся в климати

ческих условиях с допускаемыми отклонениями по температуре ±2 °С 
и влажности воздуха ±2 %.

2.2. Для сравнения результатов испытания пробы текстильных ма
териалов доводят до постоянной массы путем увлажнения и выдержи
вания их в климатических условиях, указанных в п. 2.1.

Если требуется предварительное кондиционирование, пробу подсу
шивают не менее 1 ч при температуре не выше 50 °С и относительной 
влажности 10—25 %.

Массу считают постоянной, если за 2 ч ее изменение составляет 
менее 0,25 %.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3. Испытание текстильных материалов, выдержанных в стандарт

ных климатических условиях, проводят в тех же условиях, за исклю
чением испытания в мокром виде.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
3. С р е д с т в а  и з м е р е н и я
3.1. Для создания соответствующих климатических условий в по

мещении применяют автономные кондиционеры и другие, обеспечи
вающие требования п. 2.1.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Для измерения и регистрации относительной влажности и тем

пературы применяют:
аспирационный психрометр, обеспечивающий скорость движения 

воздуха, проходящего около измерительного резервуара термометра не 
менее 2 м/с.;

гигрограф метеорологический, суточный или недельный;
термограф метеорологический, суточный или недельный по ГОСТ 

6416-75.
При возникновении разногласий измерение относительной влаж

ности и температуры воздуха проводят аспирационным психрометром.
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П р и м е ч а н и е .  Допускается для измерения и регистрации относи
тельной влажности и температуры воздуха применять другие приборы, обес
печивающие такую же точность измерения, как перечисленные выше при
боры.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
3.3. Проверку показаний приборов, регистрирующих относитель

ную влажность и температуру воздуха, проводят по показаниям аспи
рационного психрометра не реже одного раза в сутки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.4. Приборы для измерения и регистрации относительной влаж

ности и температуры воздуха должны устанавливаться вдали от пред
метов, температура которых отличается от температуры окружающего 
воздуха в стороне от окон, вентиляционных отверстий и входа в поме
щение. Приборы не должны подвергаться действию прямых солнеч
ных лучей.

Аспирационный психрометр располагают на металлическом стерж
не на расстоянии не менее 1,5 м от пола и не менее 0,3 м от стены.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
3.5. Для измерения давления воздуха применяют барометр.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
4—8. (Исключены, Изм. № 2).
9. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
Проверяют правильность показаний сухого и влажного термомет

ров аспирационного психрометра. Показания термометров должны быть 
одинаковыми.

Увлажняют измерительный резервуар влажного термометра, обер
нутого тонкой неаппретированной хлопчатобумажной тканью с повер
хностной плотностью 50—60 г/м2 (20—40 нитей/см), дистиллирован
ной водой по ГОСТ 6709 температурой (20±2) “С в течение 1 мин.

После достижения самой низкой температуры влажного термомет
ра, но не раньше чем через 3—5 мин работы вентилятора определяют 
вначале температуру влажного термометра Гв, а затем температуру су
хого термометра te с погрешностью не более 0,1 °С. Влажный термо
метр достигает самой низкой температуры, когда два показания, про
веденные в течение 1 мин, совпадают.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
10. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Значения относительной влажности воздуха определяют по приве-
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денным формулам (1) и (2) или психрометрическим таблицам, состав
ленным по этим формулам или номограмме (см. приложения 1 и 2). 

Относительную влажность воздуха (р, %, вычисляют по формуле:

f - j M o o ,  О)

где Рй — давление водяного пара атмосферы при температуре te, Па; 
Pt — давление насыщенного водяного пара при температуре tc, Па. 
Давление водяного пара атмосферы Рл, Па, при температуре tc вы

числяют по психрометрической формуле Шпрунга

Рй=Ръ 2
В

755 ’ (2)

где Р — давление насыщенного водяного пара при температуре tt, Па; 
tc — температура сухого термометра, °С; 
tB — температура влажного термометра, "С;
В — давление воздуха, измеренное в помещении для испытания, 

Па.
(Измененная редакция, Изм. № 1,2) .
11. (Исключен, Изм. № 1).
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Температура от 15,0

1« о Температура влажного

Те
мп

ер
ат

ур
 

су
хо

го
 те

рм
 

ме
тр

а 
te

остС <4о\ Tj-os 40СГ\ ОО
04

о э ТГо 40о 00о оJ-T сч чоj-J'

15,0 44 46 48 49 51 53 54 56 57 59 61 63 65 67
15,2 42 44 46 48 49 51 53 55 57 58 60 62 63 65
15,4 41 43 45 47 48 49 51 53 55 57 58 60 62 64
15,6 40 41 43 45 47 48 50 52 53 55 57 58 61 62
15,8 39 40 42 44 45 47 48 50 52 54 56 57 58 60

16,0 38 39 40 42 44 46 48 48 50 52 54 56 58 59
16,2 36 38 40 41 43 44 46 48 49 51 52 54 56 58
16,4 35 37 39 40 41 43 45 46 48 49 51 53 55 56
16,6 34 36 37 39 40 42 43 45 47 49 49 51 53 55
16,8 33 34 36 38 39 40 42 44 45 47 49 50 52 53

17,0 32 33 35 36 38 40 41 42 44 46 47 48 50 52
17,2 31 33 33 35 37 38 40 41 42 44 46 48 49 50
17,4 30 31 33 34 35 37 39 40 41 43 45 46 48 49
17,6 29 30 32 33 34 36 37 39 40 41 43 45 47 48
17,8 27 29 31 32 33 35 36 38 39 40 42 44 45 47

18,0 26 28 29 31 33 33 35 37 38 40 41 42 44 46
18,2 26 27 28 30 31 33 34 35 37 39 40 41 43 44
18,4 25 26 27 29 30 32 33 34 36 37 39 41 42 43
18,6 24 25 26 28 29 31 32 33 35 36 38 39 40 42
18,8 23 24 26 27 28 30 31 33 33 35 37 39 40 41

19,0 22 23 25 26 27 28 30 32 33 34 35 37 39 40
19,2 — 22 24 25 27 27 29 30 32 33 34 36 37 39
19,4 — — 23 24 26 27 28 29 31 32 34 35 36 38
19,6 — — 22 23 25 26 27 28 30 31 33 33 35 37
19,8 “ — — 22 24 25 27 27 29 30 32 33 34 35

td о Температура влажного

g a
i g - *g s «
В о Б* « S « н  S' s

остС счстС тГстС 40
0 \

ОО04
оо гчо тГО 40О ООо со <N 40
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ВОЗДУХА АСПИРАЦИОННЫМ ПСИХРОМЕТРОМ 

до 19,8 °С

термометра /в

Те
мп

ер
ат

ур
а 

су
хо

го
 те

рм
о

ме
тр

а 
(с

во огч СЧ
ГЧ

ЧГгч ЧОгч оссТ СО
счсо"

ГГСо" \оГ"Г ооГО
со сч тГ

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 93 15,0
67 68 71 73 75 77 79 80 82 84 86 88 90 92 15,2
66 68 69 71 73 75 77 79 80 82 84 86 88 90 15,4
64 66 68 69 71 73 75 77 79 80 82 84 86 88 15,6
62 64 66 68 69 71 73 75 77 79 80 82 84 86 15,8

61 63 64 66 68 69 71 73 75 77 79 80 82 84 16,0
59 61 63 65 67 69 69 71 73 75 77 79 80 82 16,2
58 59 61 63 65 67 69 70 72 74 75 77 79 80 16,4
57 58 59 61 63 65 67 68 70 72 74 76 78 80 16,6
55 57 58 60 62 63 65 67 68 70 72 74 76 78 16,8

54 55 57 58 60 62 64 66 67 68 70 72 74 76 17,0
52 54 56 57 58 60 62 64 66 68 69 70 72 74 17,2
51 52 54 56 58 59 60 62 64 66 68 69 71 72 17,4
49 51 53 54 56 58 59 61 62 64 66 68 69 71 17,6
49 50 51 53 55 57 58 59 61 63 64 66 68 69 17,8

47 48 50 52 53 55 57 58 59 61 63 65 66 68 18,0
46 48 48 50 52 54 55 57 58 60 61 63 65 67 18,2
45 46 48 49 50 52 54 56 57 58 60 62 63 65 18,4
43 45 47 48 49 51 52 54 56 58 59 60 62 64 18,6
42 44 45 47 49 49 51 53 54 56 58 59 60 62 18,8

41 42 44 46 47 49 50 51 53 55 56 58 59 61 19,0
40 41 43 44 46 48 49 50 52 53 55 57 58 59 19,2
39 41 42 43, 45 46 48 49 50 52 54 55 57 59 19,4
38 40 40 42 43 45 47 48 49 50 52 54 55 57 19,6
37 38 40 41 42 44 45 47 48 49 51 52 54 56 19,8

термометра /в «  о
I Iа  р

1  § аоо_ О сс_ г о ГЧ 40 оо О, ГЧ '"Г 55 ^  ь*u  q  а>СЧ сч Гч ГЧ гм СО* СП Н  о  S
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Температура от 15,0

« 2
Температура влажного

g E

а в «
1 | | VO 00 (О С4 VOin' OOin" оVO" CNVO Tj- VO OOvg" оК <NГ-"н  & I vcf vo"

15,0 96 98 100
15,2 93 96 98 100
15,4 92 94 96 98 100
15,6 90 93 94 96 98 100
15,8 88 90 93 94 96 98 100 — — — “ — — —

16,0 86 88 90 93 94 96 98 100 _ _ _ _ _ _
16,2 84 86 88 91 93 94 96 98 100 — — — — —
16,4 82 84 86 89 91 93 94 96 98 100 — — — —
16,6 81 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100 — — —
16,8 80 81 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100 — —

17,0 78 80 81 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100 _
17,2 76 78 80 81 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
17,4 74 76 78 80 81 83 85 87 89 91 93 94 96 98
17,6 73 75 76 78 80 81 83 85 87 89 91 93 94 96
17,8 71 73 75 76 78 80 81 83 85 87 89 91 93 94

18,0 69 71 73 75 77 79 79 81 83 85 87 89 91 93
18,2 69 69 71 73 75 77 79 80 81 83 85 87 89 91
18,4 67 69 70 71 73 75 77 79 80 82 83 85 87 89
18,6 65 67 68 70 72 73 75 77 79 80 82 84 85 87
18,8 64 66 67 68 70 72 74 76 77 79 80 82 84 85

19,0 62 64 66 67 68 70 72 74 76 77 79 80 82 84
19,2 61 62 64 66 68 69 70 72 74 76 77 79 80 82
19,4 60 61 63 64 66 68 69 70 72 74 76 78 79 80
19,6 58 60 61 63 65 66 68 69 71 72 74 76 78 79
19,8 57 58 60 61 63 65 66 68 69 71 73 74 76 78

1£ о Температура влажного
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/с
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ооТГ" оin CSin Tfш" VOm" 00in оVO" <NVO vo" voVO
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Продолж ение

до 19,8 °С

термометра t9 й ор, 5
ь  К
t g -

•ггг-" \D ооГ-" ооо" <Nоо" оо' 40оо" 00оо" о
04

(NоС
тГоС 40оС ОО

04
i  1 1
Н о Ж

15,0
15,2
15,4
15,6
15,8

16,0
16,2
16,4
16,6
16,8

17,0
17,2

100 17,4
98 100 17,6
96 98 100 17,8

94 96 98 100 18,0
93 94 96 98 100 18,2
91 93 94 96 98 100 — — — — — — — 18,4
89 91 93 94 96 98 100 — — — — — — 18,6
87 89 91 93 94 96 98 100 — — — — — 18,8

86 87 89 91 93 94 96 98 100 _ _ _ _ 19,0
84 86 88 89 91 93 94 96 98 100 — — — 19,2
82 84 86 88 89 91 93 94 96 98 100 — — 19,4
80 82 84 86 88 90 91 92 94 96 98 100 — 19,6
80 80 82 84 86 88 90 91 92 94 96 98 100 19,8

термометра /ш rt о &

Г-Г 40r-Г
ооК' ооо" счоо" Tj-оо" 40оо" оооо" о

оС
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оС
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а 
tc

2 -1 2 1 0
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Температура от 20

Те
мп

ер
ат

ур
а 

су
хо

го
 те

рм
о

ме
тр

а 
/с

Температура влажного

оо\
счоС

TJ-
<J\ VOсК ООстС

оо счо ТГс? 40о ООо” <ч тГ

20,0 _ _ _ _ 23 24 26 26 28 29 31 32 33
20,2 — — — 22 23 25 26 27 28 30 31 32
20,4 — — — __ — 22 24 25 26 27 29 30 31
20,6 — — — — — — 23 24 25 27 28 29 30
20,8 — — — — — — 22 23 24 26 27 28 29

21,0 22 24 25 26 27 28
21,2 23 24 25 27 27
21,4 22 23 24 26 27
21,6 22 23 25 26
21,8 23 24 25

22,0 22 23 24
22,2 22 23
22,4 22 23
22,6 22
22,8

23,0
23,2
23,4
23,6
23,8

24,0
24,2
24,4
24,6
24,8

1ей о Температура влажного

g 2 « 
2 S &« eS о о сч Tf чо СЧ тГ 4D <N
H о S оС о\ 0\ о\ о\ ©" o' сГ o' с? Я
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Продолж ение

до 24,8 °С
термометра ta

чо 00 о
сч

СЧ
of

rf
rf 40

of
ОО
of

о
СП <4СП гГ

сП
40
СП

ОО
СП

<э сч
гг" Те

мп
ер

ат
ур

 
су

хо
го

 т
ер

м 
м

ет
ра

 /с

34 36 37 39 40 41 43 44 46 47 49 50 51 53 20,0
33 35 36 38 39 41 41 43 44 46 47 49 50 51 20,2
33 34 35 36 38 39 41 42 43 45 46 48 49 50 20,4
32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 45 46 48 49 20,6
31 32 34 34 36 37 39 40 4 1  ; 42 44 45 47 48 20,8

30 31 33 33 35 36 38 39 40 41 43 44 46 47 21,0
29 30 32 33 34 35 36 38 39 41 41 43 44 46 21,2
28 29 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 45 21,4
27 28 30 31 32 34 34 36 37 39 40 41 42 44 21,6
27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 42 42 21,8

26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 41 41 22,0
25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 40 41 22,2
24 25 26 28 28 30 31 32 34 34 36 37 38 40 22,4
23 24 25 27 27 29 30 31 33 34 35 36 37 39 22,6
22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 22,8

_ 22 24 25 26 28 28 29 31 32 33 34 35 37 23,0
— 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34 34 36 23,2
— — 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 23,4
— — 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 23,6
— — — 22 23 24 25 27 28 28 30 31 32 33 23,8

_ _ _ 22 22 23 24 26 27 28 29 30 31 33 24,0
— — — — 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 24,2
— — — — — 22 23 24 25 26 28 28 29 31 24,4
— — — — — 22 22 23 25 26 27 28 29 30 24,6
— 22 22 24 25 26 27 28 29 24,8

термометра tb « о р< s
р  о.S й „

40 00 о
rf

СЧ
ofV—Ч

гг
of

40
of

ОО
of

о
сп

о»
СП

г*
ел'

40
СП

ОО
СП*

о о»
ё S Й
S |  &« 5L «Н о S

2 *
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Температура от 20

Те
мп

ер
ат

ур
а 

су
хо

го
 те

рм
о

ме
тр

а 
/с

Температура влажного

тгjr 40тг ООrf-f W-J 3 Й 40 ООirT С540 <ч Tf
40

чочэ ОО
40

20,0 54 56 58 58 60 62 63 65 67 68 69 71 73
20,2 53 55 56 58 59 60 62 64 65 67 68 69 71
20,4 52 53 55 56 58 59 60 62 64 65 67 68 70
20,6 50 52 54 55 57 58 59 61 62 64 66 67 68
20,8 49 51 52 54 55 57 58 59 61 62 64 66 67

21,0 49 50 51 53 54 56 57 58 60 61 63 64 66
21,2 47 49 50 51 53 54 56 57 58 60 61 63 65
21,4 46 48 49 50 51 53 55 56 58 58 60 61 63
21,6 45 47 48 49 50 52 53 55 56 58 59 60 62
21,8 44 45 47 48 50 50 52 53 55 57 58 59 60

22,0 43 44 46 47 48 49 51 52 54 55 57 58 59
22,2 42 43 44 46 47 49 50 51 52 54 55 57 58
22,4 41 42 43 45 46 48 49 50 51 53 54 56 57
22,6 40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 53 54 56
22,8 39 40 41 43 44 45 47 48 50 50 52 53 55

23,0 38 39 41 41 43 44 46 47 48 49 51 52 53
23,2 37 38 40 41 42 43 44 46 47 49 49 51 52
23,4 36 37 39 40 41 42 43 45 46 48 49 50 51
23,6 35 36 38 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50
23,8 35 35 37 38 39 41 41 43 44 45 47 48 49

24,0 34 34 36 37 38 40 41 42 43 44 46 47 48
24,2 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47
24,4 32 33 34 35 36 38 39 40 42 42 44 45 46
24,6 31 32 34 34 35 37 38 39 41 41 42 44 45
24,8 30 31 33 34 35 36 37 38 40 41 41 43 44

tcG о Температура влажного

ё 2 й 
1 1 5 -WJ*-

40 о. <ч 40, °о* 3- ОО
£

тгг—4 1Л 40 vo 40 40 Ч/
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Продолжение

до 24,8 °С

термометра tt

Те
мп

ер
ат

ур
а 

су
хо

го
 те

рм
о

ме
тр

а /
.

г- » £ VO СОГ"- ооо <4оо тгоо VOоо ООоо оOV С\ Ч,СТ\

74 76 78 80 80 82 84 86 88 90 92 92 94 20,0
73 75 76 78 80 81 82 84 86 88 90 92 93 20,2
71 73 75 76 78 80 81 82 84 86 88 90 92 20,4
70 71 73 75 77 78 80 81 83 84 86 88 90 20,6
68 70 72 73 75 77 78 80 81 83 84 86 88 20,8

68 68 70 72 73 75 77 78 79 81 83 85 86 21,0
66 68 69 70 72 74 75 77 79 79 81 83 85 21,2
65 66 68 69 70 72 74 75 77 79 79 81 83 21,4
63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 79 80 82 21,6
62 63 65 67 68 69 71 72 74 76 77 79 80 21,8

61 62 64 65 67 68 69 71 72 74 76 77 79 22,0
59 61 62 64 65 67 68 69 71 73 74 76 78 22,2
59 59 61 62 64 66 67 68 70 71 73 74 76 22,4
57 58 60 61 63 64 66 67 68 70 71 73 75 22,6
56 58 58 60 61 63 64 66 68 68 70 71 73 22,8

55 56 58 59 60 62 63 65 66 68 68 70 72 23,0
54 55 57 58 59 60 62 63 65 66 68 69 70 23,2
52 54 55 57 58 59 60 62 63 65 66 68 69 23,4
51 53 54 56 57 58 59 61 62 64 65 67 67 23,6
50 52 53 54 56 57 58 59 61 62 64 65 67 23,8

49 50 52 53 55 56 57 58 60 61 63 64 65 24,0
49 49 51 52 53 55 56 58 58 60 61 63 64 24,2
47 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 63 24,4
46 48 49 50 51 52 54 55 57 57 59 60 62 24,6
45 47 48 49 50 51 53 54 55 57 58 59 60 24,8
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Температура от 20
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20,0 96 98 100
20,2 94 96 98 100
20,4 92 94 96 98 100 — — — — — — — —

20,6 92 93 94 96 98 100 — — — — — — —
20,8 90 92 93 94 96 98 100 — — — — — —

21,0 88 90 92 93 94 96 98 100 _ _ _ _ _
21,2 86 88 90 92 93 95 96 98 100 — — — —
21,4 85 86 88 90 92 93 95 96 98 100 — — —
21,6 83 85 87 88 90 92 93 95 96 98 100 — —
21,8 81 83 85 87 88 90 92 93 95 96 98 100 —

22,0 80 82 83 85 87 88 90 92 93 95 96 98 100
22,2 79 80 82 83 85 87 88 90 92 93 95 96 98
22,4 78 79 80 82 83 85 87 89 90 92 93 95 96
22,6 76 78 79 80 82 84 85 87 89 90 92 93 95
22,8 75 76 78 79 80 82 84 85 87 89 90 92 93

23,0 73 75 76 78 79 80 82 84 85 87 89 90 92
23,2 72 73 75 76 78 79 80 82 84 85 87 89 90
23,4 70 72 73 75 77 78 79 81 82 84 86 87 89
23,6 69 70 72 74 75 77 78 79 81 82 84 86 87
23,8 68 69 71 72 74 75 77 78 79 81 82 84 86

24,0 67 68 69 71 72 74 75 77 78 79 81 82 84
24,2 66 67 68 69 71 72 74 75 77 79 79 81 83
24,4 64 66 67 68 69 71 73 74 76 77 79 79 81
24,6 63 64 66 67 68 70 71 73 74 76 77 79 80
24,8 62 63 65 66 68 68 70 71 73 74 76 77 79
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Продолжение
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20,0
20,2
20,4
20,6
20,8

21,0
21,2
21,4
21,6
21,8

22,0
100 22,2
98 100 22,4
96 98 100 22,6
95 96 98 100 22,8

93 95 96 98 100 23,0
92 93 95 96 98 100 23,2
91 92 93 95 96 98 100 — — — — _ — ~ 23,4
89 91 92 93 95 97 98 100 — — — — — 23,6
87 89 91 92 93 95 97 98 100 — — — — — 23,8

86 87 89 91 92 93 95 97 98 100 _ _ _ _ 24,0
84 86 87 89 91 92 93 95 97 98 100 — — — 24,2
83 84 86 87 89 91 92 93 95 97 98 100 — — 24,4
81 83 84 86 88 89 91 92 93 95 97 98 100 — 24,6
80 81 83 84 86 88 89 91 92 93 95 97 98 100 24,8
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Температура от 25

1eg о Температура влажного

|  а  
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с § й 5 9 Н о сч чо оо о <4 тГ 40 оо <ч тГ
4> 5  4>Н о S 2" ГО ГО го гп—̂4 2; 2; ш СО СП VO

25,0 22 23 24 25 26 28 28 29 31 32 33 34 35 36
25,2 22 23 23 24 26 27 28 28 30 31 32 33 35 35
25,4 — 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35
25,6 — — 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34
25,8 — — 22 23 23 24 26 27 28 28 30 31 32 33

26,0 __ __ __ 22 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32
26,2 — — — — 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26,4 — — — — 22 23 23 24 25 27 28 29 29 31
26,6 — — — — — 22 23 24 25 26 27 28 29 30
26,8 — — — — — — 22 23 24 25 26 27 28 29

27,0 __ __ __ __ __ __ 22 23 23 24 ! 25 26 28 28
27,2 22 23 24 25 26 27 28
27,4 22 23 24 25 26 27
27,6 22 23 23 24 25 26
27,8 22 23 24 25 26

28,0 22 23 24 25
28,2 22 23 23 24
28,4 22 23 24
28,6 22 23
28,8 22 23

29,0 22
29,2
29,4
29,6
29,8
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37 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 52 53 25,0
36 38 39 40 41 42 43 44 46 47 49 49 50 52 25,2
35 37 38 39 40 42 42 44 45 46 47 49 49 51 25,4
35 36 37 38 39 41 41 43 44 45 46 48 49 50 25,6
34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 25,8

33 35 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 26,0
33 34 35 35 37 38 39 40 42 42 43 45 46 47 26,2
32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 42 44 45 46 26,4
31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 41 43 44 45 26,6
30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 26,8

29 30 31 33 34 34 35 37 38 39 40 41 42 43 27,0
28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 27,2
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 41 27,4
27 29 29 30 31 32 34 35 35 36 38 39 40 41 27,6
27 28 29 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 27,8

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 28,0
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 28,2
25 26 27 28 29 29 30 31 33 34 35 35 36 37 28,4
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 28,6
24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 28,8

23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 29,0
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 29,2
22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 29,4
— 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 29,6
— 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 29,8
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Температура от 25
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25,0 54 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 70 71
25,2 53 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 67 69 70
25,4 52 53 55 56 57 58 59 61 62 64 65 67 67 69
25,6 51 52 54 55 56 58 58 60 61 63 64 65 67 67
25,8 50 51 52 54 55 56 58 58 60 61 63 64 66 67

26,0 49 50 51 53 54 55 57 57 59 60 61 63 64 66
26,2 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64
26,4 47 49 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63
26,6 46 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62
26,8 45 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 61

27,0 44 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 58 58 60
27,2 43 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 57 58 59
27,4 42 44 45 46 47 49 49 50 52 53 54 55 57 58
27,6 42 43 44 45 46 48 49 49 51 52 53 54 56 57
27,8 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 55 56

28,0 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 54 55
28,2 39 41 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 53 54
28,4 39 40 41 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53
28,6 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52
28,8 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 48 49 51

29,0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50
29,2 35 36 37 39 40 41 41 42 44 45 46 47 48 49
29,4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
29,6 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
29,8 33 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47
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73 74 76 77 79 80 81 83 84 86 88 89 91 92 25,0
72 73 75 76 78 79 80 81 83 85 86 88 89 91 25,2
70 72 73 75 76 78 79 80 81 83 85 86 88 89 25,4
69 70 72 73 75 76 78 79 80 82 83 85 86 88 25,6
68 69 71 72 73 75 76 78 79 80 82 83 85 86 25,8

67 68 69 71 72 74 75 76 78 79 80 82 83 85 26,0
66 67 68 69 71 72 74 75 77 78 79 80 82 83 26,2
65 66 67 68 69 71 72 74 75 77 78 79 80 82 26,4
63 65 66 67 68 70 71 72 74 75 77 78 79 80 26,6
62 64 65 66 67 68 70 71 73 74 75 77 78 79 26,8

61 62 64 65 66 67 68 70 71 73 74 76 77 78 27,0
60 61 63 64 65 67 67 69 70 71 73 74 76 77 27,2
59 60 61 63 64 65 67 67 69 70 72 73 74 76 27,4
58 59 60 61 63 64 66 67 68 69 70 72 73 74 27,6
57 58 59 60 62 63 64 66 67 68 69 70 72 73 27,8

56 57 58 59 60 62 63 64 66 66 68 69 71 72 28,0
55 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69 71 28,2
54 55 56 58 58 60 61 62 63 65 66 67 68 69 28,4
53 54 55 57 57 59 60 61 62 64 66 66 67 68 28,6
52 53 54 55 57 57 58 60 61 62 64 65 66 67 28,8

51 52 53 55 56 56 58 59 60 61 63 64 65 67 29,0
50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 29,2
49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 29,4
48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 29,6
48 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 29,8
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Температура от 25

Те
мп

ер
ат

ур
а 

су
хо

го
 те

рм
о

ме
тр

а 
гс
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25,0 93 95 97 98 100
25,2 92 93 95 97 98 100
25,4 91 92 93 95 97 98 100 — — — — — — —

25,6 89 91 92 93 95 96 98 100 — — — — — —

25,8 88 89 91 92 93 95 96 98 100 — — — — —

26,0 86 88 90 91 92 93 95 96 98 100 ___ ___ ____ —

26,2 85 86 88 90 91 92 93 95 96 98 100 — — —

26,4 83 85 86 88 90 91 92 93 95 96 98 100 — —

26,6 82 83 85 87 88 89 91 92 93 95 96 98 100 —

26,8 81 82 84 85 87 88 89 91 92 93 95 96 98 100

27,0 79 81 82 84 85 86 88 89 91 92 93 95 96 98
27,2 79 79 81 82 84 85 86 88 89 91 92 93 95 96
27,4 77 79 79 81 82 84 85 86 88 89 91 92 93 95
27,6 76 77 79 79 81 82 84 85 86 88 89 91 92 93
27,8 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 88 89 91 92

28,0 73 75 76 77 78 79 81 82 84 85 86 88 90 91
28,2 72 73 75 76 78 78 79 81 82 84 85 87 88 90
28,4 71 72 73 75 76 78 78 80 81 82 84 85 87 88
28,6 70 71 72 74 75 76 78 78 80 81 82 84 86 87
28,8 68 70 71 72 74 75 76 78 78 80 81 82 84 86

29,0 67 69 70 71 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84
29,2 67 67 69 70 71 73 74 75 76 77 78 80 82 83
29,4 66 67 67 69 70 71 73 74 75 76 77 78 80 82
29,6 64 66 66 68 69 70 72 73 74 75 77 77 79 80
29,8 63 64 66 66 68 69 70 72 73 74 75 77 77 79
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25,0
25,2
25,4
25,6
25,8

26,0
26,2
26,4
26,6
26,8

100 27,0
98 100 27,2
97 98 100 27,4
95 97 98 100 27,6
94 95 97 98 100 27,8

92 94 95 97 98 100 28,0
92 92 94 95 97 98 100 28,2
90 92 92 94 95 97 98 100 28,4
89 90 92 92 94 95 97 98 100 — — — — — — 28,6
87 89 90 92 92 94 95 97 98 100 — — — — — 28,8

86 87 89 90 92 92 94 95 97 98 100 — — — — 29,0
84 86 87 89 90 92 92 94 95 97 98 100 — — — 29,2
83 84 86 87 89 90 92 92 94 95 97 98 100 — — 29,4
82 83 85 86 87 89 90 91 92 94 95 97 98 100 — 29,6
80 82 83 85 86 87 89 90 91 93 94 95 97 98 100 29,8
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Температура от 30
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30,0 _ 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
30,2 — — 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33
30,4 — — — 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32
30,6 — — — 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
30,8 — — — — 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31

31,0 — — — — 22 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30
31,2 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30
31,4 — — — — — — 22 23 24 24 25 26 27 28 29
31,6 — — — — — — 22 22 23 24 25 26 27 28 29
31,8 22 23 24 24 25 26 27 28

32,0 22 23 24 24 25 26 27
32,2 22 23 23 24 25 26 27
32,4 22 23 24 24 25 26
32,6 22 23 24 24 25
32,8 22 23 23 24 25

33,0 22 23 23 24
33,2 22 23 24
33,4 22 23 23
33,6 22 23
33,8 22

34,0 22
34,2
34,4
34,6
34,8
35,0
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34 35 36 37 38 40 41 41 42 43 44 46 47 48 48 30,0
34 35 36 37 38 39 40 41 41 43 44 45 46 47 48 30,2
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 30,4
33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 30,6
32 33 34 35 35 36 37 38 39 41 41 42 43 44 45 30,8

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 45 31,0
31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 31,2
30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 31,4
29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 31,6
29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 31,8

28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 32,0
28 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 32,2
27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 32,4
26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 32,6
26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 32,8

25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 33,0
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 33,2
24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 33,4
23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 35 33,6
23 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 33,8

23 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34,0
22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 34 34,2
22 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34,4
— 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 34,6
— — 22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 30 31 34,8
— — 22 23 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 35,0
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С. 23 ГОСТ 10681-75

Температура от 30
Температура влажного
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30,0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66
30,2 49 50 51 52 53 54 56 56 57 59 60 61 62 64 65
30,4 48 49 50 51 52 53 55 56 56 58 59 60 61 62 64
30,6 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63
30,8 46 48 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

31,0 46 47 48 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
31,2 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 59
31,4 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
31,6 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 56 57
31,8 42 43 44 45 46 48 48 49 50 51 53 54 55 56 56

32,0 41 42 44 45 46 47 47 48 49 50 52 53 54 55 55
32,2 41 42 43 44 45 46 47 47 48 50 51 52 53 54 55
32,4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
32,6 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
32,8 39 40 40 41 42 43 44 46 46 47 48 49 50 51 52

33,0 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51
33,2 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51
33,4 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
33,6 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
33,8 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48

34,0 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47
34,2 34 36 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
34,4 34 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46
34,6 33 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45
34,8 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44
35,0 32 33 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44
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67 68 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 82 83 85 30,0
66 67 68 69 71 72 73 74 76 77 78 79 81 82 83 30,2
65 66 67 68 69 71 72 73 75 76 77 78 79 81 82 30,4
64 65 66 67 68 69 71 72 73 75 76 77 78 79 81 30,6
63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 75 76 77 78 79 30,8

62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 74 75 76 77 78 31,0
61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76 77 31,2
60 61 62 63 64 66 66 67 69 70 71 72 74 75 76 31,4
59 60 61 62 63 65 66 66 68 69 70 71 73 74 75 31,6
58 59 60 61 62 63 65 66 66 68 70 70 71 73 74 31,8

57 58 59 60 61 62 64 65 65 67 69 69 70 72 73 32,0
56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 72 32,2
55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 69 69 70 32,4
54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 32,6
53 54 56 57 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 32,8

52 54 55 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 33,0
52 54 55 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 33,2
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 65 33,4
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 33,6
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 33,8

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 34,0
47 48 49 50 51 52 54 55 55 56 57 58 59 61 62 34,2
47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 57 59 60 61 34,4
46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 57 58 59 60 34,6
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 34,8
45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 35,0
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Окончание

Температура от 30 до 35 °С

1Л о Температура влажного термометра V<3 6
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30,0 86 87 89 90 91 93 94 30,0
30,2 85 86 88 89 90 91 93 94 30,2
30,4 83 85 86 88 89 90 91 93 94 30,4
30,6 82 83 86 86 88 89 90 91 93 30,6
30,8 81 82 83 85 86 88 89 91 91 93 — — — — — 30,8

31,0 80 81 82 84 85 86 88 31,0
31,2 78 80 81 82 84 85 86 88 31,2
31,4 77 78 80 81 82 84 85 86 88 31,4
31,6 76 77 78 80 81 82 84 85 31,6
31,8 75 77 77 79 80 81 82 84 85 31,8

32,0 74 75 77 77 79 80 81 83 32,0
32,2 73 74 75 77 77 79 80 81 83 32,2
32,4 72 73 74 75 77 77 79 80 81 83 — — — — — 32,4
32,6 71 72 73 74 76 77 78 79 80 32,6
32,8 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 — — — — — 32,8

33,0 68 70 71 72 73 75 76 76 78 33,0
33,2 68 70 71 72 73 75 76 76 78 33,2
33,4 66 67 69 70 71 72 73 75 76 77 — — — — — 33,4
33,6 65 66 68 69 70 71 72 74 75 76 — — — — — 33,6
33,8 65 65 67 68 69 70 71 72 74 75 76 — — — — 33,8

34,0 64 64 66 67 68 69 70 71 73 34,0
34,2 63 64 64 66 67 68 69 70 71 73 — — — — — 34,2
34,4 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 — — — — 34,4
34,6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 — — — — 34,6
34,8 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 — — — 34,8
35,0 59 60 61 62 63 65 65 66 67 68 70 — — — — 35,0
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ПРИ ЛОЖ ЕНИ Е 3  
Рекомендуемое

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним

Термин Условное
обозначение

Пояснения

Относительная 
влажность воздуха

ч> Отношение фактической абсолют
ной влажности воздуха к максималь
но возможной абсолютной влажнос
ти при данной температуре в процен
тах (отношение давления водяного 
пара воздуха к давлению насыщен
ного водяного пара при одинаковой 
температуре в процентах)

Т е м п е р а т у р а  
сухого термометра

и Температура воздуха, показывае
мая термометром аспирационного 
психрометра с сухим измерительным 
резервуаром при определенной ско
рости движения воздуха

Т е м п е р а т у р а  
влажного терм о
метра

к Температура воздуха, показывае
мая термометром аспирационнного 
психрометра со смоченным дистил
лированной водой измерительным 
резервуаром при определенной ско
рости движения воздуха

П сихрометри
ческая разность

( ' - О Разность температур между пока
заниями сухого и влажного термомет
ров аспирационного психрометра при 
определенной скорости движения 
воздуха

(Введено дополнительно, Изм. № 2)
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